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H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 


CONDITIONS GENERALES DE VENTE 


Les prix indiques sont sans engagement et peuvent etre modifies sans autre avis. 
Nos prix s’entendent marchandises prises dans nos magasins. 

L’emballage etle port sont* factures suivant debourse. Les emballages ne sont 
pas repris. 

Nous nous re'servons le droit d’apporter a nos instruments, appareils ou 
meubles les modifications jugees necessaires. 

Nos instruments sont en acier de premiere qualite et de fini irreprochable. 
La garantie est limitee au remplacement des pieces reconnues defectueuses par 
nous sans qu’il puisse, en aucun cas, etre exige de dommages et interets ou 
indemnites. 

COMMANDES : 

Indiquer les quanlites, numeros, designations et dimensions des articles 
commandes. 

Pour les appareils electriques noter le voltage et le genre du courant utilise. 
Les ventes a PARIS sont faites au comptant. 

Pour la PROVINCE les expeditions sont faites contre remboursement sauf 
pour MM. les Docteurs connus de la Maison. II est envoye a ces derniers un releve 
a 30 jours et en cas de non paiement une traite ou une valeur a recouvrer a 60 jours. 

Les commandes provenant des COLONIES ou de l’ETRANGER doivent 
etre accompagnees de la moitie de leur valeur, le solde etant recouvre contre 
remboursement. 

ENVOIS : 

Les envois sont faits des reception de la commande. Si le delai de livraison 
doit depasser huit jours, il est indique par retour du courrier, a titre indicatif et 
sans engagement. 

Sauf ordres contraires, les expeditions sont faites par la posle si possible, par 
colis postaux a domicile, ou par petite vitesse port du. 

RECEPTION : 

Nous declinons toute responsabilite pour les avaries survenues en cours de 
route. Les reserves de droit doivent etre faites a la reception et le recours exerce 
contre le transporteur. 

RECLAMATIONS : 

Aucune reclamation ne peut etre admise apres un delai de huit jours a dater de 
la reception de la marchandise. 

PAIEMENTS : 

Nos factures sont payables a Paris. Les traites ou autres acceptations ne cons¬ 
tituent pas une derogation a cette clause. 


DIFFERENDS 




En cas de litiges, le Tribunal de la Seine est seul competent. 




INSTRUMENTS de CHIRURGIE 


NOUVEAUX MAGASINS 
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H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 



RENSEIGNEMENTS DIVERS 



Nos instruments sont en acier de premiere qualite. 

Notre nickelage n’est fait qu’apres polissage parfait. 

Notre chromage est fait sur nickel. 

Nos bistouris sont livres avec protege-lame. 

Nos aiguilles hypodermiques sont vendues soit en etui protecteur unitaire, soit en 
boites de dix. 

Notre mobilier est soude a l’autogene. Le laquage en est tr6s soigne. 

Emballages : (Ces prix ne sont donnes qu’a Hire purement indicaiif ) 


France Outre mer France Outre-mer 

Table d’examen pliante. . . 15 » 50 » Lavabo roulant a 2 bariis . . 40 » 80 » 

_ fixe. . . 25 » 100 » Laveur roulant a 2 cloches. 25 » 85 » 

Table d’operation avec pied a Gueridon 2 tablettes glace . . 18 » 50 » 

pompe. . 100 » 130 > Chaise.15 » 45 » 

Vitrine accrochable 1 porte. . 20 » 35 » Tabouret. 5 » 22 » 

_ _ 2 — . 30 » 50 » Escabeau. 5 » 22 » 

— sur pieds a 1 porte . . 50 » 100 » Autoclave de 35 cm . . . . 40 » 65 » 

_ _ 2 —- . 60 » 115 s> Etuve de Poupinel 45 cm . 20 » 40 » 

Repassages; 

Bistouri . 7"... . 1 50 

Ciseaux, longueur... 10 a 15 16 a 18 20 25 30cm. 

2 50 3 50 4 » ' 4 50 5 » 

Couteaux a amputation, longueur.». 15 20 cm. 

5 » 7 » 

Instruments pour les yeux. 7 50 


Affilages l (Les prix sont donnes reparations non incluses et a iitre indicatif). 

Aiguille hypodermique.1 » Curette a dermatologie. 

— de Doyen.5 » — a os. 

— de Reverdin ...... 5 » — a vegetations . 

Ciseau burin pour mastoide .... 4 » Pince emporte-piece 

— large.. . 6 » Trocart. 


Nickelage et Chromage ■ (Reparations non comprises). 
Boites metal, dimensions 15X6%X2 cm. 

—. — 20X10X 5 —. 

— — 30X15X 6 — . .... 

— - 42X12X 8 -. 

— — 45X25X10 —. % 

Boites rondes pour autoclave 10x10 cm. . .... 

- - 14X12 -. 


Ciseaux, longueur 10 a 15 cm 

— — 16 a 20 — 

— — 20 a 25 — 

— — 25 h 30 ^— 

Ciseaux burins a tete. 

Curette a dermatologie. 


■— a vegetations 
Forceps de Tarnier . . 

Ouvre-bouche de Doyen 
Pinces k ressort, 12 cm.. 
Pinces a anneaux, 9 a 15 cm. 

— — 16 a 20 — 

— — 20 a 25 — 

Pince emporte-piece . 

Sonde cannelee .... 
Speculum de Cusco . 

Stylet . . . 

Valve de Doyen 45X60 mm 
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50 

12 » 

11 

» 

17 » 

17 

» 

25 » 

25 

» 

• 36 » 

28 

» 

44 » 

7 

50 

12 » 

11 

» 

17 » 

14 


21 » 

17 

> 

25 » 

25 

» 

35 » 

7 

» 

10 » 

9 

» 

15 » 

14 

» 

21 » 

16 

» 

24 » 

10 

» 

15 » 

5 


7 » 

6 

» 

8 >> 

20 

» 

28 » 

55 

» 

90 » 

13 

» 

21 » 

4 


6 50 

5 


6 50 

8 

50 

12 50 

13 

» 

21 » 

42 

» 

47 » 

2 

» 

3 50 

15 

» 

22 50 

0 

75 

1 25 

25 

» 

38 » 


Etude et Construction de nouveaux modules 
















































Bistouris fixes (fig. 1), manche metal. 

Lame pointue, petite (1), moyenne (2), grande (3) 

— convexe, petite (4), grande (5) . 

— a pointe rabattue, petite (6), grande (7) . 

— mousse (8). 

— boutonnee (9) . 

— de CHASSAIGNAC (10). 

— de TRELAT (11).. 

— de KOCHER (12). 

— de COOPER t (13).< 

— a double tranchant (14). 


11. Protege-lame (fig. 2). 

12. Tube (fig. 3), verre, a fond rond, 200Xi8 
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Instruments de Chirurgie 

BISTOURIS 



15. Support (fig. 6), metal nickele, pour ....... 3 6 12 bistouris 

6 » 7~50 7 12 » 

16. D° (fig. 7), — pour 10 bistouris ..' . 14 » 

17. Support (fig. 8), metal nickele, protege-pointes pour. .... 6 12 bistouris 


14 » 20 » 

18. Cuvette (fig. 9), verre, 200x110 mm., couvercle lourd chrome, joint cc., pouvant 

contenir le support N° 17. Pour 6 bistouris. (Cette cuvette permet de 
steriliser au formol ou a 1’alcLh.ylene) ..50 » 

19. — avec couvercle metal idger nickele, sans joint.. . . 38 » 
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20. Bocal (fig. 10), verre, couvercle metal chrome, lourd, a joint cc pour steiiliser au 

formol ou a 1’Aldhylene, seul.46 

21- — — verre, couvercle metal nickele, leger, sans joint i..36 

22. Support metal nickele, pour 12 bistouris, allant dans le bocal ci-dessus.22 

23. Boite ronde, aluminium, couvercle perfore, diam. 4 cm., p r pastilles de trioxymethylene. 3 

24. Pastilles de trioxymethylene, Ie flacon de.. 60 125 250 £ 

, K Am r 6 » 9 » 17~ 

25. Aldhylene, — —.25 » 42 » 75 

26. Boites (fig. 11), bois, couvercle a charniere, 

Pour- - • 2 _ 3 4 6 bistouris 

dimensions. 175X25X25 175x35x2 5 175X45X25 175X70X25 mi 


Boites (fig. 12), avec support, pour 

27. metal nickele. 

27 b. — chrome . .. 

Bistouris fins (fig. 13) : 

28. Lame droite pointue (1). 

29. — — convexe (2). 

30. — serpette (3). 

31. — coudee a gauche (4) ou a droite (5) 

32. — courbe, a double tranchant (6) 


4 50 

6 12 bistoui 

22 » 39 » 

26 » 43 » 

Forge Inox 
. 20 » 28 

. 22 » 30 

. 22 » 30 


34. Bistouris (fig. 15), tige longue, lame droite”, courbe a gauche ou a droite. 



36. Bistouri (fig. 17), fin, a double tranchant, 


pour avivement 


Forge Inox. 

. 28 » 34 ; 


0 7 rp . 1-lg 18 

de° FELIZeI‘ ( 4 ) ’ lamC pointue - O)* c onvexe ( 2 ), mousse (3), ou boutonnee 
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Fig. 19 Forge 

38. Bistouri (fig. 19), a lames minces interchangeables, avec 10 lames, boite metal 

nickele.... 89 » 

39. Lames de rechange pour D°, les dix. 40 » 




41. 

42. 

43. 

44. 



Bistouri de REYNES (fig.20) lame se retournant dans le manche formant etui. . 21 » 


28 » 



Fig. 21 . Forge Inox. 

Bistouri de NATTON (fig. 21), k lames interchangeables, avec 1 lame . . 20 » 27 » 

Lame de rechange seule pour Dito.12 » 19 » 

Trousse N° 1 metal nickele avec 1 manche et 2 lames de NATTON . . . . 48 » 62 » 

Dito No 2 — — 2 — et 4 — — .... 84 112 » 


Gaines fermoir nickele, pour les trousses’ci-dessus : 

45. Pour trousse N° 1.. 

46. — N° 2 . .. . 


Snedine 


6 » 
7 » 




18 » 

20 » 



Fig. 22 

47. Bistouri (fig. 22), fermeture a coulant, lame pointue ou convexe 


Forge Inox. 
18 » 26 » 



Forge Inox. 

48. Bistouri (fig. 23a), fermeture a coulant, 1 lame pointue et 1 lame convexe. . 34 » 50 » 

49. Bistouri fermant, modele du Service de Sante, 1 lame pointue. 20 » 28 » 



Fig. 23 b Forge Inox. 


50. Bistouri (fig. 23 b) fermant, a lames minces, avec 10 lames, boite metal nickele 85 » 120 » 

51. Lames de rechange, pour Dito. les dix. 45 » 75 > 
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H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 

CISEAUX 
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Pinces de REVERDIN (fig. 42), sans griffes, 

105. longueur, 9 cm... 

106. — 13 —. 

Pinces de KOCHER (fig. 43), a double articulation, 

107. longueur 13 cm. 

108. — 18 — ... . 

109. — 18 —. 

110 . — 21 —. 


Nickel e Chrome Inox. 


14 

15 


22 

35 


17 

18 


25 

40 

48 


<3>§» 



Fig. 44 Fig. 45 

Pinces de HALSTEAD (fig. 44), 12 cm., mors tres fins. 



111 . — 
112 . — 

113. — 

114. — 

115. Pince 

116. — 

117. — 


Nickele Chrome Inox. 


(fig. 45), 


TERRIER (fig. 47), 

DELAGENIERE (fig. 48), 


droites, mors tailles . 

. 16 


20 

» 

26 

» 

— — a griffes . 

. 17 

» 

21 

» 

27 

>> 

courbes — tailles . 

. 17 

» 

21 

» 

27 

» 

— — a griffes . 

. 18 

» 

22 

» 

28 

» 

, 12 cm , mors tailles . 

. 13 

» 

15 

» 

20 


— — — . . 

. 13 

» 

15 

» 

20 

» 

— — a griffes. 

. 14 

» 

16 

» 

21 

» 






118. Pinces de POZZI (fig. 49) mors tailles, 12 cm, coudees . 

119 — — — — — courbes . 

120. — — (fig. 50) — 13 cm, en T 

121. Pinces de DOYEN (fig. 51), porte-aiguilles, 12 cm . 

122. — — (fig. 52), puissantes, 15 cm, mors tailles 

12i. — — — — — — a 5 griffes 

124 Pinces de BOTTINI (fig. 53), mors a extTemite taillee, 13 cm,. 


Fig. 53 

Chrome Inox. 


17 

16 

19 

17 

16 


21 

20 

23 
20 
22 

24 
85 


34 

105 
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135. Pinces (fig. 63), a fixer les compresses, longueur 9 < 

136. — — — — — 12 

137. — — — — — 14 

138. Pinces de PAUCHET (fig. 64), longueur 12 cm. . . 

139. — de J.-L. FAURE (fig. 65), — 10 — . . 




140. Pinces de de MARTEL (fig. 66), a griffes, pour le cuir chevelu. 23 

141. — de BERGER (fig. 67), tire langue, longueur 16 cm. . . 22 




s de YOUNG (fig. 68), tire langue, mors a palettes, long. 16 c 
(fig. 69), pour pansements, sans cremaillere, longueur 12 - 


mces CLAMP, (fig. 70), droites (1) 
Longueur 12 cm. 


'inces CLAMP, courbes s 
Longueur 12 cm . 


v plat (2) tres courbes (3) coud6es (4) 




















tt. BRODARD — Instruments die Chirurgit 


TER (fig. 73\ pour tirer les drains. 


Jfickele Chrome Inox. 


167. Pinces de HARTMANN (fig 7= 

168. — de GRu-GOIRE (fig. 76)^ 


pour traction, 16 cm 












Pinces de.QUENU (fig. 77), pour coprostase, droites, mors 

elastiques, 13 cm.-. 

Pinces de DUVAL (fig. 78), pour coprostase, courbes. mors 
elastiques, 15 cm.. 


Pinces de DOYEN (fig. 79), pour coprostase. 
droites (1), mors elastiques, 20 cm 
courbes (2), — 20 — . . . 

Pinces de HARTMANN, pour coprostase, 
droites (1), mors elastiques, 18 cm 
courbes (2), — 18 — . . . 




175. Pinces (fig. 80),tire-balles, longueur 21 cm. 

176. — (fig. 81), en T pour hemorroides 20 cm.. 

177. Pinces de DUVAL (fig. 82), pour prehension du poumon et 

de l’intestin, 18 cm. 

178. - 20 — .. 

179. Pinces (fig. 83), porte-6ponges, anneaux canneles, droites ou 

courbes, 24 cm 




















NickeU 













Fig. 99 

199. Pinces (fig. 99), 4 dissection, ordinaires, acier nickele. 


200. Pinces (fig. 100), a dissection, fines, long. 12 cm. . . 


Fig. 100 

Long. 10 12 14 16 cm. 

5 » 5 » 6 » 8 » 

Nickele Chrome Inox. 

. . . 6 » 11 » 13 » 

2 
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H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 



Fig. 103 Fig. 104 Fig. 105 Fig. 1C6 Fig. 107 Fig. 108 Fig. 109 Fig. Ill 

Nickel e Chrome Inox. 


201 . 

202 . 


205. 

206. 

207. 

208. 
209. 
210 .. 
211 . 
212 . 

213. 

214. 

215. 

216. 

217. 

218. 
219. 


s de RAMBAUD (fig. 101) fortes, mors tallies, 12 cm. . 

— (fig. 102) — mors a 3 griffes, 12 — ... 

— — — 14 — . . . 

s de RAMBAUD (fig. 103) — dos canneles, pour mains gantees 

— — — — mors taillees )2 cm . 

— — — — — — 14 cm 

— — — — mors a 3 griffes, 12 cm. 

— —- — . — — 14 cm. 

— — —■ a 7 griffes 14 cm, .... 

de MICHEL (fig. 104), pour poser les agrafes, 13 cm . . 

. — , — — — a pression continue, 12 cm - 

s (fig. 105), a pression continue, mors tallies, droites, 12 cm. 
(fig. 106), — — — courbes, — 

pour epilation (fig. 107), mors ronds ou carres, 10 cm 
(fig. 108), pour ecbardes, 10 cm. . 
de GREGOIRE (fig. 109), 12 cm 

— (fig. 110), pour hemorragie, droites, 8 cm 
(fig- HI), — courbes, — 


7 

» 

9 

» 

12 

» 

8 

» 

10 

» 

13 

» 

9 

» 

11 

» 

14 

» 

10 

* 

12 

» 

15 

» 

9 

» 

11 

» 

14 

» 

10 

» 

12 

» 

15 

» 

11 

» 

13 

» 

16 

» 

12 

» 

14 

» 

17 

» 

13 

» 

15 

» 

18 

» 

10 

» 

12 

» 

15 

» 

13 

» 

15 

» 

18 

» 

13 


15 

» 

18 

» 

10 

» 

12 

» 

15 

» 

41 

» 

13 

» 

16 

» 

7 

» 

9 

» 

12 

» 

6 

» 

8 

» 

11 

» 

12 

» 

14 

» 

17 

» 

12 

» 

14 

» 

17 

» 

13 

» 

15 

» 

18 

» 



Nickele Chrome Inox. 


220. Pinces (fig. 1121, pour oreilles, mors tallies ... 12 » 14 

^ a dents de souris, 14 cm . 8 1ft 

^ fixer les compresses, 9 cm. . 11 t IS 

de JONES (fig. 115), a fixer les compresses, cannelees, 9 cm! ! 13 » 15 


17 
13 
16 

18 
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H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 



Fig- 124 Fig. 125 

Nickele Chrome Inox. 


236. Pinces de MURPHY (fig. 124), pour saisir Ies muqueuses .... 20 » 23 » 28 » 

237. Pinces de YOlJNG (fig. 125), mors a palettes cc.34 s> 38 » 46 » 

238. Palettes cc. de rechange. la paire.6 » 


STYLETS, PORTE-COTON 





249. Sondes cannelees (fig. 130), longueur 11, 12, 13 ou 14 cm 
— — fortes, longueur 16 cm . 



251. Sondes de NELATON (fig. 131) tioutonnees, longueur 16 cm. 

252. — — — — — 18 cm. 


Nickele Chrome Inox. 

6.50 8 » 10 » 

8 » 10 » 13 » 


Fig. 132 

253. Sonde de FEL1ZET (fig. 132), passe-fil, 16 cm. 


Nickele Chrome Inox. 
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Aiguilles a sutures (fig. 134), droites, % courbes, courbes, demi-cercle, 
Numeros 4, 6, 8, 10, 12, 14. 

255. Chas ordinaire. . piece. 

256. — — .la douzaine 

257. — a ressort (fig. 135). piece. 

258. — — .la douzaine. 



' Fig- 136 

Aiguilles de HAGEDORN (fig. 136), plates, droites, % courbes, courbes 
demi-cercle, Numeros 6, 8, 10, 12 ou 14. 

259. Chas ordinaire. piece. 

260- — — .Ia douzaine. 



Aiguilles, (fig. 137), intestinales, droites, ^ courbes, courbes ou demi-cercle, 
Numeros 2, 4 ou 6. A 

263. Chas ordinaire. piece. 

„ .Ia douzaine. d 

265. — a ressort. piece. 

206. — — ..la 9 


Fig. 138 6' 

Aiguilles (fig. 138), pour Ies yeux, droite, ^ courbes, courbes, demi-cercle, 

Numeros 2, 4 ou 6. Nickele 

267. Chas ordinaire. piece. ‘ 2 T 

. — .Ia douzaine. 19 » 

“ a ressort. piece. 2 25 

,i/u ‘ — .. la douzaine. 21 » 
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H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 




Aiguilles (fig. 139), rondes, fortes, pour fistules, demi-cercle, 
No 10 ou 12, 

271. chas ordinaire. 

272. — — . ' ; ; ' 

273. — a ressort. 

274. — — . . ..; ; ; ; 

275. Aiguilles de DOYEN (fig. 140), chas conique, 3 tailles 


piece. 

2 » 

3 50 

la douzaine. 

19 » 

30 » 

piece. 

2 25 

4 » 

Ia douzaine. 

21 » 

32 » 

piece 

5 » 

8 50 



Fig. 141 u Fig 142 

Aiguilles de PAUCHET (fig. 141), triangulaires, gchas PATERSON 
droites, % courbes ou courbes, 

276. longueur 50 mm. 


Nickele 


277. 

278. 


75 _ ( ‘ .. 2 25 

279. Appareil (fig. 142), pour enfiler aisement les aiguilles a chas ordinaire.' I 5 » 

tnse etant introduce dans le chas, passer le fil et tirer. 


3 50 

4 » 
4 50 



Fig. 143 

280. Pinces (fig. 143), pour enfiler les aiguilles a chas a ressort sans toucher a NickeU c7lrome ' Inox ■ 
la ligature. 

281 — a pression continue —' ’ _ I_ 18 >> 21 * ^ * 



Fig. 144 Fig. 145 Fjg 14g 

282. Boite (fig. 144), £ coulisse, metal nickele 55X30X 5 

~ couver cIe mobile, — 60x30x10 — . . 

_ S S * T k charnitre ~ 50X30X10 — . . . . 

■ * hg. 147), ronde, couvercIe perfore ou plein, metal nickele,«]diam. 6 





Fig- 1 4S Fig. 149 

286- Boite (fig. 148), ronde, verre. 

287. — (fig. 149) a coulisse, avec support pour aiguilles 55X30 m 

^9 15 t?^’ a C .^ armere ’ mdtal nickele, 110 X 60X10 mm., sui 

za9 < tiaine pour D“, suedine gnse. 


11DX60X10 mm., support pour aiguilles 


5 

10 



















53 



de DOYEN (fig. 151). porte-aiguille, 12 cm. ... 
BOIFFIN (fig. 152), — p r aiguilles de HAGEDORN,li 


292. Porte-aiguille de POZZI (fig. 153), pour aiguilles de H4GEDORN 

293. — — (fig. 154), — ordinaires. 


Nickele 


294. Pinces de DOYEN (fig. 155), porte-aiguille. mors tailles, 22 cm . . 

295. — — (fig. 156), — plateaux pour toutes 

positions, 22 cm. 

Porte-aiguille de DOYEN a declanchement, 

296. (fig. 157), mors tailles, 18 cm. 

297. (fig. 158), - 22 cm.! ! 

298 (fig. 159), a plateaux, 22 cm. .. 

299. Porte-aiguille (fig. 160), Universel, pour toutes formes et dimen¬ 
sions d’aiguilles. 













H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 



«0. A '^ u ^ e f|yERD.N(fi 169) , fines courbes (0 c*™* w 

311. Ai g Xd 1 | t WERDI» ta &,i ponies' y.W . ' g J ™ J 
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312. Aigu i lle de RE VERDIN 170), fines, a gros manche, courbes, - ^ 

courbes (2), on droites (3). 65 

Boite metal pour dito. ... 25 


Aiguilles de GOSSET [(fig. 171), avec' ’simple ressort, maintenant 
le chas toujours ferme. Robuste, facile a demonter et nettoyer. 
Tres courbes, courbes, ^ courbes ou droites. 

313. Ordinaires. . 

314. Fortes . . ..• 

315. Tres fortes. 

316. Aiguilles de GOSSET, intestinales, fines, courbes ,% courbes on droites. 


Nickele 

Chrome 

Inox. 

95 » 

105 » 

115 » 

100 » 

110 » 

120 » 

110 » 

120 » 

130 » 

105 » 

115 » 

125 » 



317. Boite (fig. 172), bois, pour aiguille de REVERDIN ou de GOSSET 

318. — metal nickele. . 

318 bis. — — chrome. 


170X27X19 215X27X19 

• 3 » 4 » 

18 » 22 » 

21 » 25 » 


319. AiguiUe de LUCAS CHAMPIONNIERE (fig. 173), mousse. 


Nickele Chrome Inox . 

6) » 70 » 80 » 



320. Porte-aiguille de REVERDIN (fig. 174) 

pouvant prendre toutes positions 

321. Boite metal pour dito. 


Fig. 174 

i, a ressort, avei 


Chrome Inox. 

159 » 190 S 


322. Aiguilles (fig. 175), forme crochet 





















329. Jporfe aiguille de MICHON (fig. 182), aiguille prenant Niche 
toutes positions.. 170 





























334. Aiguille de MOIJ (fi g. 187), & encoche, a anneau. 

335. Aiguille hollandaise (fig. 188), — droite, coudee a droite ou 

a gauche. . . . . 



Fig. 189 


322 b. Aiguille de SEGOND (fig. 189), A encoche 
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BgpgjfSI 


Nickeld Chrome Inox. 


327 b. Aiguille de PASTEAU 
a gauche . . , 


(fig- 194), coude< 


droite 
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*ig. 200 

Trousse (fig. 200), metal nickele 22x12X4 cm., contenant 1 aiguille de RE VERDIN 
intestinale, 2 aiguilles de REVERDIN ordinaires droite et courbe, 1 aiguille de 
DOYEN et 1 aiguille a pedale. ^ 

333b. Bolte m^tal nickele, aiguilles nickelees. 375 

334b. — chrome, — chromees.. 453 

335 b. — — — inox.’ 559 
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Fig. 201 

Catguts sterilises dans Falcool, sur bobine, tube verre. 

Numeros. 000,00 0 _1_ 

ie tube 4 25 4 75 

la boite de 12 tube? 46 50 51 


4 25 4 75 5 25 6 75 

46 50 51 » 57 50 73 » 

Crins de Florence non sterilises, en vrac, longueur 32 cm. 

Extra fins, f 


9 75 
108 » 


moyens gros tres gros 


339. 

le cent. . . 


9 » 

10 » 11 » 

14 

» 



Crins de Florence, sterilises 


Extra fins, fins moyens 

gros 

tres 

gros 

340. 

2- crins par tube. 


1 50 

1 60 

1 75 

2 

» 


341. 

3 . 


1 75 

1 80 

2 » 

2 

75 


342. 

6 — . 


2 25 

2 50 

2 75 

3 25 


343. 

Crins de Florence esthetiques, blancs, extremement fins et 
Le tube de 6. . 

resistants, sterilises. 


3 

» 


Soie plate, non sterilisee. N os 000 

00 

0 1 

2 3 

4 


5 


344. 

L’echeveau de 5 metres . 1 » 

1 25 

1 50 1 75 

2 » 2 50 3 

» 

4 

» 

344b 

. Laplaquettede90metres. 15 » 

18 » 

21 » 27 » 

35 » 48 

» 62 

» 

78 

» 


Soie plate sterilisee, par 2 m 50. N os - 


000,00,0 1 

2 3 

4 


5 


345. 

le tube. 


2 50 3 » 

3 25 4 

» 4 50 

5 

~ 7 > 

346. 

Ia boite de 12 tubes. 


27 » 28 » 

36 50 42 

» 49 


55 

» 


347. Ligature ombilicale, 

348. Tendons de renne, s 


aie speciale, 0m75. Le tube.| 

comportant comme des greffes, evitant les eventrations, sterilises. 


Nos ... . Q i 

le tube de 3.15 » 18 ) 

Fii de lin, non sterilise. N os . 000 00 0 1 2 3 

349. I’echeveau 5 m. 4 » 4 25 4 50 4 75 5 » 5 25 5 

350. la bobine de 50 gr. 24 » 20 » 18 » 14 » 12 » 10 »' 9 


351. Fil de lin, sterilise, par 2 m. 50. N° 000, 00, 0, 1,2, 3, 4, 5. 
351b. — — — 


354. Aiguille e de : 
354b. — 


le tube, 
la boite de 12 tubes. 

352. Fil de lin esthetique, extremement fin et blanc, sterilise.le tube. 

352b. — — — ... Ia boite de 12 tubes. 

353. Aiguillee de fil de lin sterilise, aiguille courbe, n° 00, 1, 3 ...... . le tube. 

353b. — — — Ia boite de 6 tubes. 

, sterilise, aiguille courbe. N J 00, 1, 3. . le tube. 

— — ... la boite de 6 tubes. 

355. Ligatures oculaires (voir Ophtalmologie). 

356. Fil de bronze non sterilise, 2, 3, 4, 5, 6/10 mm. Ia couronne de 10 metres. 

357. — — 7, 8, 9, 10/10 mm. — — 

358. Fil de bronze sterilise.. 2, 3, 4 

le tube de 8 brins de 50 cm. 3 3 50 

359. Fil d’argent, non sterilise, 2/10 a 10/10 

360. Fil d’argent sterilise 

le tube de 6 fils de 40 cm 


2 10 
23 » 
3 » 
33 » 
3 25 
17 50 
2 50 
14 50 


6, 7/10 mm. 


. (suivant cours). 
2 3 



s droites (1), 20 cm. . 

40 


46 » 

54 


courbes (2) — ... 

45 

i) 

51 » 

59 

» 

a ressort, ordinaires, 20 cm. 

18 

» 

21 » 

28 


pression continue, 20 cm 

21 

» 

24 » 

32 

» 
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Fig. 205 Fig. 207 Fig. 208 

Nickele Chrome Inox. 


Fig. 205 Fig. 207 Fig. 208 

Nickele Chrome Inox. 

366. Ciseaux (fig. 204), pour fil de bronze, 14 cm.24 » 28 » 35 » 

367. Pinces de SHCEMAKER (fig. 205), porte ligature, acier inoxydable . 140 » 175 » 210 » 


(En serrant le nceud sar la partie conique de la pince, le fil glisse naturellement). 


368. 

369. 

370. 

371. 

372. 


373. 
373 b 

374. 


Agrafes de MICHEL (fig. 206), non sterilisees, long, en 

— — — la brochette de 26. 

— — — la boite de 100. . . 

— — — le paquet de 1000. 

— — — — 10.000 . 

— — — sterilisees, les 25 . 

Pinces (fig. 207), a 3 griffes, pour affronter les lei 

largeur 12 cm. 

— 14 cm.. 

Pinces de FARKAS (fig. 208), a griffes obliques, 14 cm 


12 14 16 18 20 

1 » 1 25 1 59 1 75 2 » 

3 50 4 « 5 » 6 » 7 » 

32 » 37 » 45 » 54 » 63 » 

300 » 350 »425 »500 »575 » 

. 2 » 

de la plaie, Nickele Chrome lnox, 

... 9 * 11 * 14 » 

- . . . 19 » 12 » 15 » 

- . . . 13 * 15 » 18 » 


375. 


376. 

377. 


378. 

379. 


38). 



Magasin (fig. 209), ordinaire, pour agrafes de 12 mm., nickele . .. 7 50 

Nickele Chrome lnox, 

Magasin (fig. 210), renforce, pour agrafes de 12 mm.25 » 28 » 36 

— — — — 14 —. -.39 » 33 » 41 » 

— — — — 16 —.32 » 35 * 43 » 

— — — — 18 —. 35 38 » 46 » 

— — — 20 — . .. 38 > 41 » 50 * 




















Fig. 216 


Pine., de MICHEL (flgJH4), pom_pos«r Ies agrafes, ,3 cm . . 

Pi~ ,, 8 • 215 )’ P r ession continue, 12 cm. Cm 

Pinces (fig._216), revolver, acier inoxydable, pour agrafes de 12 cm 

Crochets (fig. 217), maillechort ~ ~ , 16 ? m 

Pmc. s de MICHEL (fig. 218), pour enlcvcr lei agrafes, 12 cm.”"" 
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Necessaire de MICHEL, N° 1, contenant 1 pince a poser, 1 pince a griffes, 2 crochets 


et 25 agrafes : 

391. Boite metal nickele, pinces nickelees.35 » 

392. — chrome — chromees.40 » 

393. — — — inoxydables.48 » 


Necessaire de MICHEL, N° 2 (fig. 220), contenant 1 pince a double usage, 1 pince a 
griffes, 1 magasin et 50 agrafes : 

394. Boite metal nickele, pinces nickelees.55 » 

395. — chrome — chromees.65 » 

396. — — — inoxydable.80 » 

397. Necessaire de MICHEL, N° 3, boite metal chrome, contenant 1 pince revolver, 

1 pince a griffes, 1 pince a enlever a anneaux et 100 agrafes (12 pinces en acier 

inoxydable). 375 » 

397 bis. Dito pour agrafes de 16 mm avec 100 agrafes 16 mm. 450 » 


398. 

399. 

400. 


Agrafes-(fig. 22 ), articulees, s’enlevant sans douleur 
pour Popere et pouvant servir plusieurs fois. 

Les 50 agrafes. . . 

— 100 — . 

— 1000 — . 


8 

12 

14 

16 

20 mm 

12 

» 13 

» 15 

» 17 

» 20 » 

22 

» 25 

» 28 

» 32 

» 38 » 

200 

» 225 

» 250 

» 290 

»340 » 


Nickele Chrome Inox. 


401. Pince a denture oblique, avec magasin porte-agrafes articulees . . 28 » 31 » 39 » 

402. — pour enlever les agrafes articulees. . 26 » 29 » 37 » 

403. — pour poser, a pression continue.36 » 40 » 48 » 


magasin, 3 pinces a poser et enlever, 25 agrafes articulees 12 mm, 

25 agrafes de 15 mm . . . .... 200 » 250 » 325 » 



Fig. 222 6 5 




405. Agrafes de HERFF (fig. 222), a pen6tration superficielle. Petitea M °y enn * s Grandcs 

Pose rapide et facile. Pouvant servir plusieurs fois. Ie cent. 190 » 190. » 190 » 

406. Serre-fines (fig. 223), droites ou courbes, maillechort, N os 1 a 6.piece. 1 25 






















Fig. 224 Fig. 227 Fig. 229 Fig. 231 

407 Jauge (fig. 224), donnant la grosseur et la longueur des aiguilles.150 

408. Aiguilles acier nickale (fig. 225) 20X6 25x7 25x8 30x8 40x8 50X8/10% 50X10/10“% 

la boite de 10 . . 2 50 .2 75 3 » 3 50 4 > 4 50 5 » 

— de 100 . 22 » 24 » 27 » 31 » 35 » 40 » 45 » 

409. Aiguilles, nickel, ordinaires . 20x6 25x7 25X8 30x8 40x8 50X8 50x10/10“% 

la boite de 10. . 3 » 3 50 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 

— de 100 . 27 » 32 » 35 » 45 » 54 » 63 » 72 » 

410. Aiguilles nickel pur, fortes, soudees (fig. 226) : 

15x5 20X5 20X6 25x7 25x 8 30x6 30x7 30x8 30x10 30x12.40X7 40x8/10“ % 
piece. 1 25 1 25 1 50 1 75 1 75 1 75 1 75 2 » 2 25 2 50 2 50 2 75 

IeslO. 11 » 11 » 13 50 15 » 15 » 15 » 15 » 18 » 20 » 22 50 22 50 24 50 


40X10 40X12 40X15 50x7 50x8 50x10 50X12 50x15 60x8 60x10 60x12 60x15/10“% 
piece. !T~» 3~2b 3 50 2 75 3 » 3 25 3 50 3 75 3 25 3 50 3 75 4 » 

IeslO. 27 » 29 » 31 50 24 50 27 » 29 » 31 50 33 50 29 » 31 50 33 50 36 » 


70X8 

70X10 70X12 70x15 

20X8 

80X10 

80X12 

80x15/10“% 

piece. 3 50 

4 » 4 50 5 » 

4 » 

4 50 

5 » 

6 » 

les 10. 31 50 

36 » 40 » 45 » 

36 » 

40 » 

45 » 

54 » 

411. Aiguilles, acier inoxydable, non garanties : 






20X6 25X7 25X8 

90X3 

40X8 

50X8 

50X10/10“% 

la boite de 10 

. . . 0 50 0 75 1 » 

1 25 

1 50 

2 » 

2 50 

— de 100 

. . . 4 50 6 75 9 » 

11 » 

13 50 

18 » 

22 50 


412. Aiguilles, acier inoxydable, garanties : 

15X5 20x5 20x6 25x7 25x8 30x8 3 >X10 40x8 40x10 40x12 50x8 50x10/10“% 
piece 3 » 3 » 3 25 3 50 3 75 4 » 4 25 4 25 4 50 4 7 5 4 50 4 75 

IeslO. 27 » 27 » 29 » 31 » 33 » 36 » 38 » 38 » 41 » 42 » 41 » 42 » 

50X12 50X15 60x8 60x10 60x12 70x8 70x 0 70x12 80x8 80x10 80x12/10“% 
piece. . . 5 » 5 50 4 75 5 » 5 50 5 » 5 50 6 » 5 50 6 » 7 » 

IeslO. . . 45 » 50 » 42 » 45 » 50 » 45 » 50 » 54 » 50 » 54 » 63 » 

413. Aiguilles duridium (Ce metal a toutes les qaalites du platine. II est garanti inoxydable 

et peat se flamber). 

15x5 20X5 20X6 25X7 25x8 30x8 30x10 40x8 40x10 40x12 50x8 50x10/10“% 
piece. 3 » 3 50 4 » 4 50 6 » 8 » 10 » 10 » 13 » 15 » 12 » 16 » 

50x12 60X8 60X10 60x12 70x8 70x10 70x12 80x8 80x10 80X12/10“% 
piece. . . . 19 *" 14 * 19 » 23 » 17 » 22 » 26 » 20 » 24 » 29 » 

414. Aiguilles en platine : 

15X5 20X6 25X7 25x8 30x8 30x10 40x8 40x10 50x8 50x10 50x12/10“% 
piece. . . 5 » 6 » 9 » 12 » 14 » 19 » 17 » 20 » 20 » 30 » 38 » 


415. 

416. 

417. 

418. 

419. 

420. 


Dimensions d’aiguilles generalement employees : 

Injections hypodermiques ( cacodylate, morphine, etc.) 

— — huile camphree . 

— intra-musculaires, fluides . 

— — epaisses . 

Etui (fig. 227), metal, pour aiguilles de . . 

piece.. 

Etui (fig. 228), verre, pour aiguilles a canon rond, de . 

piece . 

— — — — a canon a ailettes . 

piece.. 

Limes (fig. 229), pour ampoules. 

Mandrins (fig. 230), pour aiguilles de. 

Ie paquet. 


20 mmX 6/10 mm. 

. 25 — X 8/10 — 

40 et 50 — X 8/10 — 

50 — XlO/10 en 12/10 mm. 
3 5 8 10 cm. 


0 75 1 » 1 50 

2 » 

2 5 

8 cm. 

0 50 0 75 

1 » 

2 5 

8 cm. 

0 75 1 » 

1 50 

lix. 1 » Ie cent. 

8 » 

3 5 8 

10 cm. 


0 40 0 50 1 » 1 50 


G&nule (fig. 231), nickel pur, pour remplissage des seringues, 50x20/10 mm. . . . 4 » 
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421. Support (fig. 232), metal nickele, pour 25 aiguilles. 1 

422. Bocal verre pour dito, diam. 10 cm. 

423. Boite email — — .1 

424. Etui (fig. 233), a charniere, 11x6X1 cm., support pour aiguilles.3 

425. Gaine pour dito, suedine grise.. 



Fig. 235 


Fig. 236 Fig. 238 


Fig. 241 


426. Etui (fig. 234), 65X45 mm., pour 10 aiguilles.! 

427. — — — avec case pour trioxymethylene.■ 

428. Gaine pour dito, suedine grise . . 

429. Panier (fig. 235), perfore, 6X3 cm. . . 

430. Capsule (fig. 236). verre PYREX, pour steriliser les aiguilles, diam. 50 70 

431. Lampe (fig. 237), cylindrique metal nickele, pour flamber les aiguilles, 6x2 cm. . . 

432. — (fig. 238), metal nickele, — diam. 45 50 70 

6 » 9 » 10 

433. — (fig. 239), verre, capuchon metal nickele diam. 6 cm. 

434. Tambour (fig. 240), a canepin, pour verification des aiguilles, avec une peau 

435. Canepin de rechange. . . . . . le morceau. 

4 56. Pierre d’Arkansas (fig. 241), grain tres fin, a huile, pour affiler les aiguilles .... 



Fig. 242 Fig. 243 


437. Pierre d’Arkansas (fig. 242), en boite bois, 10 cm. environ, pour les aiguilles et 

les bistouris. 

Seringues (fig. 243), cristal epais, fabrication soignee, piston creux (A) : 

Contenance 1,2 3 5 10 20 30 50 100 150 i 

438. Frottement median (1). 2 50 3 50 4 25 6 » 8 » 12 » 27 » 44 » 57 » ~1 

439. — lateral (2), 3 » 4 » 5 » 7 » 9 » 13 » 29 » 46 » 59 » 8 

Seringues (fig. 243), piston demi-massif (B) : 

Contenance . . 1,2 2 5 19 20 30 50 100 150 : 

440. Frottement median . . 3 25 4 » 5 » 7 » 9 50 ~15 ~30 >T ~55 >T ~T2 » 9 

441. — lateral . . 3 75 4 50 5 75 8 » 10 50 16 » 32 » 57 » 74 » 10 

Seringues (fig. 243), piston massif (C) : 

Contenance 2 3 5 10 20 cc. 

442. Frottement median 4 50 5 » 7 » 9 50 14 » 

443. — lateral . . 5 » 5 50 7 75 10 50 15 » 

Les seringues cristal sont avec petit frottement pour 1, 2 et 3 cc., 
et ndcessitent un raccord pour les contenances supdrieures. 
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Seringues, (fig. 244), frottement maillechort, soude a chaud, piston creux : 

Contenance . 1 2 _3_ 5 10 20 30 50 100 150 200 cc 

44. Frott. median. 3 75 4 « 5 » 5 75 7 50 9 50 14 » "29 » 46 » ~60 » *81 

45. _ lateral . 4 25 4 50 5 75 6 75 8 50 10 50 15 > 31 » 48 » 62 » 83 

Seringues, (fig. 244), piston demi massif : 

Contenance 1 2 3 5 10 20 30 50 100 150 200 cc 

46. Frott. median. 4 25 4 50 5 75 6 50 TS0~ 1T~^ ~32~~» ~5T~Z 1T1> 

17. — lateral . 4 75 5 » 6 50 7 50 9 50 12 » 18 » 34 » 59 » 77 »103 

Seringues, (fig. 244). piston massif : 

Contenance.. . 2 3 5 10 20 cc 

48. Frottement median. 5 75 TT^T TT TT7> l 5~5 

19- — lateral. . . 6 25 7 25 9 » 12 » 16 5 

(Les seringues avec frottement maillechort sont avec petit frottement sauf demande speciale ) 




Fig- 245 ) Fig. 246 U Fig. 247 

Seringues, (fig. 245), calotte metal nickele, piston demi-massif, petit frottement : 

Contenance .... 2 3 5 10 20 cc 

Frottement median.. 5 » 6 25 ~T~» 9~7> ~±2~ 

— lateral. 7 75 10 » 14 

Seringues, (fig. 246), h tenettes, pour faciliter les injections epaisses, piston demi-massif : 

Contenance. 2 3 5 10 20 cc. 

Frottement median.5 » 6 25 ~T~7> 9~>> 12 » 

- lateral . . 5 50 6 75 7 75 10 » 14 » 

Seringues, (fig. 247). corps carre, piston demi-massif : 

Contenance ... 2 3 5 10 20 cc 

Frottement median. 7 59 11 50 "ITHO If 

~ lateral. 8 50 10 » 12 50 18 » 25 

Les seringues a tenettes et a corps carre sont avec petit frottement pour 2 et 3 cc. 


et necessitent un raccord pour les contenances superieures 


9 » 11 50 16 50 23 
L0 » 12 50 18 » 25 
nt pour 2 et 3 cc. 


456. Seringues (fig. 248), tout metal, frotte: 


457. Seringues, (fig. 249), calotte metal, piston cristal 8 50 9 

Seringues, (fig. 250), calotte et piston metal, corps verre SIBOR 

Contenance ... 2 

458. Frottement median, nues. ~46 \ 

459. — — boite metal.23 > 

460. — lateral, nues. 

461. — — boite metal. 

Seringues, (fig. 251), sterilisables, monture a ailettes, piston durit 

Contenance . 


24 » 25 » 27 » 29 » 35 » 

8 50 9 » 11 » 15 » 22 » 

:rre SIBOR resistant a la chaleu 

• • _2__3__5 IQ 

• - 16 » 17 50 22 50 31 » 

• . 23 » 24 » 30 » 41 » 

23 50 32 » 
31 » 42 » 


464. Verre de rechange pour dito 
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Fig. 272 Fig. 274 Fig. 275 

497. Bouilleur (fig. 272), email, 28x22x17 cm., avec 2 paniers permettant la sterilisation 

des seringues sans melanger les pistons.. .... 115 » 

498. Panier seul, fil etame, pour seringues de. 2 a 5 10 a 20 

26 » 24 » 

499. Thermo-plongeur (fig. 273), 61ectrique, metal nickele, garanti, avec cordon etfiches. 56 » 

500. Necessaire de poche META, (fig. 274), pour seringue 2 cc., 8><4X2 % cm • 27 50 

501. — — pour seringues de 2 et 10 cc. ..... 52 » 

502. Rechaud META (fig. 275), diam. 9 cm. 12 » 

503. Tablettes META, 



504. Bouilleur (fig. 276), a alcool, piedsjdemontables, pour"seringue 2 5 cc. 

85X45X25 ~ 110x60X35 


40 » 48 » 

505. — (fig. 277), pieds pliants, 14x6 %X4. 42 » 


505. — (fig. 277), pieds pliants, 14x6 %X4. 42 » 



506. Sterilisateur (fig. 278), electrique, 125x50x38 mm., pieds pliants, avec cordon . . 55 '. 5 

507. — (fig. 279), — 14x6x4% cm., — fixes, a 6bullition . . . 105 : i 

508. _ — — — a air sec, avec thermomet. 115 ) 

_ — — — — mixte. — 120 i 
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INJECTIONS INTRA VEINEUSES 

mercurielles, de lipiodol, de serum, etc... 


528. Tube plat (fig. 290), feuille anglaise rouge, 35 cm. 2 50 

529. Appareil de SAUPHAR (fig. 291), complet. 46 » 

530. Bande cc. de rechange pour dito 8 » 

531. Lien (fig 292), avec chaine et crochet, longueur 50 cm. . 17 » 

532. Brassard de JAUBERT (fih. 293), poche a air compressible, complet. 95 » 



Aiguilles (fig. 294), a ailette, biseau court : 15x5 20X5 20X6 25x7 25X8 30x8 30x10/10 mm. 

533. nickel pur .. 2 » 2 » 2 50 2 75 2 75 *3 ~ 3 25 

534. acier inoxydable . . , . 4 » 4 » 4 2 5 4 50 4 7 5 5 » 5 25 

535. duridium. . . . 5 » 6 » 7 » 10 » 13 » 15 » 20 » 

Aiguilles d’EMMERY (fig. 295), canon carre, biseau court : 25X8 30x8 30x10/10 mm. 

536. nickel pur . 2 75 3 ST~ 3 25 

537. acier inoxydable . 4 75 5 » 5 25 

538. duridium .13 » 15 » 20 » 

Nickel Acier inox. Duridium 

539. Aiguilles (fig. 296), canule interne mousse, 30x12/10 mm .... 9 » 11 » 20 » 

540. Aiguille de BAYEUX (fig. 297), monture metal nickele ... 32 » 35 » 45 » 

Seringues cristal. (Voir pages 34 et 35). 



Fig. 293 


tj i >! ‘ j uuj.1. Hi Jj 

Fig. 300 


541. Seringue de BARTHELEMY (fig. 298), pour huile grise, cristal. 9;T» 

542. — — — verre PYREX .... 10_25 

543. — (fig. 299), piston metal, modele RECORD, verre 

cimente. 20 » 

544. Seringue (fig. 300), cristal, 1 cc., longue, piston bleu.. 11 » 



545. Seringue RECORD (fig. 301), pour insuline, % cc., divise en 50 parties .... 40 » 

546. — — — 1 cc., — 100 — .... 50 » 

547. — (fig. 3)2), — avec curseur pour dosage, ^ cc.. . . 45 » 

548. — — — — — ,1 cc. ... 55 » 

549., Boite metal, avec chevalet pour dito. 1 cc. 



559. Seringue (fig. 303), cristal, pour lipiodol, a tenettes, piston demi-massif. 5 10 20 cc. 

4 » 9 » 12 » 

551. Canule aspiratrice, nickel pur, 70X20/10 mm. pour dito. 4 » 

552. Embouts (fig. 304), pour meats. 4 50 

553. Rallonge (fig. 305), 10 cm. * > 
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Fig - 306 9 vr*- Fig. 311 

Fig. 309 

Seringue (fig. 306), p r lipiodol, a ailettes, piston a vis, avec canule et aiguille a vis. —— -cc. 

554. Tout metal.54 » 63 » 

556. Aiguilles a \is pour dito, nickel pur. D * 

557. Aiguilles (fig. 307), canon a olive pour tube cc., 40x8/10 mm., pour serum. 

s v & J * Nickel Inox. Pa ndium 

3 50 5 » 11 » 

558. Olives (fig. 308). porte-aiguilles* pour relier Ies aiguilles a canon ordinaire a un tube de cc. 

Diametre. 6 7 8 10 12 mm. 

0 50 0 75 1 » 1 25 1 50 

559. Robinet (fig. 309), porte-aiguilles, olive de 6 mm.3 » 

560. Ampoule a ouate (fig. 310), metal nickele.3 50 

561. — — (fig. 311), cristal.0 57 

Fig. : 




- in_ i m 

Fig. 313 

562. Seringue de ROUX (fig. 312), monture metal, corps verre, raccord cc., boite metal. 

10 20 cc. 

24 » 31 » 

563. Verres de recbange pour dito.5 » 6 » 

564. Appareil (fig. 313), pour serum, flacon gradue, double courant a robinets, boite a ouate en 

metal, robinet porte-aiguille. Contenance. 500 1000 cc. 

43 » 46 » 



Fig. 314 

565. Seringue (fig. 314), poui doses massives de serum, raccord cc. 

Contenance. 

566. Boites metal nickele pour dito.. 

566 b. — chrome — .. 


50 

100 

150 cc. 

48 » 

56 » 

62 » 

40 » 

48 » 

56 » 

53 » 

64 » 

74 » 





567. Curette de CAMUS (fig. 315), pour recueillir Ie liquide lymphatique. Nickele Chrome Inox. 

_ 110 » 145 »165 » 

















43 


7, Rue de la Pepiniere — PARIS 

PRISE DE SANG, SAIGN^E 



Aiguilles de VERNES. (fig. 316). . . 

568. Nickel pur . 

569. Acier inoxydable . ... . 

570. Duridium . 

Dito (fig. 317), tres en main 

571. Nickel pur . 

572. Acier inoxydable .... 

573. Duridium . 


diametre. 12 15 18 25 /10 e mm 

. . . . 4 50 ~5 » 6 8 » 

. . . 5 » 6 » 7 50 10 » 

. . . . 50 » 60 » 70 » 85 s> 

... . 5 » 6 » 7 » 9 » 

. . . . 6 » 7 » 8 50 dl » 

. . . . 52 » 62 » 72 » 87 » 



574. Aiguille de THIBONDEAU, (fig. 318), 30x12/10* mm. 

575. — QUEYRAT, (fig. 319) 

576. — CLEMENT SIMON, (fig. 320) — — 

577. Aiguille de BAYEUX, (fig. 297. page 41) ... , 


Nickel Inox Dm i. in: 

4 >> 5 » 45 » 

4 » 5 » 45 » 

6 » 7 » 47 » 

32 » 35 » 45 » 



585. 

586. 

587. 


589! 
590. 


PONCTIONS LOMBAIRES 



Aiguilles, (fig- 326) avec mandril 
ordinaire ; 

Nickel .. 

* Acier inoxydable 

Duridium . . 


43X7 50X7 60x7 60x8 70x8 70x10 80x12 /1^ 

. 3 » 3 25 3 75 4 » 4 50 5 » 6 » 

4 50 4 75 5 25 5 50 6 » 6 50 7 » 

. 10 » 11 » 12 » 13 » 18 » 23 » 30 » 



Aiguilles de TUFFIER, (fig. 327), mandrin suivant la pointe : 

Nickel .. 

Acier inoxydable . . 

Duridium . 


70X10 80x10/10 e m 
4 50 5 » 

6 » 7 » 

22 » 29 » 
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Aiguilles de LABORDE, (fig. 328), m 
50X7 60X7 60X8 60x10 70x7 


591. Nickel . . 5 » 

592. Inoxydable. 7 » 

593. Duridiwn . 16 » 


5 50 6 » 6 50 6 » 

7 50 8 » 8 50 8 » 

18 » 20 » 22 » 20 » 


landrin suivant la pointe : 

70X8 70X10 70X12 80x8 80X10 80X12 100X12 120x12 120X15/ 10 

6 50 7 » 7 50 7 » 7 50 8 » 9 » Id » 11 » 

8 50 9 » 9 50 9 » 9 50 10 » 12 » 13 » 14 » 

22 » 24 » 27 » 24 » 26 » 30 » 35 » 42 » 50 » 



Aiguilles (fig. 329), embase speciale bien en main, avec mandrin double suivant la pointe 
50X7 60X7 60X8 60X10 70X7 ' 70X8 70X10 70X12 80X8 80x10 80X12 100X12 120X12 120X15/ 10 


594. Nickel . . 6 » 6 50 7 » 

595. Inoxydable. 8 » 8 50 9 » 

596. Duridium . 18 » 20 » 22 » 


7 » 

7 50 

8 » 

• 8 

50 

8 » 

8 50 

9 » 

10 » 

11 » 

12 

9 » 

9 50 

10 » 

10 

50 

10 » 

10 50 

11 » 

13 » 

14 » 

15 

22 » 

24 » 

26 » 

- 29 

» 

26 » 

28 » 

32 » 

37 » 

• 44 » 

52 
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Fig.. 334 

607. Pan-aspirateur de LARCHE (fig. 334), pour toutes operations d’injection, aspiration, lavage 
on syphonage. En boite metal nickele.^50 » 


608. 

609. 


610. 

611. 



Fig. 335. 


Aspirateur de DIEULAFOY, (fig. 335), 2 trocar ts et 3 aiguilles en boite. Gainerie Noyer Metal j 

contenance 60 cc. . 105 » 130 » 130 » 

— 100 cc. . . .130 » 170 » 170 » 

Aiguilles pour D° seules. 70x9 80x10 90x15 100X20 110x25/’0% 


acier ordinaire 
— inox. . 


1 50 2 » 2 50 3 » 3 50 

2 50 3 » 3 50 4 » 4 50 



613. Aspirateur de CALOT (fig. 337), contenance 10 cc. pour abces froids, avec 2 aiguilles, acier 

inoxydable, en boite metal .... . 48 » 

614. D° modele simplifie, a un seul robinet, avec 1 seringue cristal de 5 cc. et 4 aiguilles acier 

inoxydable, en boite metal ... . . 68 » 

615. D° complet, avec 1 seringue cristal de 10 cc., 3 trocarts et 3 aiguilles en acier inoxydable, 

en boite metal.100 » 

616. Aieuilles de CALOT, seules, acier inoxydable . . . 70x9 80x10 90x15 100X2J/10%, 

2 50 3 » 3 50 4 » 

617. Trocarts — 3 tailles. Nickele Inox. 

7 » 9 » 

Trocarts de CALVE, (fig. 338), p r abces froids, avec mandrin . 70x20 90X20 90x25/10 % 

618. acier nickele •— 18 » 20 » 22 » 

619. — inox. — 24 » 26 » 28 » 

620. Seringues cristal pour D° gros embout.Contenance. 2 10 20 cc. 


7 > 14 » 16 » 
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Fig. 339. Fig. 341 

Necessaire de CALVE (fig. 339), 1 seringue de 10 cc., 1 raccord et 3 trocarts complets. 

621. Boite nickeiee, trocarts nickeles . . ... 130 » 

622. — chromee — inox . ..165 » 

623. Embout (fig. 340), a 2 robinets, pour transformer Ies seringues de 5, 10 ou 20 cc. 

en petits aspirateurs ... • ... . 8 50 

624. — (fig. 341), ... 11 » 

625. Tube raccord pour dito, avec embouts ... 3 50 

626. Tube plongeur — — .. 3 50 

627. Trocarts, 3 tailles . .. Nickeie In ox. 

7 » 9 » 









Fig. 342 Fig. 346 

. Embouts de CALOT (fig. 342), pour trajets fistuleux, allant sur les 

seringues 5 a 20 cc. . .. 1 ou 2 3 ou 4 

2 » 4 » 

. Canule (fig. 343), gomme, pour trajets fistuleux. 

, Canules (fig. 344), droites ou courbes, nickel pur 


20X5 25X8 


6 50 

50x10/10 mm 


— (fig. 345), olivaires, argent malleable 


1 50 2 » 3 50 

. 70X10 100X12/10 r 


632. 

633. 


14 » 16 

— (fig. 346), ceil sur cote, nickel, allant sur seringues de 5 a 20 cc., 70X25/10mm. 8 » 

Aiguille de BERGE (fig. 347), canon a olive, 50X20/10 mm. . . . . . Nickel Inox. 

4 » 6 » 

Aiguilles (fig. 348), ceil sur cote, allant sur seringues de 5 a 20 cc. 

60X15 60X18 60x20 80x15 80x18 80x20/10 mm. 


634. 

635. 


nickel . 
inox. 


8 50 


7 » 
9 50 


10 50 


7 » 

8 50 


8 » 

10 50 


11 50 




Fig. 349 ' Fig. 350 

636. Petit trocart (fig. 349), 17/10, montant sur les seringues cristal, avec mandrin. Nickeie 

5 50 

637. Trocart explorateur (fig. 350), canule maillechort. 8 50 


Fig. 351 

Trocarts : 

Diametre. 

638. a manche plat (fig. 351), nickeie 

639. — — inox. . 

640. — etui (fig. 352), nickeie 

641. —;. — inox. . 


Fig. 352 

Explorateur Hydrocele Thoracentese Paracentese 
2 3 4 % 6 mm. 


9 50 
12 » 
7 50 
10 » 


10 

13 


11 

15 

9 

13 


12 

17 

10 

15 
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AUSCULTATION - PERCUSSION 



Fig. 360 Fig. 361 Fig. 362 Fig. 363 Fig. 364 


651. Stethoscope bi-auriculaire, (fig. 360) .. 32 

652. —o'. — (fig. 361), gros tubes, en gaine cuir. ....... 6C 

653. — d’ARMAND DELILLE, (fig. 362), pavilion aluminium fixe.6C 

654 * — — — — mobile . . . 65 

655. Micro-stethoscope, (fig. 363). pliant, pavilion et tambour, gaine cuir .70 

656* — — — —- tubes metalliques flexibles, boite carton. 85 

657. Phono-stethoscope CEMA, (fig. 364), en gaine . .... ...... 105 



658. 

659. 

660. 
661. 
662. 

663. 

664. 

665. 


Petit stethoscope, (fig. 365), de poche, boite aluminium ronde . . 

Stetho-marteau de WALTER (fig. 366), gaine cuir . . 

Stethoscope de FROSSARD, (fig. 367). tambour double 35 et 45 mm., boite alutnin, 

Phonendoscope, (fig. 368), petit modele pliant, 2 tiges. gaine cuir . 

de BAZZI-BIANCHI (fig. 369), 2 tiges, boite gainerie 
Crayons dermographiques, bleu ou rouge ....... piece" 

Embouts auriculaires, cc, pour lyre de stethoscopes la paire 

Membranes de rechange pour tambours de stethoscopes....... niece 


18 

79 

125 

68 

66 

1 

2 

2 





































H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 





Fig. 387 Fig. 388 Fig. 389 Fig. 390 Fig. 391 

688. Marteau de VERNON (fig. 387), tete ronde j 


fete a deux orientations, tige a pointe pour sign 


690. Marteau de VERNON tete triangulaire. 

691. Anneau cc., de rechange pour Dito . 

692. Marteau de TRAUBE (fig. 388) . . 

693. _ de TROUSSEAU (fig. 389). . . ' ' 

694 Boutons cc., de rechange pour Dito. 

695. Mart e g^ b ^ s j^ ABINSKY 39 J gte k deux orientations, tige a pointe pour sign 

696. Marteau de BABINSKY (fig. 391), tige flexible ’. . 

697. Anneau cc., de rechange pour Dito. 

698. Marteau de DEJERINE (fig. 392) ... .... 

700 ' r v~ a ~ (%• 393), tige flexible . . . ' 

700. Cylxndre cc., de rechange pour Dito 

701. Marteaux de BABINSKY et DEJERINE ave.c une seule tige flexibl, 


70q‘ S eSSim ^ tr f (n S- 394), oreilles articulee: 
703. Plessigraphe de PETER (fig. 395). . 



^^fviette (fig. 396), cuir marron, pour un sphygmomanometre de VAQUEZ, 
nr .. boite a seringue et ampoules, un marteau de BABINSKY, une Iampe stylo 
7°4. Nue .... 

705. Gamie .... j ........... \ 

. Isophote de WALTER (fig. 397), pour reflexe pupillaira. 






























Fig. 401 Fig. 402 

710. Arteriotensiometre de DONZELOT (fig. 401), gaine cuir ... .... 

711. Sphygmophone de KOROTKOW (fig. 402), avec stethoscope et bracelet, gaine cuir. 


Fig. 404 Fig. 405 

712. Kymometre de VAQUEZ, GLEY et GOMEZ (fig. 403), pour mesurer la pression 

moyanne, en gaine cui r ... . 

713. Sphygmomanometre (fig- 404), brassard souple, manometre reglable, gaine cuir. 

714. Sphymo-oscillometre de YACOEL (fig. 405), permettant de prendre egalement la 

pression moyenne, en gaine cuir... 

714 b. — avec stethoscope. 
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Sphygmotensiophone de VAQUEZ-LAUBRY. (fig. 406). gaine cuir . . . 

Plethymo-Oscillometre pour dito . . . . 

Sphygmotensiometre auscultatoire “ STANDARD ”, gaine cuir 

Phonotensiometre de COURCOUX, , gaine cuir . 

Pulsometre de FROSSARD, (fig. 407), complet avec stethoscope, pour obtenir 
tension artenelle par la methode pulsatoire P P 

Stetho-tension de VALTER (fig. 408), gaine cuir . ! ' ‘ ' * 

Systolmetre de WALTER, pour pression arterielle, arythmie etc..., gaine cuir ’ 

- supplement pour cmssard ...... 

;• _. . — — equipement a pedale . . .* ‘ 

I. riches de systolgrammes, le bloc de 50. 

Angeiopter de WALTER, a mono-commande rapide 

J. Supplement pour cuissard. 

, bracelet d’adaptation. 

Manometre etalon de SPENGLER, pour le contrdle des manometres metalliques 


APPAREILS POUR MESURER LA PRESSION VEINEUSE 

724. Appareil de CLAUDE. ... ?nn 

724 b. Phlebiomanometre de VILLARET, SAINT-GEORGES et JUSTIN BESANQON 480 >> 


SPIROMETRES, VISCOSITE SANGUINE 
METABOLISME BASAL 



725. Metre 
725 b. — 

726. Ampli 


A ?Soh-™^ tre thoracique de FOY ’ P° ur mesurer i’amplitade des 
Pneumo-dynamometre de MATHIEU Cfie. 4091 
Spirometre de BOULITTE, (fig. 410), demontable .* / .* 

t? r E 411 )» r * ci P ient t61e galvanisee. 

K. B. S., (fig. 412), contenance 7 litres, a disques. 
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HTM 




Spiroscope-spirometre de BOULITTE (fig. 413), a compensation permanente 

Spirometre de BOULITTE (fig. 414), a cadran... 

Viscosimetre de HESS (fig. 415), pour mesurer la viscosite sanguine. 

Appareil de BENEDICT (fig. 416), pom mesure du metabolisme basal, avec 
100 feuilles de papier et 3 kgs de chaux sodee speciale, ....... . . 

Piece buccale en cc pour dito.. 

Pince pour Ie nez — . . 

Feuilles de papier — la boite de 100. 

Plume a encre — ... 

Chaux sodee speciale — Ie kg. 

Thermometre — .. . . 

Eudiometre de PLANTEFOL, nouveau mo dele.. 

Boite portative pour metabolisme. . . ... 

Spirometre de VERDIN .. .. . . . 

Fiches d’observation pour metabolisme, papier, Ie cent . 

—• — — — carton, — . 


PNEUMO-THORAX ARTIFICIEL, OLEOTHORAX 


746. Appareil de KUSS, petit modele pour malades, en mallette avec trocart. 

747. — — (fig. 417), grand modele, pour cliniques, avec mallette . 

748. — (fig. 418), portatif en mallette, avec trocart et aiguilles. 

749 . — d’AMAUDRUT (fig. 419), facilement transportable. Boite bois . 
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Fig- 420 Fig. 422 


750. 

751. 

752. 

753. 


754. 

755. 

756. 

757. 

758. 


Piezogene LUMIERE (fig. 420), simple et precis. En boite metal 38x18X15 cm . 1300 » 

Trocart de KUSS (fig. 421), avec mandrin et raccord, nu ....... 27 » 

Dito — — — boite metal nickele. . 45 » 

Game chamois, fermoir nickele pour Dito.. 10 » 

Aiguilles de KUSS (fig. 422), avec mandrin .... 35x9 35x12/10 50x9 50x12/10% 


Nickel .....'. 

Inoxydable ............ 

Duridium. .. 

Etui cristal pour steriliser Ies aiguilles de KUSS 

Tub e filtreur, petit mo dele . .. 

Dito grand — .. 


7 » 8 » 7.50 8.50 

8 » 9 » 8.50 9.50 

10 » 12 » 11 » 13 » 

. ..... 1 » 

• •. 2.50 

. . . 3 » 



Fi S* 423 ^ ' Fig. 424 

760. Appareil de BERNOU (fig. 423), aspirateur injecteur pour oleothorax . 
761 • • -tt p ° ur oleothorax (fig. 424), seringue 40 cc., a 3 embouts 3 r 

7 A 0 f x § ul P e 80x15/10 mm. En boite metal nickele 

762. Timbres cc., reproduisant Ies schemas pulmonaires de KUSS* pour la 

graphique des signes de percussion et d’auscultation I, 

763. Dito pour dessins radiologiques. 


Lotation - 
s deux. 14 

piece. 8 



764. 

764 b. 

765. 

765 b. 


rlg - 425 Fig. 425 b 

Masque de LEGENDRE et NICLOUX (fig. 425), pour inhalation d’oxygene . 
Appareil de g™RON R (fig.^25 b), pour respiration artificieUe. dC Carbox yg" ne ; 


650 » 
975 » 
1000 » 
1350 » 















Fig. 427 


Fig. 428 


766. 

767. 

768. 

769. 

770. 

771. 

772. 


773. 

774. 


775. 

776. 


Oxy-injecteur de FIALIP (fig. 426), produisant Poxygene par eau oxygenee et per¬ 
manganate de potasse. Avec ballon 500 cc. En boite metal nickele.125 

Manometre permettant de mesurer la pression pendant 1’injection ..200 

Ballon cc. de rechange.. . 5 

Oxy-comprimes. . . .... ..... le tube de 50. 20 

Comprimes de permanganate ordinaire. — — 5 

Dito — L. ... — — 5 

Trousse SALVOXYL (fig. 427), 1 generateur, 1 flacon de 12 doses de liquide genera-- 
teur. 1 tube de 12 blocs provocateurs. 3 ballons cc. de 50, 100 et 200 cc. Boite 
gainerie ... . . . .... ..... 360 

Boite de produits pour Dito (12 doses. 1 dose donne environ 2500 cc. d’oxygene) . 20 

Oxygett de LESIEUR (fig. 428), doseur de precision. Contenance 40 litres. Boite 

gainerie.. . . ... .1350 

Oxygenateur de BAYEUX (fig. 429), complet. .1850 

Dito — — pour cliniques, mallette cuir... 3870 


EMAN OTHERAPIE 



Fig. 430 Fig. 431 * Fig. 432 


Fig. 430 Fig. 431 ' Fig. 432 

777. Tube de Radon, avec sa boite, type B, 700 m[ic. 525 » 

778. — Thoron, — activite-minute 80 m;j_c . .- 400 » 

779. Emano-injecteur de GASQUET (fig. 430), pour applications de Radon ..... 

780. Emano-insufflateur — (fig. 431), pour applications de Radon ou de Thoron 

781. Stilligoutte (fig. 432), pour radioactivation des serums.. 

1 chambre 2 chambres 3 chambres 

782. Trousses de chambres generatrices de Radon . . 350 » 675 » 950 » 

783. Seringue pour Radontherapie Iocalisee ............... 120 » 

784. Boite a radioactiver Ies pommades, poudres, etc. . 60 » 

785. Masque a inhalations radioactives. ... . 

785 b. Atomiseur radioactif. .. 250 » 

785 c. Supplement pour tube de Thoron inclus dans la poignee. 300 » 

785 d. — generateur de Radon. 720 » 


RADIUMTHERAPIE 

Pate COLOMBIA et APPAR.EILS PLASTIQUES 
Formule et patrons de PInstitut du Radium de I’Universite de Paris 

La pate COLOMBIA est presentee sous forme de plaques a deux faces lisses, Fune 
jaune clair et Vautre plus brune et plus brillante laissant apercevoir la poudre de bois deposee 
pendant le refroidissement. Cette face doit toujours etre mise au contact de la peau. 
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La pate COLUMBIA se ramollit dans Veau chaude a 50°. Elle est tres malleable el permet 
de prendre Vempreinte de n’importe quelle tumeur. Elle peut etre moulee a 45° sur le malade 
meme.Etant fusible a 55°, ce dernier ne peut etre brule. Elle est dure et indeformable a la tempe¬ 
rature du corps. Elle peut etre lavee, brossee et savonnee. Etant de faible densite, elle permet de 
confectionner des appareils legers. 

Pour augmenter la distance entre les foyers radio actifs et la region a trailer, on se sert 
de plaques d’eloignement. 

Les tubes radiferes sont fixes suivant la distance que Von desire obtenir. Si la distance 
est inferieure a Vepaisseur de Vappareil, preparer sur le cote exterieur des logettes dans 
tesquelles on niche les tubes chauffes que Von peut recouvrir de pate, ou d’une plaque d’eloigne¬ 
ment. Si la distance desiree correspond a Vepaisseur de Vappareil, placer les tubes radiferes 
legerement chauffes a la surface exterrie de Vappareil ou ils adherent. 

Pour les appareils de face, le globe oculaire et les tissus deja irradies doivent etre proteges 
par des lames de plomb de 2 mm. entourees de feuilles de cc. 

786. PAte COLUMBIA . . . . Plaques . 25X16X7 28x20x10 28X20X15 mm. 

Poids . . 265 _ 550 815 gr. 

11 » 17 50 24 75 

787. Plaques d’eloignement... 11 » 17 50 24 75 


Appareils typiques : 



788. Appareil frontal, (fig. 433) ...... 

789. — palpebral, droit ou gauche, (fig. 434) 

790. — bi-palpebral, (fig. 435). 

791. — nasal, (fig. 436) ... 

792 - — — (fig. 437) . . 


Sans lacets Avec lacets 


8 75 10 50 

9 » 10 75 
9 50 11 25 
9 » 10 75 
9 * 10 75 



793. 

794. 

795. 

796. 

797. 

798. 

799. 

800. 


Appareil mento-buccal, (fig.^438), a plat 

— — moule . .... 

— sus-hyoiidien, (fig. 439), a plat. 

— — moule. 

— carotidien, (fig. 440), a plat ...... ^ 

— — moule. 

— masseterin, (fig. 441), droite ou gauche, a plat . 

— — -moule . 


Sans sangles 
16 50 
20 25 
15 » 

18 75 
15 75 

19 50 
. 15 75 

19 50 


Avec sangles 
25 » 

28 75 

23 50 

27 25 

24 25 

28 » 

24 25 
28 » 
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Aecessoires : 
Cire a empreinte. . 


la plaque de 6 
Gaz 


4.50 
Electrique 


803. 

804. 

805. 

806. 

807. 


Thermostat a regulateur pour ramollissement de la pate 
Fer a souder electrique . . . . . . 

— — avec support. 

Feuilles d’aluminium, largeur 25 cm., epaisseur. 0,2 ' 

Le metre .. 

Feuilles de liege, 35x11 cm. epaisseur. 

La piece. . . . . 

Feuilles de plomb. 

Le kilo .'. 

Gants plombes 

La paire. ...... 

Tablier plombe. 


epaisseur. 


epaisseur. 


. 850 » 

1100 > 

75 » 
105 » 

2 3 

4 5/10-^ 

5 10.75 18 75 : 

24 » 29 » 

2 4 6 

10/10 e mm. 

1 » 1.25 1.50 

2.25 

1 

2 mm . 

9725 

9.25 

25 

32/10« mm. 

80 » 

130 » 


. 145 » 


APPAREILS “ AMETAL ” 

Applications externes : visage, cou, sein, etc... 

811. Feuille de cc. noir, pour assurer la filtration secondaire dans les appareils plats, 30X12 cm. 

Epaisseur. 1/2 1 1^ 2 2^m 

La feuille. . . . ... . 5 » 5.50 6 » 7 


8 


Larynx et CEsophage 


Sonde de GUISEZ, avec canal interieur permettant l’introduction de tubes de 
Radium a fortes doses, filtres a 1 % a. 2 mm., platine. N os 21 a 30 filiere 
Charriere.Piece. 15. 



813. Sonde de NABIAS (fig. 442), extremite conique pleine de 1 cm de longueur avec 
orifice pour fixation d’une soie destinee a assurer la mise en place et le maintien 
en bonne position de la sonde, graduation en cm. ..Piece. 9 » 


Rectum 


Fig, 444 

814. Sondes de NABIAS (fig, 443), epaisseur 2 mm, pour tube de Radium de 10 mmg. 

de Ra. E, filtres a 2 mm. platine, longueur 30 cm, diametre exi. N°33 fil_ Char, 
diametre int. n° 20..la douzaine. 72 » 

815. Dito, filtres a 1 mm platine. Longueur 25 cm, diametre N° 26, diam. int. N» 14. 

la douzaine . 60 » 

.Sondes de DEGRAIS (fig. 444), cc. obturees par un bouchon • special en liege. 

Tube lateral rigide pour Pevacuation- des gaz. Sans tube lateral Avec tube lateral 

816. Diametre 16 mm. .... 'T ’ 8 » 12~50 

817. — 10 mm. 40 » 15 » 

Uterus ; 


. ... 

- - Fig. 445 

Sondes de NABIAS (fig. 445), pour tube de Radium de 10 mmg de Ra. E, filtres 
a 2 mm platine : 

Diametre exterieur Diametre interieur Epaisseur Longueur 

818. N° 27 N° 15 2 mm. 2j cm la douzaine, . 48 -» 

818 b. 27 18 IK — — 42 o> 

818 c. 27 21. 1 mm. — — 42 » 
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Sondes de NABIAS, pour tubes de Radium plus forts : 



Diam. ext. 

Diam. int. 

Epaisseur 

Longueur 



Longueur 



819. 

N“ 16 

N° 8 

11/3 mm 

10 cm la dz. 

24 


20 cm 

la douz. 

36 

)) 

820. 

— 24 

— 15 

1 1/2 — 

- - 

30 


— 

— 

42 


821. 

— 30 

— 15 

2 1/2 — 

- - 

36 


— 

— 

48 

» 

822. 

— 33 

— 21 

2 — 

- - • 

36 

» 

— • 

— 

48 


823. 

— 36 

— 24 

2 — 

- - 

48 


— 

— 

60 

» 

824. 

_ 39 — 21 3 

Sondes de DEGRAIS, gomme. 

Diam. ext. Diam. int. Epaisseur 

Longueur 

60 

» 

, Longueur 

72 

» 

825. 

N« 20 

No 11 

11/2 mm 

10 cm la dz. 

42 


20 cm 

la douz. 

60 

» 

826. 

— 23 

— 14 

1 1/2 — 

— - —. 

42 

» 

; — 

. \ — ' 

60 

» 

827. 

— 30 

— 10 

1 2/3 -f- . 

■ — ' — - ' 

42 

» 

— 


60 

» 

828. 

— 30 

— 17 

1 — 

——■7 — 

48 

» 

— 

— 

72 

» 

828 b. 

Sonde de BARCAT, diam. ext. 22, diam. int. 16, long. 

24 cm. 


La douz. 

66 

» 

828 c. 

Mandrin poussoir gomme AMKTA.L, long. 3'J cm. n° 12 a 21 . 



— 

36 

» 


Vagin et Col uterin 




Fig. 446 


Fig. 447 


831. 

832. 


833. 

834. 

835. 

836. 


Pessaires de NABIAS (fig. 446), pour le traitement des culs de sac vaginaux dans 
le cancer de 1’uterus. CC. “ AMETAL ” plein avec Iogettes a gaines coulissantes 
munies d’un epaulement. 

Diametre exterieur 50 mm. Diametre interieur 30 mm.piece. 10 » 

— — 55 — — — 35 —. — 11 » 

— — 60 — — — 40 . . — 12.50 

—- 05 — —* — 45 —. — 14 » 

Pessaire de NABIAS (fig. 417), a fond, pour traitement simultane de la base des 
ligaments larges et du neoplasme du col uterus sans tamponnement vaginal. 

Diametre exterieur 50 mm. Diametre interieur 30 mm.piece. 48 » 

• 55 — — _ 35 —.. — 52.50 

— — 60 — — — 40 —. — 55 » 

Pince de NABIAS, porte-pessaire.135 » 


839. 

840. 



Fig. 448 Fig. 449 

Drain de NABIAS (fig. 448), en T, pour le traitement du cancer du col uterin et 
de recidives vaginales apres hysterectomie. Longueur 20 cm. Diametre exterieur 
N° 27. Diametre interieur N“ 18. Epaisseur 11/2 mm.la douz. 

Double sonde de NABIAS (fig. 449), en T, pour le traitement des neoplasmes du 
vagin par irradiation homogene a Paide de deux tubes de Radium. Avec cales 
maintenant la vessie et le rectum a distance convenable. 

Complete, avec protecteur de 20 mm. d’epaisseur.piece. 

Drain double seul.' 
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Fig. 450 Fig. 451 


841. Pessaire de COLIEZ et MALLET (fig. 450), bi-olivaire ....... piece. 15 » 

842. Colpostat de — (fig. 451), flexible pour Ie traitement des culs de 


sac vaginaux.• - —.piece. 2-4 » 



Fig. 452 Fig. 453 


Sonde de COLIEZ et MALLET (fig. 452), a olive, remplacant Ies pessaires bi-olivaires 
ou colpostats quand ils ne peuvent etre introduits par suite de I’etendue des 


lesions. 

843. Pour 1 tube de radium...piece. 12 50 

844. — 2 — — ... — 18 » 


845. Sonde de COLIEZ et MALLET (fig. 453), pour le traitement des neoplasmes du 
col ayec propagations au vagin. Diametre 25 mm. Cannelure pour Pecoulement 
des secretions ou pour injections . . . . . . .piece. 24 » 



Fig. 454 


846. Sonde de COLIEZ et MALLET (fig. 454), pour traitement simultane des neoplasmes 

de. I’uterus et du vagin. ... . piece. 30 » 

847. Sonde de COLIEZ et MALLET a plateau pour 2 tubes de radium face au col 

uterus . ..pi£ce. 12 50 



Fig. 454 b 


847 b. Sonde de MARION (fig. 454 b), pour applications de radium a la prostate. 

( Indiquer• le calibre du tube porte-radium employe). 

DIVERS 

848. Fil de maillechort recuit, 5/10 mm. pour la fixation des tubes de radium places a 

Pinterieur des tumeurs. .. le rouleau de 5 m. 5 » 

849. Tube fourreau, cc. tres fin pour le fil metallique dans le trajet intra-buccal ou 

intra-abdominal..*.le metre. 2 » 

850. Etui porte radium de BAR CAT, cc. AMETAL, 34X9 mm .... la douzaine. 30 » 

851. Gants de CHAPUT, cc. AMETAL, N os 1, 2 ou 3.la paire. 39 » 

852. Drain cc. AMETAL, longueur l*m., diametre : 

3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10 ll, 12 13, 14 


Le metre. 


12 


15 » 


18 » 


















Seringues cristal (fig. 455), emb out lateral 
piston mi-massif . • • - 

Boites pour Dito, bois merisier. 

_ — metal nickele 


Seringue de WEILL (fig. 457), corps verre, piston metal, 100 cc. ...... lo 

Boite merisier pour Dito . ...1 

Dito, metal nickele..6 

Aiguilles (fig. 456) : 25x10 30X12 30x15 30 X18/10 

Nickel . 2 50 3 » " 3 59 4 » 

Inoxydable . ... 3 » 3 50 4 » 4 50 

Duridium .10 » 12 » 14 » 16 » 




Fig. 458 rig. 

Seiingue (fig. 458), 20 cm, pour transfusion de veine a veine, boite metal nickele. 
Seringue de JUBE, en boite metal .... Contenance 5 cc. 275 » 10 c 

Transfuseur de BECART, electrique (Notice sur demande). . .. 

Necessaire de BECART (fig. 459), pour groupements sanguins. 


10 cc. 3i 
. . 38 1 


VACCINATION 


Vaccino’styles (fig. 460), plats ..1’etui de20. 

Dito (fig. 461), evides. — 

Vaccinogratts (fig. 462). — 


la boite de 100. d 


Porte-vaccinostyles (fig. 463). 
Manche (fig. 464), expulseur.. 




Lancette (fig. 455;. 

Dito de CHAMBON (fig. 466). 
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Drains capillaires HANTCHER (fig. 476) . 3 5 7- 9 11 13 16 mm. 


885. Forme ronde ...... le metre. 3 50 5 50 7 75 11 50 16 » 22 » 32 » 

886. — helico’idale. — 5 » 7 » 9 50 13 50 18 » 24 » 34 » 

887. — plate. . . . ... — .... 10x6 16x8 mm. 


12.25 15.59 

Faciles a introduire, ces drains permettent d’injecter par le trou central un liquide qui penetre 
jusqu’au fond de la plaie. Ne s’obstruent pas, le drainage se faisant exterieurement. 


892. 

893. 

894. 


Drainage de COFFEY, (fig. 477), pour drainage abdominal, supprimant les 

adherences post-operatoires ... .. 20 » 

Drains enT. (fig. 478). long. 25 cm. Diam. 4-5 6-7 8-9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19 20mm. 

, _ 7 » 10 » 12 » 15 » 17 » 19 » 22 » 24 » 26 » 

— de POZZI, (fig. 479), en croix. 12-20 22 a 30 32 a 42 44 a 50 

1J » 14 » 18 » 21 » 

Drains de KERR, en T, longueur 1 m. . . . . . . N° s . 15-20 20 25 30 

Mecfies de gaze stenlisees, long. 5 m., largeur.. . l t 2 5 cm. 

aseptiques . . .“5 g ^ 

iodoforme .... .! . . 6 50 14 » 

MICKULICZ complet, sterilise. .. 14 » 

— — — avec sac gras ... . 15 50 



Diametre. . . 12 14 16 18 20mm 


qot‘ ^ rain de DELBET, (fig. 480), pour pleuresie purulente 16 » 18 » 19 » 20 » 22 » 

897. — de BOMPARD, (fig. 481), a soupape, pour pleuresie purulente, 15 mm. . 32 » 














PARIS 


uniere 


Le prix des tTiermo-cauteres varie suivant le 


du platint 
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VENTOUSES 


Fig. 492-1 

Foyers (fig. 492) : 
Pointe fine droite (1) 
— conrbe (2) 
Couteau (3) 


Fig. 499 


919. 

920. 

921. 

922. 

923. 

924. 

925. 

926. 

927. 

928. 

929. 


Fig. 494 Fig. 496 Fig. 497 

Soufflerie (fig. 493), double, grand modele .... 

— — petit modele .... 

— —•' trousse .... 

Soufflerie (fig. 494), au pied. 

Lampe (fig. 495), a alcool petit modele. 

— — grand modele .... 
Double courant (fig. 496), a robinet avec bouchon cc. 
Flacon (fig. 497), reservoir d’essence, petit modele . 

— — — grand modele . 

Manche (fig. 498), pour tenir le cautere. 

Pince de DUVAL (fig. 499) . .. 



























Fig. 507 


F5g. 505 Fig. 506 

Scariflcateurs (fig. 505), a.. 

938. Qualite ordinaire boitier regule. 

939. -— forte — bronze . . . 

940. SCAP chrome, couvercle a charniere . 

Le Scartflcateur SCAP se demonte facilement et n’t 

941. Boite (fig. 506), metal, pour scarificateur. 

942. Mallette (fig. 507) contenant 12 ventouses, 1 lampe, 1 

coton, 1 porte coton torsade. 

943. Mallette seule.. 

944. Ventouse (fig. 508), balle cc. ........ 


Fig. 508 

‘ 6 8 10 12 lames 

. 45 » 48 » 51 » 54 » 

. 65 » 68 » 71 » 74 » 

70 » 73 » 76 » 79 » 

pas le retour genant de la clef. 
.......... 10 » 

icarificateur 6 lames, 1 paquet 
.145 » 

Diametre. 15 25 40 mm 



THERMOMETRES — FEUILLES DE TEMPERATURE 

949. Thermometre maxima (fig. 510), contrdle, etui carton.la piece. 9 

950- — — — — metal. . .... _ 10 

951. — — a la minute, etui metal .. n 

952. — — prismatique (fig. 511), etui metal. 15 

953. — — de CELSIUS, pour cliniques, etui bois. ... 14 

954. Etui RAPIDEX (fig. 512), a tourillons, permettant la descente facile du mercure 20 

955. Feuilles de temperature (fig. 513). Sur papier Cartonnee 

le cent. 10 » 22 » 

956. Porte-feuille de temperature (fig. 514).. 

957. Eprouvette a pied pour thermometre, couvercle metal . . 6 

958. Dito (fig. 515), pour fixer au mur, verre capuchon aluminium, avec support a vis. 16 
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TROUSSES METAL 



Trousse N° 1 (fig. 516), boite metal nickele 11x6X1 %. cm, avec 1 bistouri fermant, 1 paire 
ciseaux droits 10 cm. 1 pince dissection 10 cm, 1 pince de PEAN 10 cm, 2 stylets, 1 sonde 


959. 

960. 

961. 


962. 

963. 

964. 

965. 


966. 

967. 


970. 

971. 

972. 

97 £. 


974. 

975. 

976. 

977. 


978. 

979. 


L pince 

cannelee. 

Boite nickelee et instruments nickeles 

— chrome e — chromes 

— — — inox. 


100 


Trousse N° 2, meme composition que la trousse N° 1 augmentee d’l aiguille de REVERDIN 
fermante et d’un porte nitrate metal. 

Boite metal nickele et instruments nickeles ... .. 

— chrome — chromes. . ... 

— — — inox.. 

Gaine fermoir nickele pour trousses N 13 1 ou 2. . . . . . . Suedine 

7 » 


150 

195 


18 » 


Trousse N° 3, boite metal, 15x6 cm, avec 1 bistouri fermant, 1 paire ciseaux droits 

14 cm, 1 paire de PEAN 12 cm, 1 pince a dissection 1 2 cm, 2 stylets, 1 sonde cannelee, 
1 spatule, 1 thermometre etui metal, 1 porte nitrate metal. 

Boite metal nickele et instruments nickeles.. 

— chrome — chromes. . .. 


Gaine fermoir nickele pour Dito. Suedine 

7 » 


95 » 
115 » 
135 » 

18 » 


Trousse N° 4 (fig. 516 b), boite 18x9x2 avec 2 bistouris fixes et 1 aiguille de REVERDIN sur 
chevalet, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 pince PEAN 12 cm., 1 pince a dissection, 1 pince 
a dents de souris, 2 stylets, 1 sonde cannelee, 1 spatule, 1 lancette a vaccin, 1 thermometre 
etui metal, 1 porte*nitrate metal, 1 seringue 2 cc. avec 2 aiguilles nickel. 

Boite metal nickele et instruments nickeles. . . . . ..140 >> 

— chrome — chromes.180 » 

— — — inox. ...210 » 

Gaine fermoir nickele pour Dito. Suedine Daim 

~14 


30 


Trousse N° 5 : boite 20X10X2 avec 2 bistouris fixes et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 
1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 1 pince KOCHER 13 cm., 

1 pince PEAN 12 cm., 1 pince a dissection, 1 pince a dents de souris, 1 trocart 4 pieces, 

2 stylets, 1 sonde cannelee, 1 spatule, 1 lancette a vaccin, 1 thermometre etui metal, 1 porte- 

nitrate metal, 1 seringue 2 cc. avec 2 aiguilles nickel en boite metal, 6 aiguilles a sutures. 
Boite metal nickele et instruments nickeles . 260 » 

— chrome — chromes. 330 » 

— — — inox. . ... 390 » 

Gaine fermoir nickele pour Dito. . Suedine Daim 

14 » 30 » 


- j r < —— --—» - i—— ---- —i a griffes, 1 pince _. 

MICHEL double usage, 50 agrafes, 1 abaisse-langue, 1 miroir laryngien, 1 speculum de 
TOYNBEE, 1 speculum DUPLAY, 1 pince coudee, 1 speculum de CUSCO, 1 thermo- 
metre, 2 porte-coton, 1 seringue 2 cc. en boite avec aiguille. 

Boite metal nickele et instruments nickeles.. 280 » 

— chrome — chromes. 365 » 

— — — inox. 430 » 

Gaine fermoir nickele pour Dito. Suedine Daim 


18 » 30 



























Trousse N° 7, boite 25x10X5 cm, avec 2 bistouris et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 
1 paire ciseaux droits 14 cm, 1 paire ciseaux courbes 14 cm, 1 pince de KOCHER 13 cm, 
1 pince de PEAN 12 cm, 1 pince dissection taillee, 1 pince dissection a griffes, 1 trocart 
4 pieces, 2 stylets, 1 sonde cannelee, 1 spatule, 1 lancette a vaccin, 1 Iancette a saignee, 
1 thermometre etui metal, 1 porte nitrate metal, 1 seringue 2 cc, en boite, 1 speculum 
DUPLAY, 1 speculum TOYNBEE, 2 porte coton, 1 abaisse Iangue, 1 miroir laryngien, 
1 pince coudee pour oreilles, 1 aiguille et gouge pour corps etrangers de Pceil, 50 agrafes, 
1 pince de MICHEL double usage, 1 magasin pour agrafes, 1 sonde homme et femme. 


1 speculum Cusco, 1 pince uterine. 

982. Boite metal nickele et instruments nickeles. 400 » 

983. — chrome — chromes,. 520 » 

984. — — - ' ■ t — inox.. 620 » 

985. Gaine fermoir nickele pour trousses N° 6 ou 7. ........ Suedine Daim 

21 » 41 » 


Trousse N° 8 (fig. 517), boite metal 20X10X4 cm., contenant 2 bistouris fixes et 1 aiguille 
de REVERDIN sur chevalet, 1 paire de ciseaux droits 14 cm., 1 paire de ciseaux courbes 
14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 1 pince a dissection taillee, 
1 pince a dissection a griffes, 1 rasoir metal, 1 sonde cannelee, 2 stylets, 6 aiguilles a 
sutures en boite, 20 vaccinostyles en etui, 1 porte-nitrate metal, 1 thermometre etui metal, 
50 agrafes de MICHEL, 1 pince double usage pour agrafes, 1 magasin pour agrafes, 1 porte 
coton, 1 sonde homme et femme, 1 trocart 4 pieces, 1 abaisse-langue. Sur plateau : 

1 seringue - de 2 cc., 1 seringue de 10 cc. avec raccords, 2 aiguilles hypodermiques, 

2 aiguilles 5 et 6 cm. en tube verre, porte ampoules. 


986. Boite nickelee, instruments nickeles ..; ..... 359 » 

987. — chromee, — chromes.. 450 » 

988. — — — inox.. 525 » 

989. Gaine avec fermoir nickele pour Dito .. Suedine Daim 

17 » 36 » 


Trousse de chirurgie d’urgence, boite metal 25X10X7 cm., contenant 4 pinces a champs, 

1 paire ecarteurs de FARABEUF, 1 paire ecarteurs de HARTMANN, 1 paire ciseaux 
droits de 14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 1 pince a dissection taillee, 1 pince a 
dissection a griffes, 8 pinces de KOCHER 13 cm., 4 pinces de PEAN 12 cm., 1 pince en 
coeur, 1 sonde cannelee, 1 pince double usage pour agrafes, 1 magasin, 100 agrafes, 

2 bistouris et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet. 

990. Boite nickelee, instruments nickeles.. . 450 v 

991. —. chromee, — chromes . 550 » 

992. — — — inox. . . . . . . .. 625 » 

993. Gaine avec fermoir nickele pour Dito. Suedine Daim 

22 » 45 » 
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« Steril-Trousse » (fig. 518), sterilisateur electrique 26Xl 1X7 cm., contenant : 2 bistouris 
et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux 
courbes 14 cm., 2 pinces de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 1 rasoir metal, 
1 sonde cannelee, 2 stylets, 100 agrafes de MICHEL, 1 pince double usage, 1 magasin, 
6 aiguilles a sutures en boite, 1 porte-coton nez et oreilles, 1 porte-coton uterin, 1 abaisse- 

langue, 1 trocart 4 pieces, 1 porte-nitrate metal, 1 speculum de CUSCO, 1 pince uterine, 

1 sonde homme et femme, 1 thermometre etui metal, 2 seringues de 2 cc., 1 seringue de 
5 cc., 1 seringue 10 cc. avec raccord, 8 aiguilles assorties. 

994. Sterilisateur nickele, instruments nickeles.. . . 650 » 

995. — chrome, — chromes . . .. 800 » 

996. — — — inox. . . .. 950 » 

997. Gaine toile havane pour dito, avec courroies et poignee . ....... 55 » 

Trousse pour infirmiere d’etage (fig. 519), 

boite metal 15X6%X2 cm., contenant 1 paire 
ciseaux droits 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 
1 pince de KOCHER 13 cm., 2 stylets, 1 sonde 

_ ^ _ cannelee, 1 pince a enlever les agrafes, 1 pince 

dissection a mors tailles. 

998 Boite nickelee, instruments nickeles 70 » 
999. — chromee, — chromes 90 » 

1000. — — — inox. 110 » 

j.c/ij/evx .— 1001. Gaine avec fermoir nic- Snedine Daim 

kele pour dito. . . 7 » 18 » 

Trousse pour infirmiere, boite metal 18x9X2 cm., contenant 1 pince de PEAN 12 cm., 
1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux de LISTER, 1 rasoir metal, 1 pince a dis¬ 
section taillee, 1 pince a pansements sans cremaillere, 1 spatule, 1 sonde cannelee. 

1002. Boite nickelee, instruments nickeles. . 95 » 

1003. — chromee, — chromes. 115 » 

1004. — — — inox. .. 135 » 

1005. Gaine avec fermoir nickele pour dito ... . . Snedine Daim 

14 » 29 » 

Trousse pour sage-femme, boite metal 20X10X2 cm.,.contenant 1 pince de PEAN 12 cm., 
1 pince de KOCHER 13 cm., 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 sonde de femme maillechort, 
1 pince dissection taillee, 1 sonde cannelee, 1 thermometre etui metal, 1 porte nitrate 
metal, 1 Iancette, 1 tube Iaryngien. 

1006. Boite nickelee, instruments nickeles. 100 » 

1007. — chromee, — chromes.130 » 

1008. — — — inox. ........ ...... 155 » 

1009. Gaine avec fermoir nickele pour dito. Snedine Daim 

14 » 30 » 

Trousse pour sage-femme, boite metal 20X10X6 cm., contenant 1 sonde de femme metal, 
1 insufflateur de RIBEMONT, 1 clamp de BAR, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 3 serres 
fines, 1 sonde uterine de LEPAGE, 1 Iancette a vaccin, 1 sonde cannelee, 1 porte nitrate 
metal, 1 stethoscope de PINARD aluminium, 1 pulsometre. 

1010. Boite. nickelee, instruments nickeles. 160 » 

1011. — chromee, — chromes.. 200 » 

1012. — — — inox. . . 225 » 

1013. Gaine avec fermoir nickele pour dito. . Snedine Daim 

17 ~36 

Toutes compositions de trousses a la demande. 


TROUSSES G-AINERIE 




Trousse pour infirmiere (fig. 520), avec 1 paire de ciseaux de VEZIEN 1 paire cise 
droits 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 bistouri fermant, 1 spatule metal, 1 sonde 
nelee, 1 stylet, 1 rasoir metal. 


Nickele Chrome 


105 » 135 » 150 » 

Trousse pour Docteur (fig. 521), avec 1 bistouri a coulant 2 lames, 1 paire ciseaux droits 
14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 
2, cm., 1 sonde homme et femme, 1 sonde cannelee, 2 stylets, 1 pince dissection, 1 aiguille 
de REVERDIN fermante, 1 porte nitrate me'tal, 1 seringue 2 cc. en boite metal. 
Instruments ..... . xr . t 7 - 

*•••••-• Nickele Chrome lnox. 
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fermeture canette, 1 boite 6 ampoules, 1 etui au trioxy- 
methylene avec 1 seringue de 2 cc. et 1 seringue de 10 cc., 1 stethoscope bi-auriculaire, 
1 marteau de VERNON, 1 trousse N 5 6 complete, 1 paquet coton chirurgical. 

Instruments... Nickele Chrome Itiox. 

40U » 500 » 6)0 » 

1017. Mallette (fig. 523), cm., avec 6 flacons fermeture canette, 10 paquets bandes et coton 
comprime, 1 VAQUEZ LAUBRY, 1 eclaireur frontal electrique, 1 marteau de VERNON, 
1 boite 6 ampoules, 1 etui au trioxymethylene avec seringues de 2 et 10 cc., 1 trousse 
N° 6 garnie, 1 blouse, 1 paire de gants cc., 1 doigtier LEGUEU. 

Instruments.. . Nickele Chrome Inox. 

825 » 1000 » 1200 » 

Toutes combinaisons de trousses a la demande. 


1018. 

1019. 

1020. 
1021. 
1022. 
1023. 
1024 

1025. 

1026. 
1027. 


1028. 


TROUSSES NON GARNIES 


Trousses metal..N os . 4 5 6 ou 7 

nickele . .. .— 26 » 28 » 32 » 

chrome . .— 33 » 36 » 41 » 

Steril-trousse 

nickele . . 

chrome. . .... 


Trousse gainerie pour Infirmiere . 

— — — Docteur . 

Serviette pour auscultation 
Mallette simple. 

—double . .. 

— pour oto-rhino-laryngologie. 



325 

405 

35 


125 

150 


INSTRUMENTS POUR TROUSSES 

Bistouris fermants (voir page 5). 



Aiguilles de REVERDIN (fig. 524), droites ou mi-courbes 


Nickele 

70 » 


90 » 



1029. 


Nickele Chrome 

Stapule (fig. 525). 6 » T~W 



Fig. 526 


Nickele 


Inox. 1 

10 » j 


Inox. 


1030. 


Porte-nitrate (fig. 526) 


10 


13 » 
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Fig. 528 


Fig. 528 

1031. Sonde (fig. 527), pour femme, maillechort. . 6 » 

1032. — (fig. 528), pour Homme et femme maillechort .... .32 > 


Sondes cannelees, stylets (voir page 17). — Trocarts (voir page 45). 


BOITES POUR INSTRUMENTS 






Fig. 529 

Boites metal (fig. 529) fabrication soignee. 

73X35X25 82X28X20 90X60X20 95x20X16 95X70X15 100X50X30 110X60X15 110X60X25 

Nickele 4 » 3 50 7 50 3 50 6 » 9 » 9 » 10 » 

Chrome 5 25 4 50 10 » 4 50 8 » 12 » 12 » 13 » 


4 » 3 50 7 50 3 50 6 » 9 » 9 » 10 » 

5 25 4 50 10 » 4 50 8 » 12 » 12 » 13 » 

120X65X25 130X45X35 130X65x30 140x60x15 140X60X20 140X60X30 150X50X15 150X50X20 mm 

11 » 12 » 12 50 11 » 11 50 13 » 12 » 12 » 

14 » 15 » 16 » 14 » 15 » 17 » 15 » 15 » 

150X65X20 155X50X30 155X60X20 150X70X30 ' 160X60X20 160X60X30 160X80X20 165X65X20 mm 

» 13 » 14 » 15 » 14 » 15 » 16 » 15 » 

18 » 17 » 18 » 20 » 18 » 20 » 21 » 20 » 

165X85X20 165X85X30 170x35x20 170X45X20 170x70X 30 170X90X2 0 180X65X20 180X80X20 mm 

16 50 18 » 12 » 12 50 16 50 18 » 16 » 18 » 

22; » 24 » 15 » 16 » 22 » 24 » 21 » 24 » 

180X80X30 180X80X40 180X80X50 il80X80X60 180X90 X20 180X100X20 180X100X30 200x100x20mm 

19 50 22 » 25 59 27 » 19 50 20 » 23 » 22 50 

25 » 29 » 33 » 35 » 25 » 26 » 30 » 29 » 

200X100X30 200X100X40 200X100X50 200x100x6 0 225x80x 30 230X90X50 230XJ10X40 250X100X50mm 

25 50 28 » 31 50 34 50 27 » 36 » 37 50 45 >> 

33 » 37 » 41 » 45 » 35 » 47 » 49 » 59 » 

250X100X70 250X120X 60 250X150X60 260X120X50 280X90X20 280X90X50 280X120X60 300x60X50 mm 

48 » 49 50 57 » 48 > 33 » 40 50 55 » 39“ » 

63 » 65 » 74 » 63 » 43 » 53 » 72 » 51 » 

300X80X60 300X100X70 300X120X60 300x150x70 320X120X50 320X120X60 350X100X70 


Nickele 49 50 56 » 

Chrome 65 » 73 » 

350X120X80 350x200x60 
Nickele 72 » 89' » 


J3UX12UX8U 350x200 x60 350X2 00X80 400X100X80 400X‘150X50 400X120X80 400x200X70 a 

Nickele 72 » 89' » 91 » 84 » 8 T~i 9f~»- 

Chrome 94 » 116 » 119 » 110 » 113 » 119 » 143 » 

4MX200X80 400X200X90 420x60X50 420X80X60 420X100X80 420X120X80 n 

Nickele 119 » 120 » 52 50 67 50 90~^ 92~7 >— 

Chrome ±55 v 156 » 69 » 88 » 117 » 120 » „ 

. _ 420X200X70 - 450X120X80 _450xl50x70 450X150X90 450X200X90 450X250X100 n: 

Nickele 114 » 104 » 107 » 117 » TF5—-- i Rg — - 

Chromd U9 » 135 » 139 l 152 l ill 1 111 l 

Fabrication de boites de toutes dimensions sur demands. 

Gaines, fermoir nickele, porn- boites metal. 

_ _ 110 X65X20150X6 0X2 0 165x85x20 180X80X20 180X80X40 200X100X20 200x100x40 25nxinny4n 7^yinft^ 70lI 

n Ue -‘ ■ aI * 1 >x 11 »■ 13 » 16 » 14 » ~lT~i -21-22~^~ 

1036. Daim 18 » 18 » 25 » 28 » 32 » 39 » 36 » 41 >> 45 l 

1037. Gaines, toile havane forte, avec courroies et poignee, pour boites metal : 

250X120X60 300X150X70 350X120X80 350X200X60 400X100X80 400X200X80 420X120X80 450X200X90 450x250 /100 rr 

44 * 46 » 52 » 55 » 58 » 62 » 6T^- WTT~ ~70 » ~ 

Toutes dimensions de gaines sur demande. 


1035. Sued. 7 

1036. Daim 18 
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DISSECTION — ANATOMIE 




Trousse a dissection microscopique, gainerie, contenant 1 rasoir a coupes, 1 aiguille 
lanceolee, 1 aiguille pointue, 1 scalpel, 1 paire ciseaux fins, 1 pince a dissection 

fine... 

Trousse P. G.'N. (fig. 530), modele adopte par la Sorbonne, contenant 1 rasoir face 
plane, 1 aiguille lanceolee, 2 aiguilles pointues, 2 scalpels, 1 pince a dissection, 
1 pince a dissection fine, 1 sonde cannelee, 1 paire ciseaux droits, 1 paire ciseaux 

fins, 1 etui avec epingles.'. . 

dito (fig. 531), boite aluminium, complete. 

— — . laquee — ... ........ 

Pinces a dissection (fig. 532), ordinaires, 12 cm. . . . . . . . . . . . 

dito — fines — . . ... . . . 





Erigne (fig. 533), a chain 
dito a manche, simple . 
— — double . 

Ciseaux (fig. 534), 10 cm. 
dito — — 


pointus, a vis . . ... 

: — articulation a doigt. 


Scalpels (fig. 535) 


Fig. 536 

Fig. 537 

1050. Aiguille (fig. 536), pointue 

1051. dito (fig. 537), lanceolee . . . . 

manche ebei 



1052. Rasoir (fig. 538), face plane, petit.manche bufle. 12 » metal 

1053. — — grand . ... — — 15 » — 

1054. Epingles..le cent 











































1064. Scie rachitome (fig. 547) 
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Fig. 553 


1073. Bolte (fig. 553), noyer, avec 1 pince dissection, 1 couteau cartilage, 1 scalpel fort, 

2 scalpels ordinaires. 1 paire ciseaux, 1 ciseau enterotome, 1 ciseau rachitome a 
epaulement, 1 marteau a crochet, 1 scie a dos mobile, 2 aiguilles a coudre Ies 
suj ets.... 475 » 

1074. dito, modele des hdpitaux, avec 1 pince a dissection, 1 pince forte et longue, 

6 scalpels ordinaires, 2 couteaux cartilages, 2 scalpels forts, 1 couteau a cerveau’ 

2 scies dos mobile, 1 costotome, 1 rachitome d’AMUSSAT, 1 marteau a crochet,’ 

1 paire ciseaux droits, 1 paire ciseaux courbes, 1 paire ciseaux enterotomes’ 

1 ciseau burin, 1 sonde cannelee, 1 erigne a manche, 1 tube insufflateur a robinet, 

2 aiguilles a recoudre Ies suj ets-.... 800 » 


ANESTHESIE REG-IONALE 








































Masque de CAMUS (fig. 561), pour chiorure d’ethyle, grille interieure empechant 
les debris d’ampoules de tomber dans la bouche de 1’opere. ....... 

Doseur (fig. 562) ( modele depose), se montant a la place des embouts de ec. S’em- 

ploie avec des ampoules de 10, 20, 30 ou 50 cc graduees . 

Garniture cc seule pour masque de CAMUS .. 

Vessie seule — — — . ... ... 

Embout de cc porte ampoule — .. 

Masque de GUYON (fig. 563), simple pour chloroforme. 

dito — — avec rabat, pour maintenir la compresse . 

Masque de SCHIMMELBUSCH (fig. 564), pliant a gouttiere. 
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: TUFFIER (fig. 565), pour le chloroforme, avec garniture 


1109. dito de RICARD, en boite bois . . . 

1110. Masque de JUILLARD (fig. 566), pour I’ether. 

1111. Masque d’OMB RED ANNE, en boite bois . 

1112. Pied metal nickele avec flexible pour dito. 








Garnitures pour masques : Peti 

a air fixe (fig. 567). . 

a robinet (fig. 568).. 19 


1115. a air fixe (fig. 569) ...... 

1116. a robinet (fig. 570). . . 

1117. Intercalaires de CHERON (fig. 571), 


20 » 22 » 

Petite Grande 


ate sterilisable, rempla§ant 1 


1118 Appareil de DESMAREST (fig. 572), au protoxyde d’azote, : 

masque genre TISSOT et distributeur d’ether, sans tubes . 
1119 ‘ dito — sans pied support 


1120. Tubes de protoxyde" vides. 

1121. Remplissage . . . . 

1122. Tubes a oxygene. 

1123. Remplissage. 


ant les garnitures 

. Ie cent. 50 
pied support avec 

.1100 

.... 550 

60 120 200 Ii 




















g. 574 
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DERMATOLOGIE 



Fig. 602 Fig. 603 Fig. 604 Fig. 605 Fig. 606 Fig. 607 Fig. 608 Fig. 610 


1159. Aiguille de VIDAL (fig. 602), tranchante. 

1160. Scarificateur de LAILLIER ^fig. 603). 

1161. dito de VIDAL (fig. 60 ), a double tranchant 

1162. Grattoir de VIDAL (fig. 605), tranchant ... 

1163. — de BROCQ (fig. 60o), tranchant. 

1164. Curette (fig. 607), pleine ou fendtree . ... 

1165. dito (fig. 608), fine.. . . ' 

1166. Curette de BROCA, ronde 5 mm., tige longue . 

1167. Scarificateur de DESMARRES (fig. 609). . 

1168. Gouge coupante .... 

1169. Pince a epiler (fig. 610), mors ronds ou carres . 


Nickele Inox. 


21 

» 

27 

» 

21 

» 

27 

» 

21 

» 

27 

» 

21 

» 

27 


21 

» 

27 

» 

22 

» 

28 

» 

21 

» 

27 

» 

22 

» 

28 

» 

23 

» 

29 

» 

21 

» 

27 

y> 

7 

» 

12 

» 



J170. Racloir de QUINQUAUD (fig. 611). ...... 

1172 ^ cari ^ cateur (6g- 612), lames demontables, a 3 lames. 


Nickele Chrome 


50 » 
55 » 
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OPHTALMOLOGIE 



1179. Ophtalmometre de JAVAL et SCHIOTZ (fig. 619), mires rouge et verte. Optique 

compose d’un prisme bi-refringent de Wollaston en quartz, de deux objectifs 
achromatiques et d’un oculaire special. Complet. .. 

1180. Supplement pour dispositif d’eclairage du cadran.. 

1181. Cornee artificielle anastigmatique en verre pour le reglage . . 

1182. Ampoule de rechange pour dito. .. 

1183. Table pour ophtalmometre, hauteui variable, chene, 55x35 cm, sur roulettes . 

1184. dito — — acajou verni 65X40 cm., k 2 tiroirs .... 

1185. Lampe de SACHS (fig. 620), sur manche, interrupteur, c6ne pour eclairage au 

contact, Ientille condensatrice pour eclairage a distance du champ operatoire . 

1186. Ampoule de rechange pour dito. 

1187. Lampe (fig. 621), pour chambre noire, articulee en tous sens,'manchon cylindrique 

ampoule blanche eclairant en bout et sur cote. Interrupteur. 

1188. Ampoule de rechange pour dito. ...:.. 



Fig. 622j 




Fig. 625 



Fig. 62 


1189. Loupes (fig. 622), monture cuivre, 8, 10, 13 d., 38 mm. 

1190. — — _ 14, 16, 20 d. 

1191. Loupe aplanetique (fig. 623), ne deformant pas, diam. 48*mm, grossissement 3 fois 

1192. Loupe (fig. 624), monture buffle. a queue, 13 ou 15 d., diametre 33 mm 

1193. dito (fig. 625), modele Armee, monture cuivre, manche metal, 20 d., 38 mm 

1194. Loupe de POLACK (fig. 626), plan CX, 8 d., monture equilibree, 48 mm. 


























Fig. 628 


Fig. 629 


Fig. 630 


Fig. 631 


1195. Loupe de BEEBE (fig. 627), binoculaire, reglable, permettant l’emploi 7 

des verres d’essai.. ... 110 » 

1196. dito — avec eclairage electrique direct sur secteur, 12 d. 

1197. Ampoule de rechange pour dito.. 

Loupe de BERGER (fig. 628), binoculaire 10 15 

1198. ruban elastique..~50 » 55 3 

1199. monture aluminium..— 65 5 

1200 . avec casque ressort..90 » 95 > 

1201. (fig. 629), et photophore.190 » 195 ; 

Retinoscopes (fig. 630), miroir CC ou plan, manche droit, diam. 44 50 

1202. Ouverts.. ~25 sT 28 » 

1203. Perces.30 » 33 » 

1204. Ophtalmoscope de MORAX (fig. 631), 2 miroirs C C ou plans perces, 44 mm. . 



1205. Ophtalmoscope de FOLLIN (fig. 632), simple, avec loupe, 15gd., en boite. Metal Gaine 

1206. dito — (fig. 633), 4 verres correcteurs —. 45 » 56 

75 

1207. Ophtalmoscope de PARENT (fig. 634), a'refraction simple, donnant la serie de ±0,50 

a ±20 d., avec 2 miroirs 30 mm., 2 miroirs inclines 16 mm. et loupe, boite gainerie 375 

1208. dito avec combinaison 7 verres cylindriques. 459 

1209. dito modele Armee, manchejpliant. . 375 
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Fig. 635 Fig. 636 


L210. OpMalmoscope de PLEY (fig. 635), disque de verres basculant pour faciliter le 
nettoyage. Donne la serie de — 1 d. a —10 d. et de -j-1 d. a -f- 20 d. Avec 
2 miroirs 44 mm., 1 miroir incline 19 mm., 1 loupe. Boite gainerie , ^ . 

L211. Ophtalmoscope de MORTON (fig. 636), donnant la serie de — 0,50 a — 50 d. et de 
-j- 0,50 a -p 32 d. Avec 2 miroirs perces a bascule, 1 miroir incline 18 mm. % 
perce, 1 loupe. Boite gainerie. .. 



Ophtalmoscope de MAY (fig. 637), a 1 disque avec 18 lentilles -f- et — 1, 2, 3, 4, 6, 
8 , 10, 15, 20 d. 

1212. Avec manche pour pile seche... . 

1213. — sur reducteur, connecteur et cordon.. 

dito a 16 lentilles -j- et — 2, 4, 6, 8,10, 15, 20, 30 d. et 2 lentilles additives 

+ et — Id. permettant la mise au point aid. pres et pouvant etre mises en 
action par Ie meme doigt qui commande le disque. Modele recommande. 

1214. Avec manche sur pile seche ... 

1215. — sur reducteur ... 

Ophtalmoscope type SIMMAY, a entrainement autom. par dioptrie jusqu’a ± 30 d. 

1216. Avec manche sur pile seche ... . . . . .. 

1217. — sur reducteur .. 

1218. Boitier (fig. 638), pour pile seche. .. 

1219. Rdfiucteur (fig. 639), sur alternatif seulement. 110 

190 » "20 

1220. Regie de TROUSSEAU, pour skiascopie, comprenant 1 palette CX et 1 palette CC 

portant les numeros ± 0,50 a 20 d. 

1221. Gaine suedine pour dito .... 

1222. Boite bois a 2 compartaments pour dito • . . . . ^ t ; s ^ 

1223. Regie de PARENT (fig. 610), pour skiascopie, avec curseur, verres ±10 d. permet¬ 

tant d’obtenir les cOmbinaisons jusqu’a 20 d. .... -. 

1224. dito sans curseur, 24 verres spheriques ± 0:50 a 10 d... 

4225. Gaine chamois pour dito . 
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1227. 

1228. 


PWmtee de SMWHGGER (fig. 641), i main, miroir d e fixatlo „, jeu de tesfa 


220 

400 


1229. 


1230. 

1231. 

1232. 

1233. 

1234. 

1235. 


Penmetxe deLANDOLT (fig 642) avec baguette ettests'coloris . . . . 

S2pe‘l“: = ‘mata”” 1 '"” bIan0hei r ° Uge> 

avec manche sur pile. 

_ — — sur reducteur. .. 

Eventail de BOUCHARD (fig. 645). . . 

Boutons de MORAX (fig. 646), avec baguette ... . 

F^!:^!S^r g - 6i7> ’ dl ’ m ^ e2il0m "‘- ^ 


2500 

450 


•St JR- ^ 

★ o ft 

H® * « 


« * 9 ® 

Fig. 648 


nltavr 

OHSUE 


M C F 

50 0! 

z u 


Fig. 649 


460 

490 


1237. 

1238. 

1239. 


EcheUe (fig. 648), pour enfants, caracteres pleins, sur Papier 
dito de MONOYER (fig. 649), pour lettres . 

EcTifIT P (fig. 650), pour illettr6s . . ] 

iicfielle (fig. 651), optometrique, modele de I’Armep 
pour lettres et illettres. . . . . . i Armee 



Carton ^ Toile 


14 50 
14 50 


14 50 45 
14 50 45 

























7, Rue de la Pepiniere — PARIS 


85 


C BRODARD 
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Fig. 653 Fig. 654 


O o 


O o o 




Fig. 652 Fig. 655 Fig. 656 

1240. Echelle de LANDOLT (fig. 652), optometrique, universelle. Papier Carton Toile Emaill 

v 8 ' ■ H 5 » 14 50 14 50 45 

1241. Echelle (fig. 653), gainerie pegamoid noir, 2 textes ........... 19 

1242. Echelle (fig. 654), cadre acajou verai. optotyques de PARINAUD, texte recto-verso, 

emaille lavable. 30 

1243. Echelle lumineuse, (fig. 655), boite bois, enroulement sur 2 tambours pouvant etre 

manoeuvres a 5 m. de distance. Eclairage par transparence ou direct.275 

1244. Ampoule de rechange pour dito...15 

1245. Tableau (fig. 656), avec rampes lumineuses, pour echelles de MONOYER, 

LANDOLT, etc. 400 

1246. Ampoule de rechange pour dito. 25 



Cadran de PARENT (fie. 657), pour l’astiomatisme . Papier Carton Toile Emaille 

5 » 14 50 14 50 go 

. Sphero-cylindrometre (fig. 658), a 3 pointes, 0 a 20 d. . . .75 : 

Boltes d’essai, composition reduite : 

Boite exterieur pegamoid noir, interieur bois avec : 28 verres spheriques 0,50 a 
8 d., 2 prismes 3 et 6°, 1 lunette d’essai simple. 

. Verres sans bagues..180 

— bagues serties.225 

— — nickel .. . 230 

Boite exterieur pegamoid noir, interieur bois avec : 48 verres spheriques 0,50 a 

10 d., 3 prismes 3,6 et 10°, obturateur, fente stenopeique et trou stenopeique, 

1 lunette d’essai simple. 

Avec verres sans bagues.270 

— a bagues serties.345 

— — nickel ..350 

Boite noyer verni avec : 68 verres spheriques 0,25 a 10 d., obturateur, verre 

depoli, 1 lunette d’essai simple. 

Avec verres sans bagues.3Q0 

• — a bagues serties.4 qq 

. * , ,-- — nickel .... " /.no 
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rl S- oou Fig. 662 

Boites d’essai, composition petite : 

Boite pegamoid noir, interieur bois avec 60 verres spheriques 0,50 a 20 d., 20 verres 
cylindriques 0,50 a 5 d 3 prismes 3, 6 et 10°, 8 bandes de couleurs bleue et 
lumee, 1 lunette d essai divisee. 

Avec verres sans bagues 

— a bagues serties -. ..,» 

— — nickel ..’ * 

n A T • ave o verres spheriques 0,50 a 18 d., 24 'verres cylindriques 

0,50 a 4 d., 4 prismes 2, 4, 6 et 10°, 8 accessoires, 4 verres de couleurs, 1 fente et 
1 trou stenopeiques, 1 obturateur et 1 verre depoli, 1 lunette d’essai divisee 
Avec veires sans bagues . 

— : a bagues serties . . . ... . 

— — nickel . 

Boite d’essai (fig, 659), composition moyenne : 

B 6 d n °i y rf™ ai ’ 12 o Verres spheriques 0,25 a 20 d., 72 verres cylindriques 0,25 a 
eS ’- 8 accessoires, 4 bandes de verres de couleurs, 1 fourche 
d ' eS! “ d ‘ V ‘ S " pOUr Ferres 4 duques tour- 
Avec verres sans bagues ..... 

— a bagues serties . 

— — nickel . 

Meuble d’essai, composition moyenne, comme ci-dessus • 

Avec verres sans bagues . 

— h bagues serties . .. 

—- nickel . 

^20 d^ 6 660), composition grande : avec 140 verres spheriques 0,12 a 

vJe'ste cZSlur 7 V? 4 * d " « pris ”“. 12 acc essoires, Aandi d“ 

SqueAo^’ei Si ” ple - 1 * ' 

Avec verres sans bagues .....*_ 

* a bagues serties ......... 

„ ,, — nickel.. 

L^ette e d’tss2 § 'r,n 61) ’9 mailClie ? pans ’ pour 2 verres compleme'ntaires ! ‘ 

Lunette d essai, pour 2 veries, ecartement 54, 60 ou 65 mm. 

Oito (tig. 662), divisee, 4 verres, ecartement 58, 62'ou 65 mm. 
a TO — — ecartement variable. 



1277. Lunette d’essai 4 verres a ecartement reglable, pont reglable en hauteur 
lovo T to nrnants gradues a la partie superieure . . g hauteur, disques 

■ MDDOx'15 ! t °Xn p? is S e e S SL-„™S de de ***** avec „„ 































Serie de 60 laines Holmgreen (fig. 670), en boite carton ... 30 » ;lj 

dito 100 — — — — — ... 40 » L : 

Tonometre de SCHIOTZ (fig. 671), modele tres soigne et exact, pjl 

demontable a la main pour le nettoyage. (L ivre avec certificat 
de controle ). 

Boite gainerie. 500 » j;: i| I 

— metal.515 » 

Tonometre de SCHIOTZ, qualite courante . . .... 210 » Fi °’ 672 

— de BAILLIART (fig. 672), pour mesurer instantanement la tension 
oculaire, en mm. de mercure, Ie sujet etant assis on coucte. (JLivre avec certi¬ 
ficat de controle ). 

Boite gainerie... 

“— metal.. 


1296. Feuilles de traces tonometriques, le cent 
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1297 - °2^TmSu» i er mi d ^ LLART (flg - 673) - r* mes ” rer Ia pression 

1298. dito, a bouton d’arret en etui . .... .. • 

1299. Ophtalmo-dynamometre de BAILLART (ks. 674) ‘ h ‘ * *,, * • 

- n gWr«rantom.aqa«»ent : differentes , pe 4W 

1300. de ROUBINOWITCH (fig. 675), pourf ritodl d'« 'relieve 




1301. Materiel de CANTONNFT „ - . 

gaRaSquFs 6 elemel^ ^ fixation ’ cordon simplest 

■ : : : : 15 

. ° _ lo 24 el ements 

1384. Thermophtalme de CANTONNET (Ssr fi7«\ * 3 Z° }> 450 » 510 » 

seche . ' ’ sur secteur. Conserve une chaleur 

1305. Ampoule de rechange pour dito ... . 95 ; 


J306. Galvano-cauteres (fig. 679) 

}f2Z- ^f nch + e - P our L dito ’ a vec cordon 1 ..• • 

1808. dito, stenlisable (fig. 679) . 

1309. bolte m e« av« 
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1310. Blepharostat (fig. 681), pour Pangle interne 

1311. dito (fig. 682). — extern e 



1314. Blepharostat de PANAS (fig. 685), articule 

1315. dito de TERSON (fig. 686) . . 



1316. Blepharostat de MORAX (fig. 687), a ressort 

1317. dito de PLEY (fig. 688). 


Releveurs — Ecarteurs 



Fig. 689 Fig. 690 Fig. 691 Nickele 


Fig. 689 Fig. 690 Fig. 691 Nickele 

1318. Releveur de DESMARRES (fig. 689), 3 tailles ......... 19 » 

1319. dito — (fig. 690) double, pliant.22 » 

1320. dito d’ABADIE (fig. 691), articule . .25 » 
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Fig. 707 

1340. Pince de SCHAAF (fig. 707), maillechort . . 

1341. — de MORAX (fig. 708), a rotation, a cuillers 
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Cataracte — Iridectomie 



1342. Couteaux de'GRAEFE (fig. 709), 3 tailles . 

1343. — de^DAVIEL (fig. 710) .... 

1344. — de f LAND OLT (fig. 711), 3 tallies 


Fig. 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 

1345. Couteau lanceolaire (fig. 712). droit ou coude. 

1346. Lance de WECKER (fig. 713), a arr6t, droite ou coudee . 

1347. Aiguille de BOWMANN-(fig. 714), large ou fine, coudee . 

1348. — a paracentese (fig. 715), droite ou coudee . 

1349. — de BOWMANN (fig. 716), pour discision . 

1350. Iriditome de KNAPP (fig. 717) . . .- . . . . . 

1351. Serpette de GALEZOWSKI (fig. 718). 

1352. — de WECKER (fig. 719). 

1353. Pique de PAMARD (fig. 720), contre-coudee ..... 

1354. Crochet de TYRELL (fig. 721) .. 

1355. - Crochet de GRAEFE (fig. 722), pointu ou mousse . 

1356. Kystitome de GRAEFE (fig. 723).. 

1357. Erigne de BEER (fig. 724). 

1358. Anneau de TAYLOR (fig. 7^5). 

1359. Spatule (fig. 726), argent.. 

1350. Curette de GRAEFE (fig. 727), argent. 

1361. — de DAVIEL (fig. 728), argent, droite ou courbe 

. gBBil5^§lg 

Fig- 729 Fig. 730 Nickele Inox. 

1362. Sclerotome de WECKER (fig. 729) .• . . . . 22~^ 

1363. — de GALEZOWSKI (fig. 730). 22 » 31 * 


1364. Crochet (fig. 731), tranchant, pour svnechies. 

1365. Trepan d’ELIOTT (fig. 732), pour la cornee, 1 


1366. Faisceau d’aiguilles (fig. 733), pour tatouage 


1367. Pinces (fig. 734), fines, droites, mors tailles 

1368. — — — — a griffes (1). 

1369. — — — courbes, mors tailles (2) 

1370. — — — — a grilles . 


30 

31 


21 

20 

21 































92 


H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 



Pince de^GRAEFE (fig. 735), A, fixer, avec arret . 

dito * — — sans — . 

Pince de.VACHER (fig. 736), — a pression continue 



io|o' 5 ? f aUX 743 >’ droits ou courbes, avec 1 lame pointue . 68 » 

1383. dito de WECKER (fig. 744), 2 lames mousses, 2 lames pointues ou 

une lame mousse et une lame pointue. 85 » 


_. _ ' 4/ Nickele 

Ciseaux (fig. 745), fins, pointus, droits (1).~J7 —~ 

— — — courbes (2) . . 18 » 

. — — — coudes sur plat (3) .20 » 

— y — — — boutonUes .... 20 » 

Pmces (fig. 746), a nettoyer ..16 » 

A 1£o ateUr d C R S«&E 747) ’ POUr SUCcion de i Ia Icataracte, boite^metal 


1393. Bougie de POULARD (fig. 750), goranier^ a 12, filiere charriere 
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Fig. 753 

1394. Stylet d’ANEL (fig. 751), 


— simples... 

— doubles. 

dito de SUAREZ (fig. 753), 10 numeros,"piece . . . 

dito de GALEZOWSKI (fig. 755), olivaires, numeros 


1399. dito de SICHEL (fig. 756), conique. 

1400. dito de WEBER (fig. 757). double, gradue . . . 

1401. Sondes de WECKER (fig. 758), creuses, 6 numeros 
1401 b Raccord pour Dito, frottement Pravaz .... 


.757 


si®! 

. 758 


3 50 

1 a 6 

7 a* 9 ’ 

10 a 12 

3 50 

5 50 

6 » 

5 50 

7 50 

8 > 

3 50 

5 50 

6 » 

1 a 6 

7 a 9 

; 10 a 12 

5 » 

6 50 

7 » 

6 » 

19 » 



Dilatateur de GALEZOWSKI (fig. 759), droit . . . . . . . 

— — — coudc. 

Couteau de WEBER, boutonne, droit (fig. 760) ou courbe (fig. 761) 
dito de GALEZO WSKI (fig. 762), mousse, courbe ... . 

dito de STILLING (fig. 763), mousse. .. 

Curette (fig. 764), argent . . . . . . . .. 

Canutes (fig. 765), coniques, droites ou courbes, maillechort nickele 
dito (fig. 766), droites ou courbes, bout nickel ....... 

dito — — — — or ....... 

dito (fig. 767), cylindrique, longueur 15 mm. ou 25 mm., nickel 

dito (fig. 768), — bout olivaire, argent. 

Seringue de GALEZO WSKI (fig. 769), piston durit, en bolte metal 



1414. Seringue RECORD (fig. 770), piston metal, en bolte metal. 
1414b. Echange Standard. 


Paupierea • ™ 

1415. Bistouris fins (fig. 771), droit pointu ou convexe .22 » 

1416. Scarificateur de DESMARRES (fig. 772). 23 » 
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H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 



Fig. 

Nickele 

24 » 

25 » 

34 » 
25 » 
22 5 » 
22 » 

140 » 
30 » 

35 » 
16 » 


1417. Curette de e KALT (fig.. 773). ronde . . . . 

1418. — de WECKER (fig. 774), ovale tranchante 

1419. — de LAGRANGE (fig. 775) .... 

1420. — d’ABADIE (fig. 776). 

1421. Lance de SNELLEN (fig. 777). 

1422. Aiguille de SNELLEN (fig. 778), pour changer ’ 

1423. Emporte piece de VACHER (fig. 779) . 

1424. Pince de DESMARRES (fig. 780), pour chalazi< 

1425. — de SNELLEN (fig. 781), a droite ou a gar 

1426. — de SICHEL (fig. 782), pour ptosis . . 


la direction des cils 


Fig. 790 
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Fig. 798 b: 

1417. Aiguilles deREVERDIN (fig. 798 b), tres flues, courbes (l),mi-courbes (2), Nickele 
ou droites ... 


Bois 


18 » 
le tube. 


1448. Boltes pour dito . . ... . . . . . . .. . . 

1449. Soies. sterilise es, extra-fines, 2.m.. 50, blanches, N os 0000, 000 ou. 

1450. — — — noires, — —- 

1451. Soies serties, 40 cm., aiguilles courbes ou demi-courbes, blanches ou noires- — 

1452. Fils de Iin sterilises, extra-fins, 2 m. 50, Blancs, N° s 0000, 000 ou OOT . — 

— — — noirs-, 

1453*. Fils de Iin sertis, 40 om., blancs ou noirs — — 

1454;, Catguts extra-fins, 2 m. 50 — — 

1455. — sertis, 40 cm., aiguille courbe ou demi-courbe — — 

Aiguilles a sutures et porte-aiguilles ( Voir pages 18 et 21). 


Nickele Chrome 


2 # 
a » 

3 50 

5 25 
3 » 
3 50 
3 50 

6 » 

5 25 


Boltes et Trousses 



Fig. 799 Fig. 800 

Boite (fig. 799), pour instruments d’ophtalmologie .... 3 6 12 places 


1456. en bois..3 » 7 » 10 » 

1447. en metal nickele.15 » 20 » 32 » 

1458. — chrome . ... 48 » 24 » 35 » 

Boite de MORAX (fig. 800), avec chevalets pour 4 5 6 8 instruments 

1459. metal nickele, 15X11X2 %. cm. . . . . 46 » 48 » 50 » 52 » 

1460. — chrome — _ . . 62 » 65 » 68 » 71 » 

S uedine Daim 

13 » 30 » 


1460 b. Gaine pour dito, fermoir nickele 
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1461. 

1462. 


1463. 

1464. 


1465. 

1466. 


1467. 
1467 b, 


1468. 

1469. 


1470. 

1471. 


1472. 

1473. 


Trousses de MORAX 

Trousse N° 1, pour paupiEres et chalazion, contenant : 

2 pinces de SNELLEN, 1 pince de DESMARRES, 1 plaque palpebrale, 1 pince de 
DARIER, 2 pinces hemostatiques de SPENCER WELLS, 2 pinces de KOCHER, 
1 rasoir, 1 pafire ciseaux pointus. 1 paire ciseaux a paupieres, 1 pince a 1 et 2 dents, 
1 pince A 2 et 3 dents, 1 pince d'e KNAPP, 1 porte aiguille de WECKER. Sur chevalet : 
1 bistouri droit, 1 bistouri convexe, 2 ecarteurs de VALUDE, 1 rugine de VALUDE, 
1 curette a chalazion, 1 crochet a chalazion, 1 aiguille de REVERDIN, tres fine. 


Boite nickelee et instruments nickeles. 660 » 

— chromee — inox.. 900 » 


Trousse N° 2, pour cataracte et iridectomie, contenant : 

1 blepharostat de PLEY, 1 pince a fixer de GRAEFE, 1 spatule pour iris, 1 anse de 
SNELLEN, 1 pince courbe pour iris, 1 pince a nettoyer, 1 pince kystitome de TERSON, 
1 pince capsulaire, de KALT, 1 paire ciseaux de WECKER. Sur chevalet : 2 couteaux 
de GRAEFE, 1 lame coudee. 1 kystitome de GRAEFE, 1 curette de DAVIEL. 

Boite nickelee et instruments nickeles 
— chromee — inox. . 

Trousse N° 3, pour cataracte secondaire, contenant : 

1 blepharostat de JVIORAX, 1 crochet de TYRELL, 1 spatule pour iris, 1 pince pour iris 
1 pince kystitome de TERSON, 1 pince de FOERSTER 4 et 4 dents, 1 pince a fixer de 
GRAEFE, 1 paire ciseaux de WECKER. Sur chevalet : 1 lance coudee, 1 couteau pour 
cataracte, 1 aiguille pour discision, 1 serpette de WECKER, 1 curette pour cataracte. 


Boite nickelee et instruments nickeles ..410 » 

— chromee — inox.. 570 » 


Trousse N° 4, pour strabisme et Enucleation, contenant : 

1 blepharostat de MORAX, 1 spatule de TERSON, 1 spatule de TRELAT, 2 pinces de 
PRINCE, 1 pince a 1 et 2 dents, 1 pince a 2 et 3 dents, 1 paire ciseaux pour strabisme 
droits, 1 paire ciseaux pour strabisme courbes, 1 paire ciseaux a enucleation. Sur 
chevalet : 1 bistouri, 1 curette d’ABADIE, 3 crochets pour strabisme, 

Boite nickelee et instruments nickeles... 350 » 

> — chromee — inox. ............. 4 % » 


430 » 
600 » 


Trousse N° 5, pour Ies voies lacrymales, contenant : 

2 stylets de SICHEL, 6 stylets de GALEZOWSKI, 1 sonde creuse de WECKER avec 
raccord, 1 rugine de ROLLET, 1 ecarteur d’AXENFELD, 1 ecarteur de MULLER 1 pince 
de 1 pince fine ’ 1 pince k 1 et 2 dents. Sur chevalet : 2 bistouris, 1 couteau 

de STILLING, 1 couteau de WEBER, 1 curette fine. 


Boite nickelee et instruments nickeles 
— chromee — inox . 


410 

570 


Trousse N° 6, pour corps etrangers, contenant : 

1 b ^P h f ro ® ta i t de PLEY , 1 P^ce a fixer de GRAEFE en maillechort, 1 pince pour iris en 
maillechort, 1 pince a 1 et 2 griffes en maillechort, 1 pince a nettoyer en maillechort, 

2 pmces hemostatiques de WECKER en maillechort, 1 spatule pour iris, 1 pince a corps 
etrangers, 1 pince de MORAX a cuillers, 1 aimant. Sur chevalet : 1 aiguille pour corps 


etrangers en maillechort, 1 curette ronde, 1 sclerotome de GALEZOW^SKI. 
Boite nickelee et instruments nickeles. 


— chromee 


650 

900 


Trousse N° 7, pour instruments complementaires, contenant : 

3 releveurs de DESMARRES, 1 pince a epiler, 1 paire de ciseaux fins, 1 pince a 1 et 

a^corn^tr 311 dEL J OTT Sur chevalet : 1 bistouri, 1 couteau de GRAEFE, 1 aiguille 
pour corps etrangers, 1 curette pour corps etrangers. S 


pour corps etrangers, 1 curette pour corps etrangers. 
Boite nickelee et instruments nickeles. 

inox. 


— chromee 
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1474. 

1475. 


1476. 

1477. 


Trousse N° 8, pour glaucome, contenant : 

1 blepharostat de PLEY, 1 pince a fixer de GRAEFE, 1 spatule pour iris, 1 paire ciseaux 
pour iris, 1 paire ciseaux de WECKER, 1 paire ciseaux de LAGRANGE, 1 pince droite 
pour iris, 1 pince courbe pour iris, 1 pince fine, 1 emporte-piece de VACHER, 1 porte- 
aiguille de WECKER, 2 trepans d’ELIOTT. Snr chevalet: 1 sclerotome de LAGRANGE, 


1 lame de SNELLEN. 

Bolte nickelee et instruments nickeles 
— chrome e — inox. . 


Trousse N° 9, pour tatouage, contenant : 

1 pince a fixer sans arret, 1 spatule en argent, 1 faisceau d’aiguilles, 1 bolte de 6 ampoules 
d’encre de Chine, 1 bolte de 10 ampoules de couleurs, 1 baton d’encre de Chine. 

Bolte nickelee et instruments nickeles ..160 » 

— chromee — inox .... - - • 180 » 


Trousse n° 10 pour recouvrement conjonctival, contenant : 

1 blepharostat de MORAX, 1 pince a fixer de GRAEFE, 3 pinces a 1 et 2 dents, 1 pince 
courbe pour iris, 1 pince droite pour iris, 1 paire ciseaux courbes mousses, 1 spatule pour 
iris, 1 porte-aiguille de WECKER. Sur chevalet : 1 bistouri droit, 1 curette de KALT, 


1 paire ciseaux de WECKER. 

1478. Bolte metal nickelee et instruments nickeles ..140 » 

1479. — — chrome — inox. . ..• • 195 » 

1480. Sterilisateur electrique 18X12X5 cm, pour bolte de MORAX, air sec, Nickele Chrome 

avec thermometre. 200 » 260 » 

1481. Etuve au trioxymethylene, 4 tiroirs. 430 » 550 » 

1482. Pierre d’Arkansas, pour afliler, en bolte bois. 32 » 

1483. Tambour a canepin, pour verifier les instruments. 30 » 


Ventouses, Scarifications 





Fig. 808 


1489. CEillere (fig. 806) .. 

1490. Garniture cc., avec bourrelet, pour dito. 

1491. Compte-goutte de MORAX (fig. 807), verre bleu ou jaune. 

1492. — de SCHUSTER (fig. 808). 


P or cel. Verre 

~~2 2 » 

11 » 
4 50 
6 » 


— avec bouchon ^meri 


























H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 



m £‘ 813 Fig. 815 Fig . 816 

Canute (fig. 809), cristal, trous dessus ...... 

— (fig. 810), — a fente.. .- . 

— de TENON (fig. 811), cristal ..... i . ’/ " •••••. 

-.“T ~~ — metal nickele . ... .. 

roire (fig. 812) cc. avec rallonge et 2 panules nickel . . . ' ' ' ' 

Compte-goutte (fig. 813), extremite mousse, en tube verre ' ' ’ 

Flacon compte-goutte (fig. 814), 30 cc., veneblanc oujaune ! ! ! ; ; [ 

Vessies (fig. 815 b). a glace, cc. . * a \ * t\ i 

Clamp de fermeture, metal nickele, pour dito P 1 * Double 

Pulverisateur deJLAUREN£0 (fig. 516), tige simple .' .* ] ; ; ; ' 

— — — double . . . * * 

~ — avec plaque frontale . 

. Pansemen ts 










Spatule (fig. 817), verre, pour pommades 


7?no ^ rhs °P^ation de la cataracte 7 . -PP-ssion au pansement ^pie 

TcVn Champ operatoire aioure sterilise . b » 

1510. Tampons (fie. 8191 .• • 

- - fuseaux ! J ! ' ! ’ .' ' ' ’ ,‘ * * botte de 12. 

1513! Compresses gasses CiSarettCS ; .* ! ; ; ‘ ! ! ! ! ' - 20! 

1514 dlt ° COt ° n et ? Te dCUX §a2rCS - • • • • la bolt; de ' 6 12 24 

1014 . — _ monoculaires. . . . . . -=- --f* 

1515. — binoculaires. • • ■ • 5 » 6 50 8 50 

Compresses cousues autoclavees. . ~ T , 9 * , » 

p: li band, gaze av.o 

lion r* dit ° ,P our P eti te operation ' . 

.520, Couvre-cail ..... ^820 fig. W fig. 822 fig. 823' fig. 824 

Prix Public. 2 » “2TT-3~?-- 


XU 































7, Rue de la Pepiniere — PARIS 


99 



Fig. 826 Fig. 827 Fig. 828 

Miroir frontal (fig. 826), diametre 10 cm, a casque ressort . . . . . ... 

dito — — — — a ruban ........... 

Boite aluminium pour Dito.. 

Miroir de CLAR (fig. 827), diam. 10 cm, ampoule a anneaux ou k vis casque ressort 
dito — — avec glace non perforee, protegeant Ies 

yeux centre Ies projections de pus, mucosites, etc.. 

Miroir de CLAR, reflecteur metal chrome .. 

Boite aluminium pour dito .... . 

Ampoules pour miroir de CLAR 4, 6, 8, 10 ou 12 volts. Nickel 

— — — a anneaux. .. 5 50 

— ■ — — a vis, 3, 5 volts . 

— — — — 6, 8, 10 ou 12 volts.. . 

Miroir de CLAR, sur reseaux urbains (fig. 828), sur. 110 

— - glace perforee... . 120 » 

— — non perforee..125 » 

.— reflecteur metal chrome.125 » 

Ampoules de rechange pour dito, a vis ..■ . 12 » 

Boite aluminium pour dito ... -.. 


1536. Supplement pour remplacement du casque ressort par un bandeau fibre (fig. 829). 55 » 

(Ce bandeau peut alter avec tous les miroirs frontaux). 

1537. Supplement pour adjonction de porte-verre d’optique pour. 1 2 verres 


1538. Supplement pour casque ressort en acier inoxydable. 5 

1539. . Anneau (fig. 830), cc., protecteur pour miroir de CLAR.- ° 

1540. Plaque (fig. 83 i), cc., isolatrice pour plaques frontales. 10 

1541. Remplacement d’une glace de miroir de CLAR, perforee. 34 

1542. — — — — non perforee. 

izd'i' _ _ — metal chrome. 34 
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Speculum de TOYNBEE (fig. 851), le jeu de 3 . . . 

— de LEMEE (fig. 852), — 6 . . . 

— de POLITZER (fig. 853) — 4 . . . 

— (fig. 8 4), articulation a doigt . . . 

— d’lTARD (fig. 854 b). 

;— de KOENIG (fig. 855), avec tube p r anesthesier 

Auriscope (fig. 856), sur pile, 3 embouts. 

Pile de rechange pour Dito. . 

Speculum de SIEGLE (fig. 857), 3 embouts, balle cc . 


au chlorethyle 
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1578. 

Pinces (fig. 858), eoudees, mors tailles. . . . 

Nickele 

... 12 » 

Chrome 

14 * 

1579. 

dito (fig. 859), fabrication soignee, cannelees : 

mors tailles (1). 

... 16 

» 

21 


1580. 

— — a griffes (2). 

... 18 

» 

23 

» 

1581. 

— — a cuillers longues (3) . . 

... 18 

» 

23 

» 

1582. 

— — — rondes (4). . . . 

... 18 

» 

23 

» 

1583. 

Pinces (fig. 860), h pression continue : 

— mors tailles (1) . ... 

... 19 

» 

24 

» 

1584. 

— — — a griffes (2). ....... 

. . . 21 

» 

26 


1585. 

— — a cuillers longues (3). . . . . 

... 21 

» 

26 

» 


Pinces de LUCAE (fig. 861), contre-coudee ....... Nickele 

— — — mors tailles ....... 18 » 

— — — — a griff es ..20 » 

— — — cuillers longues ou rondes ... 20 » 



1590. Pinces (fig. 862), a pansements. 

1591. dito de BARATOUX (fig. 863), mors lisses <1) . . . . . . . 

1592. — — — — a griffes (2). 

1593. Pinces (fig. 864), mors articules (1), tailles pour corps Strangers . 

1593 b. — — levier (2). 

1594. — — a curettes, droites (3),.. . 

1595 . — — — eoudees a droite ou a gauche (4 et 5) . 

1596 — — — — verticalement (6). .... 


1597. Pinces (fig. 865), mors articules, a anneaux. 

1598. Crochets (fig. 866), pour corps etrangers, mousses ou pointus 

























1599. 

1600, 


Gatheterisme — Insufflations 


Bougies (fig. 868), pour la trompe d’EUSTACHE, gomme, graduees, N c 

dito — - — celluloid, 6 numeros. 

Tube verre pour dito, bouchon pour trioxymetbylene ...... 


olive ou raccord 24 
' tube cc. . . . 22 
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Fig. 874 V 

1618. Appareil (fig. 874), pour insufflations d’air chaud, 2 temperatures, avec comparti- 

ment pour coton s’imbibant d’essences medicamenteuses. [La Sonde peut se 
monter directement. Une main tient Vappareil, Vautre actionne la soufflerie). 

1619. Appareil de LADREIT de LACHARRIERE.. . . 
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H. BRODARD — Instruments de Chirurgi< 



Fi S- 892 Fig. 893 Fig. 894^ Fig. 895 Fig. 896 Fig. 

Aiguille (fig. 892), contre-coudee, pointe double (1) ou simple (2) . 

dito (fig. 893), coudee — _ 

Aiguille demontante, tige seule — _ 

Manche coude (A) pour dito (fig. 894) ... 

dito double (B) — (fig, 895) . . ! ! ' * ’ ‘ ’ ‘ 

Aiguille (fig. 896), manche etui, av. godet p. granules de trioxymethyiene 

dito (fig. 879), — , cootre-coudee.. . . 

Tube (fig. 898), verre, fermeture canette, 10 c 


20 

» 

29 

» 

20 

» 

29 

» 

12 

14 

l 

17 

» 

25 

» 

- _ 


32 

» 

37 

» 

25 

» 

32 

» 



4 

» 


Fig. 899 

Instruments de POLITZER (fig.899), manche double, boite nick., instruments nick. 

— — chromes — inox 

Tiges de POLITZER .... NicheU ' 

piece 


1658. 

1659. 
' 1660. 
1661 
1662. 

1663. 

1664. 

1665. 

1666. 
1667. 


Osselets 

Bistouri de SEXTON, boutonne. 

Synechotome de SEXTON..‘ . ’ 

Tenotome de SEXTON, a droite ou a gauche . 

Sonde tenotome de SCHWARTZE ^ ‘ ‘ ' ' 

Curettes de KRETSCHMANN, pour Ie recessus tympanique a droite o 

a gauche, z tailles. 

Manche pour Dito. " 

Curettes de LUDWIG (fig. 900), pour 1’enclume, a droite ou a gauche 

Crochets — (fig. 901) _ _ __T 

Tenotome de HARTMANN (fig. 902), tranchant a droite ou a gauche 
Anneau de DELSTANCHE (fig. 903).f 


12 » 

Nickele 

17 » 

Inox. 

17 50 

23 


17 50 

23 

>y 

17 50 

23 


12 » 

18 

7> 

13 » 

18 » 

17 


15 » 

20 

» 

15 » 

20 

» 

18 » 

23 


22 » 

30 

» 
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H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 



Fig. 922 Fig. 923 
Nickele Chromt 


1690. Gouges (fig. 916), a tete, largeur 6, 8, 10 ou 12 

1691. Ciseaux-burins (fi g , 917), _ _ 

1692. Gouges d’HAUTANT (fig- 918), largeur 3, 5, 7, 

1693. Masse de LOMBARD (fig. 919), bronze mou. 

1694. Marteau (fig. 920), a 1 tete, 2 tallies 
1695 . dito (fig. 921), a 2 . 

1696. Maillet, bois de gaiac . 

1697. Ciseaux-burins (fig. 922), 

1698. Gouges (fig. 923). 


mm. 


main, manche cannele, largeur 3, 5 ou 7 mm. 42 » 


Fig. 927 

Perforateur (fig. 926), a manivelle, avec 1 couroj 

et 1 perforateur initial. 

Forets de rechange, 3 tailles. 

Protecteur de STACKE (fig. 927) 

Speculum de LERMOYER (fig. 928), poxi evides 




Fig. 924 

Fig. 925 

1699. Gouge (fig. 924), a main . 

Nickele* Chrome 

1700. dito de DUCROQUET (fig. 925) . 




































uniere 


Nickels 


Chrome 


Curette de CHATELLIER (fig. 935), 3, 5 ou 8 mm. 

— — ronde, 4 mm., pour la caisse 

dito (fig. 936), droite, coudee, a droite ou a gauche . 
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Pince de HARTMANN (fig. 937), pour refection du conduit 
Pansements, meche gaze, pliage accordeon, en tube metal . 5 m 

1 meche.. 

2 meches. 

Cache pansement (fig. 938), noir, oreille droite ou gauche . 

dito — — non perce. 

23. Vessie (fig. 939), cc., pour glace..* 

Appareils acoustiques ([Voir articles d ! hygiene). 


Nickele 

■ . . . 40 » 

5 m.Xl cm. 5X 
3 » 3 5! 

3 50 4 2! 

prix public 


RHINOLOGIE 


. Endoscopie (Voir page 80). 


F»g- Fig. 941 Fig. 942 Fig. 943 

Nickele 

1724. Speculum de DUPLAY (fig. 940), 2 tailles.. 12 » 

1725. dito — (fig. 941), — fenetre ..15 » 

1726. dito de CHATELLIER (fig. 942), valves inegales.32 » 

1727. dito de MOURE (fig. 943), a large pavilion.32 » 


1728. Speculum de VACHER (fig. 944), 2 tailles, fendu lateralement. . . 

1729. dito de HAUTANT (fig. 945), valves longues — ... 

1730. dito a doigt (fig. 946)..* | 

1731. dito de MOURE KILLIAN (fig. 947), a ecartement parallele, valves 

de 35, 45, 55 ou 75 mm.. 





Fi g- 948 Fig. 949 Fig. 950 

1732. Casque (fig. 948), porte speculum, ressort inoxydable .... 

1733. Speculum de FRAENKEL (fig. 949) ..‘ ‘ 4ft 

1734. dito de PALMER (fig. 950), maillechort, 4 tailles. k 



















PARIS 


iirnere 


Nickele 


Chrome 


Speculum (fig. 951), auto-fixateur . 

— de CHELOWA (fig. 952), 

— d’HARTMANN (fig. 953), 

— de KILLIAN (fig. 954), pm 

de 55,75, 90 mm. .... . 

Salpingoscope de LEMAITRE (fig. 955), longueur utile, 14 cm., d 
optique, redressant 1’image, distance de la lampe a la fronta] 
muni d’un rheostat. Dispositif de rotation tres sensible. En b< 
Salpingoscope (fig. 956), avec cordon, boite metal. 


anneau coulissant . . ... 

a vis d’arret. 

ur resection sans muqueuse valves 


Fig. 957 Fig. 958 ] 

Miroir de GLATZEL (fig. 957), pour mesurer la permeabilite des fosses 
nasales .... ..... 

Miroir (fig. 958), coude, pour comparer I’aspiration nasale avec I’expi- 

ration buccale. 

Dilatateur de FELBAUCH (fig. 959), 3 tailles. 

Tubes (fig. 960), malleables, courts, — . 

—- (fig. 961), — longs, — . 


piece 
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1746. Stylet (fig. 962), a patte, longueur 17 cm., olivaire ou strie, . 

1747. Porte-coton (fig. 963), maillechort, longueur 16 cm., strie . . 

1748. — (fig. 964), — — torsade . . 

1749. — (fig. 965), — contre-coude, strie .... 

1750. — — — ^ — torsade . 

1751. Eprouvette (fig. 966), couvercle nickele, pour porte-coton prepares 

1752. Vase (fig. 967), sans couvercle — — — — 


Pinces coudees (fig. 968), mors tailles.. . . 

— (fig, 969), fabrication soignee, mors tailles ou lisses (1) . 

— — — — a griffes (2) . 

— — — — a cuillers longues (3) 

— — — — — rondes (4). 

Pinces (fig. 970), a pression continue, mors tailles ou lisses (i) . 

— — — a griffes (2) .... 

— — — a cuillers longues (3). 

— — — — rondes (4) . 

Pinces de LUCAE (fig. 971), contre-coude es. 

mors tailles ou lisses ... . 

— a griffes. 

— a cuillers longues ou rondes ... 


^g- • Fig. 973 

Pince de LUBET-HARTMANN (fig. 972), a 

anneaux, coudee . 

Pince de LUBET-BARBON (fig. 973), mors 

lisses (1). 

Pince de LUBET-BARBON (fig. 973), mors k 
griffes (2).. . ; . . . 
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Pince de DUPLAY (fig. 974), fine . . . , 

— de RUAULT (fig. 975), coudee, sur plat . 






Pinces de DOYEN (fig. 976), mors tranchants, 3 ou 5 cm. . . 

: _ _ — —-a double courbure 


de MOUNIER (fig. 977), a mors ronds.90 

(fig. 978) ; .. db 


0 ® 


o 




Pinces de LUC (fig. 979), mors ovales pleins o 
mors ronds. . . ... . . • • • • 

Curette (fig. 980), mousse, pour corps etrangers. 
Pince (fig. 981), mors fins — — 


l fenetres 2 tailles, ou Nichele Chrome 

. . . . . . . 60 » 70 » 

. . . 32 » 40 » 

. 80 » 96 » 


Galvano-cautere (fig. 982), 4 profils, tige de 10 cm., droite 
Tige flexible (A) sterilisable. 

— tube rigide (B) — ... . • • ■ 

— — malleable — . 




















Chrome 
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1795. Pinces de LAURENS (fig. 992), turbinoto- NickeU 

rn.es, droites (1) 120 > 

1796. Pinces de LAURENS (fig. 992). turbinoto¬ 

mes, coudees droite (2) ou gauche (3). 120 ; 

1797. Pinces de MAHU (fig. 993) turbinotomes, 

droites.120 


Chrome 

150 » 


Pince de STRUYCKEN (fig. 994), turbinotome. 

Scie de BOS WORTH (fig. 995), prenant toutes directions 
Lame de rechange pour dito . . . . . . . . . 

Rabot de LERMOYER (fig. 996), manche et 2 lames . 

Lame de rechange pour dito .. 

Osteotome de MOURE.. 

Lame de rechange pour dito . .. 


997), emporte-piece, pour la c!ois< 


Nickel t 


Chrome 

























Seringues pour anesthesie regionale 
(Voirpage 74). 


Seringue de KILLIAN (fig. 998), piston metal, ayec 3 aiguilles. 
Seringue de GIBERT (fig. 999), metal 2 cc., 2 aiguilles. 

Aiguille de rechange pour dito.. 

Pince de MOURE (fig. 1000), pour redresser la cloison nasale 


boite metal 


H. BRGI>ARD — Instruments de Chirurgie 


Anesthesie locale 
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.8 





















Fig. 1031 

avec soufflexie, 


Fig. 1029 

PuIverisateur^N. P. L" (fig. 1029), models depose, 

Seringue (fig. fl030), cristal JS. 

dito de MARFAN, mo dele simple. 

Poire (fig. 1031), cc. olivaire , .. . .» . 

Laveur de'FRAENCKEL (fig. 1032), verre . 


Ebonite 




1861. 

1862. 

1853. 


Fig. 1041 Fig. 1042 Fig. 1043 

Lance-poudre (fig. 1041). ... 

— N. P. L. (fig. 1042). 

Mallette (fig. 1043) 50X27X10 cm, avec 1 scarificateur, 1 reducteur de CHAV ANON 
110 v., 4 flacons emeri 30 gr., 2 flacons canette 60 gr., 1 boite 25X10X5, 1 masque 

Camus, 1 bassin haricot, 1 paquet de coton.. 

Inhalateurs, Pulverisateurs a huile (Voir accessoires'). 


Fig. 1033 Fig. 1036 Fig. 1037 

1852. Pipette de DEPIERRIS (fig. 1033), verre 


Canute (fig. 1034), olivaire ou avec*meplat.. 1 » 

— (fig. 1035), roride.. 1 50 

— (fig. 1036), metal nickele. 

Syphon de WEBER (fig. 1037), cc.. Petit. 43 50 Grand. 

Enema (fig. 1038), cc., qualite ..... Ordinaire. 7 50 Superieure. 

Douche verre, monture metal bronze, 1 litre, nue.. 

Compresseur d’air (fig. 1039), electrique, silencieux. 

Poste GRELGO (fig. 1040), pour inhalations seches“ou humides . . . . . . 
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Ecarteur des joues (Voir page 127). 



Fig. 1048 " Fig. 1049 

Lampe stylo (fig. 1044), 2 capuchons. ... 

Pile de rechange pour dito.... . 

La ch?m fig ' 1045) ’ SC montant ® ur les manches' de cautere ou s’ur fil ‘special, 2 capu 

Fil special pour dito. . * .. 

^de BARA T OUX <*• ^ capuchons;av‘ec cordon * ‘ ? ’ ’ * 

V ° Its P° Ur les lam P es ci-dessus. ... ‘ * ’ * 

: ■' v 

Lampe de LE MEE, avec cordon . 

Ampoule a vis pour dito ..• 

Diaphanoscope de FURET (fig. 1048) ’ ‘ * *. 




| TISPS13"”™-":; 

jffb r £ | r . a-c maAdrin 

1883. - deLICHWITkfflg°^5) ~ | t™*"’ ' ’ ‘ 




























>imere 


Fig. 1061 Fig. 1062 
Etain Argent 


Drains de LUBET-BARBON (fig. 1056), avec obturateur, 5 tailles . 

— LERMOYER (fig. 1057), vermeil, a clapet, 5 tailles 

Canule (fig. 1058), pour sinus frontal. 

— — coudee a droite ou a gauche, pour sinus maxillaire. 

Canule de HARTMANN (fig. 1059), pour sinus frontal. . . 

a plaque (fig. 1060), pour sinus maxillaire 2 et 3 mm . 
de LICHWITZ (fig. 1061), courbe, pour sinus sphenoidal . 

— de PANAS (fig. 1062), coudee — — 

— (fig. 1063), en baionnette, pour sinus maxillaire .... 

Enema, qualite ... . 


Superieure 


1894. Douche verre monture bronzee, 1 lit, avec tube cc et presse tub< 


Nicleele 


Chrome 
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Nickele Chrome 


Pince 4 e JANSSEN (fig. 1068), double courbure . . . ... 

Pince de MOUNTER (fig. 1G69). p r ouverture nasale du sinus maxillaire 

— de LOMBARD (fig. 933, page 109) .... 

— de LAURENS (fig. 947, pale 115) . . . . . ‘ ' 

— de HAJEK (fig. 1070), pour sphenoide. 


Fig. 1072 

Curette de MOURE (fig. 1071), pour abraser Ies 
— (fig. 1072), droite, coudee a 
— de LUC, rondes — — 

Curettes fines (fig. 1072) — _ 


Chrome 


Curettes de SEBILLEAU (fig. 1073), 7 for; 
Pince plicotome (fig. 1074) . : . 
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de TROUSSEj 
de CHATELLI 


de MARC AN] 


de DOYEN (Gs 
de KIRSTEIN 
d’ESCAT (ftp. 












Fig. 1125 

1973. Faux de RUAULT (fig. 1125), pointue (1)... 

— — — mousse (2). . -. 

—» — — coudee, mousse, a droite ou a gauche . 


Nickele Inox. 

27 » 35 » 
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Nickele Chrome 


de BONNAIN (fig. 1136), pour saisir. 

d’ARMAIGNAC (fig. 1137), a erignes, p. main droite ou gauche 
de BOURGEOIS (fig. 1138), anneaux decales ...... 

d’OMBREDANNE (fig. 1139), a pointes delicates. 
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Nickele 


Nickel t 



















2010. Pinces de RUAULT (fig. 1148), branches passees, a grand anneau, curette Nickele Chrome 

male dessus ou dessous, 9, 12 ou 15 mm.120 » 130 » 

2011 — — 17 ou 20 mm.125 » 140 » 

2012. Pince de LERMOYER (fig. 1149), droite, ovale.130 » 150 » 


Nickele Chrome 

.170 » 200 » 

e .... ±25 » 160 » 


2013. Pince d’ESCAT*(fig. 1150), pour I’amygdale linguale . . 

2014. Pince de HARTMANN, pour nettoyer la Ioge amygdalienm 
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STAPHYLORRAPHIB, URANOPL.ASTIE 


Anesthesie (Voir page 75). 
Ouvre-bouche (Voir page 77). 



Fig. 1151 

2015. Pinces a avivement (fig. 1151), 3 griffes, droites < 


Nickele Chrome 


2016. Bistouris de SIMS, droit, pointu ou convexe 

2017. — — coude a droite ou a gauche. 


2018. Crochet de SIMS, pointu ou mousse 


2020. Spatule a egaliser ...... 

2021. Tord-fil de DENONVILLERS . . 

2022. Ciseaux fins, 20 cm, pointus droits . 

2023. — — — courbes 


28 » 

37 » 

Forge 

Inox. 

27 » 

37 » 

28 » 

38 » 

Nickele 

Chrome 

26 » 

34 » 

26 » 

34 » 

26 » 

34 » 

32 » 

42 » 

27 » 

35 s - » 



2024. Rugine de TRELAT (fig. 1152), courbe, sur plat . 

2025. — — (fig. 1153), coudee a droite ou a gauche 

2026. — de LEDENTU (fig. 1154), double courbure a droite ou 

2027. — de VEAU (fig. 1155), coudee, a angle obtus — 

2028. — — — — — droit — 

— — — a double courbure — 

2029. — — pour decoller l’aponevrose palatine. 

2030. DecoIIeurs de VEAU, courbes, a droite ou h gauche . 

2031. Crochet de VEAU, pour decoller la muqueuse nasale. 


Fig. 1155 

Nickele 

Chrome 

. 28 » 

37 

» 

. 28 » 

37 

» 

lie. 28 » 

37 

» 

29 » 

38 

» 

29 » 

38 

» 

29 » 

38 

» 

. 29 » 

38 

» 

. 29 » 

38 

» 

. 32 » 

41 

» 


c 


Nickele Chrome 


2032. 

2033. 


Spatule (fig. 1156), mousse 
Crochets (fig. 1157), pointu (1) c 


i mousse (2) 


37 

37 


LARYNX 



2034. Lampe stylo (fig. 1158), avec monture et miroir ..■ . 22 » 

2035. — (fig. 1159), avec abaisse-langue pliant.21 » 

2036. Pile de rechange pour dito. 3 » 

2037. Eclaireur frontal, casque ressort.. 110 220 fvolts 

~66~ » 70 » 

2038. Ampoules de rechange pour dito.10 » 14 » 

2039. ^ Bolte aluminium pour eclaireur frontal.10 » 
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uniere 


EboniU 


Fig. 1182 5 

2074. Canule de POZZI (fig. 1182), a boule, pour irrigatic 

2075. — — — a 5 trous, cristal . 

2076. Canule (fig. 1183), a fente terminale . . . . . 


2077. Douche verre, monture bronzee, 1 lit 


chaudii 


ickele, 


duree 1 heure, 
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2083. Pulverisateur de LUCAS CHAMPIONNIERE (fig. 1186), 2 bees, duree 2 heures %, 

k alcool.. 295 j 

2084. — electrique, 110 ou 220 volts... 360 : 

2085. — mixte. ...... .... . .... 380 > 

2086. Auto-insolateur d’ALEXANDRE, permettant au malade de faire facilement l’inso- 

Iation lui-meme ; miroir Iaryngien sur pied.. . . . ■ • 375 

2087. dito, avec miroir en quartz, ne conservant pas la buee.- 415 


Corps strangers, Polypes 



2088. Pince de FAUVEL (fig. 1187), s’ouvrant lateralement.60 » .80 » 

2089. Pince de FRAENKEL, antero-posterieure, mors anterieur mobile, mors 

posterieur mobile, mors s’ouvrant lateralement a droite ou a gauche . 130 » 260 » 

2090. Pince de CUSCO (fig. 1188), antero-posterieure.100 » 120 » 

2091. — — (fig. 1189). a glissement.120 » 145 » 

2092. Pince de RUAULT, antero-posterieure. 130 » 150 » 

2093. — — Iaterale.130 » 150 » 

2094. Pince de GOUGUENHEIM, emporte-piece, antero-posterieure. . . . 150 » 170 » 

2095. — — — Iaterale.ISO w 41ft •&. 



















7, Rue de la Pepiniere — PARIS 


137 



Nickel e Chrome 

120 » 145 > 

48 » 60 » 

60 » 75 » 

72 » 90 > 

61 » 85 » 

140 » 4.70 » 


Pince emporte-piece UNIYERSEL (fig. 1190). 
Emporte-pieces, 8 formes . 

Tube rallonge droit, 20 cm. . 


courbe, pour larynx 


Manche pour dito. 


DIPHT^IBTE — TRACHfiOTOMIE 




2104. Seringue de ROUX (fig. 1191), raccord cc., en boite metal, contenance 20 cc. 

Nil 

2105. Pinces (fig. 1192), pour fausses membranes.9( 

2106. Ecarteurs (fig. 1193), en S.. Ia paire. 1 

2107. Tracheotome de BUTLIN-POIRIER (fig. 1194), p. urgence, canule argent 8 

2108 Aiutage de SEBILEAU, s’ajustant au tracheotomie, pour 1‘anesthesie . 3( 

2109. Dilatateur de TROUSSEAU (fig. 1195), a 2 branches.3 

2110. — de LABORDE (fig. 1196), a 3 branches.81 


| [ 

m 

9K 

mt 

\./A 

mm 

jmmi 

H 

m 

M 

1 
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Canules de TROUSSEAU (fig. 1197), plaque fix< 

N o s 000,00 _0_ 

2111. maillechort nickele ..... 34 » 34 

2112. argent ..40 » 42 

Canules de KRISHABER (fig. 1198), plaque fixe, canule interne et mandrin. 

2113; maillechort nickele .... 

2114. argent . . 

Canules (fig. 1199), plaque mobile, 

2115. maillechort. . ... 

2116. argent . . . 

2117. Canules de BROCA (fig. 1200), 


canule interne. 


mule interne. 


argent, a clapet, canule interne. 

110 » 115 » 120 » 130 »140 » 150 
Canules de LOMBARD, canule interne et matidrin, empechant I’infectii 
operatoire et 'facilitant les pansements cervicaux .... N os 3 


Mesures des canules iracheales 


Diametrejinterieur: 5 % 6 7 8 8 % 9 

Age approxim. .^jusqu’a 15 mois 1 X a 2 2a4 4a6 6a8 Adolescents 


Adultes 


2119. Ecouvillon (fig. 1201),"pour Ie nettoyage des canules 


Fig. 1204 Fig- 1205 

Introducteur (fig. 1202), pour tubes de FROIN. 

Onglet (fig. 1203), extracteur. 

Tubes de FROIN (fig- 1204) . . . 

Necessaire de FROIN (fig. 1205), pour intubation, boite metal nickele, avec 1 
vre-bouche d’O’DWYER, 6 tubes en metal fdore, 1 introducteur, 1 on§ 
extracteur. 
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Fig. 1205 

Bougies (fig. 1206), en gomme, pour dilatation . N°*. 7 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 

Olivaires ... 12 » 15 » 19 » 24 » 

— gamies interieurement de grains de plomb. 14 » 18 » 23 » 29 » 


Fig. 1207 

Dilatateur de TROUSSEAU (fig. 1207), tige metal, 6 olives metal 


Sondes (fig. 1208), en gomme.. . . ... 12 a 30 31 a 4( 

Cylindriques ..12 » 15 » 

Olivaires . 12 » 15 » 

Dito, cc. moule glace, cylindrique, 75 cm.14 » 18 » 


Fig. 1209 

Crochet de KIRMISSON (fig. 1209), pour pieces de monnaie 
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Instrumentation de Guisez (fig. 1213) 
Tubes bronchos copiques gradues sans mandrin : 

200X7 250X7 300X8 


250X8 300X9 350X10 


40 » 44 » 48 » 44 » 49 

Tubes cesophagoscopiques gradues, mandrin metal, extremite gomme c 

220X9 250X11 280X11 300X13 350x13 400X13 mm 


i metal : 


72 » 

2138. Tubes dilatateurs cesophagiens 


77 


83 


410X13 440X16 .n 

107 » 115 » 


2139. Tube spatule pour larynx, ouverture laterale, entonnoir fixe, 170x17 

2140. — demontable, tube interieur tournant sur lui-meme . 

2141 _ _ — a manche fixe. 

2142. — simple, manche fixe, 200X17 mm.• 

2143. Pavilion mobile montant sur tous les tubes. 

2144. Manche metal — — . 

2145. Tubes pour aspirer le mucus. 

2145 b Raccords pour dito .. 

2146. Conducteur en metal avec 2 bougies gomme. 

2147. Porte-coton maillechort avec pince .....' . 

2147 b Guide-anse, tube metal garni fil, longueur 49 cm. 

2148. Eclaireur de demonstration pour vision monoculaire. 


72 

120 

145 


14 » 
10 » 




2149. 

CEsophagoscopes (fig. 1214). . 450x7 

450X8 

450X9 

450X10 

530X10 mm 


200 » 

200 » 

200 » 

200 » 

200 » 

2150. 

Bronchoscopes (fig. 1215). 

300X4 

300X5 

400X7 

400X9 mm 



200 » 

200 » 

200 » 

200 » 

2151. 

— aspirateurs. 

225 » 

225 » 

225 » 

225 » 
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CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE 

Anesthesie ( Voir page 75). 

Ouvre-bouche ( Voir page 77). 

Bistouris ( Voir page 5). 

Ciseaux ( Voir page 8). 

Pinces a anneaux '.(Voir page 10). 

— a ressort ( Voir page 11). 

Sutures (Voir page 21). 


Fig. 1232 




2184. Appareil (fig. 1230), pour lavements opaques, flacon 2 litres, ponipe a air, tube cc. 
et canule rectale.. 


2185. — 


avec flacon 3 litres 


2186. Ecarteurs de FARABEUF (fig. 1232), 2 grandeurs 

2187. — de ROUX (fig. 1233) — 

2188. — de HARTMANN (fig. 1234) — 


70 » 
... 80 » 

Nickels Chrome 


. la paire. 18 » 23 

— 24 » 31 

— 17 » 22 




2189. Ecarteur de DARTIGUES (fig. 1235), autostatique ... . . . la paire. 

2190. — de DARTIGUES (fig. 1236), a declanchement, petit’modele . . 

2191. — — — — grand — 

2192’ — (fig. 1237), petit modele, developpement‘,141cm 

2193. — — — grand — — 18 cm 


Nickels Chrome 


40 

175 

265 


215 -i 
330 s 
. 145 





Nickels 

2194. Ecarteur de HOUZEL (fig. 1238) . ..■ _ 90 » 

2195. — d’ABADIE (fig. 1239). 90 >> 

2196. — de GOSSET (fig. 1240), petit modele, developpement 14 cm. . 65 » 

2197^ — — — grand — — 18 cm. . 70 » 


105 

105 
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Fig. 1259 

Nickele Chrome 


Pinces de MURPHY (fig. 1257) . 

— de BASSUET (fig. 1258), droite ou courb. 

— de REVERDIN (fig. 1259), elastique . . 


2222. Pinces hemostatiques (fig. 1260), longueur 16 cm., mors oval* 
triangulaires, en coeur, en losange, en T . . . 


Nickele Chrome 


Fig. 1261 

Pincejde YOUNG (fig. 1261), a ressort, palettes 


de MURPHY (fig. 1262) 


Pinces de DUVAL (fig, 1263), mors de 7 mm 
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Constricteur de PAUCHET (fig. 1270), 
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Fig. 1299 


Prix public. 220 
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2319. 

2320. 


2321. 


80 » 85 

Ampoules de rechange pour dito ..10 » 12 

Rectoscope de BENSAUDE (fig. 1328), boite metal avec 1 tube 150X20, 1 tube 
250X20, 1 tube 350x20 mm., 1 oculaire avec tube a insufflation, 1 oculaire avec 
prises de courant, 1 piece contact, 1 cordon, 3 porte-Iampes, 61ampes, 1 souffleriey 

1 anuscope . . . . . . ... . . . . . . .... . 

D° boite metal avec 1 tube 100X25,1 tube 150X20,1 tube 350X20 mm., 

2 oculaires avec tube a insufflation, 2 oculaires avec prises de courant, 1 piece 

contact, 1 cordon, 3 .porte-Iampes, 6 Iampes, 1 soufflerie. 


1250 » 

1200 » 



2322. Rectoscope de FRIED EL, boite metal avec 1 tube 220x20 mm., 1 piece contact 
avec oculaire, 1 cordon, 1 porte-coton, 1 manche porte-coton, 1 porte-Iampes, 

2 Iampes, 1 soufflerie. ... 340 » 


2323. Do (fig. 1329), boite metal avec 1 tube de 150x25,1 tube 220x20, 1 tube 

300x20 mm., 1 piece contact avec oculaire, 1 cordon, 3 porte-coton, 1 manche 
porte-coton, 3 porte-Iampes, 4 Iampes, 1 soufflerie. 

2324. Do boite metal avec 1 tube 150x25, 1 tube 220x20, 1 tube 300x20, 

1 tube 350X20 mm., 1 sphincteroscope fenetre, 1 piece contact avec oculaire, 
1 cordon, 4 p.-coton, 1 manche p.-coton, 4 porte-Iampes, 5 Iampes, 1 soufflerie . 

2325. Seringue de BENSAUDE (fig. 1330), pour injections intra-anales, 2 rallonges a vis, 

1 raccord pour employer les aiguilles a tete en metal mou, 1 raccord pour 
aiguilles ordinaires.En boite metal nickele. 105 » Nue. 

2326. Verre de rechange avec piston, pour dito.. 

2327. Aiguilles acier 20x5/10, tete metal mou. l’etui de 6. 

2328. Rallonge permettant Pemploi des seringues cristal et des aiguilles ordinaires 

2329. —coudee pour ne pas gener la vue .. 


2330. Pinces de POZZI (fig. 1331), long. 20 cm., pour hemorroides . Nickele Chrome 

51 » 58 » 




52 » 
24 » 
1 » 
7 » 
7 50 


68 » 























156 


H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 




2331. Pinces de DESJARDINS (fig. 1332) .' '... . . Nickele Chrome 

110 » 130 » 

Enfant Adnlte 

2332. Appareils MEDICUS (fig. 1333).. 22 » 30 » 

2332 b — — ondule . . . .*.25 » 35 » 

2333. Canule de RELIQUET, en gomme, olivaire, trou au bout . . . Prix public. 16 i 



Fig- 1335 Fig. 1336 

2334. j| s Appareil de GROS (fig. 1334), pour lavage a double courant, canule de 70 cmX 

15 mm., raccord en T, tube cc. 1 m. 50 avec press e-tube, tube d’ecoulement 0.50 
avec press e-tub e . . ........ . Prix public. 

2335. Cavalier (fig. 1335), pour dito, pour remplacer Ie bock par un recipient quelconque. 

2336. Canule d’ALBARRAN (fig. 1336), a double courant. Prix public. 


Canules (fig. 1337), a double courant, cc. souple, long. 45 cm.* diametre 111 r oi 
13 mm... Prix public 



Seringue (fig. 1338), poui lavement d’huile, piston metal, sterUisable . 50 

t> ,.. , . Prix public. 130 

Boite pour dito, bois... . 12 » 


metal nickele 
— chrome 


Canules pour lavements (Voir Accessoires ). 

















7, Rue de la Pepiniere — PARIS 157 



2341. Canule de MURPHY (fig. 1339), a 2 boulesfpour goutte a goutte, pour enfant . . 7 

2342. _ _ — _ — — adulte . . 8 

2343. Ampoule regard (fig. 134 ), en verre. 2 

2344. Presse-tube (fig. 1341). j 

2345. - (fig. 1342) . .. 4 

2346. Raccord (fig. 1343), verre, 2 voies.. - 2 

2347. Coude (fig. 1344), pour tube de 7 a 8 mm. 3 

2348. Appareil de MURPHY (fig. 1345), complet, pour'monter sur ampoule.25 » 

2349. Support (fig. 1346), se fixant sur le b&ti du lit. . . • 120 » 

2349 b — — sur pied fonte ...150 » 



Fig. 1347 Fig. 1347 b 

2350. Stilligoute de FORGUES (fig. 1347),®.a vis pointeau..21 » 

ooci e /"ficr 1 34.7 fil rpi-IiatifFr dp smim /sp. nu>i rfnns Hp Vpmi p.hnndp) 22 » 


Fig. 1347 Fig. 1347 b 

2350. Stilligoute de FORGUES (fig. 1347),®.a vis pointeau..21 » 

2351. Serpentin intercalaire (fig. 1347 b), rechaufP de serum (se met dans de Veau chaude) 22 » 



Fig. 1348 Fig. 1349 Fig. 1350 


s Fig. 1348 Fig. 1349 Fig. 1350 

2352. Pelote (fig. 1348), cc, olivaire, pour chute du rectum. Prix public. 50 » 

2353. — (fig. 1349), — forme chapeau. — 50 » 

2354. — (fig. 1350), pour hemorroides, avec coussinet a robinet ... — 70 » 

2355. — — — — a air fixe ... — 60 » 

2356. — — — sans — . — 50 » 

2357. Ceinture tissu elastique 35 mm, pour Ies pelotes ci-dessus (Indiquer la 

circonference de la personne) ... — 20 » 


PHIMOSIS 



Nickele Chrome 


Nickele Chrome 

2358. Pinces de NELATON (fig. 1351), pour dilater le prepuce.100 » 120 » 

2359. _ de RICORD (fig. 1351 b), branches feneti-ees.40 ^ » 54 » 

2360. Serre-fines, maillechort, droites ou courbes, N * 1 ou 2 . . . % . . . piece. 1 25 


gggg* v 
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VOIES URINAIRES 

Numerotation : Filiere Pasteau an 1/6 de mm. Ex. : N° 18 = 3 mm. 

— Charriere ait 1J3 de mm. Ex. : N° 18 = 6 mm. 

Sauf indication speciale, les nnmeros indiques sont ceux de la filiere Charriere. 



Fig. 1352 

UrAtre 

2360 b Filiere CHARRIERE (fig. 1352), metal nickele .. 2 a 20 2 a 50 

_ Meat 4 50 15 » 



Fig. 1355 Nickele Chrome] 

2361. Meatometre de GUYON (fig. 1353) . 12 » 14 50 

2362. Galvano cautere (fig. 1354), droit ou sur c6te. » 25 » 

2363. Meatotome de GUYON ffig. 1355). Nickele Inox. 

’ 82 » 115 » 

Exploration 


Fig. 135b ' Fig. 1357 

2364. Explorateurs de GUYON (fig. 1356), a 1 bottle, gomme blonde, N° 5 a 30 
2364 b. — — (fig. 1357), a 2 boules de pentes differentes — 


2365. Explorateurs de PASTEAU (fig. 1358), 2 boules de pente differente, gradues par 
N° 5 a 30.. . . . . ™ 


Fig. 1359 

2366. Explorateurs de MALLEZ (fig. 1359), avec 1 grosse olive, N° 5 a 33 


2368. Bougies filiformes (fig. 1360), cylmdriques ou olivaires (1). N° 1 a 6. . . piece 

2369. — — — en baionnette (2) _ ... _ 

2370. — — — en spirale (3) — ... _ 

2371. — — avec crin de Florence interieur. . 

2372. — — avec inteiieur malleable, permettant de donner la forme desire 

a Pextremite de la bougie.. piece 

Dilatation 


2373. Bougies (fig. 1361), cylindriques, N° 6 a 30.pifece. 

2374. — — — garaies de grenaille de plomb — 

2375. — (fig. 1362), olivaires ou coniques (fig. 1363). N° 6 a 30 . _ 

2376. — — — gamies de grenaille de plomb . . _. 

2377. — de PASTEAU (fig. 1364), olivaires, a bequille ... _ 


4 50 



























7, Rue de la Pepiniere 


PARIS 


159 


2378. Bougies de PHILIPS (fig. 1365), en une piece. 

2379. — — — conducteur demontable 






Speculum de MINET (fig. 1366), valves a charniere ....... 

— de PASTEAU (fig. 1367). 

— (fig. 1368), pour l’uretre femmin. 

Catheters de PASTEAU (fig. 1369), droits, pour l’uretre feminm. 

Nos 24 a ... • .. 

— 45 a 60 . 

Catheters de GUYON (fig. 1370), droits, pour I’uretre masculm. 

Nos 24 a 44.. 

_ 45 a 60 ... 

Series de catheters de GUYON, droits (fig. 1371), 24 a 60, nickeles, boite 

_ __ — — — chromes, — 

Pince (fig. 1372), a ressort, pour electrolyse . .. - 


7 > 

nickelee . 
chromee. 



Fig. 1373 Fi S- 1374 

Serie d’olives de GUYON (fig. 1373), graduees, pour exploration et electrolyse. 
_ _ (fig. 1374), sur support circulaire, boite aluminium . 



Galvano-caut. de LUYS (fig. 1375), pointe ou couteau 
— a tige malleable — — — 
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Fig. 1379 


2394. Aspirateur de KOLLMANN (fig. 1377) . .. 

2395. — de LUYS (fig. 1378) . . . 

2396. Stylet de LUYS (fig. 1379/1) . . ... . . . . . 

2397. Porte-coton de LUYS (fig. 1379/27 . , .. 

2398. — — (fig. 1379/3), en baionnette . 

2399. Porte-nitrate — (fig. 1379/4).. 

2400. Stylet — (fig. 1379/5), pour explorer Ies canaux 

2401. Bistouri — (fig. 1379/6), droit ou convexe . . 

2402. — — (fig. 1379/7), pointe rabattue . 

2403. — — (fig. 1379/8), lenticulaire . 

2404. Curettes — (fig. 1379/9), fenetrees, 2 tailles . 

2405. — — (fig. 1379/10), pleines, — . . 



2406. Stylets de LUYS (fig. 1380), pour explorer Ies canaux ejaculateurs . 



Fig. 1381 


2407. 

2408. 
24C9. 

2410. 

2411. 


Uretroscope de LUYS (fig. 1381), manche avec interrupteur, 4 tubes 
pour uretres feminin et masculin, 2 Iampes, 2 lentilles, 1 rheostat. 

Lampes de rechange pour dito, 2 longueurs. 

Tube courbe N° 52, pour examen du verumontanum. 

Uretroscope de DEMONCHY, a telescope reglable. 

— de=NORA, optique telescopique, complet. ... "1 


avec mandrin 
En boite. 

. . Piece. 


En boite. 
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Fig. 1382 

Catheters de GUYON courbes (fig. 1382), pour I’uretre anterieur 

etposterieur.N os . 24 a 44 45 k 60 Pasteau 

2412. Nickeles.piece. 5 50 8 » 

2413. Chromes.. — 7 50 10 50 

Les catheters courbes de GUYON peuvent etre fournis avec extremite pleine ou extremite filetee 
pour un conducteur. Sauf indication speciale, Venvoi est fait avec extremite filetee. 

Serie de 21 catheteis courbes de 24 a 44, avec 6 conducteurs .... Nickele Chrome 

2414. En boite noyer.. . 320 » 375 » 

2415. En boite metal nickele.. . ....... 350 » 450 » 

2416. Serie de 37 catheters (fig. 1382), courbes de 24 a 60, en boite noyer . 475 » 560 » 

2417. — — : — — — en boite nickelee . 575 » 740 » 

2418. Pince, pour electrolyse.. 9 » 
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Massages — Instillations — Lavages de /l’urfctre 


Masso-dilatateur de ROBIN.. 

Laveur-masseur de JEANBRAU (fig. 1386), N os 40, 45 ou 50 ou 55 


Fig. 1388 | | 



* SC ' <rhl1 ' ii ' T * " l, ““ 111 " 11,1 . 11111,1 1 * g ' Fig , 139 2 Fig. 1393 

2433. Instillateurs de GUYON (fig. 1387), N° s 6 a 30, gomme sur soie . . . 

2434. — de THEVENS (fig. 1388). a.jet recurrent — 

2435. — de DESNOS (fig. 1389), k ceils multiples. 

2436. — de TUFFIER, 2 boules et jet recurrent. 

2436 b — a trous multiples pouvant servir avec Ie bock ou la seringue 

2437. Raccords (fig. 1392), allant sur les seringues cristal de 2 et 3 cc : 2 50 

2438. Seringue de GUYON (fig. 1393) metal nickele. 

2438 b — — — — argente. 


Fig. 1394 « 

2439. Seringue RECORD (fig. 1394), piston metal . . . , 

2440. — d’ALBARRAN metal argente, boite metal L 
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Fig. 1412 Fig, 1413 

2457. Seringue (fig. 1412).. 

2458. — de JANET (fig. 1413), cristal. 

5 

Fig. 1414 

10 

. . 1 
20 

2459. — de BONNEAU (fig. 1414), embout de JANET, avec 

balle cc.. 

2460. Verres de rechange pour dito . . 

Daveurs, chaise-bidet ( Voir Mobilier). 

4 50 

5 » 

3 25 

6 » 

6 » 
3 50 

8 » 

7 » 

4 » 


Fig. 1415 Fig. 1417 

1461. Pince de LUYS (fig. 1415),pour isoler Ie canal deferent pour le lavage Nickele Chrome 
des vesicules seminales.. 35 » 45 » 

5462. Trocart de LUYS (fig. 1416), pour le lavage des vesicules seminales . . Nickele Inox. 

10 » 14 »■ 

5463. Canule (fig. 1417), pour le lavage des vesicules seminales. Nickele Durid.. 

ou des glandes de BARTOLIN, 50x7/10 mm.. 3 » 10 » 

>464. — — 70X8/10 mm. ........ 4 » 17 » 


Toucher rectal. Massage prostatique 




Fig. 1418 Fig. 1419 Fig. 1420 

2465. Doigtiers de LEGUEU (fig. 1418), a collerette, a ...... 1 2 doigts 

3 » 3 50 

2466. — — pour gros doigts.. . 4 » 5 » 

2467. Doigtiers (fig. 1419), roules, cc., dilate. ..les dix. 1 50 

2468. — _- — — .le cent. 12 » 

2469. — — — soie, qualite superieure.Ies dix. 2 » 

2470. _ _ — — — ........ Ie cent. 15 » 

2471. Masseur de FELIKI (fig. 1420).. Nickele Chrome 

Corps etrangers 


le cent. 12 

Ies dix. 2 

Ie cent. 15 

Nickele Chrom 

35 » 45 3 


Fi s- 1421 

Instrument fig, 1421), a poussette. Nickele Artie 
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ndes gomme (fig. 1439), pour homme . . . . . ... 

— cylindriques (1), N os 6 k 30.pi£, 

— olivaires (2), — . ... .... _ 

— a bequille (3), — _ 

— a bequille olivaire (4), de PASTEAU ...... _ 

— a bout coupe (5), N os 6 k 30.’ _ 

— a ceils multiples (6) — . _ 

— — a bequille (7) — _ 

— bi-coudee (8), de MERCIER, (N°* 6 a 30). _ 

— giande courbure olivaire (9) — ’ _ 


2509. Mandrin (fig. 144Q), gomme 

2510. — fil de fer. 


Fig. 1441 

2511. Mandrxns de GUYON (fig. 1441), cone a vis, courbe ou coude 


Nickels Chrome 

10 » 13 T~ 


2512. Sondes de PROUST (fig. 1442), k bequille, avec ouverture permettant le passage 

fw p C S C ' e 5n SUr leqUeI e ?®f P euvent glisser pour etre P retirees ou nSses In 
place, N os 6 a 30, gomme qualite superieure. en 

2513. Conducteur seul pour dito. . 



























Sondes de PHILIPPS (fig. 1443), armature invisible, sans conducteur . 
Conducteur pour D°, pas de vis A. F. U. ... .. 



Fig. 1444 Fig- 1446 _ Fig. 1447 

Sondes, cc. moule glace. ' Numeros. 8 a 20 21 a 

— de NELATON, cylindriques (fig. 1444). ..... 2 » 3 s 

_ _ olivaires N os 12 a 23. 

_ — a bequille olivaires (fig. 1446) — . 

— — a trous multiples — . 

— de MARION (fig. 1447), a bequille olivaire, trous multiples, N os 14 a 23 . 


f Fig. 1448 - rig. iva 

Sondes a demeure : 

— de PEZZER (fig. 1448), a champignon. 

— de MALECOT (fig. 1449), a 2 ailettes . 

_ _ (fig. 1450), a 4 — 


Fig. 1450 

20 20 a 30 32 

































2547. 

2548. 
2549 

2550. 

2551. 

2552. 

2553. 
2553 b 
2553 c 
2553 d 


1470 Fi s- W71 1474 

P °“" “ - ™«- - - catheters . 

SSSiS’Sk^t *”*'* n v : :. 

_ ( g ' 1472) r °“ de - P°“ r s »nde mdividuelle, diam. 85 mm„ metal nictele'. ! 

_ — (fig- 1473), ovale, _ uyo „I7 , aluminium 

Tube (fig. 1474), aluminium pour sonde 4X9 ’ couvercIe a charniere. 

Plateau (fig. 1475) email fort 40X12X5 cm . .. 

- (fig. 1475 b), verre 4O><7J0<6, couvercIe Iege^, metal nickele * * ' * 

— lourd, joint cc, pour sterilisation e ‘ ' 



interieure sep^ait les^n^propres dSTond^s^flK^. 6 ’ Cl ° iS ° n 4^1 Chrome 


78 
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Fig. 1477 

Tubes de DESNOS (fig. 1477), metallique. 

2555. Diametre 25 mm , 

2556. — 35 — 



2557. 

2558. 

2559. 


Fig. 1478 w Kg. 1479 

Tubes de DESNOS (fig. 1478), verre, bouchon cc, godet verre ou porcelaine pour trioxy- 
methylene. Diam. inter, 14 16 19 22 25 28 30 33 37 40 43 45 mm. 

Verre blanc.4 » 4 50 5 » 6 » 6 50 7 50 9 » 10 » 11 » 14 » 20 » 24 » 

— bleu.5 » 5 50 6 » 7 50 8 » 9 50 11 » 12 » 14 » 18 » 25 » 30 » 


Godet metal (fig. 1479). 


1 >1 » 1 » 1 50 1 50 1 50 


2 s 




2560. Support (fig. 1480), toumant, pour 6 tubes de DESNOS N° 9 


mural, horizontal c 

2562 Supports (fig. 1481), muraux, pour 1 tube, sans tube 

2563. — — — 3 — — 

2564. - - — \ - 

2505 # _ _, — 6 — 

2565b. Tube (fig. 1481 b), verre bleu avec support, p r sonde 
Etuves de JANET (fig. 1482), au trioxymethylene. 


Nickele 
80 


sondes souillees, couvercle 
pour 25 50 


140 

» 

180 *> 

15 

» 

20 » 

20 


26 » 

33 

> 

43 » 

36 

» 

47 » 

35 


45 » 

100 

150 

sondes 


2566. 


a froid 
a chaud a 50° 


nickele. 110 » 175 
chrome. 135 
nickele. 170 
chrome. 205 


325 » 410 
215 » 390 » 490 
260 » 410 » 510 
310 » 490 » 610 


Etuves avec porte vitree 40X10X15 
2568. a froid 

2568b. a chaud 



Fig. 1483 

2569. Pastilles de trioxymethyl&ne (fig. 1483), le flacon de . 


2571. 

2572. 

2573. 


9 » 17 

Sterilisateur (fig. 1484), 42X8X8 cm, pieds fixes, sterilisation au trioxyme- 

thylene a 60° ou par ebullition, avec robinet, a broches 110 ou 220 v. 200 » 

J a commutateur . 25U » 

Bouilleur electrique, 42X4X4 cm, pieds pliants, transportable . ... 105 * 

Gaine suedine pour dito . . 
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2606. Robinet d’ERZBISCHOFF (fig. 1496), metal argente.28 : 

Gomme Maillech. Argent 

2607. Sondes (fig. 1497), a double courant, pour femme. 16 » 22 » 32 » 

2608. — (fig. 1498), — — homme.18 » 28 » 40 * 

2609. Cuvettes de GUYON (fig. 1499), verre . .. ±q , 

Laveurs, Chaise-Bidet (Voir mobilier ). 


Cystocopie, Cath6terisme des uretdres 



2610. Cystoscope de LUYS (fig. 1500), a vision directe, 1 tube pour homme avec manche 

articule long. 180 mm., diam. N° 55, 1 tube pour femme 110 mm. N° 55, avec 
mandrin, 1 manche avec interrupteur, 2 lampes, 1 cordon, 2 lentilles, 1 rheostat. 

Boite metal. 

2610 b Lampes de rechange pour dito. 

2611 . Cysto-uretroscope de NOGUEZ, explorateur, N° 19. .... 1 


Cystoscopes (fig. 1501), explorateur, optique fixe, N° 21 . . . . 

— -— — — N° 13, pour enfant 

D° explorateur-laveur, optique amovibIe,“N 08 15 ou 19 : 

Modele ordinaire. 

— FLANDRIN, a soupape. 

— PAPIN, a cone. 


Cystoscopes (fig 1502), catheterisme unilateral, N os 18, 22 

Module ordinaire. 

— FLANDRIN, a soupape 
— PAPIN, a c6ne 


























Cystoscopes (fig. 1503), catheterisme bi-lateral, N os 19, 22 ou 24 : 

Modele ordinaire. 

— FLANDRIN, a soupape.. 

— PAPIN, k cone. ... 

Combinaison N° 1, 1 cystoscope explorateur, 1 cystoscope unilateral, 1 optique. 

En boite metal: 

Modele ordinaire.. • 

—- FLANDRIN, a soupape. .- • 

— PAPIN, k c6ne. . . . . . . . . . . 

Combinaison N° 2. 1 cystoscope explorateur, 1 cystoscope unilateral, 1 cystoscope 

bi-lateral, 2 optiques, en boite metal : 

Modele ordinaire. 

— FLANDRIN, a soupape... 

— PAPIN, a c6ne. ... 


2629. Cysto-uretroscope de MAC-CARTHY (fig. 1504), optique mobile, N° s 22 ou 24, 

permettant le lavage pendant Poperation. . lWlv 



Fig. 1505 Fi = . 1306 Fig. 1507 Fig. 1508 

2630. Pince universelle (fig. 1505), aUantsur tons uretroscopeset cystoscopes .... 175 » 

2631. Eprouvette (fig. 1506), pour cystoscopes, plateau support mteal. JJ » 

2632 ‘ ISfefdl mT^ON^ au trioxymethylene 4 

“dSd!cto«ffi£e JSSJSS: 120X65X65 420x100X100 420X133x130 420Xl50 X 15 0 

2633. _ cuivre poli . . 360 » 450 » 505 » 580 >> 


cuivre poli. . 360 » 450 » » 

_ metal nickele . 390 > 480 » 540 » 

_ _ chrome . 475 » 600 » 660 » 

Explorateur de PASTEAU, gradue.- . . 

Bougie graduee. Numeros 8 a 17, Pas^au^.Piece 


760 » 

... 20 » 
Claire Opaque 

18 » 25 » 
20 » 30 » 


— — 


Fig. 1509 



Tubes (fig. 1509), verre, bouchon cc godet verre, long. 75 cm., diam. int. 25 


2640. — — metal nickele . . . . - 

2641. Godet metal nickele rempla§ant Ie godet verre 


1 50 
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Tube de GEROTA (fig. 1533), p*- tamponnement de la loge prostatique 
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2677. Valve de LEGUEU (fig. 1534). 

2 6 78. — de MICHON (fig. 1535), pour tamponnement 

2679. Dilatateur (fig. 1536), a ressort. 

2680 — de MARI0N«(fig. 1537), a 3 branches. . 


Nickele Chrom 

52 » 68 ) 

78 » 100 > 

70 » 90 i 

160 » 190 : 


Drains de MARION (fig/1538), avec^tube d’irrigation, diam. 16-f 

_ __ _ — drain seul.... 12 

_ *_ _ — raccord verre seul . 3 

_ _ _ . tube d’ecoul 1 seul . 3 

_ _ ._ — complet . . . .18 

Drains de MARIONj(fig. 1539), avec tube d’irrigation, N«. 25-J 

piece. 12 

Drain (fig. 1540), coude a collerette .... N“ 10 a 1 8 

la piece. 4 » 




:s a demeure,“coudeesj. 

de PEZZER (fig. 1541), coudees a 3 ou 6 cm 

S.MWrVgg.j; 1 3SSS : ; 
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Fig. 1554 Fig. 1555 

Bassin de LEGUEU (fig. 1554), support pelvien pour pansements r 
— de MARION (fig. 1555), pour pansements. 

Prostatectomie p6rin6ale 

Mensurateur de CATHELIN .. 


Nichele Chrome 

260 » 330 » 




Valve de PROUST (fig. 1556), recto-coccygienne. 

Ecarteur de PROUST (fig. 1556 b) pour lebulbe . . . . 

Pince de PROUST (fig. 1557), pour Partere vesico-prostatique 


Nichele Chrome 

60 » 78 » 

75 » 97 » 

70 » 84 » 




2709. Pince (fig. 1558), coupante . 

2710. Curette (fig. 1559), tranchante 


Tumeurs de la vessie 


Nichele Chrome 

120 » 144 » 
45 » 55 > 


Ecarteur de LEGUEU (fig. 1560), a anneaux, depresseur 5Jangle fixe. 250 » 

— de CATHELIN — — — variable. 300 » 

— de LEGUEU, a cremaillere, depresseur a angle fixe .... 340 » 

— de CATHELIN (fig. 1561), — k angle variable . . . 425 » 

— d’ALBARRAN, h 3 valves. 400 » 
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Kg. 1567 Fig. 1568 

Sondes ureterales (fig. 1566), en sifflet, arrondies ou olivaires ... 8 k 17 

non opaques ..... " —jo- 

opaques .*' .J® * 

Sonde de CHRVA55STT /fir. kccm _‘ '_‘ ‘ • * • *»'» » 


2725. Sonde de CHEVASSU (fig. 1566 b), opaque, pour ureterographie," graduations par 

2726 fi isOT\ SUr T Ie ? Ilch ®> renflement N° 20 ou 24 place k 15 mm. de I’extremite 

2726. Fosset (fig 1567) aluminium pour sondes ureterales . . . . extremite 

o-m-r Tubes de de SNOS (fig. 1568), longueur 75 cm, diametre .... 25 33 


2729. Raccord (fig. 1569), cc. pour relier les sondes ureterales 

5, 10 ou 20 cc. 

2730. _ (fig. 1570), metal . 


Fig. 1570 

aux seringues cristal de 


2732' ? 8 ' 157 ih k renfle “ ent facultatif, pour extraction des'calculs d, 

2732. Raccord pour dxto, permettant de faire des injections de liquides 


es ureteres. 50 » 

... 10 * 






















Fig, 1579 Fi §- 1580 

Nickele Chrome 



Pince de JEANBRAU (fig. 1581), pour compresser 1‘uretere . . . 

— de LEGUEU (fig. 1582), pour saisir l’uretere. 
























Pinces (fig. 1590) pour saisir les calculs. 

— droites . . . . . . - . , . ... 

— coujbes.i ... . . . 

Curette de DELBET (fig. 1591) pour calculs, mousse, pleine ou fenetree. 


Kg. 1591 
Nickeled Ch 

52 > “ 6S 
55 » 6( 

Nickele 'I, 

52 » ~~T; 


Fig. 1592 

■VJB® 

Nickele Chrome 

Instrument (fig. 1592) pour calculs.. . 

Enervation — Fistule 

. . . 125 » 150 


Fig. 1594 



m 


2754. Crochet de PAPIN (fig. 1593), mousse, pour tirer les nerfs ..... 28 » 

2755. — de LEGUEU (fig. 1594), boutonne.28 » 

2756. Spatule (fig. 1595) demi tranchante..28 » 

2757. Ecarteur de PAPIN (fig. 1596). 28 » 

2758. Appareil (fig. 1597), feuille anglaise epaisse, coque bourrelet a air. Prix public. 

2759. — (fig. 1598), ressort Dolbeau, ceinture tissu elastique ... — 

Analyse d’urine ( Voir Laboratoire ). 

Urinaux pour homme ou femme ( Voir Caoutchouc). 




















' Fig. 1604 Fig. 1605 

Speculum de CUSCO (fig. 1604), manche fixe, cuivre fondu .... Nickele 

Iargeur 28, 30 ou 32 mm. . ..50 » 

_ 34, 36 ou 38 mm.* .55 » 

— de CUSCO (fig. 1605), manche pliant : 

Iargeur 28, 30 ou 32 mm.45 » 

— 34, 36 ou 38 mm. ..48 » 


Speculum de CUSCO, manche pliant, qualite ordinaire, 25, 30 ou 35 mm., nickele 



Speculum de CUSCO (fig. 1606), manche pliant, valves fenetrees . 


Chrome 
60 » 
65 » 

58 » 
62 » 
23 » 


Nickele Chrome 



















Nichele Chrome 


2115 . Speculum (fig. 1607), articulation a doigt, 28 , 30 ou 32 mm. 50 » 65 » 

2776. _ — 34, 3g ou 33 mm .55 » 70 » 

— qualite ordinaire 33 ou 36 mm. 32 » 41 » 

2778. Speculum (fig. 1608) a 3 mouvements, donnant une vision tres large . HO » 140 » 
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Fig. 1636 

2908. Tige porte-coton (fig. 1635), striee ou torsadee 

2909. Manche a vis (fig. 1636), pour dito . 

2910. — a machoires (fig. 1637) pour dito . 
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Mandrins de JOLLY (fig. 1666) . 


Mandrins d’HEGAR (fig. 1667), simples, gradues par mm. : 

2 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 12 a 25 12 a 30 n 


La serie de 5 : 3/7 a 12/ 8 mn 

i. 225 » 

295 

— 7:3/7 k 18/24 mn 

i. 275 » 

350 

— 10 : 3/7 a 27/31 mn 

i. 340 » 

440 


> 15 » 17 » 19 » 

> 26 » 31 » 33 » 

2 a 22 2 a 25 2 a 30 m 

395 » 475 » 600 » 
•525 » 610 » 780 » 


Soudure a l’etain, nickeles . . . piece. 5 » 10 » 13 » 15 » 17 » 19 » 

— forte, chromes . . . — 13 » 16 » 22 » 26 » 31 » 33 » 

Series de mandrins d’HEGAR (fig. 1324) ? simples, en bolte : 

2 a 11 2 a 16 2 a 22 2 a 25 2 a 30 mm 

Soudure etain, nickeles, boite nickelee .... 210 » 305 » 395 » 475 » 600 » 

— forte, chromes, — chromee .... 275 » 400 » 525 » 610 » 780 » 

Mandrins d’HEGAR (fig. 1668), doubles : 

1X2 a 5X6 7X8 a 11x12 13xl4al7xl8 19X20a23x24 25x26a29x30 mm 
Soudure a l’etain,nickeles. piece. 5 50 12 > 13 50 20 » 23 » 

— forte, chromes. — 14 » 18 » 22 » 29 » 34 » 

Series de mandrins d’HEGAR, doubles, en boite ..... 1X2 k 19x20 1x2 k 29x30 mm 

Soudure a l’etain, nickeles, boite nickelee. 220 » 360 » 

— forte, chromes, — chromee . 330 » 540 » 

Mandrins d’HEGAR, a double graduation r 

2X5 a 6X9 7X10 a 12X15 13xl6al7x20 18x21a22X25 23x26a27x30 mm 
Soudure forte, nickeles. piece. 17 » 21 » 25 » 28 » 31 » 

— chromes. — 22 » 27 » 33 » 37 » 40 » 

Series de mandrins d’HEGAR a double graduation..... 2x5 a 17x20 2x5 a 27x30 mm 

Nickeles, boite nickelee. ..... 550 * 800 » 

Chromes, — chromee . 715 » 1050 » 

Curettage de l’ut6rus 


Curettes de SIMON (fig. 1670), a double courbure, 3 tallies 
— de SIMS (fig. 1671), fenetrees, 3 tailles. 


Fig. 1672 


2963. Curette (fig. 1672), a tige malleable. 

2964. — (fig. 1673), a bords paralleles 



Fig. 1674 


2965. Curette a bords denteles (fig. 1674) 
■2966. — a bords droits (fig. 1675). 


Fig. 1673 

Nickel e Inox. 

.... 37 » 49 » 

.... 37 » 49 » 



Fig. 1675 


Nickele Inox. 

37 » 49 » 

37 » 49 » 
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Ventouses utdnnes 


Ventouses de JAYLE 27, 29 ou 32 mm., verre. 

— de SIEGEL, (fig. 1696), bouchon a vis en metal nickele . 

Pompe aspirante pour dito . .. 

Robinet a 2 voies — .. 


Irrigations vaginales 




Fig. 1697' Fig. 1698 

Canule (fig. 1697) k double courant, aluminium.. 26 

— (fig* 1698) obturateur caoutchouc creux s’introduisant facilement, canule 
centrale en cristal epais. Cette canule a le gros avantage de tenir en place, la 
malade unissant les jambes peut faire des irrigations longues sans fatigue ... 18 


Nickele Chrome 

16 » 19 » 
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Injections et insufflations tubaires 



Fig. 1703 Fig. 1705 Fig. 1706 Fig. 1707 


3001. 

3002. 

3003. 

3004. 

3005. 

3006. 

3007. 

3008. 

3009. 

3010. 

3011. 

3012. 

3013. 

3014. 

3015. 

3016. 

3017. 


3018. 


Appareil de DOUAY (fig. 1702), pour insufflations. 

Boite ebenisterie pour dito. 

Pied support pour appareil a insufflations. 

Appareil de DOUAY (fig. 1703), pour injections de lipiodol . . . 

Seringue pour injections de lipiodol, tout metal 20 cc. avec rallonge . 

Embout a vis pour dito.. 

Stethoscope (fig. 1704), a deux tambours. 

Pavilion ebonite pour dito. 

Aiguille trocart (i705), pour ponction du Douglas . 

Sonde intra-uterine (fig. 1706) ... 

C6nes obturateurs, pour dito._1 


Capuchon moule pour c6ne N° 2..* * 

Pince (fig. 1707), pour polypes muqueux (modele depose) ........ 

Dilatateurs uterins, aluminium pur. . . N° s 10 h20 21 a30 31 a40 _ 41 k 4o_ 

9 » 11 » 13 » 17 » 


Serie de dilatateurs, N° 10 k 40, boite metal 
Housse pour dito.. 

Hysteromanometre de BECLERE (fig. 1708) 
pour injections de lipiodol. 

Complet en boite metal. 

Sonde uterine de BECLERE, 

avec porte sonde pour dito .... 


462 » 
40 » 
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Pinces a traction (voir page 190). 
Tracteurs et pinces ( — 206). 


Chrome 


Valve'de RICHELOT (fig. 1716), Iargeur 40 mm. X longueur 60 mm 

— Je SEGOND (fig. 1717), — 30 — X — 90 — 

— de POZZI rfig. 1718). 

_ de DOYEN (fig. 1719), oblique . .. 

— de SEGOND (1720), a double courbure. 

_ de JAYLE (fig. 1721), manche lourd. 


t Warn 


mm ig 

g mBBS- 

m 

t A Vi 

IK K9: 

jEmi 

1 ml 

Hi 

I^Hl 1 

Ml 
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3034. Ecarteur de PEAN (fig. 1722), coude, a crochets 

3035. — (fig. 1723), contre coude. 

3036. Lampe (fig. 1724), amovible a pince de serrage . 


Pinces pour tumeurs ( Voir page 207). 


LAPARATOMIE — HYST&RECTOMIE 


Bistouris {Voir page 5). 

Ciseaux ( Voir page 8). 

Pinces a anneaux ( Voir page 10). 
Pinces a ressort {Voir page 18). 

Sutures {Voir page 21). 

Aspirateurs {Voir mobilier chirurgical). 




Flg - 1727 i S#Su 




Ecarteur de DOYEN (fig. 1725), avec valve-suspubienne a tige cannelee, Nicke 

points d’appui femoraux... 220 

— a points d’appui femoraux demontables (fig. 1726). 250 

carteur de J.-L. FAURE, vis plus longue et points d’appui femoraux 

plus allonges que dans Pecarteur de DOYEN.230 

a points d’appui femoraux demontables ..260 

Supplement pour vis a articulation ne genant pas. 

Ecarteur de DOYEN (fig. 1727), hauteur variable. 305 

_ ~ „■ — ( fi g- 1728), avec points d’appui demontables 335 

Ecarteur de J.-L. FAURE, a hauteur variable. 315 

~ — avec points d’appui demontables . 345 

Supplement pour vis k articulation ne genant pas. 
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3054 Valve de MONTPROFIT (fig. 1734), vagino-abdominale . 
3055'. — de DOYEN (fig. 1735), 9, 10, 11 ou 12 cm. 

3056 Poids (fig. 1736), avec chaine de traction pour dito. . . 
3057.' Valve de DOYEN (fig. 1737), a main, 9, 10, 11 ou 12 cm . 
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PESS AIRES 



Fig. 1777 


Fig. 1778 


Fig. 1779 


83 86 

53 56 


58 


91 93 mm. 

61 63 mm. 


3102. Pessaires de DUMONTPALLIER (fig. 1777), ressort flexible garni cc. serie normale : 

N«»'00J^_1__2__3__4__5__6__7__8_ 9 10 11 12 13 14 

Diam. ext. . ~iT ~&T ~59~ ;61 64 67 70 73 76 79 

Diam. int. . 32 38 37 39 40 43 44 45 48 49 _ _ 

Prix public. 6 » 7 » 9 » 12 » 14 » 

3103. dito serie forte. 00 a 3 4a6 7a9 10 a 12 13,14 

/ Prix public. 8 » 9 » 10 » 13 » 15 » 

3104. Pessaires d’AUVARD ressort tres fort, garni cc. 

N ° s _L JL 3 4 5 6 

Diametre exterieur ..... 50 55 60 65 70 75 

Diametre interieur ..... 18 23 28 29 3 4 39 

Prix public. 16 - » 18 » 


J7_8_9_ 

80 85 90 

44 45 50 


10 

95 mm. 
55 mm. 


3105 Pessaires de DUMONTPALLIER (fig. 1778), a membrane : 

N s 0 a 3 4 a 6 


7 a 9 10 a 12 13. 14 


Prix public 7 » 8 50 11 » 14 » 16 » 

Pessaires de DUMONTPALLIER (fig. 1779), malleable, prenant la forme desiree : 

N t! 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 k 12 13, 14 


10 


Prix public. 9 

Pessaires (fig. 1780), pour malades tres sensibles, JH| 

air fixe. ..•*;••» 7 

garnis interieurement de caoutchouc. Prix public. 


11 » 12 » 43 » 
1 a 3 4 a 7 8, 9 





3107. 

3108. 


Him \\u \\\m m\ iihii 

m hi \i m 'am || 

Fig. 1781 Fig. 1782 Fig. 1783 Fig. 1784 

3109. Pessaires (fig. 1781), ronds, en aluminium. 

]sfo s i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Diametre ext. IfT "iT "46* “49" ~52“ “55“ _61_ 64_ _67_ 70_ J3_ J76_ J79_ mm. 

Diametre int. ~24 "26” 28 30 32 34 .36 38 40 42 44 46 ^ 48 50j mm . 

Prix public. 12 » 43 y> 44 >y ^ 

3U0. £dn = ma . 

4 » 5 » 7 » 

3111. — anneau creux et gros, diametre exterieur . . . 60, 65, 70 75, 80 _ mm. 

9 » 10 » 

3112. Pessaires de HODGE (fig. 1783), en ebonite, malleable al’eau fees chaude^: ^ g5 ‘ 

Longueur.—^ pablic . 7~T 8“T 9 >> 

3112 b. — metal malleable, recouvert cc. Prix public. 12 » 

3113. Pessaires de SIMS (fig. 1784), aluminium : ^ g 4 g 6 7 

41X60“ 43X65 45X70 *7x75 49x30 51X8 5^ 53x90 

W~7> 12 » 


Prix public. 
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3114. Pessaires de GARIEL (fig. 1785), se gonflant ; 
grise epaisse. 

Niuneros. 

Diametre gonfle. 


Fig. 1788 

un insufflateur, en feuille anglaise 


65 


3 

70 


4 

75 


Prix public, sans insufflateur. 15 » 

3115. Pessaires (fig. 1786) a air, forme gimblette, roads 


7 

90 


8 


9 

100 mm. 


18 » 

Numeros. 1 a 6 7 a 9 

Prix public, sans insufflateur. 20 » ~22 

3117 ■ P r&Sr aARIEL <**• cebrt»« « ZTZti q u' et 

Numeros. 1 a 6 7 a 9 

Prix public. 80 : 


3116. Insufflateur (fig. 1787), pour dito 




3118. 

3119; 

3120. 


Fi S- 17S9 Fig. 1790 

Pessaire k fond (fig- 1789), feuille anglaise rouge, 4 tallies . . . . f 
Pessaire de NELATON (fig. 1790), 4 tige cc monie, diam. 55 on 60 mm. - 

essaire (fig. 1791), forme champignon, snr plancher cc. monie : 

Numeros. 1 2 ' 3 

Diametre. 54 59 63 

r, . , Prix public, sans ceinture. 48 » _ 

Pessan-e de BORGNIET (fig. 1792), sur plancher. 

Numeros. 1 2 3 4 

Diametre. 34 40 45 48 

Prix public, sans ceinture. 48 » 50~ 


Fig. 1792 

Prix public . 12 


5 

53 


Fig 1794 

Pe S^' BORGNIET ^ ~ plancher, diam. 52 mm., Sana 


Longueur de la pelote. 
->, n . Prix public, sans ceinture. 

124. Ceinture elastique pour pessaires sur plancher 


44 


100 


(Indiquer la circonference de la 


46 » 
Prix public. 


personne). 







Fig. 1796 Fig. 1797 Fig. 1798 Fig. 1799 Fi 

Bois Al. leget 

3127. Stethoscope de*PINARD (fig. 1796).. 9 » 12 » 

3128. — de HAYEM (fig. 1797).. 9 » 12 » 

3129. - de PAJOT (1798), bois . 

3130. — de CHAMPETIER DE RIBES (fig. 1799), se retournant, aluminium 

Nickele 

3131. Compas (fig. 1800), pelvimetre ..92 i 



3132. Compas de BUDIN (fig. 1801), craniometre et pelvimetre.170 

3133. — de PERRET (fig. 1802), division par millimetres, pour mesurer la 

tete du foetus a travers la paroi abdominale ..... . . 92 


3132. Compas de BUDIN (fig. 1801), craniometre et pelvimetre.170 

3133. — de PERRET (fig. 1802), division par millimetres, pour mesurer la 

tete du foetus a travers la paroi abdominale ..... . . 92 



3134. Appareil (fig. 1803), pour maintenir la femme en 

position gynecologique. Tresse tres solide. En etui Fig. 1805 

toile 15X12 cm. . .45 » 


3135. Bequille de CLOVER (fig. 1804). 

3136. Compas gynecologique (fig. 1805), avec porte-cuisses 

3137. Gaine toile havane avec poignee pour aito . 
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Fig. 1827 


Nickele Chrome 


Perce-crane de SMELLIE (fig. 1827).. 80 

— de BLOT (fig. 1828)..130 

Cranioclaste de BRAUN (fig. 1829). 340 


95 

160 

410 



Embryotome de Ribemont (fig. 1830) avec fil et poignees. 


Nickele Chrome 

360 » 400 » 


Fig. 1831 

Nickele Chrome 

Embryotome de TARNIER (fig. 1831), rachidien. 450 » 540 » 
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Fig. 1855 ’ Fig. 1856 


Fig. 1855 ’ Fig. 1856 

3205. Drains de MOUCHOTTE (fig. 1854), modele simple, 6 numeros ...... 26 » 

3206. dito — (fig. 1855), 80X9, 9QX10 ou 90X12 mm.. 30 » 

3207. dito — 100X13, 100x15 ou 110x17 mm. 33 » 


Trousse (fig. 1856), N°1 pour accoucheur, boite metal 42X12X8 cm. avec 1 forceps TARNIER, 
1 stethoscope de PINARD aluminium, 1 pre-ciseaux 16 cm., 1 insufllateur de RIBEMONT, 
1 perce membrane, 1 sonde de femme, 1 ballon de CHAMPETIER 10 cc.. 1 pince porte- 
ballon, 1 aiguille d’EMMET, 6 serre-fines, 1 clamp de BAR, 1 sonde de LEPAGE. 


3208. Boite nickelee, instruments nickeles.. 600 » 

3209. — chromee, — inox.. 750 » 

3210. Gaine toile havane forte pour dito avec courroies et poignee.. 64 » 


Trousse complete pour accoucheur, boite metal 45X25X10 cm. avec 1 forceps de TARNIER, 
1 basiotribe de TARNIER dernier modele, 1 perce membrane, 1 ciseaux a detroncation 
de DUBOIS, 1 bistouri long mousse, 1 insufllateur de RIBEMONT, 1 sonde de LEPAGE, 
1 aiguille d’EMMET, 1 aiguille de REVERDIN courbe, 1 stethoscope de PINARD alumi¬ 
nium, 2 pinces hemostatiques en T, 4 pinces PEAN 12 cm. 1 paire de ciseaux droit 16 cm. 
1 sonde pour femme, 4 serre-fines, 1 pince porte-ballon, 1 ballon de CHAMPETIER 10 cm. 
1 seringue d’ALBARAN, 1 clamp de BAR. 

3211. Boite nickelee, instruments nickeles. 1500 » 

3212. — chromes, — inox. .. 1800 » 

3213. Gaine toile havane forte pour dito, avec courroies et poignee. 70 » 

Trousse pour sage-femme, boite metal 18x8x2 cm., avec 1 sonde de femme, 1 insufllateur 
sans balle, 1 clamp de BAR, 1 paire de ciseaux droits 14 cm., 1 sonde cannelee. 

3214. Boite nickelee, instruments nickeles .. 75 » 

3215. — chromee, — inox. 95 » 

3216. Gaine, fermoir nickele pour dito. . Snedine Qaim 

13 » 28 » 

Trousse pour sage-femme, boite metal, 20X8X6 cm., avec 1 sonde de femme, 1 insufflateur 
de RIBEMONT balle cc., 1 clamp de BAR, 1 pre-ciseaux droit 14 cm., 1 porte-nitrate 
metal, 1 stethoscope de PINARD aluminium, 1 sonde cannelee, 1 Iancette a vaccin. 


.. 3 serre-fines : 

3217. Boite nickelee, instruments nickeles . .. 135 » 

3218. — chromee, — inox.. 170 » 

3219. Gaine fermoir nickele, pour dito . . . . . . . . . . . . . Snedine Daim 

18 » 36 » 


Trousse pour sage-femme, mallette grenat 27x19X15 cm. avec 3 flacons canette pour ether, 
alcool, teinture d’iode, 1 flacon emeri pour laudanum, 1 flacon pour collyre, 10 tubes a 
comprimes, 1 tube avec pinceaux teinture d’iode, 1 tube avec epingles de surete, 1 tube 
crins de Florence sterilises, 1 thermometre etui metal, 1 sablier 15 sec., 1 porte-nitrate, 
1 seringue 2 cc. avec aiguilles en boite, 1 seringue 10 cc. avec aiguille en boite, 1 etui avec 
10 aiguiUes, 1 stethoscope de PINARD, 1 insufflateur de RIBEMONT, 1 boite metal 
nickele avec 1 pre-ciseaux droits. 14 cm., 1 paire de ciseaux courbes 14 cm., 2 pinces de 
KOCHER 13 cm., 2 pinces de PEAN 12 cm., 1 pince dissection, 1 pince MICHEL double 
usage, 1 magasin porte-agrafes, 100 agrafes, 1 pince de DOYEN porte aiguilles, 6 aiguilles 
a sutures, 100 vaccinostyles, 2 paires de gants, 1 doigtier de LEGUEU, 1 paquet de coton, 
1 boite a savon, 1 lime a ongles. 

(Cette trousse peut contenir une blouse ). 


3220. Boites interieures nickelees instruments nickeles .. 600 » 

3221. — — chromees, —• inox. . 700 » 

Biberons, Tire-lait, Pese-bebes, Baignoires, etc... 

(Voir Accessoires pour Maternite ), 
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AMPUTATION 



3222. Appareil d’ESMARCK (fig. 1857), complet, garrot et bande. . . 

3223. Garrot avec chaine et crochet seal. 

3224. Bande cc. settle .. 

Couteaux (fig 1858), pour amputation, manche metal. 

3225. — pour phalanges, longueur de lame 10 ou 12 cm . . . 

3226. — — bras — — 16 cm .... . 

3227. — — jambe — — 18 cm. 

3228. . — cuisse — — 22 cm. 

3229. Couteau de LISFRANC (fig. 1859), a pointe rabattue, lame de 15 c 


3230. Couteau (fig. 1860), interosseux, double tranchant, lame de 15 



Couteau de FARABEUF (fig. 1861), pour amputation sous astragalienne. 2.4 » 48 

_ (fig. 1862), pour phalanges, lames 10 cm ... 22 » 44 


3233. Scie (fig. 1863), a dos mobile, pour phalange, lame de 12 r 

3234. Scie de LARREY, fine.- 


Scies (fig. 1864), a dos mobile, demontable. 

3235. Lame de 25 cm ....... 

3236. 


Nickele Chrome 

50 » 65 » 



Scie (fig. 1865), 2 lames 
Lame de rechange pour dito 

Scie de FARABEUF (fig. 1866), a 3 lames tournantes. . 

Lames de reehange pour dito, largeur 8, 10, 12, 14 ou 16 c 
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3241. Scie a chaine (fig. 1867), poignee crochet et poignee etau 

3242. Scie de rechange seule. .. 

3243. Aiguille conductrice pour dito.. 

Retracteur de PERCY (fig. 1868), manches demontants. 

3244. Diametre 15 cm ............ 

3245. — 18 cm... 


RESECTION 


Bistouri de FARABEUF (fig. 1869), pointe au milieu 
dito (fig. 1870), pointe rabattue 

dito de NELATON (fig. 1870 b), lame serpette. 


Rugines de FARABEUF (fig. 1871) : 

— droites, largeur 5 mm., manche plat ordinaire . 

— — — — — avec appui digital . 


— g|f — — — octogonal lourd av. appui digital 

— — — 11 mm., — plat ordinaire 

— — — — — avec appui digital. 

— — — — — octogonal lourd av. appui digital 

— courbes, larg. 5 mm., manche plat ordinaire. 

— — — — avec appui digital. 

— — — — octogonal avec appui digital . 

— — — 11 mm., — plat ordinaire. 

— — — — — avec appui digital. 

_ ' — — — — — octogonal lourd avec appui digital 

Rugines d’OLLIER (fig. 1872), convexe ou concave, 9 ou 12 mm. 

— manche plat ordinaire. 

"— — octogonal lourd avec appui digital. 

Rugines d’OLLIER (fig. 1873), coudee, convexe, 13 mm. 

— manche plat ordinaire. 

— — , octogonal lourd avec appui digital 

Rugine de TRELAT (fig. 1874), trouee • • • 

Spatule d’OLLIER, mousse.. 
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Rugine de LERICHE (fig. 1875), a angle efface, 9 ou 13 mm., concave 
ou convexe, manche lourd avec appui digital. 

Nickele Chrome 

§jgM| 

39 » 50 » 


Fig. 1867 V / Fig. 1877 

Couteau courbe d’OLLIER (fig. 1876), pour creuser les os mous 
Couteau d’OLLIER (fig. 1877), courbe — — - 


3263. Erigne de CHASSAIGNAC (fig. 1878), forte, manche octogonal lourd 
Ligatures des vaisseaux — Ecarteurs 
Sondes cannelees (voir page 20). 

Ecarteurs ( — 202). 



3266. Aiguille de HARTMANN (fig. 1880).• • 

Aiguilles de DESCHAMPS, coudees a droite ou a gauche : 

3267. — Tige de 10 cm. 

3268. — — 13 cm. 

Daviers — Pinces — Cisailles 


Fig. 1881 

Daviers de FARABEUF (fig. 1881), a double articulation 

— Petit modele .... . 

— Grand — - ..- 



Davier d’OLLIER (fig. 1882) . 


Nickele Chrome 
100 > 120 * 


Davier (fig. 1883), a mors dentes, 19 cm 
dito (fij. 1884), delicat, a dents de li 



















H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 














■gflggffj 


H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 



Nickele Cl 


Fig. 1904 

FARABEUF (fig. 1904), delicate 22 cm, pour Ies phalange: 
courbe. 


Nickele Chrome 


00. Cisaille di 
droite o 


Fig. 1910 

Nickele Chrome 


Cisaille de LISTON (fig. 1905), 25 cm, droite. 

— — (fig. 1906), — courbe ........ 

Cisaille de LISTON (fig. 1907), 24 cm, a tenon, droite . . . 

‘—' — — — — coudee sur champ. 

Tricoise de VELPEAU fig. 1908). 

Pince (fig. 1909) courbe pour vertebre. . .. 

dito (fig. 1910), a triple articulation.. . . 

Resection des cotes et des lames vertebrates 


Fig. 1911 

3308. Ecarteur de TUFFIER (fig. 1911) .... 

3309. — (fig. 1942). 

3310. Rugine de DOYEN (fig. 1913) pour Ie perioste 


Fig. 1903 

Pince de MENARD (fig. 1903), 19 cm . . . 
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Costotomes d’ESLANDER (tig. 1914). 

1311. — pour enfant. 

312. — — adulte. 

313 _ de MATHIEU (fig. 19.5), dente 

;314." — (fig. 1916), a triple articulation 




3315 Rugine costotome de DOYEN (fig. 1917) • • • 

3316. — - de SHOEMAKER (fig. 1918). 




3317 Pince de BONAIN (fig. 1919), pour les lames vertebrales. 
3318'. — de QUERVAIN (fig. 1920) — — 

3319 __ de BONAIN, pour la corticale. 


Ciseaux — Gouges^ 

















2 26 


H. BRODARD — Instruments de Chirurgie- 
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Curettes de WOLKMANN (fig. 1933), 6 tallies. 

— manche plat . . . .' . . 

— — octogonal. 

— 3, 4 ou 5 mm., manche carre 


Traction — Reduction 
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3343. Appareil genre KIRCHNER (fig. 1937), adtnis dans les hopitaux, pour extension 

technique, chrome, complet. 2203 



Fixateur de LAMBOTTE (fig. 1938), pour les membres superieurs. 325 » 

~ .— — — inferieurs . . . 375 » 

Jeu de 3 clefs pour les fixateurs ci-dessus.75 » 

Tracteur de LAMBOTTE (fig. 1939), a levier pour reduire les fractures des 
membres inferieurs. 


de HEITZ-BOYER (fig. 1940). 

Petit modele. 

Grand — . 


Nickele Chrome 

525 » 600 » 

















229 



Fig. 1943 Fig. 194 

Daviers de LAMBOTTE droits (fig. 1943), 

— Petit modele. 

— Moyen — . 

— Grand — . 

Daviers en L (fig. 1945). 

— Petit modele. 

— Moyen — .• 

Grand — . 
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Davier de LAMBOTTE (fig. 1946) 


Levier de LAMBOTTE (fig. 1947), grand mo dele 


Fig. 1948 

Levier de LAMBOTTE (fig. 1948), a cuiller, pour la tete du femur . 

Fig. 1949 

Levier de LAMBOTTE (fig. 1949), double, a pied de biche 


JMicKeie Chrome 

270 »^320 » 

Nickele 

Chrome 

70 » 

85 » 

f 

Nickele 

Chrome 

55 » 

% 

65 » 

Nickele 

Chrome 

40 » 

58 » 


3364. Levier de LAMBOTTE (fig. 1950), tracteur, 3 tailles . 


Nickele Chror 

36 » ~43~ 


Fig. 1951 

3365. Levier de LAMBOTTE (fig. 1951), double 


Nickele Chrome 

58 » 70 » 


3366. Rugine de LAMBOTTE (fig. 1952), 3 faille; 


Nicke le Chrome 

54 » 65 » 


Fig. 1953 

3367, Tire fond de LAMBOTTE (fig. 1953), pour la tete du femur 


Nickele Chrome 

38 » 46 » 


3368, Lime (fig. 1954), manche 


Fig. 1954 
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PERFORATEURS 


3374. Perforateur de LAMBOTTE (fig. 1©^9), seul. 

3375. Mandrin universel pour dito. 

3376. Forets aiguilles pour dito, 3, 3 % ou4 mm, pour \ 

3377. Meches americaines pour dito, 2, 7 ,%. ou 3 mm — 

3378. Taraud pour dito .. 

3379. Tournevis antiderapant. 

3380. — h prehension • - - ■ • 

3381. Meche americaine avec manche a vis pour vis de SHEKMANIS 

3382. Taraud (fig. 1960), — — — 


270 

» 

45 

» 

8 

» 

9 

» 

14 

» 

45 

» 

36 

» 

42 

» 

17 

» 


Fig. 1958 

Perforateur de LANNELONGUE (fig. 1958), avec 5 forets 


Drille de BEREDSKA (fig. 1955), avec 3 forets 
Forets de rechange pour dito, 3 tailles. 


Perforateur de LUCAS CHAMPIONNIERE (fig. 1956), pour suture de 
rotule.. 


Fig. 1957 

3372. Perforateur de NELATON (fig. 1957), 3 forets 
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3389. 

3390. 


Fig. 1984 Fig. 1965 

Attelles de TANTON (fig. 1964), a rainures pour Hens de PARHAM, sans griffes^ 

longueur. . . 40 60 70 80 90 110 mm. 

bleui. 6 » » 8 > 9 

inox.. 8 » 9 » 10 » 11 


10 

13 


Attelles de HALLOPEAU (fig. 1965) cannelees, evidees, a griffes, 
longueur. . . 40 60 70 85 

dore.10 

inox.12 


100 


12 

13 


14 

15 


16 

18 


18 

20 


12 

15 


110 mm. 


3393. 

3394. 


Liens de PARHAM (fig. 1966), longueur 

bleui.. 

inox. .. 


Fig. 1960 

18 25 

1 50 4 5C 

4 50 9 > 



Fig. 1967 

3395. Aiguille de TANTON (fig. 1967), droite, pour passer Ies liens 

de PARHAM. .. 

3396. Aiguille de TANTON (fig. 1968), coudee 


N ickeU Chroi 

50 » 65 

52 » 67 



Fig. 1970 

Attelles de SHERMANN (fig. 1970), 14-Q mm 

3398. droites, a trous, longueur. 45 50_60_ 80_ 100_ ^ 120- 140 mm . 

• ,, • -4 5 » 5 » 9 » 10 » 11 » 12 » 

acler . | >> 7 » 7 » 11 » 13 » 15 » 16 » 

__ . inox.. *_•'*’.* .... 60 100 mm. 

3399. a trous et rainures.. —g— -^— - 

acier bleui.. 8 !> 9 l 

— g v 

3400. en V, 50X20 mm. acier bleui - - - .. g ^ 

3401. en T . ■ .. i J ■ ' — — ' ° m ' 

.... 6 » 7 » 

acier bleui. 8 » 9 » 

— inox.. . -. g j, 

3402. en H, 35X80 mm. acier bleui ... g » 

. .. ~ moX ' * ' *.. . * 25X25 40X40 mm. 

3403. tnangulaires,.. .--^—-- 

acier bleui. 8 » 9 » 

3404. en7onbTe°47 .* i .' •' • ■' ! ■' •' •' ' _»*>><■» n,n,. 

acier bleui.. ±± i5 » 20 » 

— mox.. 10 » 

3405. angulaires 65x40 mm. acier bleui. 13 » 

— inox. ’ Inox 

3406. Vis de SHERMANN , longueur 12, 16 ou 20 mm . . . • 
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3407. Toumevis de SHERMANN (fig. 1971), a coulant 



3408. Taraud (fig. 1972), a manclie pour preparer le filet, 3 laities. 

3409. Pince modelante (fig. 1973) pour attelles. 


Attelles de LAMBOTTE (fig. 1974), long. 40 
— acier dore . . ... 7 ; 


55 65 75 85 110 140 150 mm. 

7 50 8 50 9 » 10 » 12 » 15 » 16 » 

8 50 9 50 10 » 11 » 13 » 16 » 17 » 


3412. Leviers (fig. 1975), pour modeler Ies attelles.La paire. 50 


Pince (fig. 1976), pour presenter I’attelle. 

Vis de LAMBOTTE (fig. 1977), a tete ronde, 12, 16 ou 20 mm. 
— acier dore ... 


36 » 43 » 


Pince (fig. 1978), pour tenir Ies a 
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3420. Toumevis (fig. 1981) a tige helicoidale, lame antiderapante . 


Nickele Chrom 

160 » 195 s 


3421. Tournevis (fig. 1982), a clique! 


Nickele Chrome 

120 » 140 » 


3422. Levier (fig. 1983) pour extraire Ies vis . 


Nickele Chrome 'j 

32 » 41 » 


---MurMmmruruMt-- 






^ LL[| . . - ji > ^ ^ 

Vis (fig. 1984) tete cylindrique pour fixation des fragments de greffes 

osseuses et tendons.. 

. acier dore. 


Vis pour suture du coude. 
acier dore. . . 


Vis pour prothese perdue de l’humerus . 15X3 

acier dore. 5 ^ 


Vis pour sutures epiphysaires (coude, tete humerale) . 
acier dore.. 


50X3 60X3 70x3 

6 » 6 50 7 » 

12 » 13 » 14 » 


12 » 
20X3 mm 
3 50 
7 » 

80X3 mm 
7 50 
15 » 
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Vis pour prothese perdue du femur et du tibia. 

3431. — acier dore. 

3432. — — inox. 

Vis pour sutures du col du femur et des condyles 

du genou.. 50x4 70X4 

3433. — acier dore. 6 » 7 » 

3434. — — inox. 12 » 14 » 


17X4 20X4 mm. 

3 » 3 50 

6 » 7 » 

85X4 100x4 mm. 

9 

16 » 18 » 


GREPPES OSSEUSES 



Fig. 1985 Fig. 1986 


Fig. 1985 Fig. 1986 

Nickele Chrome 

3435. Gouges (fig. 1985), 2IIargeurs . . . . . . . , . . . . 120 » 145 xT 

3436. Ciseaux](fig. 1986), Iargeur 10 ou 15 mm.34 » 44 » 

3436Jb — — — 20, 25 ou 30 mm.40 » 50 » 



Pinces”gouges£(voir page 223). 


Nickele Chrome 


3437. Trepan de DOYEN (fig. 1987), avec perforateur initial 


o © 



Fig. 1988 

Fraises spheriques, diametre . 

3438. — acier nickele 

3439. — — chrome 


3440. Fraise (fig. 1989) cylindrique, 16 mm 



3441. Compas (fig. 1990), a cadran. 

3442. Mensurateur (fig. 1991), pour la paroi cranienne 


Fig. 1989 

4 8 12 16 mm. 

24 » 25 » 26 » 27 » 

28 » 30 » 31 » 32 » 

Nickele Chrome 

■ • ...... 50 » 56 » 
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Fig. 1999 b 


3451. Conducteur de de MARTEL (fig. 1999 b), pour fil scie. 

3452. — de MARION. 



Fig. 2000 


3453. Scie de GIGLI (fig. 2000), complet. 

3454. Fil scie pour dito . .. 35 

2 50 



3455. Pince de de MARTEL (fig. 2001), pour le cuir chevelu . . Nickele Chrome 

23 » 27 » 



Fig. 2002 


3456. Ciseaux de CHIP AULT (fig. 2002), pour le rachis, 3, 7 ou 9 mm. . . Nickele 

44 » 



Fig. 2003 


3458. Instrumentation de de MARTEL (fig. 2003), a mains. Poignee, fraise mousse, 
trepan, 1 protecteur a bouton, 1 lame tirette, 1 decolle dure mere, 1 cle 
6 fraises helicoidales a pivot. 


14 » 
14 a 


24 s 
45 cm, 
3 50 


Inox. 

40 ) 


Chrome 

54 » 


1190 
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3459. 


Instrumentation de de MARTEL (fig. 2004), a moteur mecanique transportable. 
Moteur, c^ble flexible avec piece a main porte-outils, fraise mousse trepan et sa 
butee automatique, 3 protecteurs, 12 fraises diverses, 1 decolle dure mere, 

2 clefs, 1 pince plate et pied support de cable.' 

Instrumentation de de MARTEL (fig. 2005), a moteur electrique. Moteur avec 
trepied, cable flexible avec piece a main, fraise mousse, 3 protecteurs, 12 fraises 
diverses, 1 decolle dure mere, 2 clefs, 1 pince plate, 1 barre avec crochet support. 



3460. Perforateur de de MARTEL (fig. 2006), automatique, permettant de suturer 

facilement les volets osseux du crfine. 

3461. Coupe crfine de de MARTEL (fig. 2007), a scie circulaire, pour couper suivant 

un sillon tres fin, avec une securite absolue pour sections de grands volets . . 


3462. Scie (fig. 2008), jumelee pour greffes osseuses, diam. 40 mm 

3463. — simple . .• 


3466. Fraises boules a rainures, 4, 6, 8, 10, 12, 15 mm. . . la serie. 

3467. Boules pour atticotomie, 3, 4 ou 5 mm.piece. 

3468. Foret, 2, 2,2, 3 ou 4 mm . .. 

3469. Foret helicoidal a pivot avec protecteur . ... 

3470. Fraises de TUFFIER, pour usure d’os, 16 ou 22 dents. 

3471. Fraise drainage courte pour perforation osteomyelite. . ........ 

3472. _ _ a rainures, long 15 cm., 4, 6, 8, 11 et 14 mm ... la serie. 

3473. Foret perce pour fil de suture, 3, 4 ou 5 mm ... .piece. 


3474. Protecteur droit pour osteomyelite, laminectomie, pour fraise helicoidale a pivot. 

3475. _ petit bee pour atticotomie, pour fraises helicoidales a pivot. . . . 

3475 b. — arret pour fraises k sutures. 


450 » 
595 » 
132 » 
750 » 
495 » 
275 » 
26 50 
5 50 
16 » 
66 » 
40 » 
220 » 
20 » 
94 » 
94 » 
40 » 
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FRACTURES 

Membres sup6rieurs 


Fig. 2010 F J g- 

Attelle bois pour doigt.. 

Gouttiere (fig. 2009), aluminium. 
Doigtier (fig. 2010), pour extension . 
Attelle (fig. 2011), palmaire, fil etame. 


Attelle (fig. 2011), palmaire, fil etame. . 25 30 35 

, 7 50 9 » 11 

— — bois.. . . ... . . 

Gouttiere (fig. 2012), fil etame, pour avant-bras, avec main .. 

_ — — sans main . . 

_ (fig. 2013), — — avec main et fil de suspension. 




Fig. 2014 Fig. 2015 Fig. 2310 Fig. 2017 

3484. Attelles conjuguees (fig. 2014), 2 sangles, 2 attelles bois, long. 20 ou 25 30 ou 35 

15 » 21 » 

3485. — de SCULTET (fig. 2015), avec coussins en toile fil, pour l’avant-bras 

24 >> 

3486. — (fig. 2016), fil etame.20 ou 30 30 ou 35 

16 » 18 » 

3487. Bequillon d’ALQUIER (fig. 2017), tige a rallonge, avec gouttiere . . . . . 

3488. Appareil de DELBET (fig. 2018), extension par ressort. 






3489. Attelle de THOMAS (fig. 2019), pour extension, collier fixe. 

3490. ■ -—avec anses de suspension. 

3491. — — — et treuil a poulie pour extension. 

3492. Appareil de THOMAS (fig. 2020), pour extension, collier fixe.. 

3493. — de POULIQUEN (fig. 2021), bois et aluminium, pour extension du bras, 

3494. a abduction reglable. 

3495. — de JONES (fig. 2022), fil etame, pour extension continue du bras ou de 

l’avant-bras, avec brassard et poignet d’extension.. 


300 
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3496. 

3497. 

3499. 

3500. 

3501. 

3502. 


Fig. 2025 Fig.'2026 Fig. 2027 

Attelle de BOECKEI (fig. 2023) bois evide, gauche ou droit. . .. 48 » 

Gouttiere (fig. 2024) pour bras, a plat, avec mam. . ..— ^ • sa J* a » 

Gouttiere pour bras : —si—— —.. - 

— (fig. 2023), coude .••;••••• . Z 

_ (fig. 2026), coude, avec c6te, gauche ou droit .|4 » £± * 

-- (fig. 2027), coude, prenant l’epaule, gauche ou droit.3U » 2b » 

Supplement pour articulation au coude .. 



Fig. 2028 

3503. Planche.(fig. 2C28), a cremaillere pour poser le 


; \ • Fig. 2030 

bras . . . • • prix public. 140 

Clavieule, Racbis 

- : : 1 


3505. 

3506. 


3507. Tetiere seule pour appareil de SAYRE . • 

Bassin 



3508. Attelle fig. 2031), en T, fil etame 

3509. Gouttiere (fig. 2032^ prenant R^bassin, droite ou gauche 


SXfr^de RICHEST (fig. 2033) 

longueur sol a la taille . . — 420 \ ~ 

180 » 210 » 


3510. garnies . • 

3511. non garnies. 


480 

240 


90. 105 120_ cm. 

540 » 600 » 

270 » 300 » 
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Fig. 2034 

Gbuttieres de BONNET (fig. 2034), longueur de I’aisselle au sol : 

65, 70,75 80,85, 90 95,100, 105 110, 115,120 125,130,135 140,145,150 cm 
non garnies 240 » 255 » 280 » 310 » 345 » 390 » 

gprnies. . 525 » 585 » 659 » 725 » 810 » 900 » 

Garniture feuille anglaise pour fixer au niveau du bassin . . . ( Prix sur demande) 

Dispositif d’extension, se fixant sur la gputtiere de BONNET traction par 

poids 250 gr... 38 

Poids pour dito, en disques, les 3 kgs. avec corde et tube ......... 30 

Membres inf6rieurs 


. .. . - - 


Fig. 2035 Fig. 2036 Fig. 2037 

Poulie de HENNEQUIN (fig. 2035), pour extension 

— de KIRMISSON (fig. 2936), — . . . ! ^ ! 

— (fig. 2037), pour lits en bois, nickelee * ’ ' * 

(fig. 2037 b), montants se fixant sur n’importe quelle gouttiere. 





• Fig. 2040 

Attelle de THOMAS (fig. 2938), collier fixe, pour extension. 

— — avec anses de suspension ....... 

Attelle de VAD1N (fig. 2039), pour fracture clrez les enfants 

— °|e LARDENAOIS (fig. 2040), collier articule. . . ' 13t 

— de RESTREPO, montants extensibles 


3527. Attelle de POULIQUEN (fig. 204'), pour evacuation, droite 


Si POULIQUEN (fig. 2042), pour ex2S£ c ontinue . . 

etre immobilisee dans la position de’sirJe^ ^ hanChe a ? ticul<?e 


























3530. Appareil universel (fig. 2044). Modele du Service de Sante . 



Cadre gouttiere de ROUVILLOIS (fig. 2045), pour immobilisati< 
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BRQDARD 


paire 


35 » 
45 » 

100 » 

36 » 
38 » 

6 » 
10 » 
24 » 
3 » 
2 » 


ORTHOPEDIE 

3564. Pelvi support de CUSCO (fig. 2070 c). . . . . . 

3565. Pelvi support de LORENZ (fig. 2071), etau a agrafe 


Niekele { Chrome 

130 » 170 » 
210 » 250 » 


BEQUIELES — CANNES 


3563b. Bequilles (fig. 2069 b), crosse moleskine, vernies noir, rondelle cc. 

3563 c. — — plus legeres. 

3563 d. — (fig. 2069 c), a rallonge. 

3563 e. Bequilles (fig. 2069 d), anneau tournant. - - • 

3563 f Bequillon soutien (fig. 2070) .. 

3563 g. Cannes, poignee crosse, merisier ou chMaignier, bout cc. . . . 

3563h. Cannes (fig. 2070 b), vernies noir, poignee bois, bout cc ... . 

3563 i. — — bambou, poignee corne, — . . . . 

3563 j. Rondelles de rechange pour bequilles . . .. 

3563k. Bouts cc. pour Cannes. . . . • . • 


la paire. 
piece. 


3558. 

3559. 

3560. 


3561. 

3562. 

3563. 


Poignet (fig. 2067), toile forte, pour extension . 
Chaussette (fig. 2068), toile forte, pour extension 
Coton carde (fig. 2069). ... • 


Ie kg. 13 » 


AtteUes (fig. 2065) . . . . 20 a 30 

Bois. ... . . . 1 50 

Fil etame. 2 50 


AtteUes (fig. 2066), demontables a 


3 » 4 » 5 » 

7 50 8 » 9 50 

2 3 elements. 
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Fig. 2073 Fig. 2074 

3567. Tube jersey (fig. 2073). pour moulages, Iarg. 5 

les 10 metres... 16 » 

3568. CaIe9ons (fig. 2074). pour moulages, pour 4, 6, 8 


Adulte 


Maillots (fig. 2075). jersey, col .et demi mancbes, 
pour 4, 6, 8 


Adulte^ 


3570. Platre fin pour moulage (fig. 2076), la boite de 


Bandes platrees, en boite metal,Tongueur 5 m., Iargeur . 5 

2 » F 

Bandes platrees CELLONA, platre adherent a la bande, Iegere, hydr 
rapidement. Pour enveloppements circulaires ou longuettes. Paquet 

Longueur 2 m. Largeur.. 1 

la boite de 10. 30 

Tunneloplast (fig. 2077), pour faciliter le decoupage des appareils platres. 

La bande de 2 metres. ... 

Cisailles de STILLE (fig. 2078) : 

— Longueur 25 cm... 


Nickele 


Cisaille (fig. 2079), a point d’appui, a ressort. 


Nickele 
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Couteaux (fig. 2081), pour appareils plhtres, pointe rabattue ou serpette . 
Levier cisaille de HESSELMANN (fig. 2082), lame demontable . . . . 

Lame de rechange pour dito. 



3581. 


3582. 

3583. 

3584. 


Appareil de SYLVAIN ALBERT (fig. 2083), pour;toutes applications de mecano- 
therapie. Mobilisation de toutes articulations et reeducation de tous mouvements : 
actifs, actifs avec resistance, passifs ou volontaires, activo-passifs. traction 
continue. Complet . . .. 

— pour gymnastique medicale seule. 

— _ _ et orthopedique|. 

Bicyclette (fig. 2084), manivelles reglables permettant de doser Samplitude du 

mouvement selon 1’impotence fonctionnelle du sujet. Encombrement 
95x47x100 cm, Poids 30 kgs ... 


4700 

1560 

1760 


1750 
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Fig. -08? Fig. 2086 Fig. 2087 

Bicyclctte (fig. 2085), pour gymnastique de chambre, Encombrement95x47x100 
Jr oids 25 kgs ....... 

Supplement pour volant de reglage de hauteur de la selle. 

Bicyclette (fig. 2088), a manivelles reglables, selle a hauteur reglable, carters 
protections pour Ies chaines, gouttieres permettarit le repos du membre 
travaillant pas. Encombrement 95x47x150 cm. Poids 34 kgs. 

Bicyclette (fig. 2087), faisant travailler toute la musculature. Recommande t 
sedentaires et aux obeses. L’entrainement des bras monte sur roue Iibre p 
--arrets volonte au cours de I’exercice. Encombrement 95X47X150 < 

Supplement pour volant de reglage de hauteur de la selle ’ ’ . 


Tous ces mo deles de bicyclettes sont munis d’un volant d’entrainement permettant les 
mouvementsactifs, activo-passifs, passifs-automatiques, d’un pneu plein, dun eompteur indiquant 
la vitesse et la distance parcourue, d’un frein reglable pour doser Veffort. ^ 



Qtm Appareil (fig. 2088), pour la reeducation et Fassouplissement des doigts 

q-oo ™ achme a ramer (fig. 2089), pour combattre Pobesite . ‘ ‘ 

oL' Machine a godiller (fig 2090), pour Ies muscles renaux et combattre Pobesite 

adre umversel (fig. 2091), bois vemi, espalier a glissieres, bomme de LOREN7 

de SAYRE ’ de perro< i uet ’ 2 422 

3594. Cadre avec toise et dispositif de TRIPELS pour les tautemenfe de la cyphose.’ ! 

(Les cadres se ftxent avec deux boulons au mur et deux equerres au parquet). 
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MOBILIER CHIRURGICAL 

Installations types 


3608. Salle d’attente (fig. 2101). Vestiaire 
5 places, porte-parapluie, banc, 
2 chaises. 425 » 


Salle d’auscultation (fig. 2102). Ves¬ 
tiaire, porte-parapluie, table avec 
tiroir, fauteuil, chaise, chaise-longue 
pliante, gueridon, lavabo, 1 baril, 
seau a pansements souilles, armoire 
vestiaire. 2500 » 


Salle d’auscultation et pansements 
(fig. 2103). Vestiaire, porte-parapluie, 
table, chaise-longue fixe, lavabo 2ba- 
rils, baguet email avec support pour 
pansements de jambe, support de 
bras a hauteur variable, seau a pan¬ 
sements souilles, armoire vestiaire. 

2900 » 


Salle de lavages (fig. 2104). Vestiaire 
porte-parapluie, chaise-bidet, bock 
roulant, lavabo 2 barils, paravent 
ondule vemi, armoire vestiaire. 
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Salle d’examens (fig. 2105). Vestiaire 
porte-parapluie, table d’examens et 
petites interventions, tabouret fixe, 
marcbepied 2 marches, gueridon 
roulant 45X35 cm, Iavabo 1 baril, 
seau cylindrique a pedale pour pan- 
sements souilles, vitrine a coffre a 
1 porte ....... 2500 » 


Salle d’examens: et operations 
(fig. 2106). Vestiaire porte-parapluie, 
table robuste prenant la position de 
TRENDELEBURG, marchepied et 
tabouret a hauteur variable, gueridon 
roulant 50x40 cm, Iaveur double, 
Iavabo 2 barils, seau TROLL a calotte 
chromee, vitrine a 2 portes, a 3 c6tes 
vitxes. 3500 » 


Salle d’operations (fig. 2107). Table a 
pompe dessus laque, appareil “ Scia- 
lytique ” a coupole fixe, tabouret et 
gueridon pour anesthesie, baquet 
sur bati roulant, gueridon roulant 
50x40 cm, chariot brancard ovale, 
vitrine a 2 portes. . . . 9200 » 


Salle d’op6rations (fig. 2108). Table a 
pompe dessus laque, inclinaison late- 
rale, volet pour pansements, appareil 
“ Scialytique ” a suspension orienta- 
table, tabouret et gueridon pour 
anesthesie, baquet sur bati; roulant, 
gueridon roulant 50x40 cm, chariot 
brancard ovale, vitrine a 2 portes. 

11000 » 



































iniere 


Bureau (fig. 2115), 150X60 cm., 3 tiro'irs, 2 tablettes. . 
Plaque opaline pour dito • * • - • 

Classeur (fig. 2ll6), pour fiches, t6Ie Iaquee, simple, 7 % 
— (fig. 2117), — — double 

Boite bois pour fiches, sans couvercle 11X40X10 cm 

_ _ fermeture a rideaux 195x120x2? 

Porte parapluies — Porte chapeaux 

Porte parapluie (fig. 2118), bois Iaque . • - • • • 

— (fig. 2119), ler rond Iaque, 4 places . . 


pour 5CG fiches 


Fig. 2122 ‘'Fig. 2123^* 

Porte chapeau (fig. 2120), 1 tete, bois . 

_ — — metal. 

Porte chapeau (fig. 2121), sur bande, bois Iaque 


_ _ — metal 

Vestiaire (fig. 2122), tole Iaquee, 80 cm. . 


— (fig. 2123), bois courbe, Iaque blanc. . . . 

— (fig. 2124), metallique, 170X40 cm . • ■ • 

— (fig. 2125), porte parapluie, tube, Iaque blanc 
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Chaises longues de cure et d’examen 



3S50 Chaise longue (fig. 2126), pliante, fer plat, dossier inclinable a volonte, bronze 
argent... 


3651. — (fig. 2127), — fercorniere. — toile maille simple. 

3652. — — — — — double. 



3653.. Canape (fig. 2123), pieds pliants, dessus toile,forte, laque blanc .... 

3654.. — (fig. 2129), — fixes, dessus tole, laque blanc, sans portoirs 

3655. - - - - _ _ avec - . . 

35d 6- Chaise longue, genre table de KIRMISSON, hauteur 60 cm., tetiere articulee 
3657. Matelas pour ditoj feutre et moleskine ....... 

3^58- —’ ' cc. mousse borde, epaisseur 20 mm. ....... 


Tables de Massage, d’Sxamen, d’Operations 



3659 b. Dito, modele plus leger .. 

3660. Table de KIRMISSON (fig. 2131), 180X50X85 cm., tetiere articulee bati 
fer cormere .... ’ 


3661. Dito, bMi tube. 

3662*. — .— avec douiIles*et talonnieres . 

366S. Matelas pour dito, d’une piece, feutre et moleskine 
3664. Caoutchouc mousse borde, epaisseur 20 mm. 
























3668. Table (fig. 2135), encombre- 

ment reduit, se depla 9 ant 
facilement. Cuvette email. 
Porte-cuisses ou talonnieres 
Prix ..... 810 » 

3669. Table (fig. 2136), accoudoirs, 

talonnieres. Pieds suppor- 
tant une tablette formant 
escabeau. Cuvette et seau 
email .... 950 » 

3670. Table (fig. 2137), pour examens, 

dossier et tablier k cremail¬ 
lere, cuvette email, talon¬ 
nieres ou porte cuisses. 

Dessus laque.610 » 

Dessus cupro-nickel bou- 

chonne. 890 » 

3670 b D° modele plus 

leger, laque , . • 515 » 


650 » 

£3) » 

810 » 
650 » 


Eig. 2133 -Fig. 2134 

Table pliante (fig. 2132), encombrement pliee : 92X58X14 cm. Poids 24'kgs. 

Robuste et stable, dessus acier nickele. Pliage et depliage faciles. Cette table 
peut etre utilisee soit a 0,85 de hauteur pour Ies examens et operations, soit 

a 0,60 cm., pour Ies massages ... 

Table pliante (fig. 2133), encombrement pliee : 115X55X20 cm. Poids : 27 kg. 
Pied en X. Dossier a cremaillere. Rallonge demontable a cremaillere. 

Talonnieres ou porte-cuisses. Cuvette email. ■ 

Table pliante (fig. 2134), encombrement pliee : 115X58X20 cm. Toutesimpositions. 
Dossier a cremailleres. Double entretoise assurant stabilite et solidite. Avec 

porte-cuisse ou talonnieres. Avec cuvette enjail.. . . 

D° avec entretoise simple, modele plus leger . . . . - 


Fig. 2137 
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Fig. 2138 Fig. 2139 

3671 Table (fig 2138), robuste, pour, examens et operations donnant toutes positions. Avec 
cuvette email. Tatonuiere, ou porte-cuisses. . c» P ro-nicM 

. . w» - lo r o a 

3671 b Do mo dele plus Ieger, dessus laque. 

3672 Table (fig. 2139), pour examens et operations, voies unnaires, etc. Position de 1RENDE- 

LEBURG par mouvement a vis tres doux. Talonnieres ou porte-cuisses. Cuvette email 
ovale sur glissiere. , 

Dessus . Laque Cupro-nickel 

. 1350 » 1630 » 


Fig. 2140 Fig. 2141 

Table (fig. 2140), pour examens, operations, voies urinaires et examens cystoscopiques. 
Position de TRENDELEBURG par mouvement a vis tres doux. Siege a inclinaison 
variable pour Ies examens cystoscopiques. Talonnieres. Cuvette faience sur coulisse mobile. 
Dessus .. Laque Cupro-nickel . 

1550 » 1833 » 

Table de CHEVASSU ’(fig- 2141), pour voies urinaires, 

Dessus laque, cuvette demontable faience . 825 » 

— cupro-nickel, cuvette nickel. 1750 » 


Fig. 2142 Fig. 2143 Fig 2 144 

Matelas (fig. 2142), siege et dossier, 

3676. feutre et moleskin e .13) 

3677. caoutchouc mousse borde, epaisseur 20 mm.. 1)0 

3678. Seau (fig. 2143), email avec tube cc. ’ 50 

3679. — (fig. 2144), faience, grand modele. 60 



















unxere 


Tables a Elevation par pompe a buile 


Nos tables avec pied a pompe, ont une tres grande stability. Le bati est en fer rond plein. 
La colonne est a simple ou double telescope permettant de monter Ie plateau de 75 a 105 cm. ou 
de 72 h 117 cm. 

La rotation horizontale est bloquee par verrouillage. La montee et la descente s’obtiennent 
par pedales. Les positions deelives sont donnees a 1’aide d’un volant a poignee rabattante et de 
pignons a vis. L’incliqaison laterale s’obtient par un volant separe. 

Les tables sont expedites avec la pompe non garnie d’iiuile. 


3680. Table (fig. 2145), pour voies urinaires e 

rond, bord nickele, dessus cupro nicke] 
coulisse mobile, rallonge demontable, 
telescope .... • - 

3681 D° a double telescope . 


3089. 

369D. 


Matelas pour dito : 

Feutre et moleskine . 


Caoutchouc mousse borde, epaisseur 20 mm 


160 

250 
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Table k inclinaison laterale, 
avec accessoires. 

3691. Dessus tole Iaque, pied aluminium 

4950 » 

3692. — cupro-nickel . . 5250 » 

Table (fig. 2147), a inclinaison laterale, 
avec accessoires. Volet abattantponr 
pansements abdominaux. Roulettes 
et patins cc. d’immobilisation : 

3693. Dessus t61e laquee, pied bronze, 

aluminium .... 5350 » 

3694. Dessus cupro-nickel . . 5650 » 

Matelas pour dito : 

3695. Feutre et moleskine. 160 » 

3696. Caoutchouc mousse 

borde, 20 mm . . 250 » 


Table (fig. 2148), a inclinaison laterale, 


Tetiere mobile fenetree. 

Support renal. 

Volet pour pansements. 

Avec accessoires. 

3697. Dessus Iaque, pied bronze 

aluminium. 7000 » 

3698. Dessus cupro-nickel . . 7300 » 

Matelas pour dito : 

3699. Feutre et moleskine . 160 » 

3700. Caoutchouc mousse 

borde, 20 mm . 250 » 




Table (fig. 2149) 
pied a double telescope. 
Inclinaison laterale. 

Roulettes et patins d’immobilisation. 
Accessoires. 

3701. Dessus Iaque, pied aluminium. 

7450 » 

3702. Dessus cupro-nickel, pied Iaque. 

„ A T - 7750 » 

Matelas pour dito : 

3703. Feutre et moleskine. 160 » 

3704. Caoutchouc mousse 

borde, 20 mm . . 250 » 


Eig. 214a 
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Fig. 2161 

3721. Coussins ronds (fig- 2161), diametre 15 cm... 

3722. Support renal (fig. 2162), nickele (models depose) . . . 

Devis pour tous modeles speciaux. 


3705. Cercle de KOCHER (fig. 2150), ] 

3706. Epaulieres (fig. 2151), reversibles 

3707. — ordinaires 

3708. Support lateral . 

3709. Talonnieres (fig. 2l52) 

3710. — pouvant se retourner 

3711. Porte cuisses (fig. 2153). . 

3712. Porte jambes (fig. 2154). . 

3713. Porte jambes (fig. 2155), antennes de DOYEN 

3714. Appui bras (fig. 2156) prenant sous l’aisselle, pivotant. 

3715. Gouttieres articulees (fig. 2157). 

3716. Appui cuisses (fig. 2158). 

3717. Appui jambes.• 

3718. Support (fig. 2159), pour bras, cupro-nickel . . . . 

3718 b — — laque . . . . . 

3719. Attache poignets (fig. 2160), toile forte. 

3720. Courroie pour jambes, tissu lavable. 
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Eclairage sans ombres port6es 


3724. 

3725. 

3726. 

3727. 


Fig. '2163 Fig. 2164 Fig. 2165 Fig.' 2166__ 

Appareil LUX1NOR (fig. 2163), foyers inclinables a volonte a . 3 4 lampes 

1 1 600 » 660 *> 
Appareils de PECH (fig. 2164). Suspension par cables. Reglable et orientable a volonte. 

Glace de fermeture. _ __ 

Diametre. 3 ^ 50 ^0 cm. 

Reflecteur nickele, exterieur laque. . . . 1500 » 2000 » • 2500 » 

—-■ — chrome . . .... —- 2100 » 2620 » 

Supplement pour glace de fermeture SECUR1T . . 65 » 125 » 135 » 

Appareil SCIALYTIQUE (fig. 2165), coupole fixe, diametre 89 mm avec eclairage 

de secours. • • - - - • . • - • • * 

Appareil de PECH (fig. 2166), pour plafonds de plus de 4 m., diametre 70 cm. 

Reflecteur nickele, exterieur laque 3500 » 

— ebrome, — ............ 3620 » 

Supplement pour glace de fermeture SECURIT.135 » 



Fig. 2167 


Fig. 2168 


Fig. 2169 


Fig. 2170 


3731. Appareils SCIALYTIQUES (fig. 2167), suspension orientable a 

cables avec eclairage de secours . . • - • • • 

3732. — (fig. 2168), a suspension rigide orientable, eclairage de secours 


3250 

4550 


5000 

6200 


Les appareils de 71 cm peuvent etre livres sans eclairage de secours avec une moins-value de 150 fr. 


3734. 

3735. 

3736. 


Porte-soleil de DARTIGUES et PAUCHET (fig. 2169), tige k coulisse, diam. 50 cm. 25C0 
Appareil de PECH (fig. 2170), sur chariot, diametre 70 cm. 

Reflecteur nickele. j (Prise sur demande suivant disposition) 

Supplement pour glace de fermeture SECURIT.135 » 
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Fig. 2172 . Fig; 2173 

Appareil de PECH (2171), mural, bras articule telescopique, diametre 3i 
Reflecteur nickele, exterieur laque . . . . . . 

— chrome, — ... ... . 

Supplement pour glace de fermeture “ SECURIT ”. 

Appareil “ SCIALYTIQUE ” (fig. 2172), bras emaille, diametre 45 cm 
Appareil de PECH (fig. 2173), de parquet, diametre 45 cm: 

Reflecteur nickele, exterieur laque .. 

— chrome, — . 

Supplement pour glace de fermeture “ SECURIT ” . . ... 

Appareil “ SCIALYTIQUE ” (fig. 2174),' de parquet, diametre 45 cm. 


?Aspirateurs 


tative a volet, moteur 1/15 CV., reducteur de _ 

Lcaiou pompe "rotative a volets, donnant 35 cm. de 
mivers el l/12 CV, rheostat de reglage, c °^e-circmt 

900 » 940 » 

» vide sur moteur 1/10 CV. . 1095 » 1135 >> 

dessus marbre blanc 30X40 cm., pompe a volets donnant 
V, rheostat de reglage, interrupteur, coupe-circmt, porte 
pour pedale. Sur . ■ • • - HQ 220 volts ‘ 

Sans pedale 1425 » 1465 » 

. 100 » 

- m . " pompe donnant 45 cm. de mercure de vide sur 
s piace au-dessus, manometre, avec robmet de vidange, 


3750. Pedale a 3-Vitesse's pour dito 
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Fig, 2177 Fig 21 0 Fig. 2180 b. 

Aspirateur (fig. 2177), sileneieux, moteur 1/6 C.V. avec pompe a doubles pistons a circu¬ 
lation d’huile. Coffre laque. Flacon 5 litres. Roulettes caoutchoutees. Sur alternatif. 

110 220 volts. 

, 3450 » 3450 » 

Jeu de 3 canu’es (fig. 2178), avec raccord. ... 4c 

Aiguille (fig. 2179).. . r . . . . ! . */ 1 '. '. ; ; 30 >> 

Canule (fig. 2180) avec 2 embouts : 1 pour aspiration laterale etl pour aspiration 

terminale large.. 98 » 

Manche (fig. 2180 b.), intermediaire, avec robinet pour canules. 1 " ' *' ‘ * 9Q, » 


Tabourets — Escabeaux 



. 2181 Fig. 2182 Fig. 2183 Fig. 2184 I 

Tabouret (fig. 2181), bois tourne, dessus liege, laque 

_ I-fir, ° ^ 


(fig. 2182), fer plat . '. . . 

(fig. 2183), tube, avec entretoises 
(fig. 2184), a hauteur variable, f< 
(fig. 2185), tube, vis cachee . 

(fig. 2186), — — piedi 

(fig. 2187), tube avec entretoises, 


Fig. 2189 




Fig. 2194 


3764. Tabouret (fig. 2188), a ressort d’inclinaison, siege . . . ... . Metallique Rembourre 

Ilf.' (fig- 2189), a sellette, cuivre nickele. 200 * |75 ». 

3766. Escabeau (fig. 2190), 1 marche, fer demi rond ‘ 399 >* 

3767. — (fig. 2191), dessus perfore. . . . ..* 39 » 

’ (fi§- 2192), a 2 marches, fer demi rond..* * 

077 -p ~L X fig ‘ 0 ?Q 9 ^’ — dessus aluminium strie QQ l 

3770. Escabeau (fig. 2194), pour anesthesie, dessus tole se rabattant, dessus aluminium strie*. 265 l 
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Porte capsules — Porte flacons — Porte plateaux — Porte boites 



Fig. 2200 
2 _ capsules, 


Porte capsules (fig. 2195 et 2196), avec. . . . . . . 

3771. — pied a 3 branches.. . . . 1 

3772. — — fonte, Iourd ... ... . : 

3773. — — a4 branches sur roulettes.. . 

3773 b Supplement pour tige a hauteur variable . ...... 

3774. Capsules de rechange, diametre 25 cm. 

3775. Porte flacons (fig. 2197), avec 2 flacons de 5 litres, fixe . . 

3776. — — — — sur roulettes. 

3777. .— — avec 2 flacons et 2 capsules, fixe 

3778. —- — — — sur roulettes. 

Porte plateau (fig. 2198), avec plateau email. . . . 

3779. — pied a 3 branches.. .. 

3780. — — fonte, Iourd ... . . 

3781. — — a 4 branches sur roulettes......... 

3782. Porte plateau (fig. 2199), desaxe a hauteur variable, pouvant pi 

l’opere etendu sur la table, avec plateau email 45X35 cm. Sui 
Porte boite (fig. 2200), a pedale, pour toute boite jusqu’a 32 
branches sur roulettes : 

3783. Pour 1 boite . .. 

3784. — 2 — .. .. 


Email 


Supports pour pansements 


Fig. 220S 


baquet email. 


pedale ‘ ' ' . 40 ». 

Recipient emaille a anse pour .. 125 » 

Seau faience sur bati a roulettes - .p e tit Mo.yen Grand 

Seau (fig. 2205), cylindrique. 225 »-280~^ 330 » 

— couvercle a pedale ' .... 250 » 310 » 380 » 

Seau TROLL (fig. WOG)*couvercle hemispherique s’ouvrant par pedale, corps ^ # 

laque, calotte chrom^e . 20 » 

Recipient int^rieur Emaille pour .. 
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45X35 65X45 

130 » 165 » 


Seaux (fig. 2237), fond perfore mobile, interieur galvanise, 35X25 

exterieur laque . . . ... 155 » 

Seau (fig. 2208), pour petits pansements, recipient interieur verre . 
- (fig. 2209), - • - - - . 

Baquet (fig. 2210), email, sur bati a roulettes . . . 


Gueridons 


45X35 

140 » 
160 » 
180 » 


3797. 


3798. 

3799. 

3800. 


3801. 

3802. 

3803. 

3804. 


3805. 


Gueridons (fig. 2211), sur roulettes caoutchoutees : 
2 tablettes, verre cathedrale epais . 1 

2 — t61e.. 


2 — glace 

Moins-value pour pieds fixes . 
Gueridons, tubes de 25 mm. : . 
2 plateaux, verre cathedrale 


50X40 
160 » 
190 » 
210 » 


40X30 50X35 

175 » 205 » 


60X40 75X50 

175 » 205 » 

210 » 245 » 

240 » 275 » 


Gueridon (fig. 2212), 60X40 cm., dessus et tablette verre cathedrale, au milieu 

2 plateaux email.. 

Gueridon (fig. 2213), 60x40 cm., dessus glace, tablette verre cathedrale, plateau 

et capsule sur supports pivotants. .. 

Gueridon de luxe, tube de 25 mm., 2 tablettes glace sur butees cc. 

Gueridon 60X100 mm. pieds tube 25 mm., grandes roulettes caoutchoutees 
Gueridon (fig. 22L5), desaxe, a galerie a hauteur variable . .. 
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Fig. 2216 Fig. 2217 Fig. 2218 Fig. 2219 

Gueridon (fig. 2216), 60X48 cm, dessus marbre, tablette verre cathedrale, cadre 
chrome, avec tiroir . 5 .6 

— chrome, sans tiroir. ... * 3 

Gueridon (fig. 2217), pour anesthesie, 3 plateaux email, 2 tablettes tole . . . ± 

— (fig.^2218), 40x35 cm, dessus tole a galerie, dessous verre cathedrale . 1 

— ;f*— — dessus cupro-nickel bouchonne, galerie demon¬ 
table nickelee, tablette glace ... 3 

Gueridon (fig. 221S), universel, 60x40, 2 tablettes glace, capsule ef plateaux sur 
supports pivotants, porte-Iampe flexible a hauteur variable, Iaveur a 1 cloche 
sur tige nickelee, arret a vis...5 





p* 9994 Fig* 2222 

Fig. 2220 Fig. 2221 S 

3819. Table (fig.^2220), pliante, 100X60X72 cm, monture fer plat, dessus tole . . . 

3820. — (fig. 2221), fixe, 100X65X72 cm .. 

3821. — (fig. 2222), 75X55X72 cm .. 




Fig. 2223 

Tables comptoir (fig. 2223), a 2 tablettes . 

2 tablettes t6Ie . • • • •, • . - * 

1 _ t61e et dessus lave emaiUee . 

Tables comptoir a 1 tablette et entretoise. 

1 tablette tole .. 

1 — lave emaillee. . 

Table (fig. 2224), etagere, 130X65X130 cm 


75X50 

100X50 

120X60 

150X60 < 

275 » 

335 » 

395 » 

475 » 

575 » 

725 » 

1025 » 

1175 » 

75X50 

100X50 

125X50 

150x60 

235 » 

265 » 

295 » 

345 » 

535 » 

655 » 

925 » 

1045 » 
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Laveurs, Chaise bidet 



Fig. 2225 Fig. 2226 Fig. 2227 Fig. 2228 Fig. 2229 Fig.. 2231 


Fig. 2225 Fig. 2226 Fig. 2227 Fig. 2228 Fig. 2229 Fig. 2231 

3827. Pied support (fig. 2225), avec crochet pour bock, hauteur variable . ... . 115 > 

3828. Laveur (fig. 2226), avec bock email 2 litres et porte canule, hauteur variable, sur 

patin fonte, Iourd . . .. . 210 » 

3829- — pied forge, h roulettes caoutchoutees .. . ' . * 310 » 


3830 ! . 

3831. 

3832. 


(fig. 2227), mural, coulisseau automatique, cloche et porte canule Nickele Chrome 

Avec 1 cloche. 225 » 245 » 

Avec 2 cloches. . 275 » 295 » 

(fig. 2228), coulisseau automatique, 2 cloches, 2 porte Canutes, pied fer 
forge, avec roulettes caoutchoutees. Tige nickele Chrome 


3832 b. 
3833. 


3834. 

3835. 

3836. 

3837. 

3838. 


— modele plus leger .. 

(hg- 2229), coulisseau automatique, 2 cloches 
pied fer forge., avec roulettes caoutchoutees 

Cloche de rechange pour laveur, avec couvercle . 

Tube cc a godet, longueur 2 mm. 

Eprouvette porte canule.. . . 

Entonnoir (fig. 2230), mural, metal chrome . . . . 

Chaise bidet (fig. 2231). 


290 » 


:. 2 porte canules. 2 capsules. 
. Tige nickele 

530 V 


310 » 
20§ » 

Chrome 

550 » 
24 » 
8 » 
4 » 
250 » 
240 » 



Lavabos roulants, Chariots Lavabos 


3839. Lavabo (fig. 2232). 1 baril, a pedale, complet .... 

3840. — (fig. 2-33), 2 — — _ ..; ; ; ; ; 

V fi'fi ariot lavabo (fig. 2234), 2 barils, seau, porte savon, porte-brosse 100><50 cm 
h Chanot lavabo (fig. 2234 b), ovale pour couloirs etroits, baril 10 litres 

3841 c — — — — — — avec cuvette table 


460 » 
660 » 
960 »■ 
680 * 
750 » 
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3842. 

3843. 

3844. 

3845. 
3845 b 


Accessoires pour lavabos et chariots lavabos : 

Baril 5 litres, avec couvercle, sans robinet... 40 

Adjonction d’ 1 laveux a 2 cloches.’ 280 

— 1 boite a tinge sale.165 

— de deux supports pour boites pour pansements.130. 

— d’ 1 cloche a savon liquide, a pedate . 160 

Armoires — Vitrines 





Fig. 2235 Fig. 2236 Fig. 2237 Fig. 2238 

3846 Armoire (fig. 2235), bois, 45X30X20X45 cm., portes coutissantes.59^ 

3847. — (fig. 2236), — —• — rideau metallique . . . . . 115 

3848. — (fig. 2237), 60x44X27 cm., pour contenir Ie litre. 170 

3849. Case (fig. 2233), simple, 40x30X20 cm. 75 

3850. — double, 40X30X40 cm.125 





ig. 2240 


Fig. 2241 


Fig. 2242 


3851. Armoire 50X40X15 cm., tole laquee, serrure, 2 tablettes glace striee.225 

Vitrines (fig. 2239), metalliques, vitrees 3 faces, dessus arrondis, angles arrondis, 

serrure r. . . ... . . . . . 65X40X30 70x45x30 90X40x30 c 

3852. 2 tablettes, verre cathedrale ..... 420 » 465 » 475 » 

*3852 b — glace ...... 440 » 500 » 510 » 

3853. Supplement pour portes et cremailleres nickelees. 85 

Vitrines, fabrication tres soignee, 3 c6tes vitres, portes battant sur cc., garnitures 

cbromees : 

3854. a 1 porte, 70x45x30 cm., pleine. 

3855. — — 3 cotes vitres . 

3856. a 2 portes, 76X73X35 cm., pleine.735 

3856 b a 2 portes, 76X73X35 cm., 3 c6tes vitres.830 

3857. Vitrine (fig. 2240), 80X65X25 cm., toute vitree, montants nickeles .1600 

3858. Commode (fig. 2241), 80X70X50 cm., sur socle chrome . _. . .750 

3859. Armoire (fig. 2242), Iargeur 90 cm., dessus vitre avec 2 tablettes tole en gradins 

has coffre.. 


495 

545 


1360 



Vitrine (fig. 2243), basse, 150X60 cm. dessus 
et 3 cotes tole, 2 portes vitrees coulis- 
santes, tablettes verre cathedrale . . 1500 
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Armoire (fig. 2244), 150x50x35 cm, t6Ie, 4 tablettes t6Ie . . . 

— (fig. 2245), — — 2 — 2 tiroiis. 

Vitrine (fig. 2246), 170x60x34 cm, sur bati avec tablette fixe et 1 tablette a tirag< 

— (fig. 2247), — — avec coffre. 

Supplement pour porte et cremailleres nickelees . ....... 

Vitrines fabrication tres soignee, 158x44x35 cm., 1 tlroir a fond verre 

cathedrale amovible fermant sur cc. Portes battant sur cc. Michel 

Tout t61e avec garnitures..1280 

Le haut avec 3 c6tes vitres. ..123§ 

Haut et bas, — ... 1185 

Vitrines (fig. 2248), 165X55x35 cm, 3 cdtes vitres, fond tole. 

— —165X50X34 cm, completement vitree. 

Supplement pour porte et cremailleres nickelees. 


. 


3872. Armoire (fig. 2249), 1 cote vestiaire avec 2 porte-manteaux, 1 cote avec 4 tablettes 

t61e.... 

3873. Armoire (fig. 2250), 170x90x40, vestiaire et tablettes tole, 2 tiroirs 

3874. — (fig. 2251), — — — — . 

3875. Vitrine (fig. 2252), 170x80x40 cm., haut avec 3 cotes vitres, bas tole. 

3876. Supplement poux porte et cremailleres nickelees. 

Vitrines fabrication tres soignee, 2 tiroirs a fond verre cathedrale amo¬ 
vible, portes et tiroirs buttant sur cc. Garnitures. Nickele 

3877. Tout tole. 1995 » 

3878. Haut vitre, bas tole.. 1995 » 

3879. Haut et bas vitres. -JQQ=; «. 
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3880. Vitrine (fig. 2253), 170 X 80 X40 cm., 
3 cotes vitres, fond tole, 5 tablettes 

verre cathedrale.1100 » 

3381. Dito, avec tablettes glace, porte et cre- 
mailleres nickelees .... 1435 » 

3882. Dito, 170X75X40 cm., toute vitree, 4 ta¬ 

blettes verre cathedrale epais. 1050 * 

3883. Vitrine (fig. 2251), 200x100x45 cm., a 

portes rentrantes, 3 cdtes tole, avec 
portes tole, cremailleres laquees, 5 ta¬ 
blettes tdle. 1450 » 

3334. Dito, 180X100X40 cm., a portes vitrees, 
5 tablettes verre cathedrale epais. 

1640 » 

3885. Dito, avec tablettes glace, portes et cre¬ 
mailleres nickelees .... 2000 » 



Brancards, Chariots-Braneards 


Fig. 2255 Fig- 2256J 

Brancard pliant (fig. 2255), hampesjlroites, traverses articulees. Modele Arme 
Avec toile clouee . . • - • ....... • . 

amovible .... 

Brancard a hampes pliantss.• A • • • • 

Toile de rechange pour brancards ci-dessus, pour etre clouee .. 

_ — — amovible . . . - ... ... 

Brancard demontable systeme FRANCK-GRENAUDIER. 

Brancard articule pour passer dans Ies galeries ou tranchees en zig-zag, systeme 

FRANCK-GRENAUDIER.. 

Bretelles pour Ies brancards ci-dessus, la paire.• 

Voiturette pour Ies brancards ci-dessus,®seule.. • 

Brancard (fig. 2256) metallique, pliant . . ... . . • • • 



Fauteuil (fig. 2257), portoir, bois, pour personnes jusqu’a 60 kg . . 

_ _ _ _ — au-dessus de 60 kg. 

(fig. 2258), portoir tube, poignees rentrantes . . . . . 

Brancard (fig. 2259). ondule, pour escaliers. 

— (fig. 2260), a tetiere articulee. 
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3930. Chariot brancard (fig. 2261), 
en deux pieces, dessus t6Ie. 

685 » 


mo dele plus Ieger. 






















Fig. 2264 c. 









































3921. Lits (fig. 2276), tube carre, 38 mm., d6mes de silence, sommier 90 100 cm. 

adherent a tendeurs. 350 » 365 » 

3922; Lits (fig. 2277), en tube carre de32mm., sans sommier, a roulettes. 90 100 cm. 

255 » 275 » 

3922 b — — de 38 mm. 280 » 300 » 
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M^s 


Fig. 2278 

Sommier articule (fig. 2278), brevete S. G. D. G., s’adaptant a tous i 
sommiers a lames en 90 cm. de large .... . 

— sans sommier . . 



Fig. 2279 > Fig. 2289 

925. Lit (fig. 2279), auxiliaire, pliant, 80X190 cm. . . . . . . . . • • * 

926. Lit (fig. 2280), pour agites ou gateux, a cuvette zinc formant tiroir, 80x190 

vase fer etame, a galeries rabattantes.. 475 » 

1927 . D° sans galeries rabattantes. 425 » 



fc 7 ^ 


V 

L _ £ 


r~i » if 


\jg Fig. 2281 

3928 Lit (fig 2281) mecanique, demontable, roulettes caoutchoutees avec systeme 
^immobilisation. Cables de suspension en acier. Demontable sans aucun 
outil. Roues pivotantes. 




3929 Porte-feuille de temperature (fig. 2282), dimension k=Ia demande, . . . 10 

3030 Tablette (fig. 2283), 90 cm.. 

3931 Table (fig. 2284), pour malade, enticement metallique . • .. 

ilV)' — — 65X25X30 cm., tube 13 mm., tablette a galene. 
















































































7, Rue de la Pepiniere — PARIS 

275 


Mobilier pour maternit6s 




>48. Lit (fig. 2296), dessus t61e, avec cuvette, seau email a rotation. ..770 

> 49 . — (fig. 2297), en deux pieces, seau sur support articule, avec porte-jambes . - 1090 

)50. — (fig. 2298), — — glissiere, porte-cuisses et talonnieres . . 1400 



■ 

r 


m 

M 


Bercelonnettes (fig. 2299).. 40X80 50x100 cm. 

>951. — avec fleche, fixe. 80 » 85 »■ 

5952. — sans — — .... 75 » 80 » 

5953. — avec fleche, oscillante. 80 » 85 » 

5954. — sans — — 75 » 80 » 

5955. Berceau (fig. 2300), roulant, tole et tube d’acier, fond feuiUard mobile, roues 

caoutchoutees.275 » 

5956. Lit (fig. 2301), galeries rabattantes, fond a barreaux . . 40X80 45x90 50x110 cm. 

64 » 72 > 81 » 

Lit (fig. 2302), galerie coulissante,. 40x80 50x80 50x100 60x80 cm. 

3957. A fond f euillard. 94 » 100 » 115 * 106 * 

3958. Avec sommier a lames.107 » 120 » 132 » 126 .» 
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5969. Chaise (fig. 2313), traverse mobile nickelee pour maintenir Ies jambes .... 

$970. — (fig. 2314), robuste avec appui tete ... 

$971. Tabouret (fig. 2315), hauteur variable, dessus bois, tetiere mobile. . . 

3972. — (fig. 2316), — pied fonte Iourd. ........ 

3973. Fauteuil (fig. 2317), t6Ie et tube, Iaque, tetiere chromee a hauteur et inclinaison 

variables .... 

3973 b Fauteuil, siege tournant, dossier, appui bras a renversement, appui-tete a hauteur 
et inclinaison variables . ... 



Fauteuil (fig. 2318), a renversement pied Iourd, siege a hauteur variable avec 

appui-tete, cale-pieds et hausse pour enfants. 

Fauteuil de WECKER (fig. 2319), dossier et rallonge inclinables, tetiere chromee 

a hauteur et inclinaison variables . .. 

Fauteuil de HAUTANT (fig. 2320), dossier a renversement, avec plateau de pied. 















Fig. 2321 Fig- 2322 Fig. 2324 


Fig. 2321 Fig. 2322 Fig. 2324 

3977. Fauteuil de LE MEE (fig. 2321), a renversement et rotation, dossier mobile a 

inclinaison. Monte sur bille pour Ies epreuves de rotation.1210 » 

3978. Fauteuil (fig. 2322), pied a pompe a simple telescope, 3 roulettes blo- 

cables, serre-tete a coulisse, dossier inclinable, appui-pieds a hau¬ 
teur variable, dessus. Lague Capro-nickel 

4000 » 4300 » 

3978 b D° pied a double telescope, rotation a billes avec tige pour epreuves 

de nygtagmus .. 5300 » 5600 » 

Nickele Chrome 

3979. Tetiere (fig. 2323), a glissiere, avec etau de fixation _ ..... 135 » 16Q » 

3980. Serre-tete de ZARZICKI (fig. 2324). 275 » 320 » 

3981. Appui-tete, hauteur et inclinaison variables,-1 seul biocage ..... . 170 » 295 » 


STERILISATION 

Installations pour eau sterile 

3982. Sterilisateur ART A, automatique, sterili- 

sant a 134°, donnant 33 litres a 1’heure 
pour une consommation de 450 watts- 
heures. 

Chauffage . . . Gaz Elect. 

1200 » 1200 » 

3983. Installation (fig. 2325), reservoir 20 litres, 

rechauffeur instantane,robinet au coude, 
cuvette 50X38 cm., porte-savon et porte- 
brosse, tuyauterie de raccordement. 
Chauffage . . . Gaz Elect. 

Nickele .... 1095 » 1345 » 

Chrome .... 1350 » 1600 » 

3984. Installation (fig. 2326), reservoir a pres- 

sion 25 litres, rechauffeur instantane, 
Iavabo, robin et a pedale, porte-savon, 
porte-hrosse, glace, cloche a savon li- 
quide a pedale. Le tout sur bati pret a 
poser. 

Chauffage . . . Gaz Elect. 

Nickele .... 1690 » 2000 » 

Chrome .... 2000 » 2390 » 




Fig 2325 


Fig. 2326 













Installations (fig. 2327), 1 autoclave vertical, 1 reservoir, 1 lulcol- 

net au coude, lavabo avec syphon, porte-savon et porte brosse. Tuyautene de raccor 


dement. 

Chauffage * . . • 

Avec autoclave de 25 c 


Gaz Petrole Elect. 
000 » 3175 » 3575 » 


Avec autoclave de 25 cm. et reservoir de 30 litres ... » 

(Service de 6 lits environ). 

Avec autoclave de 30 cm. et reservoir de 40 litres . 3420 » 3650 » 4025 » 

(Service de 10 lits). 

Supplement pour vase a vide, pour sechage rapide. ^q,. ^ 

— pour robinet a pedale .' » 

— pour distributeur de savon Iiquide a pedale ..-••• 
Installations (fig. 2328), 1 autoclave vertical avec vase a vide, 2 resmvoirs.p^^ 

Tuyauterie deTraccordement . . • - - ..•. ..— 

Avec d. 2 » 3835 * 

Avec autoclave de 30 cm. et 2 reservoirs de 40 htres^ ^ ^ 4175 » 4400 

Avec autoclave de 35 cm. et 2 reservoirs de *0 ^ * 4690 

Avec autoclave de 40 cm. et 2 reservoirs de 2 4 Uts). 

Installations (fig. 2329) sur bMi, 1 autoclave generateur horizontal, 1 autoclave horizontal 
sterilisateur avec dispositif de vide. <Oaz Elect. 

Chauffage. ‘ t - 

Avec autoclaves de 35X70 -cm., autoclave sterilisateur avec erm q^OO » 9700 » 


ture a boulons, 1 reservoir de 50 12 liis env tron). 

— avec 2 reservoirs de 50 litres .... • • • 

Supplement pour fermeture centrale sur 1 autoclave steri isateu 
Avec autoclaves de 40x70 cm., autoclave steri sateur avec erme 

ture a boulons, 1 reservoir de 75 litres. . ^ ge ^ e 24 Kts). 

— avec 2 reservoirs de 75 litres .... • * ' 

Supplement pour fermeture centrale sur 1 autoclave steri isa eu 


10600 » 11300 

... 1200 


12600 » 13400 » 

.... 1350 » 
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Fig. 2330 


Installations (fig. 2330), 1 autoclave vertical, 1 
autoclave sterilisateur horizontal, fermeture a 



boulons, avec dispositif de vide, 

2 reservoirs. 


Tuyauterie : 

Chauffage . 

Gaz 

Electricite 

4000. 

Avecfautoclaves de 30 cm. 
et reservoirs de 30 litres. 

(Service de 10 lits env.). 

6400 » 

7000 » 

4001. 

Avec autoclaves de 35 cm. 
et reservoirs de 50 litres. 
(Service de 18 lits ) 

7675 » 

8300 » 

4002. 

Avec autoclaves de 40 cm. 




et reservoirs de 75 litres. 
(Service de 24 lits ) . . 

9900 » 

10600 » 

4003. 

Supplements pour ferme¬ 
ture centrale sur Ies au¬ 
toclaves sterilisateurs . 

Pour autoclave de . 

35 

40 cm 



1200 » 

1350 » 


4004. Installation (fig. 2331), sur bati 
mobile, 1 autoclave generateur 
vertical 49 cm., 2 autoclaves 
sterilisateurs horizontaux de 40 
cm., fermeture a boulons avec 
dispositif de vide, 2 reservoirs 
de 75 litres. Tuyauterie : 

(Service de 50 lits). 
Chauff. Gaz Electricite 
15600 » 16250 » 

400d . Supplement pour auto¬ 
claves sterilisateurs a 
fermeture centrale . 2725 » 

4006. Supplement pour ther¬ 
mometre enregistreur 
de temperaturg . . 450 » 



Fig. 2331 
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Autoclaves verticaux et horizontaux 



Fig. 2334 Fig. 


Autoclaves verticaux (fig. 2334), chaudiere cuivre epais, couvercle bronze a boulons. Sou- 
pape et manometre. Timbres a 2 kgs par le Service des Mines. 

Diametre Profondeur Enveloppe t6Ie _Enveloppe cuivre 





Petrole 

Gaz 


Electricite 

Petrole 

Gaz 


Electricite 

4010. 

20 cm 

40 cm 

950 

» 

880 

» 

1375 

» 

1050 

» 

960 

» 

1450 

» 

4011. 

25 

40 — 

1325 

» 

1175 

» 

1700 

» 

1450 

>> 

1250 

» 

1800 

» 

4012. 

30 — 

50 — 

1725 

» 

1425 

> 

2050 

» 

1850 

» 

1625 

» 

2150 

» . 

4013. 

35 — 

50 — 

2225 

» 

2000 

» 

2550 

» 

2375 

» 

2150 

» 

2725 

» 

4014. 

40 — 

60 

2850 

» 

2500 

» 

3150 

» 

3075 

» 

2750 

» 

3325 

» 

4015. 

45 — 

70 — 

3210 

» 

2950 

» 

3575 

» 

3450 

» 

3160 

» 

3775 

» 

4016. 

50 — 

70 —. 

3850 

» 

3600 

» 

4325 

» 

4170 


3825 

» 

4600 

» 

4017. 

60 — 

80 — 

4700 

» 

4300 

« 

5225 

» 

5000 

» 

4550 

» 

5550 

» 


4018. Supplement pour couvercle a caarniere : 



Pour autoclaves de 




25 

30 

35 

40 cm 






115 » 130 » 

155 

» 180 » 


(Les autoclaves au-dessus de 40 cn 

i s ont toujours livres avec couvercle c 

charniere ) 

4019. 

Joints de rechange : 









Pour autoclaves de 

20 

25 30 35 

40 

45 

50 

60 cm 



22 » 

28 » 33 

» 39 

» 45 » 

50 » 

56 

» 68 » 

4020. 

Vase a vide, pour sechage rapide. 






. . 450 » 

4021. 

Paniers cuivxe perfore : 









Pour autoclaves de 

20 

25 30 35 

40 

45 

50 

60 cm 



67 . » 

_ 85 » 110 

» 150 

» 205 » 

275 » 

360 

» 450 » 

4022. 

Autoclaves horizontaux, fermeture a boulons 

sans chauffage : 






30X60 

35X60 

40X70 

. 45X70 

50X70 

60X70 cm 



2750 » 

3175 » 

3900 » 

4650 » 

5350 

» 

6175 » 

4023. 

Autoclaves horizontaux (fig. 2335), 

Sur bati metallique. 

dispositif de vide 

sans 

generateur : 






35X60 

40x70 

50X70 cm 






4475 » 

5250 

» 

6700 » 

4024. 

Autoclaves horizontaux. 

sur bati, dispositif de vide, avec generateur : 




Fermeture a boulons : 

30X60 

35X60 

40X70 

45X70 

50X70 

60x80 cm 

4025. 

Gaz . 

4800 » 

5275 » 

6025 » 

6800 » 

7525 

» 

8400 » 

4026. 

Petrole .... 

5025 » 

5525 » 

6300 » 

7150 » 

7900 

» 

8850 » 

4027. 

Electricite. . 

5470 » 

6050 » 

7175 » 

7900 » 

8650 

» 

9500 » 


Fermeture centrale : 








4028. 

Gaz ..... 

— 

6550 » 

7350 » 

_ 

8725 

» 


4029. 

Petrole .... 

— 

6800 » 

7626 » 

_ 

9000 

» 

_ ■ 

4030. 

Electricite 

— 

7350 » 

8425 » 

— 

9550 

» 

— 
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Boites rondes (fig. 2336), a eclipse, en metal pour steriliser les pansements, linges, champs, 
blouses, etc., a Pautoclave. 

Diam. 80xHaut. CO 80X80 100X60 100X80 100X100 100X120 100X180 120X80 120X100 nan 

Nickele . 18 » 19 50 22 50 25 » 28 » 31 » 34 » 28 » 36 » 

Chrome . 23 » 25 » 29 » 32 » 36 » 40 » 44 » 36 » 47 » 

120X120 140X120 140X200 140x230 130X100 180X180 - 180X130 180X200 180x280 200X140 mm 

Nickele . 37 » 42 » 55 » 61 » 45 » 56 » 57 » 63 » 72 » 57 » 

Chrome . 48 » 54 » 71 » 79 » 58 » 73 » 74 » 82 » 93 » 74 » 

200x200 220X180 220X200 220X280 220X300 260X180 2COX200 2C0X28Q 280X180 280X200 mm 

Nickele . 76 » 81 » 89 » 98 » 108 » 98 » 108 » 117 » 108 » 113 » 

Chrome . 100 » 105 » 115 » 127 » 140 » 127 » 140 » 152 » 140 » 147 » 

280X280 300X180 300X200 320X180 320X200 329X280 320x300 350X180 330X200 330X300 mm 

Nickele . 130 » 116 » 126 » 120 » 128 » 140 » 151 » 143 » 156 » 183 » 

Chrome . 169 » 150 » 164 » 156 » 166 » 182 » 196 » 186 » 203 » 238 » 

Boites de SCHIMMELBUSGH (fig. 2337), a fermeture excentrique s’ouvrant et se fermant 


Couvercle ordinaire : 

80X80 

100X120 120X120 240X160 240X240*290X160 

290X240 340X160 340X240mi 

Metal nickele . 

52 » 

65 » 

68 » 

135 » 

177 » 165 » 

198 » 

171 » 218 » 

— chrome. . 

67 » 

85 » 

76 » 

175 » 

230 » 215 » 

258 » 

222 » 284 » 

Couvercle a charniere : 








Metal nickele . 

64 » 

76 » 

81 » 

160 » 

202 » 190 » 

224 » 

192 » 243 » 

— chrome. . 

83 » 

99 » 

105 » 

208 » 

262 » 247 » 

291 » 

250 » 315 » 


Boites de DOYEN (fig. 2338), pour sterilisation et transport d’eau. 

1 4 6 8 10 20 litri 

Metal nickele . . - - 76 » 94 » 110 » 115 » 125 » 190 » 

— chrome .99 » 122 » 143 » 150 » 162 » 247 » 

Boites (fig. 2339), metal agrafe, avec couvercle a charniere, pour coton et pansements. 

160X108 X83 ' 200X130X118 230X168X140 300X200XHO « 


Metal nickele 
— chrome 


Metal nickele 
— chrome 


56 » 

300x200X168 


82 » 101 » 

330X233X190 330X260X160 


83 » 

108 » 

400X268X220 i 

150 » 

195 » 






Boites de TOUPET (fig. 2340), pour 
steiilisation des instruments a 
l’autoclave, grille perforee isolant 
les instruments du fond de la 
boite, eclipses, couvercle perfore, 
gouttiere a coton pour filtrage de 
Pair ambiant : 

(Ces boites peuvent se faire 

en toutes dimensions)^ 


300X180X^0 300X200X80 

130 » 153 » 

169 » 199 » 

400XlSOX'iO 400X200X80 


330X200X80 380X280X1°° 


400X200X9° 430X280X10° 


Boites de GOSSET-TOUPET, fond, couvercle et bassin interieur, 
320X240X60 mm. 


262 » 

340 » 

Nickele Chrome 

260 » 340 » 
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4054. 

4955. 

4056. 

4057. 

4058. 

4059. 

4060. 


4061. 

4062. 


4065. 

4066. 


4067. 

4068. 


4070. 

4071. 

4072. 

4073. 



Fig. 2343 

Boites (fig. 2341), pour sterilisation a l’autoclave des brosses a mains, p r 3^ 
Metal nickele. ..54~ 

— chrome ... 70 

D° (fig. 2342), rectangulaire, pour. ........ 3 

Metal nickele. ..60 

-X- chrome .. 78 

Boite rectangulaire pour 1 brosse ... 

Boite (fig. 2343), distributrice, pour steriliser 3 brosses : 

Metal nickele .. . 

— chrome .. ... . . . . 

Boites (fig. 2344), pour steriliser les gants a 1’auto- 

clave, avec eclipse sur le couvercle, pour 


78 

6 

78 

102 


195 

225 


paires 


230X110X40 250X150X60 300x150x70 

Metal nickele . 45 » 65 » 82 » 

— chrome ... . 58 » 85 » 106 » 

Boites (fig. 2345), pour steriliser les gants, plateaux aluminium, 

pour gants sans manchettes. 1 2 3 paiies 


4063. 

4064. 


Metal nickele . 

— chrome . 
D° pour gan 
Metal nickele . 

— chrome . 


Boite de GOSSET (fig. 2346), pour steriliser les gants, avec 
eclipses late rales. 


Boites a gants modele des Hopitaux de Paris, avec plateaux 
.metal pour.. . 


Mandrins (fig. 2347), fil de Iaiton pour gants de CHAPUT 
— — — moules 


275X145 x40 275X145x70 275X145X110 
67 » 90 » 112 

87 » 117 » 145 

. 375X145X40 375X145X70 375X145XH0 
75 
97 


114 

» 


135 » 

. 

148 

» 


175 » 


2 


3 

6 

paires 

255 

» 

285 

» 435 

» 

335 

» 

370 

» 565 

* 

- 1 


2 

3 

paires 

175 

» 

190 

» 200 

» 

225 

» 

245 

» 260 

» 



la 

paire. 

30 » 




— 

30 » 



le cent. 

14 » 


Sterilisation a Pair sec 


Etuves de POUPINEL 
(Voir page snivante ) 



Fig. 2348 































7, Rue de la Pepiniere — PARIS 


285 


Etuves de POUPINEL (fig. 2348), cuivre, pour sterilisation a l’air sec, avec thermo- 

metre 200° et bouchons CC. : A l’electricite (3 allures) 

Chauffage au Gaz - 

Gaz a commu- 

Dimensions interieures : au ou feu{ane . a 3 a commu ' 

petrole Alcool broches tateur auto- 

Larg. Prof. Haut. __ matique 

4074 20 X15 X 12 cm, cuivre poli ... 425 » 325 » 410 » 420 » 470 * 800 » 

— oxyde noir. 460 » 360 » 440 » 450 » 500 » 825 » 

— chrome . 540 » 440 » 525 » 535 » 585 » 915 » 

4075 . 20 X 25 X 25 cm, cuivre poli. 555 » 475 > 600 » 600 » 645 » 975 * 

— oxyde noir. 600 » 520 » 645 » 645 » 690 » 1020 » 

— chrome. . 700 » 620 » 745 » 745 » 790 » 1120 » 

4076 . 35 X 20 X15 cm, cuivre poli. . 645 » 560 » 690 » 675 720 » 1050 » 

— oxyde noir. 710 s> 625 » 755 » 740 » 785 » 1115 » 

— chrome. . 820 * 740 » 870 » 855 » 900 » 1230 » 

4077 . 45 X 25 X 25 cm, cuivre poli. . 855 » 750 » 900 » 895 » 960 » 1250 » 

— oxyde noir. 945 » 840 » 990 » 985 » 1050 » 1340 » 

' — chrome. . 1105 » 1000 » 1150 » 1145 » 1210 » 1500 > 

4078 . 50 X 30 X 40 cm, cuivre poli . . 1335 » 1200 » 1395 » 1235 » 1530 » 1815 » 

— oxyde noir. 1450 » 1315 » 1510 » 1350 » 1645 » 1930 » 

— chrome. . 1650 » 1515 » 1710 » 1550 » 1845 » 2130 » 

Etuve de POUPINEL 30X20X17 cm, pour oto-rhino, ophtalmologie, etc, 4 tablettes 


mobiles ’ Nickele Chrome 

4079. Electrique, a commutateur. 810 » 990 » 

4080 — a regulateur automatique . 1200 » 1375 » 

4081. Regulateur de CHANCEL, au mercure, pour etuves au gaz ..60 » 

4082. — pour etuves electriques ..150 » 

4083. Thermometre 200° pour etuves ..14 » 



Fig. 2349 Fig. 2350 Fig. 2352 

Boites (fig. 2349) 

pour ebives: 195X125X15 205X195X60345X165X 55 385X200X70 430X200X 70450X280X70^ 

Laitonpoli. 36 » 54 » 62 » 84 » 89 » 112 » 

— nickele 50 » 72 » 87 » 114 » 125 » 158 » 

— chrome 65 » 90 » 112 » 143 » 151 » _ 204 » 

Boites de GOSSET (fig. 2350), composees d’un fond, d’un bassin interieur Nickele Chrome 

et d’un couvercle formant ainsi 3 plateaux pour disposer les instru¬ 
ments, 320X240X60 mm. ... 180 » 235 » 

Boites metal (Voir page 70). 

Pince (fig. 2351), pour pinces a anneaux, chrome ........... 8 > 

— (fig. 2352), — — pouvant etre pendue, chrome ... 10 i 

Tubes temoin, fusibles a . . 120 135 160 degre; 

le cent. 14 » 14 * 14 » 


135 160 degre; 

14 > 14 » 


Sterilisation par ebullition et air sec 

Marmite (fig. 2353), pour pansements, diam. 



4091. 

4092, 

Sans robinet, t6Ie etamee forte 

Sans robinet, t6Ie emaillee forte . 

26' 

30 » 
45 » 
28 

36 

51 

30 

4093. 

4094. 

Avec robinet, t61e etamee forte . 
— — — emaillee forte 

. 80 
. 100 

s> 90 » 
» 105 » 

100 

115 


Boite (fig. 2354), pour pansement, 
28X22X17 cm, grille interieure a 
bords releves : 

4095. T61e etamee, forte. . 66 » 

4096. — emaillee forte . . 66 » 
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4097. Bouilleurs email ovales, couvercle et claie, 30Xt 1X9X 35XllXXlO 40Xl2XXl0cm 

qualite ordinaire . 42 » 49 » 56 » 

Bottilleurs email qualite superieure, couvercle et claie, avec ou sans rechaud : 


Serie ovale (fig. 2355) Bouilleur Bouilleur avec 

Longueur Largeur Hauteur Capacite seul rechaud a gaz 


4098. 

.20 cm. 

8cm% 7 cm% 

1 litre 


60 


138 


4099. 

..25 — 

9 — 

8 — 

1 — 

X 

66 

» 

147 

» 

4100. 

.30 — 

9 — 


2 — 


73 

» 

158 

» 

4101. 

.. 35 — 

10 — 

9 — 

2 — 

X 

81 

» 

170 

» 


. . . 40 — 

10—) 

4 9 — % 

3 — 


88 


180 

y> 

4103. 

....... 45 — 

11—% 10 — 

4 — 


95 

» 

195 

>y 

4104. 

... . . . 50 — 

12 — ) 

4 to -x 

5 — 


110 

» 




Serie rectangulaire (fig. 2356). 









4105. 


10 — 

9 — 

2 — 


75 

>> 

158 

>y 

4106. 

.30 

11 — 

9 — 

3 — 


84 

» 

170 


4107. 

.35 — 

12 — 

10 — 

4 — 


96 


185 

>y 

4108. 

.40 — 

13 — 

10 — 

5 — 


107 

>y 

205 

>y 


.. : . 45 - 

14 — 

11 — 

7 — 


124 

» 

225 

>y 

4110. 

.50 

15 — 

12 — 

9 — 


150 




4111. 

Consoles murales pour bouilleurs email, avec tablette t61e . 




. 39 a 

60 » 


Bouilleurs (fig. 2357), avec rechaud a alcool ou rampe a gaz, pieds pliants : 

i4X6X4y.l8X8X418X8XC20XlQX62Sxi0X l ?28X10X , :32xi2X83SX^x842xi2x8 45Xi3x945yi5->a0 
1112. Metalnickele 42 » 62 » 69 » 72 » 102 » 125 » 150 » 160 » 170 » 190 » "215—T 
1113 — chrome 54 » 80 » 90 » 94 » 132 » 170 » 195 » 210 » 222 » 248 » 280 » 


1114. 

1115. 

1116. 

1117. 

1118. 
1119. 


1120 . 

1121 . 

1122. 

123. 

:124. 



Fig. 2358 

Bouilleurs (fig. 2358). 

sans rechaud a gaz, cuivre rouge poli. 

— — — -— — nickele. 

— — —- — — chrome 

avec rechaud a gaz — — poli. . . 

— — — — nickele. 

— —— — chrome 

Bouilleurs, avec consoles morales, ouverture du 

Chauffage au gaz : 

cuivre rouge poli . 

— — nickele. . . 

— — chrome ....... 

Chauffage electrique, a commutateur : 

cuivre rouge poli . .. 

— — nickele. 



200X80X30 250X100X70 330X120X^0 420xl20X80mm 


82 

102 


» 

93 

» 

135 

» 

157 

» 

105 

» 

147 

» 

175 

» 

133 

» 

177 

» 

212 

» 

125 

» 

180 

» 

205 

» 

150 

» 

205 


240 


195 

» 

265 

» 

315 


160 

couvercle par pedale : 

400X150X1 00 450X200X120mm 

• • • ■ 525 » 620 » 

• • ■ • 595 » 715 » 

• • • • 695 » 850 » 


665 » 
735 » 


755 » 
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Sterilisateurs electriques a broches pour ebullition settlement. 



14X6X4 >< 17X6X4 X 18x8x4 

18X8X6 

20X10X6 

25X10X7 

4126. 

Nick. 100 » 

110 » 120 » 

130 » 

140 * 

175 » 

4127. 

Chr. 120 » 

130 » 145 » 

155 > 

170 » 

210 * 



32X12X8 

35X12X8 

42X12X8 

45X13X9 

4128. 

Nickele. . 

... 215 » 

240 » 

255 » 

320 » 

4129. 

Chrome . 

... 260 » 

290 » 

305 » 

380 » 


D° mixtes, 

a ebullition et air sec 

(avec thermometre ). 



14X6X4 X 17X6X4 % 18x8x4 

18X8X6 

I 

I 

X 

1 

4130. 

Nick. 125 » 

130 » 145 » 

155 » 

165 » 

195 » 

4130 b 

Chr. 150 » 

155 » 175 » 

185 » 

200 » 

230 » 



32X12X8 

35X12X8 

42X12X8 

45X13X9 

4131. 

Nickele. . 

... 240 » 

265 » 

275 » 

340 » 

4131 b 

Chrome*. . . 

... 290 » 

320 » 

330 » 

410 » 


Sterilisateurs (fig. 2359), mixtes a commutateur. 

18X8X6 20X10X6 25X10X7 28Xt0x7 

Nickele. . . 195 » 205 » 240 » 260 » 

Chrome . . 225 » 249 » 280 » 300 » 

Nickele. . . . . . . . . . . . . . . • • • 

Chrome .. 

L’equipement est dispose pour obtenir : 

Chiffre 3 — Ebullition 110 volts. 

— 2 — Air sec (montee rapide). 

— 1 — Air sec (maintien de la temperature a 160°). 


32x12X8 42X12X8 cm. 
285 » 320 » 

335 » 375 » 

45X13X9 45X15X10cm. 
375 » 405 » 

445 » 475 » 



Fig. 2360 » Fig- 2361 

Sterilisateur (6g. 2360), couvercle a levier, mixte, a commutateur, 28x13x8 r cm., avec 
1 grand plateau, 2 petits plateaux, 1 recipient pour aiguilles. Avec thermometre. 

Nickele .... 360 » 

Chrome . 430 » 

Sterilisateurs electriques mixtes a r6gulateur automatique, assurant toute securite en cas 
d’evaporation totale de I’eau ou de chauffage prolonge a sec, (Ne fonctionnant que sin 
continu ou sur alternatif). Avec thermometre : 

14X6X4 % 17X6X4 18X8X4 18X8X6 20x10X6 25x10X7 c m. 

Nickele . . 300 )> 310 » 325 » 330 » 345 » 375 & 

Chrome . . 325 » 335 » 355 » 36) » 380 » 415 » 

28X10X7 32x12X8 35 x12x8 42x12x8 45X13X9 45X15X10 cm 

Nickele . . 395 » 420 » 445 » 455 » 520 » 550 » 

Chrome . . 445 » 470 » 500 » 510 » 590 » 620 » 

Sterilisateur mixte 28X13X 8 cm., couvercle a levier, a regulateur automatique. Avei 
thermometre. 

Nickele . 530 

Chrome .600 

Sterilisateur (fig. 2361), mixte, 45x15X12 cm., couvercles a charnieres, robinet de vidange 
Avec thermometre. 

Nickele .600 

Chrome .675 

Thermometre 200° seul, pour sterilisateurs a air sec ou mixtes. 10 
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Sterilisation au formol 

A froid : en 24 heures. — A 50 degres : en 30 minutes. 



Fig. 2363 Fig. 2365 


4148. 

4149. 

4150. 

4151. 


4152. 

4153. 

4154. 

4155. 

4156. 

4157. 

4158. 

4159. 


Armoire (fig. 2362), metal, 41x22x30 cm., vitree sur 3 faces, fond laque, 

dessus opaline, 3 plateaux perfores mobiles. 4 receptacles a trioxyme- Nickele 

thylene. A froid.. 

Etuves (fig. 2363), chauffage electrique. Avec thermometre 

a 2 tiroirs plus 1 tiroir pour la resistance 25X20X11 cm. 

25X20X16 — 

30X22X20 — 


a 4 — 
a 5 


35X25X30 — 


435 

540 

675 


1100 » 

Chrome 

420 » 
560 » 
700 » 
875 


Etuves de GROSS et BARTHELEMY (fig. 2264), avec cbauffage, pour steriliser les instru¬ 
ments, les gants, etc... Avec thermometre : 


Chauffage a alcool. 

Nickele. ... 

Chrome 

Chauffage electrique 
Nickele. .... 

Chrome .... 

Boite 260X110X^5 mm. 
de trioxymethylene, ss 

D° avec chauffage electrique 

Pastilles de trioxymethylene. 

Thermometre 60 degres pour etuves au formol. 

Accessoires pour sterilisation 

Levier (fig. 2365), pour saisir les plateaux . 


32X12X14 42X12X15 45X18X22 c 


260 » 

365 » 

545 


325 » 

470 » 

700 

» 

320 » 

450 » 

665 


395 » 

555 » 

820 

» 


pour 1 paire de gants, avec etui pour pastilles Nickele 

chauffage.. 58^ 

..... 118 » 
le flacon de 250 gr. 


70 j 
130 > 
17 
10 


4161. 















PARIS 


jmiere 


NickeU 


Chrome 


Rdchauds 

















21 



Fig. 2392 

Nickele Chrome 


Robinet (fig. 2386),. au coude, melangeur . 

— — & pedale, simple . 

— — melangeur .... 

Pmces (fig. 2387), pour couper les ongles, 12 cm 
Cure ongles (fig. 2388), manche a anneau ... 

Limes avec cure ongle. 

Cloche (fig. 2389), a savon liquide, a pedale " 

— (fig. 2399), murale. ..... 

Boite (fig. 2391), pour brosse a ongles, couvercle nickele ' 
Boite verre cyhndrique, couvercle a bouton, pour brosse 
Savon liquide, qualite superieure. l e litre. 7 50 •’< 

— — concentre, pour faire 25 litres, le postal d< 
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Fournitures pour hbpitaux et cliniques, gants, blouses, calottes 



Fig. 2393 Fig. 2394 Fig. 2395 Fig. 2396 Fig. 2397 Fig. 2398 Fig. 2399 Fig. 2400 Fig. 2401 


Fig. 2393 Fig. 2394 Fig. 2395 Fig. 2396 Fig. 2397 Fig. 2398 Fig. 2399 Fig. 2400 Fig. 2401 

4201. Gants de CHAPUT (fig. 2393). doigts courts, manchette longue renforcee. N os 1, 2, 

3 ou4..la paire. 15 » 

4202. Dito, qualite superieure, feuille rouge ou grise. N os 1, 2 ou 3. — 22 » 

4203. Gants de CHAPUT, manchette courte .. — 21 » 

4204. — (fig. 2394), monies, manchette longue, feuille rouge, pointure 7 8, ou 8%. 

la paire. 21 » 

4205. Gants sans manchette, blonds, sterilisables, 6% a 8% . — 13 » 

4206. — — feuille anglaise rouge sterilisable ...... — 18 » 

4207. — fil blanc, 1 seule taille .. — 6 » 

4208. Poignets coton.. 15X1 15X6 cm - 

la paire. 3 50 4 » 

Blouses pour chirurgiens, qualite.. Qrdin. Super. 

4209. — boutonnees devant, col ouvert (fig. 2395). 34 » 46 » 

4210. — croisees, col ferme (fig. 2396). 30 » 42 » 

4211. — casaque (fig. 2397). 25 » 33 » 

Blouses pour infirmieres : 

4212. — a empiecement et plis (fig. 2398), modele Croix-Rouge ... 30 » 42 » 

4213. — boutonnees devant, col ouvert (fig. 2399). 31 » 40 > 

4214. Tabliers (fig. 2400), pour infirmier .. 18 » 

4215. — (fig. 2401), pour infirmiere.. 18 » 


4215. — (fig. 2401), pour infirmiere 



Fig. 2402 Fig. 2403 Fig- 2404 Fig. 2405 


Fig. 2402 Fig. 2403 Fi g- 2404 Fig. 2405 

4217. Masque operatoire (fig. 2402), avec calotte. 6 50 

4218. Calotte (2403) 4 50 

4219. Bonnet d’infirmiere (fig. 2404), organdi blanc. 5 50 

4220. Voile d’infirmiere (fig. 2405), nansouk. 5 » 


Donner le tour de poitrine pour les blouses. 
— — tete pour les calottes. 
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Rasoirs — Tondeuses 


4221. Rasoir (fig. 2406), chasse metal . . ..Petit Grand 

18 » 20 » 

4222. Tondeuse (fig. 2407) ..Fine Tres fine 

24 » 26 » 

4223. — pour cheveux, 2 contre-peignes . ...... .. 22 » 

Bottes pour Operations 

4224. Bottes pour operes ................. Ia paire. 26, » 

ThermomStres 

4225. Thermometres medicaux controles, etui carton. Ies dix. 75 » 

4226. Porte-thermometre (fig. 515 page 65), verre, couvercle aluminium.. 10 » 

4227. Piton support a vis pour dito. 6 » 

4228. Eprouvette a pied pour thermometre medical, avec couvercle aluminium ... 5 » 

4229. Thermometre de CELSIUS, pour cliniques, en etui bois. 10 » 


4230. Thermometres (fig. 2408), pour chambres, a alcool ou mercure, sur planchette laquee 9 » 




Vessies — Bouillotes — Coussins — Sacs a Oxygene 






Fig 2410 Fig. 2411 Fig 

4231. Vessies (fig. 2409), rondes, feuille anglaise noire, 21 24 27 3( 

bouchon aluminium.. 6 * 6 50 7 §0 g~ 

4232. Thermogastre (fig. 2410), ceinture et sac, feuille anglaise r. solide, bouchon galalith 

4232 b — avec tube d’ecoulement. 

4233. Vessie (fig. 2411), forme bouteille, avec tube d’ecoulement fixe. 

4234. — - — — — mobile. 

4235. Clamp de fermeture pour dito.. 

4236. Bouillote (fig. 2412), feuille anglaise grise tres solide, 17x24 cm. 

4237. — cc. moule.. 



4240. Bonnet (fig. 2415), refrigerant, tube spirale. 

4241. Bonnet (fig. 2416), a glace, feuille angl. grise avec tube d’ecoulement d’eau. 


Enfant 
110 » 
20 » 


Adulte 
120 » 
24 » 
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4242. 

4243. 


4244. 

4245. 


Fig. 2417 

Coussins (fig. 2417\ ronds. 39 

feuille anglaise grise^tres solide. ... 44 

— cc. moule.24 

Coussins (fig. 2418), carres ...... 30 

feuille anglaise grise tres solide. ... 50 

— cc. moule.39 



Fig. 2419 


Coussins (fig. 2419), forme bidet, avec fond .... 

4246. feuille anglaise grise tres solide. 

4247. — cc. moule. 

Coussins (fig 242 j), forme bidet av. tube d’ecoulement. 

4248. feuille anglaise grise tres solide.. 

4249. — cc. moule. 



Fig. 2420 

31X42 34X45 38x50 42x54 cm. 


63 

» 

69 » 

75 

» 

82 

» 

50 

» 

53 » 

57 

» 

61 

» 

88 

» 

93 » 

97 

» 

106 

» 

70 


75 » 

78 


81 

» 



4252. 

4253. 

4254. 


4255. 

4256. 

4257. 


4259 

4260. 

4261. 

4262. 

4263. 

4264. 

4265. 

4266. 

4267. 


24 

57 


Cerceaux (fig. 2422) . .. Petit Moyen Grand 

modele leger.. • .1 

— fort .. 48 

Cerceaux articules, fer plat .. 

Champs operatoires, compresses, gaze, coton 

Champs oper, gaze fine 10/10, d. epaiss., 50X80 c 


n, steiil. Ia boite de. 


boite fermee par du tissu adhesif.• 49 » 33 » 

— soudee ..21 » 3.5 » 

Champs operatoires, tissu TETRA, non 30X30 40x40 50x50 75X75 100x100 cm. 

sterilises Ie cent. 73 » 150 » 260 » 520 » 1040 » 

Champs fendus tissu TETRA. .... 75 X 75 100x100 100X150 cm. 


t 50 


Compresses steril., gaze qualite s erre e 10/9, depliees 15X15 

boite fermee, par tissu adhesif, la boite de 10. 3 

— soudee. —; 

Gaze hydrophile, par pieces de 60 m, environ . 
qualite legere 5/5 . . ..* • 

— courante 7/6.. * 

— serree . . . . ■ • ■ • ■ • 

Tarlatane appret-hospice, par piece de 60 m. environ . 
Coton hydrophile chirurgical, qualite superieure 

_ _ — deroulable, boite carton 

_ — comprime. 


6 50 

30X30 


13 » 18 » 

40X65 60X65 cm. 


4 50 
6 50 
largeur. 
le metre. 


11 

14 


0 50 
0 60 


0 60 
0 70 
1 30 
le metre. 0 1 

le kil. 22 

— 24 

— 23 
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Boites (fig. 2423), legeres, pour coton : 24 30 

etamees.. • ■ 15 » 18 * 

Iaquees. .19 » 24 » 

yy Sparadraps — Emplatres 



Fig. 2423 Fig. 2424 

Sparadiap tres adhesif, longueur 5 m. . largeur. 

non perfore.le rouleau. 

perfore ...... • 

Pince de SAUTER (fig. 2424), pour deroulement du 
Vulcanoplast, emplatre pour pansement. 


Bandes diverges 

4275. Bandes gaze hydrophile 7/6, longueur 5 m.. . . largeur. 

le cent. 

4276. D° tarlatane, appret hospice. — 

4277. Bandes crepe, filet rouge,long. 5 m. tirees, Iarg. 5 7 

la boite de 25 bandes. 31 » 50 » 

4278. Bandes tangeps, longueur 5 m.largeur 

le cent 

4279 b Bandes NEOLASTEX, elastiques, lavables, longueur 2 m. 5C 


longueur 1 m.. .... piece 

— 5 m..— 

Cellophane — Taffetas — Draps d’hi 


Taffetas gomme jaune, 1 couche . 
Gaze chiffon, blanche . . . . 


- double — . . . ... 

Bandages 

Bandages de corps, tissu TETRA, long. 1 m. 50. 


^Bandages adhesifs, a crochets. 


4289. Bandages en T, tissu TETRA, petit. 

— — grand . .. 

4290. Bandage CEPHAMAIL, pour pansements de la fete, applicati 

__ - Divers 


4 

*6 ' 

. - au » 

8 cm. 

4 25 

5 50 

6 50 

. 13 » 

19 50 

26 » 

5 

7 

10 cm. 

:. 34 » 

43 » 

61 » 

52 » 

71 » 

94 » 

10 15 

20 

30 cm. 

62 » 87 

» 108 

ii75~^ 

5 

7 

10 cm. 

t. 57 » 

78 » 

110 » 

0 largeur. 

6 

8 cm. 


22 » 

25 » 

4 

6 

8 cm. 

:. 7 50 

9 » 

12 » 

30 » 

42 » 

53 » 

Lopital 



piece de 2,25x0,90 

m. 18 » 

piece de 4,50X0,80 

m. 42 » 

— 


63 » 

— 


94 » 

largeur. 

0,90 

1,10 m. 

le metre. 

6 » 

7 50 


9 » 

10 » 

25 

33 

40 cm. 

7 » 

8 » 

10 » 

25 

50 

100 cm. 

11 » 

18 » 

35 » 



8 » 
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Fig. 2429 Fig. 2430 Fig. 2431 Fig. 2432 Fig. 2434 Fig. 2436 

£95. Crachoir (fig. 2429), pour la poche, verre bleu, a ba'ionnette. 
£96. — (fig. 2430), — * — a vis . . 

597. — (fig. 2431), — — a baionnette 


Fig. 2437 

Verre ordin. PYREX 

T ~> 5 20 


— (fig 2432), — tout metal, forme plate, couvercle a charniere. 

_ _ — — — ronde, — avis., . 

— (fig. 2433), de table, porcelaine . . . . . . . . . . - . . • 

_ (fig. 2434), — email, couvercle pose, perce ou non perce, 10 cm . 

_ - — — — a charniere laiton — — 

_ (fig. 2435 et 2436), de table, email superieur, couvercle pose perce ou 

non perce 9 cm., , - • 

Crachoir (fig. 2435 et 2436), de table, email superieur, couvercle a charnrere, pose, 

perce ou non perce, 9 cm ..• - • • • 

Crachoir“ SANITOR ” (fig. 2437), de table, verre bleu, monture metal, ferme- 
ture automatique . . . . ..' • • • • • • * 



Fig. 2439 0j^-gg ? 

1 T W 






Fig. 2438 Fig. 2441 Fig. 2442 Fig. 2443 Fig. 2444 

1306. Crachoir (fig. 2438), de table, verre bleu, bord evase . 

1307. Couvercle metal pour dito. 

4308. Crachoir (fig. 2439), de table, couvercle a charnieres, : 


(fig. 2439), de table, couvercle a charnieres, metal.“2T"^T 28°^ » 

(fi<*. 2440), de parquet, rectangulaire, email blanc, 27X18 cm .... 5 2j 

(fig 2111). _ rond, diametre en haut. . • 14 19 cm 


4310 — ffie 24411 — rond, diametre en haut. . . . 14 l 9 CI 

v 5 ‘ 6 » 14 » 

4311. Crachoir (fig. 2441), de parquet, email superieur, rond, diametre 20 cm . . . . 28 

4311b — email sur pied . • - • • - n • • .. 

Crachoirs, verre bleu, jaune ou vert, diametre 20 cm., seuls . 

4312. — forme bol, avec entonnoir (fig. 2443). ■ •. Ji 

4313. — _ boule evasee, avec entonnoir (fig. 2444). 

4314. — — cylindrique, — . . (6g- 2445). 

4315. Support mural fer laque pour les crachoirs ci-dessus. 

4316. Pied support, socle fonte ._ " in 

4317. Crachoir (fig. 2446), gres avec entonnoir, seul. 

4318. Support mural, fer laque po jr dito • - . ^2 


4319. ' Crachoir (fig. 2447), mural, email superieur, 21 cm. . . 

4320. Sterilisateur, pour 1 crachoir de poche et 1 crachoir de table 


























H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 


Eelairage 


4321. Lampe (fig. 2448), hauteur variable, cuivre nickele, reflecteur aluminium sans 

ampoule... 

4322. D° (fig. 2449), a glissiere et rotule, reflecteur aluminium, sans ampoule. . 

4323. D°' (fig. 2450), socle laque noii% reflecteur aluminium mobile en toils sens, sans 

ampoule ... . . . . . . . . . . 

4324. Lampe FLEXOR (fig. 2451), reflecteur aluminium, sans ampoule . . . . 


4325. Lampe (fig. 2452), tige flexible, pied fonte ou etau, avec coquille, sai 

4326. — — — pince automatique — 

4327. Applique (fig. 2453). extensible et pivotante, developpement 1 m., re] 

nium, sans ampoule. 

4328. Lampe (fig. 2454), pied fonte. reflecteur 18 cm., sur tube flexible » 

4329. — de parquet, hauteur 1 m. 20, pied fonte, reflecteur 19 cm 

4330. — — — 1 m. 93 — r— 23 cm, a 1 

4331. — — — — — — 33 cm, a 3 

4332. — — (fig. 2455), — pied forge a roulettes, a 1 lamp< 

4333. — — — — — — a 3 lampe 


; :eur alum: 
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Paravents, Ventilateurs, Radiateurs, Ozoneurs 



4334. 

4335. 

4336. 


4337. 

4338. 

4339. 

4340. 

4341. 

4342. 


Fig. 24:6 Fig. 2457 Fig. 2459 

Paravent (fig. 2456), 3 feuillets, pieds fer forge fixes. .. . 400 » 

— — — — tube, a roulettes. 460 » 

— (fig. 2457), 1 m. 50X1 m. 50 . . . . . . .. Bois verni Xaque blanc 

175 » 250 » 

Ventilateur (fig. 2458), electrique pouvant se poser ou s’accrocher. 110 220 v olts 

ailettes de 20 cm. '..... 105 » 115 » 

25 — -v . . . . . ... ... . . . 145 » 160 » 

— 30 —. 175 » 200 » 

— (fig. 2459), de plafond, 2 pales, sur alternatif ....... ^ • 915 » 

Radiateur (fig. 2460), electrique, cuivre nickele, 300 watts, diametre 255 mm . . 65 » 

— — — — 750 — — 360 — . . 125 » 



4343. 

4344. 

4345. 

4346. 

4347. 

4348. 

4349. 

4350. 


4351. 

4352. 

4353. 

4354. 


4355. 

4356. 


4357. 

4358. 


Fig. 2461 Fig. 2462 Fig. 2463 Fig. 2464 Fig. 2465 

Radiateur (fig. 2461), k gaz, 31x13X8% cm , p r cube de 75 m 3 , email vert ou gris bleu. 95 

— — — — 100 m 3 , — — . 110 

Appareil OZONOR (fig. 2462), simple ..... . ....... 355 

— — (fig. 2463), reglable, 4 marches.... nnrr 

Ozoneur d’air OTTO, 17><14><16 cm, sur alternatif . . 


110 


395 » 
220 volts 


375 


350 

— — — (fig- 2464), avec ventilateur 20X19X26 cm. . 695 

Appareil MICROVORE (fig. 2465), pour assainissement, disinfection, contre les 
moustiques, etc., avec cuve assainisseur, sur. 110 volts : 49 » ; 220 volts : 53 » 

Cornet inhalateur se montant sur Pappareil MICROYORE.. . 15 

Yaourt, Piluliers, Cacheteurs, Moules 

Appareil FEYAOURT (fig. 2466), alumin. p 1 ' 4 8 16 24 40 

110 » 160 » 245 » 325 » 475 3 
Piluliers noyer regie cuivre poli. 30 40 50 rainures 


48 

545 a 


pots 


Supplement pour disques a io 
ler les pilules . . . 

Cacheteurs metal, pour faire . 


Moules a ovules, pour ovules de 1.5 
a 12 cavites. 
a 24 — . . . . 

Moules a suppositoires, p r sup- 

positoires de. 

a 12 cavites.155 

a 24 —. 275 


145 
19 » 21 » 


> 240 


172 

300 


» 175 
» 310 


1.5 


► 170 

> 300 






















H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 



Tasses pour malades 


Fig. 2468 Fig. 2470 

Tasse (fig. 2467), verre. 

— (fig. 2468), email superieur Mane. 

— (fig. 2469), porcelaine 

—' (fig. 2470), — forme canard, petit 


Timbale (fig. 2471), conique, sans anse . 

email ordinaire blanc. 

— superieur — . .. 

Tasse (fig. 2472), avec anse. . . „ . 

email ordinaire blanc . . . . 

— superieur —. 

Verre a medicaments PYREX.. 

Boltes verre et email 


diametre 


diametre. 


Bouilloires 
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Fig. Fig. 2484 

Plateaux (fig. 2483), email superieur, avec couvercle . 


— verre PYREX. 


Bassin (fig. 2485), email superieur, a courbures multiples. 

— (fig. 2486), email ordinaire, triangulaire. 

— — — — a bee profond 

— — email superieur, — 26 cc . . . 


Fig. 2485 

. 23X15 

27x17 

Fig. 2486 

30X19 

22 » 

30 » 

41 » 

11 21X15 . 

25X20 

28X21 

» 30 » 

36 » 

58 » 

. 9X12 

25X16 

32X20 

10 50 

27 » 

36 » 




Fig. 2490 Fig. 2491 

1399. Cuvettes (fig. 2487), ovale, verre blanc 34x26 cm . . 

1400. Cuvettes (fig. 2488), email, ovales. 

Cuvettes — — rondes. 24 26 _2£ 

4401. — email ordinaire blanc. 4 > 4 50 - 5 

4402. — — superieur — 7 » 9 » 10 

4404. Cuvette (fig. 2489), ovale, PYREX, avec couvercle. 


36 cm. 12 » 4i 
30 32 

» 5 50 6 50 

» 11 » 13 » 

. 23X16 27X19 


L de main (fig. 2490), email superieur, long. 47 c 
de bras (fig. 2491), — — 60 < 

de pieds (fig. 2492), email ordinaire blanc. 




Fig. 2493 

4410. Bain mi 


Fig. 2494 

-jambe (fig. 2493), email superieur, incline, simple, 46X25X31 cm 


Bain de jambe (fig. 2494), — 

Brocs (fig. 2495), email. 

— email ordinaire blanc . 

—: — superieur — ... 

Petits brocs . . 

— email ordinaire embouti 


double, 47X31X32 cm . 
pied support mobile etamie. 


12 » 

14 » 

16 » 

22 

24 » 

26 » 

29 » 

32 

IK 

2 

2K 


10 s> 

11 * 

12 » 

~14" 

16 » 

17 » 

20 > 


2 

. 3 

4 
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Injections de s6rum — Lavages de plaies 


m 



Fig. 2496 Fig. 2497 Fig. 2498 Fig. 2499 


Supports nickele mat pour dito ....... 17 

Canutes effilees (fig. 2498) : 


Allonges (fig. 2496), cylindriques, verre blapc contenance. 250 500 1000J cc. 

unies... 6 » 7 50 9 »" 

graduees...8 » 10 » 12 » 

Flacons (fig. 2497), bouchon 2 trous, seuls, conten. 125 250 500 1000 cc. 

5 » 6 » 71T 9“5F 

Supports nickele mat pour dito . ... . . 17 » 20 » 23 » 30 » 

Canutes effilees (fig. 2498) : longueur . 12 15 cm. 

verre . . 0 60 0 75 

cristal . .1 25 1 50 

Seringue de CARREL (fig. 2499), effilee, balle cc., seule . ... 6 50 

Ballon fond plat pour difo, seul. . :.. 2 50 

Raccords (fig. 2500 et 2501) .... 2 3 4 5 8 voies 

. 1 50 2 » 2~507 n m 

Drains de CARREL, cc. . .. . . ; 4 25 

Canule de MURPHY (fig. 2502) ..Enfant : 7 » ; Adulte : 8 » 

Ampoule regard (fig. 2503), verre. 2 50 

Appareil de MURPHY, complet, pour monter sur ampoule. 25 » 

Stilligoutte de FORGUES (fig. 2504) .. 21 » 

Tube cc., pour serum.la couronne de 12 m. environ. 28 » 

Serpentin intercalaire re chauffeur de serum .. 22 » 

Support porte-ampoule pour fixer audit .. . 100 » 

D° — de parquet.. 420 » 

Accessoires divers (Voir page 157) 

Injections — Lavages 




l- 2505 \ Fig. 2506 Fig. 2507 Fig. 2508 Fig. 2509 

Douches, email ordinaire, agrafees ..1 litre : 5 » • 2 litres • 7 

D° — superieur, — . . . 1 2 3 4 5 j it 

9 » 9 50 19 30 » 34 » 

Douches (fig. 2505), email ordinaire, embouties.1 litre : 7 » ; 2 litres • 9 50 

D° email superieur, embouties. _J_ _2_ 3 4 ’ 5 fit 

13 » 14 » 33 » 42 » 50 » 

Couvercle seul pour dito.1 fitre : 3 59 ; 2 litres • 4 » 

Douche (fig. 2506), interieur porcelaine, monture metallique, nickelee . . 59 

Porcelaine de rechange pour dito..* * ‘ 94 » 

Douche (fig. 2507), emboutie, metal : 12 3 lit 

n i ckeI «l.70 » 85 » ionr 

chrome. 90 » 110 » -130 » 

Douche (fig. 2508), verre, dos plat. 750 cc. : 19 » ; 1500 cc - 23 » 

Supplement pour couvercle pour dito. 15 s 

Tube feuille anglaise 1 m. 50, bourrelet a chaque extremite, pour douches 

Tube en couronne de 12 metres environ.qualite. Ordinaire ‘ Superieure 

la couronne. 30 » 36 ^ 


2 _3 lit. 

85 » 100 » 

110 » 130 » 

» ; 1500 cc. : 23 » 

• 15 * 
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Fig. 2510 J Fig. 2511 

4448. Bidets (fig. 2510), pieds en X, cuvette email blanc bord plat. 25 

4449. — — — — bord arrondi. 39 

4450. — (fig. 2511), pied fixe bois avec couvercle.’ gg 

Bassins 

Fig. 2512 Fig. 2513 Fig. 2514 Fig. 2515 

Bassins (fig. 2512), rond, email ordinaire,..diam. 26 32 cm. 

4451. — sans couvercle..22 » 29 » 

4452. — avec couvercle .'...* . 26 50 35 » 

4453. Bassins (fig. 2513), rond, email, superieur, embouti. . . . diam 27 30 cm. 

' 27 » 33 » 

4454. Bassins (fig. 2514), email blanc.. 23 » 

4455. — — — avec bee. ... 25 » 

4456. — — — a 2 tubulures. . 26 » 

4457. Garniture cc. (fig. 2515) pour dito, pour malades maigres 






m 
M3 

Fig. 2516 Fig. 2517 Fig. 2518 

4458. Bassin (fig. 2516), americain, email superieur. 57 

4459. — (fig. 2517), avec poignee .... . 65 

4460. Vidoir (fig. 2518), porcelaine, ovale, avec syphon ... . . 410 

Urinaux 



Fig. 2519, 



4461. 

4462. 


4470. 

4471. 



Fig. 2523 


Fig. 2524 


Urinaux (fig. 2519), verre pour homme.piece : 3 50 Ies 10 : 

- (fig. 2520), - — 

— — femme . 

Vase (fig. 2522), forme Bourdalone, email ordinaire blanc 

.— — — — superieur . 

Petit bassin, porcelaine. 

Bocaux (fig. 2523), pour urine, gradues par 1/4 litre . . . 1 

6 

Couvercle verre pour dito.3 

— aluminium pour dito.— 

Bocaux (fig. 2524), pour urines, grad, par 1/4 lit. bouch. emeri. 17 

— (fig. 2525), — — couv. met. a vis joint cc. 12 


7 50 
3 59 


11 

4 
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Seau (fig. 2528), ovale, hauteur 44 cm., a bourrelet, email 
Fauteuil (fig. 2529), chene verni, siege 45 cm., couvercle a 

(vase faience se retirant par 1’arriere) .. 

Fauteuil (fig. 2530), bois courbe verni. 


vase 


4480. Fauteuil (fig. 2531), garde robe, fer rond, vase rond . 

4481. — (fig. 2532), — tube, vase ovale porcelaine. 


200 » 

495 » 


Portoirs 


Fig. 2526 


Fig. 2527 


Fig. 2528 


Fig. 2529 


Fig. 2530 


Fig. 2535 


Fig. 2536 


Fig. 2537 


4482. 

4483. 

4484. 


Portoir (fig. 2533), a mains, toile forte . . 

— avec dossier. 

— (fig. 2534), avec bricoles, pour malades lourds 


4485. 

4486. 

4487. 


Robinet (fig. 2535), a chainette avec pomme de 20 cm, nickele 

Collier (fig. 2536), pour rideau. 

Receveur (fig. 2537), fonte emaillee avec bonde. 


Seaux (fig. 2526), cylindriques, diametre : 

— email ordinaire blanc ....... 

— — superieur — ... . 

Seaux hygieniques, interieur porcelaine, 24 cm. 

Rond bois pour dito. 

Seaux hygieniques (fig. 2527), a bord arrondi 

























Toises — Bascules 


Fig. 2538 Fig. 2539 Fig, 2540 Fig. 2541 

4488 Toise FERAUD (fig. 2538). . . . . . , 

4489. Toise (fig. 2539), modele Ecole, legere. ... 

4490. Do — forte ...... 

4491. Toise sur plateforme .. 

4492. D° — (fig. 2540), modele Service de'sante 

Bascules (fig. 2541), chene vemi force. 100 120 

4493. sans toise. . . . . . . 610 » 680 >: 

4494. avec toise mobile. 735 » 805 x 

D° (fig. 2542), metal, peinture vert moderne 

4495. sans toise.. • 725 » 760 x 

4496. avec toise mobile. 850 » 885 » 

4497. Bascule chene laque *0° 1^2 200 kg. 

blanc. 700 » 770 » 940 » 

4498. D° metallique laque 

i blanc.810 » 845 » 945 » 

4499. Bascule DOCTEUR (fig. 2543), metallique, 

120 kgs, tapis liege. * fil *1 IM 

Hauteur totale 1 m. Peint. verte Laquee^ T 

725 » 810 » I M^U, 


Fig. 2543 

42 » 
59 » 

. . 100 » 

. . 235 » 

. . 38D » 



Fig. 2546 


45C0. Bascule (fig. 2544), pour le voyage, 120 kgs, avec mallette. 1290 » 

4501. Bascule (fig. 2545), automatique, modele Armee . 100 kg. 3070 » 120 kg. 3190 » 

4502. Bascule (fig. 2546), automatique, peinture laquee, 120 kgs . ....... 3100 » 
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Fig. 2548 

Corset (fig. 2547). 

Combinaison (fig. 2548). 

Corset (fig. 2549), avec entraves separees 


FOURNITURES POUR DISPENSAIRES, USINES, ETC 


g- 2551 Fig. 2552 Fig. 2553 Fig. 2554 Fig- 2555 

Doigtiers (fig. 2550),. .... Ie cent. 

- (fig. 2551). ........ ^ 

Couvre-oeil, a volet souple.. — 

Poignets cuir laces.... Ies dix. 

Porte-coton torsades.. le cent. 

Trousse (fig. 2552), carton rigide, 4 flacons 8 cc., 2 cotons, 1 bande tangeps et 

1 bande gaze, sans medicaments. 

D° (fig. 2553), 10X10x3 cm, imitation cuir, 2 flacons 10 gr., 2 tubes pour 
comprimes, 2 cotons, 2 bandes tangeps, 2 gazes hydrophiles, sans medicaments. 
D° (fig. 2554), 16X9X5 cm, imitation cuir, avec 6 flacons 8 gr., 1 tube pour 
comprimes, 2 cotons hydrophiles, bandes tangeps, gaze hydrophile, instruments, 
sans medicaments. .. 
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Coffre (fig. 2557), bois verni, 21X12X13 cm., 4 flacons 30 gr., 3 tubes pour compri¬ 
mes, pansements et instruments, sans medicaments .- 

D° 31X25X23 cm., 2 flacons 250 gr., 9 flacons (fo gr., pansements et instruments. ! 
D° 28x15X14 cm., 5 flacons 60 gr., 3 flacons 10 gr., 4 tubes pour comprimes, 

pansements et instruments. ■ 

Pharmacies (fig. 2558), chene, 28X16X16 cm., 4 flacons 45 gr., 15 flacons 15 gr., 

pansements et instruments, sans medicaments .. . . . 

D° 26x22x13 cm., 7 flacons 90 gr., 3 flacons 30 gr., 12 flacons 15 gr., panse¬ 
ments et instruments!. 

Pharmacies (fig. 2559), coffre chene, 27x27X23 cm., 4 flacons 250 gr., 6 flacons 60 gr., 

6 flacons, 30 gr., 2 tubes, pansements et instruments, sans medicaments. 

D° 43X30X23 cm., 5 flacons 500 gr., 3 flacons 60 gr., pansements et instruments . 

_ 43X35X28 cm., 4 flacons 1 litre, 8 flacons 60 gr.', 5 flacons 15 gr., 2 tubes, 

pansements et instruments... 

Pharmacie (fig. 2560), pour les Colonies, boite metal, 26x16x18 cm., 4 flacons 
125 gr., 1 flacon 45 gr., 7 tubes comprimes, 2 tubes, seringue et aiguilles, panse- 


Fournitures pour Maternites 





\u=a 


Fig. 2561 Fig. 2562 Fig. 2563 

Canules (fig. 2561), pour injections vaginales, a bague. 
— olivaire a 5 trous (1) droite. - 


— olivaire a 1 trou (2) droite. .0 / 

— — — courbe . .. 0 9 

— de POZZI (3) droite.. 1 

— nantaise (4) cylindrique, droite.0 V 

_ _ — courbe.OS 

— asperge (5) dioite. ... 

— de S AVION AC (6), droite. 

—. lyonnaise (7) fenetree, droite .. ^ ‘ 

Eprouvette (fig. 2562), porte-canules, couvercle verre, verre. . . 

... _ _ PYREX. . 

Tube fond rond avec bouchon au trioxy methylene pour une canule 
Bocal (fig. 2563), verre, avec support mdtal pour 10 canules . . . 

Bock de PINARD (fig. 2564), verre. 1 . 

18 » 

— verre, monture metal, 2 litres.. 

— PYREX, monture laquee, 2 litres non graduee. 

Bocks email (fig. 2565). (Voir page 300). 



Fig. 2564 

Fig. 

.2565 

Verre 

Cristal 

Pyrex 

0 75 

1 25 

4 » 

0 90 

1 50 

5 » 

0 75 

1 25 

4 » 

0 90 

1 50 

5 » 

1 » 

1 50 

4 50 

0 75 

1 25 

3 50 

0 90 

1 50 



2 25 

4 50 


3 50 

5 50 

1 25 

2 » 

4 50 



7 50 
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Fig. 2566 Fig. 256S Fig. 2570 Fig. 2571 Fig. 2572 


541. Mouche bebe (fig. 2566) . - . . . 

4542. Compte-gouttes nasal PYREX. , 

4543. Bout de sein (fig. 2567) . .. 

4543 b — (fig. 2568), avec tetine ordinaire. 

4544. Tire-Iait d’HENRY (fig. 2569). 

4545. — (fig. 2570), atmospherique. 

4546. — a reservoir (fig. 2571). 

4547. — de BUDIN (fig. 2572). * . 

4548. — de MATHERS (fig. 2573) 





Fig. 2576 Fig. 2577 Fig. 2579 Fig. 2580 Bg. 2581 Fig. 2582 1 

Broc (fig. 2676), PYREX, 4 Jait.. 500 1000 1 

; “”aS? d "'; ; ; • -.TfW unr -5 

Entonnoir (fig. 2577), PYREX . . -*'•*.* 16 50 19 50 2i 

: Bihero ^s P (S2i9rSo1c SeC,§ra ’ d - parl0§r : ! T V' » ‘^Oec. 

• Panier (jJ: | 5 80), & et!L£, poim transport de GhilZo^ ^ ° 75 PyreX ‘ 

Steribsateur (fig. 2581), avec panier interiexn-! pour . ’. ' V ‘ V 1 

marmite email, panier aluminium. ~oq—— —Eo- 

etamee, panier almninium. . .... * 33 » 43 » 

- Tetines7fig.2^? i s^p^e eSb0iS ' Panieralmninium - ; " 48 * 62 >> 

' ; • • ■ • ■ lesdi * 

- Etui (fig. 2584), a tetmes, aluminium poli .... . 

a 2 couvercles, aluminium 

PYREX, avec couvercle aluminium ’ 






















4584. 

4585. 


4587. 

4588. 


Balance (fig. 2595), avec corbeille osier, 15 kg. avec poids.230 

Pese-bebe de WALLICH (fig. 2596), portatif en boite chene 10 kg : 400 » ; 15 kg : 430 

Balance (fig. 2597), chene verni, 20 kgs.550 

Supplement pour plateau-toise de VaRIOT . ..HO 

Pese-bebe de VALLICH (fig. 2598), mural, force 15 kgs.410 

— (fig. 2599), force 15 kgs, peinture, aluminium ... .465 

—, — — laque.515 

Supplement pour plateau-toise de VARIOT. HO 
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H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 



Fig. 2601 



Fig. 2603 


FEUtLLE DE PESEES ANNUEULE 



4590. 

4591. 

4592. 

4593. 

4594. 

4595. 

4597. 

4598. 

4599. 


Pese-bebe NATIONAL (fig. 2600), 50X25X78 cm, 20 kgs, chene verni . . 

— — — — — laque .... 

Supplement pour plateau-toise de VARIOT.' 

Pese-bebe (fig. 2601), 20 kgs, peinture argent. . ... . 

— — — — laquee . .. 

Pese-bebe (fig. 2602), automatique, laque .... 10 kgs 1800 » 

Supplement pour plateau-toise de VARIOT . \ . 

Pese-bebe (fig. 2603), automatique, plateau-toise de VARIOT, laque, 15 kgs 
Feuilles de pesee (fig. 2604), sur papier.. 



545 


600 


110 


465 


515 

15 kgs 

1900 

110 


1865 

piece. 

0 




Fig. 2608 Fig. 2609 


Verres a experiences (fig. 2605), fond conique, a pied : 

15 30 45 60 90 125 150 200 250 500 1000 1500 2000 cc. 

4600. non gradues.. 2 75 2 75 3 » 3 » 3 25 3 50 3 75 4 25 4 75 6 » 8 59 13 50 20 » 

4601. gradues . . 4 25 4 25 4 75 4 75 5 50 6 » 6 50 7 » 8 » 9 59 15 » 24 » 32 » 

4602. Verres a mesures (fig. 2606), fond arrondi, a pied, gradues : 

15 30 45 60 90 125 150 200 250 500 1000 1500 2000 cc. 

4 25 T25 4 75 4 75 5 50 6 » 6 50 7 >8 » 9 50 15 » 24 » 32 » 


Gobelets (fig. 2607), sans pieds : 

15 30 45 60 90 125 150 200 250 500 1000 1500 2000 cc. 

4603. non gradues. 1 75 1 75 2 * 2 » 2 25 2 50 2 50 3 » 3 50 4 50 6 50 9 > H 50 

4604 gradues . .. 3 » 3 » 3 50 3 50 4 » 4 » 4 75 5 » 6 *• 8 » 9 50 10 50 20 » 

Eprouvettes (fig. 2608), a bee, avec pied : 

5 10 15 30 60 100 125 150 250 500 1000 2000 cc. 

4605. non graduees. 2 50 2 50 2 75 2 75 3 » 3 » 3 50 3 75 4 75 6 50 9~^ 15 » 

4606. graduees . . 3 75 3 75 4 » 4 » 6 » 6 » 7 50 8 » 9 50 11 » 13 » 22 » 

4606b Entonnoirs (fig. 2609),.. . 60,100,125 250 ' 500 1000 cc. 

2 50 3 » 4 » 5 50 

4607. Flacons a teinture d’iode, verre blanc ou jaune, ronds on carres r 

Contenance. 10 15 24 30 45 60 gr. 

1 25 1 35 1 50 1 60 1 75 2 » 
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4632 Flacons (2627), a large ouverture, bouches emeri, verre blanc ou jaune : 

8 15 24 30 45 60 90 125 200 250 cc. 


2 » 2 25 2 50 2 50 2 50 2 75 3 » 3 25 4 25 5 » 

4633. Flacons (fig. 2628), has, a large ouv. 250 cc., verre blanc ou jaune, bouches emeri. 10 » 

4634. — — — — — — non bouches . 2 » 

4635. — (fig. 2629), compte-gouttes, verre blanc ou jaune, large ouverture, bouches emeri r 

15 30 60 100 150 250 cc. 

1 75 2 » 2 50 3 » 3 50 5 » 

4636. Flacons (fig. 2630), compte-gouttes, verre blanc ou jaune, a bouchon emeri, forme coeur, 

ouverture etroite : 15 30 60 125 cc. 

1 25 1 50 “1T75 2 50 

4637. Flacons (fig. 2631), ronds, bouches emeri, a goulot etroit : 

30 60 90 125 187 250 375 500 750 1000 1% 2 3 lit. 


1 25 1 50 1 75 2 » 3 » 3 50 4 50 5 50 6 75 8 » 11 50 14 50 22 » 

4638. Flacons (fig. 2632), ronds, bouches emeri, a goulot large : 

30 60 90 125 187 250 375 500 750 1000 i% 2 3 l it:. 



1 50 1 75 2 » 2 25 3 25 4 » 5 » 6 » 

7 25 

8 50 18 

» 21 

» 31 * 


4539. 

Flacons (fig. 2633), carres, a pans, fermeture canette 

, verre blanc ou jaune : 




60 90 125 

250 

500 

750 

1000 

cc_ 


2 » 2 25 2 50 

3 25 

4 50 

5 50 

6 » 


4640 

Flacons (fig. 2634), plats, a pans, fermeture canette. 

verre blanc ou jaune : 




45 

90 

125 

250 

500 

CC 


2 » 

2 50 

2 75 

3 75 

5 » 


4641 

Flacons ronds, fermeture canette, verre blanc ou jaune : 






60 

125 

250 

500 

1000 

cc. 


2 » 

2 50 

3 25 

4 50 

6 » 


4642. 

Flacons (fig. 2635), double bouchage emeri, verre blanc : 






125 

250 

500 

750 

1000 

cc. 


14 » 

16 » 

18 » 

23 » 

25 » 


4643. 

Bocanx (fig. 2636), carres, capsule aluminium a vis : 







45 60 90 

125 

250 

500 

1000 

cc. 


7 50 8 75 9 50 

13 50 

21 » 

31 » 

48 » 


4644. 

Bocaux (fig. 2637), ronds, capsule aluminium a vis : 


250 

500 

1000 

cc. 




2 » 

3 50 

5 » 


4645. 

Bocaux (fig. 2638), couvercle verre, rondelle cc. avec bride metal : 





250 

500 

1000 

1500 

2000 

cc. 


9 » 

12 » 

15 » 

18 » 

21 » 


4646. 

Pissettes (fig. 2639), sur flacons ronds, verre blanc ou jaune : 






60 

125 

250 

500 

1000 

cc. 


6 » 

7 » 

9 » 

10 » 

7 » 


4647. 

Bouchons et tubulures de rechange pour dito . 

. 5 » 

5 50 

6 50 

11 » 



Supports (fig. 2640) pour pissettes sur flacons 250 cc 



4 

8 

pi. 

4648. 

— fil etame... 



14 » 

22 » 


4649. 

tole laquee. 



20 » 

28 » 



Pissettes (fig. 2641), sur ballon a fond plat, verre blanc epais 







6u 

125 

250 

500 

cc. 

4650. 

— : bouchon cc avec tubulures. 

6 » 

7 » 

9 * 

10 » 


4651. 

— —- verre souffle, tubulures . 



21 » 

28 » 
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Fig. 

2642 Fig. 2643 Fig. 2644 


Fig. 2645 


Fig. 2646 


Fig. 2647 


Pissettes (fig. 2642), col clisse pour 

eau chaude : 

300 

500 

700 

1000 cc. 

4652. 

— verre oidinaire 



8 » 

9 » 

10 » 

11 50 

4653. 

— — PYREX .... 



. 11 25 

12 25 

13 25 

15 » 

4654. 

Pissettes de SALET (fig. 2643), balle cc : 


125 

250 

500 

1000 cc. 





10 » 

12 » 

16 » 

25 » 


Flacons (fig. 2644), tubules au bas : 








250 

500 

750 

1000 cc. 

1 

2 

3 lit. 

4655. 

sans robinet . . . 10 » 

12 v 

14 » 

15 » 

17 » 

21 » 

26 » 

4656. 

avec robinet etain . 17 » 

21 » 

27 » 

28 » 

31 » 

33 » 

38. » 

4656 b 

. — — verre . 24 » 

26 » 

28 » 

29 » 

32 » 

34 » 

39 » 


4657. Necessaire (fig. 2645), pour prelevements de crachats, comprenant : 1 flacon, 

1 etui fer blanc et 1 etui bois . . 6 » 


4658. Necessaire (fig. 2646), pour prelevements de matieres, avec etui bois. 3 25 

4659. Necessaire (fig. 2647), pour prelevements de membranes, etui bois .•.*.* 6 50 



Fig. 2649 Fig. 2651 Fig. 2652 Fig. 2653 Fig. 2654 


Fig. 2649 Fig. 2651 Fig. 2652 Fig. 2653 Fig. 2654 

4660. Tubes de POTAIN(fig. 2648), melangeurs, pour globules blancs ou globules rouges. 16 » 

4661. Viscosimetre de HESS (fig. 2649), pour la viscosite du sang . - . .. 220 » 

4662. Appareil de VAN SLYKE (fig. 2650), pour deteiminer la reserve d’alcali dans Ie sang 220 » 

4663. Tubes (fig. 2650 b), pour hemolyse, 60x12 mm. cent. 15 » 

4664. Supports bois pour dito, pour.. 12 18 24 tubes. 

X 6 25 7 25 8 25 

4665. Cellule de NAGEOTTE (fig. 2651), pour recherche des globules rouges. En ecrin. 48 » 

4666. Hemoglobinometre de TALQUIST, pour dosage de I’hemoglobine du sang ... 12 » 

4667. — de GOWERS SAHLI. 60 » 

4668. Tube d’ESBACH (fig. 2652), pese albumine, gradue, fond conique. 4 » 

4669. — — — — — — rond . .... 3 50 

4670. Etui bois pour dito, servant de support ... 2 » 

4671. Trousse pour recherche de Talbumine. 22 » 

4672. Opacimetre de PAGET, et SIMON, pour dosage de Talbumine. 55 » 

4673. Tubes d’ACHARD et THOMAS, pour dosage des chlorures urinaires .... 8 » 

4674. Chlorurimetre d’AGASSE-LAFONT. En botte. 42 » 

4675. Saccharometre d’EINHORN (fig. 2653), pour analyse qualitative et quantitative 

du sucre dans Turine. 22 » 

4676. Glycometre de DUPONT (fig. 2654), avec reactifs. 12 » 

4677. Trousse pour recherche du sucre et de 1’alb umi ne. 22 »• 






















I slates 




an 

tefK- 

Hi 

UMrlt ' 



mi 

1=44! 



* J WE 

Fig. 2663 


Fig. 2656 *f 




Fig. 2657 Fig. 2658 Fig. 2659 Fig. 2660 Fig. 2661 Fig. 2662 Fig. 2664 

ecessaire de LE GOFF (fig. 2655), pour la recherche et le dosage de ralbumine . 
litres papier : Petits Moyens 

a plat.. le cent. 5 » 


Filtres papier : Petits Moyens 

a plat.. le cent. 5 » 

plisses. _ 12 50 15 » 

Papier de tournesol, bleu ou rouge . , . . . . le cahier de 25 feuilles. 

— — — .. la boite de 10 cahiers. 

Chromoscope de LEVY-DARRAS.. 

Acidimetre de LEVY-DARRAS (fig. 2656), en boite 

Ureometre de REGNARD (fig. 2657), support bois, complet. 

— d’YVON (fig. 2658), a eau 57 cc. divise par 1/2 cc. 

— — — a mercure enl/10.. 

— d’AMBARD (fig. 2659), divise en 1/20 cc. avec poire cc . ... . 

Eprouvette (fig. 2660), a large cuvette pour ureometres d’YVON et AMBARD . 
Cuve (fig. 266l), a mercure, avec glaces, tige et pince, sur plateau fonte .... 
Appareil de GOIFFON (fig. 2662), poUr apprecier la fermentation des feces 

Lactobutyrometre de MARCHAND (fig. 2663) .. 

Galactometre de MEILLERE (fig. 2664) ........ 

Cremometre de QUEVENNE (fig. 2665) ........ 


LABORATOIEE 
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Fig. 2677 Fig. 2678 Fig. 2679 

4705. Tubes (fig.|2677), a cultm-elsur pomme de terre. 180x18 200x20 mm. 

le cent. 45 » 54 » 

4706. Tubes (fig.2678), a gelatine, gelose, etc..., pour cultures, longueur. 16 20 mm. 

Ies dix. 2 50 4 50 

4707. Capuchon (fig. 2679), feuille anglais e pour tube a culture. piece. 0 60 

4708. Capsules (fig. 2680), etain, pour tubes‘a culture.. — 0 20 



Fig. 2631 Fig. 2632 Fig. 2633 Fig. 2684 

4709. Tube de BORREL (2681), avec couvercle, pour colorer les lames . .. 3 » 

4710. Bloc bois (fig. 2681), pour 6 tubes, seul... 7 50 

4711. Support fil etame — — — ..13 » 

4712. Prisme verre (fig. 2682), pour tubes de BORREL. ...... ... 2 50 

4713. Support (fig. 2683), fil etame, avec 6 tubes de BORREL, 6 flacons de 45 cc., avec 

entonnoir, 6 flacons compte-gouttes.complet. 90 » 

4714. Verres de montre (fig. 2684), 20,30,45 50 60 70 80 90 100 110.120“™ 

fond rond . . le cent. 32 » 37 » 40 » 44 » 50 » 66 » 75 » 78 » 88 » 

4715. Brides laiton pour dito . . 4 50 4 50 5 50 6 50 7 50 8 » 10 » 14 » 


4716. 

4717. 

4718. 

4719. 

4720. 


□ 


Fig.: 


6 50 


Ensemenceurs (fig. 2685), manche bois, tige NICHROME, droite ou spatulee. 

— (fig. 2686), manche a mandrin de serrage, sans tige ...... t> » 

Tiges pour dito, NICHROME, droites ou spatulees.piece. 1 » 

Boites (fig. 2687), verre blanc, capsule aluminium a 35 60 75 125 250 cc. 

vis.le cent. 9 50 13 » 15 » 17 » 16 » 

Boites (fig. 2688), verre blanc, couver- 15 24 30 45 60 90 125 cc. 


cle a ba'ionnette. 


le.cent. 




Fig. 2690 



Fig. 2691 


4721. 

4722. 

4723. 

4724. 

4725. 


4726. 

4727. 


Boite (fig. 2689), a gorge, verre bleu, couvercle a recouvrement, verre blanc 


(fig. 2690), — 


— 60 mm. 4 » 

100 120 150 mm. 


Verre ordinaire 



. 2 75 3 

» 3 25 

4 » 

4 50 

5 » 6 

» 9 

» 

~ PYREX 



_ _ 

‘- 

— 

_ 

11 25 - 

_ 


Cristallisoiis (fig. 2692), verre epais 

, a cordeline 







Diametre. 

27 

4U 

55 70 

84 

97 

110 

125 

140 

mm. 

Contenance . 

8 

24 

6j 125 

180 

250 

375 

50(> 

750 

cc. 


4 » 

4 » 

4 25 4 25 

4 5j 

5 » 

5 25 5 50 

6 50 


Diametre. 

150 

165 

180 200 

225 

250 

260 

275 

300 

mm. 

Contenance . 

875 

1000 

1500 2 

3 

4 

5 

6 

8 

litr. 


7 50 

8 » 

10 » 14 » 

21 » 28 » 

34 * 

• 49 » 

48 » 


Cristallisoirs (fig. 2693), 

, verre 

mince; 

special resistant a la chaleur. 




Diam. 30 40 50 

60 

70 80 

90 100 

120 

140 

150 180 

' 200 

mm. 

a bee . 1 75 2 

» 2 25 2 50 

3 » 3 50 3 75 4 50 

6 ». 

7 » 

8 » 12 

» 16 

» 

sans bee. 1 50 1 75 2 » 2 25 

2 59 3 » 3 50 4 » 

5 25 

6 50 

7 50 11 

» 15 
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Cuvettes (fie. 2695), bord evase, verre blanc, pour dissection. 

60 80 90 100 125 175 200 225 250 -275 300 mm. 


4729. sans liege. 3 25 3 75 4 50 5 » 7 25 10 50 13 » 16 » 21 » 35 » 39 » 

4730. avec— 5 » 5 50 6 » 1 » 9 50 16 » 19 » 23 » 30 » 44 » 51 » 

Vases (fig. 2696), verre PYREX, a filtrations chaudes : 

30 50 100 150 200 25Q 300 cc. 


4731. forme basse .. 2 50 2 75 3 25 3 75 — 5 50 — 

4732. — haute.— — 3 25 3 75 4 50 — 5 50 

400 500 600 800 1000 1500 2000 cc. 

4733. forme basse ...... 6 50 . — 7 50 8 75 9 75 13 75 15 » 

4734. — haute. .. 6 50 7 » 7 50 8 75 9 75 — — 

4735. Cuiller (fig. 2697), verre blanc longueur. 10 cm. : 5 » ; 15 cm. : 8 » ; 21 cm. 15 » 

4736. Spatule (fig. 2698), porcelaine long. 15 cm. : 4 50; 20 cm.: 5 50 ; 25 cm. : 7 » 30 cm. : 9 50 

4737. D° - verre. long. 10 12 15 18 20 25 30 cm. 


8 » 9 .50 11 » 12 » 13 » 15 » 17 » 


Ballons (fig. 2699) a fond rond ou fond plat : 



30 

60 

90 

125 

250 

375 

500 

750 

1000 cc. 

4738. 

verre blanc. . . 1 50 

1 75 

1 75 

2 » 

2 25 

2 75 

3 » 

3 50 

4 50 

4739. 

— Boh erne res. ala chal. 1 75 

2 » 

2 » 

2 25 

2 50 

4 » 

3 50 

4 » 

5 » 

4740. 

Fioles (fig. 2700), jaugees a 1 trait. 










*5 10 25 50 100 

125 

150 

200 

250 

300 

500 

1000 

1500 cc. 


4 » 3 50 3 50 3 75 4 25 

4 75 

5 » 

5 25 

6 » 

6 50 

8 50 

11 » 

15 » 


Fioles (fig. 2701), verre FRANCE, 

angles arrondis : 







30 

60 

125 

200 

250 

375 

500 

750 

1000 cc. 

4741. 

non bouchees . . . 1 50 

1 .75 

2 » 

2 25 

2 50 

2 75 

3 » 

3 50 

4 » 

4742. 

— avec bee. 2 » 

2 25 

2 50 

2 75 

3 » 

3 25 

3 50 

4 » 

4 50 

4743. 

bouchees, avec bee. . 6 » 

6 25 

7 25 

8 » 

9 » 

10 » 

11 » 

12 50 

13 50 



4744. 

4745. 
4748. 

4747. 

4748. 

4749. 
4750.. 

4751. 

4752. 

4753. 

4754. 

4755. 


Pipettes (fig. 2702). 1 2 

jaugees a 1 trait .... 2 25 2 50 
divisees . ‘ . . 3 » 3 50 

Pipettes de LEVADITI, 1 cc., divisees par 

2 cc., divisees par 1(10 
, bois, pour pipettes. 


Suppoit v 
Burette de 
Support porn- dito . . . . ". “ . 
Burettes de MOHR (fig. 2705) . 10 15 

sans robinet. 6 50 9 50 

avec — '. 15 50 21 50 

Support pour dito .. 

Refrigerant d’ALLIHN (fig. 2706) long, utile. 

— (fig. 2707), a serpentin interieur . 


5 10 

20 

30 

50 

100 cc. 

4 » 4 50 

5 » 

6 » 

7 50 

11 » 

5 » 6 » 

6 50 

— 

11 50 

17 » 


1/10 

1/20 

1/50 

1/100 cc. 


5 50 

9 » 

10 50 

11 50 





9 » 





15 » 

licro-chimique, 2 cc., 

div. au 1/100. 

90 » 





55 » 

20 25 

30 

35 

50 

100 cc. 

11 » 12 » 

15 » 

16 50 

15 » 

16 » 

20 » 21 » 

26 » 

27 50 

27 » 

34 » 

! ’ 20 

30 

40 

50 

60 cm. 
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Fig. 2708 Fig. 2709 Fig. 2710 ' Fig. 2711 Fig. 2713 

4756. Fioles (fig. 2708), PYREX, tubulees, pour filtrer dans le vide : 

250 500 • 1000 2000 cc. 

12 » 17 25 25 25 38 25 

4757. Appareil de KITASATO (fig. 2709), pour filtrer dans le vide. 250 _ 500 1000 cc. 

24 » 29 » 32 » 

4758. — de MARTIN (fig. 2710), avec bougie de .. 75x15 155x15 mm. 

41 » 45 » 

4759. Tubes verre (fig. 2711), par longueur d’ 1 mm. : 

diametre ext. 2 3 4 5 6 a 10 11 a 30 31 a 35 36 a 40 mm. 

le kg. 90 » 45 » 23 » 20 » 11 » 13 » 16 » 21 » 

4760. Couteau a verre, acier ... ........... 100X45 120x50 mm. 

11 » 13 » 

4761. Billes (fig. 2712), verre plein, diametre 2 a 7 mm.. . le kg. 57 » 


4762. Billes (fig. 2713), a tare, bouchees emeri . . 40x20 50x25 60x30 60X40 70X40 mm. 

~8—» 8 » ¥W 10 50 12 > 


4763. 

4764. 

4765. 

4766. 



88 » 94 » 115 » 129 » 158 » 

Avec levier a bouton excentr. 94 » 101 » 123 » 137 » 166 » 

Trebuchets de precision, sous cage, niveau circulaire, vis calantes : 
Force .... 30 50 100 200 300 

475 » 500 » 570 » 595 » 675 ) 

Balance (fig. 2715), supprimant 1’usage des poids, force 200 gr., s 
avec coffret acajou a poignee . . . • •. 


175 » 235 
188 » 248 

500 

» 825 » 

lensibilite 5 


» 278 » 
» 300 » 


1000 gr. 
910 » 


gr- 


480 » 





5-2716 Fig. 2717 Fig. 2718 Fig. 2719 Fig. 2720 

Bee BUNSEN (fig. 2716), virole a air. 

— (fig. 2717), — et robinet. . . - - • - 

_ _ _ — et veilleuse 

Support (fig. 2713), pour dito. • 

Toile metallique (fig. 2719), garnie amiante, 12 cm. . . . . . . 

Valets (fig. 2720), en paille, diam. int. 4 6 8 10 11 

!750~ 2 50 2 75 3 25 3 7 

Capsules, porcelaine. a bee, fond rond ou fond plat : 

Diam. 27 40 55 70 84 97 110 125 140 1 

Cont . 5 10 20 50 100 125 200 250 350 _5 

1 » 2 » 2 50 3 T 3 50 4* 5* 7* 8 »11 

Capsules (fig. 2721), porcelaine, fond plat et bee, a manche bois : 

27 40 55 70 84 97 110 125 140 150 

4 » 4 50 5 » 5 50 6 » 7 * 9 » 11 » 13 » 16 3 


140 150 167 195 m m. 
350 500 650 195 cc. 
FT 11 » 12 » 14 * 

»is : 

0_ 150 167 195 mm. 

» 16 » 18 » 24 » 
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Capsules PYREX, fond 50 60 80 90 

plat ou rond a bee . . 3 50 3 75 4 25 4 75 

Capsules, email a anses, fond plat, diametre . 

— — — contenance . 


10 

210 


125 150 175 200 

8 50 11 75 15 75 17 25 
12 14 16 18 

390 580 870 1270 

~2~50~ 3 50 4 25 5 50 




4778. 

4779. 

4780. 

4781. 

4782. 

4783. 

4784. 

4785. 

4786. 

4787. 

4788. 


4789. 

4790. 

4791. 

4792. 

4793. 


^— forme base, diametre . 

70 97 

125 

140 

150 

175. 

195 

250 mm. 

— 

contenance . 

50 125 

200 

300 

500 

750 

1000 

2500 cc. 

Pilons pour dito. 


5 » 6 » 

longueur. 

10 » 
80 

14 » 
100 

16 » 
140 

24 » 
180 

26 » 
200 

45 » 

250 mm. 

Mortiers spher. verre blanc. 60 

70 80 

2 » 
90 

3 » 
100 

4 » 

110 

5 » 
120 

6 50 
130 

11 » 

140 mm. 

Pilons pour dito 

4 50 

longueur. 

5 s> 5 50 
60 70 

7 50 
80 

9 > 
90 

13 » 
100 

14 50 
120 

16 » 
140 

l8“T 

160 mm. 

Mortier (fig. 2723), 
Creusets (fig. 2724). 

1 50 1 75 2 » 2 25 2 50 2 75 3 » 4 50 

verre blanc avec pilon, 42x32 mm .... . . 3 5Q 

, t61e . . 35X35 40x45 45x50 50x50 50x60 55x65 60X70 65X80 mm. 


avec couvercle 
—sans — 
Creusets porcel. emaillee 

— forme bass e . 

— — haute . 
Couvercles pour dito . 
Spatules, bois longueur. 


. 5 » 6 

. 4 » 5 

15 20 25 

0 50 0 60 0 


7 50 9 50 12 » 

6 » 8 » 10 » 
30 35 40 _45 

1 25 1 50 1 75 2~ 


0 60 0 75 1 » 1 50 1 75 2 
0 15 0 25 0 50 0 60 0 75 1 
11 13 16 19 

0 30 0 40 0 50 0 60 

— (fig. 2725), acier flex, sur manche l»ois, long. 

Supports (fig. 2726), pour entonnoir, anneaux ouverts 

— simple . . . . . . . . . 

— double... 

Support universel (fig. 2727), complet avec bruleur 
Macfie bouchons (fig. 2728), forme crocodile. 
Perce-bouchons (fig. 2729), cuivre, a poignee 


13 50 16 » 18 » 
11 50 13 50 15 50 
55 65 70 80 r 

2 50 3 » 4 » 4 50 


» 2 25 3 » 3 50 4 50 5 
1 25 1 50 1 75 2 » 2 25 


21 

24 

27 

30 

40 

cm. 

0 85 

1 25 

1 50 

2 » 

2 50 


8 

10 

12 

14 

16 

cm. 

5 » 

5 » 

6 » 

6 50 

7 50 



. . Petit 

Moyen 

Grand 


. 7 

» 

7 50 

8 

» 


. 9 

» 

9 50 

10 

» 




B°cal (fig. 2730), pour souris, couvercle grillage, 255X25 i 
. Oage. (fig. 2731) . 

4796. — (fig. 2732), a separation ...... 


51 

103 

108 


















Fig. 2733 Fig. 2734 Fig. 2735 


4797. Etuves a air chaud, cuivre rouge, simple paroi, 2 tablettes mobiles, sans chauffage : 

18X13X13 25X15X15 cm. 
100 » 135 » 

4798. Etuves a eau (fig. 2733), double paroi, tablettes mobiles, porte vitree, avec support, sans 


225 » 250 » 295 » 320 » 

4799. Supplement pour chauffage au gaz. . . 20 » 

4800. — — petrole. ...... 170 » 

4801. — — electricite ..120 » 


4802. Etuves de SCHRIBAUX (fig. 2734), pour temperature de 20 a 70°, chene verni avec pan- 

neaux doubles formant double paroi, interieur garni aluminium, plateaux t61e galvanisee 
perforee, au gaz ou a Felectricite : 

25X25X25 50x30x20 60x40X30 90x60x40 113x75x50 cm. 
640 » 800 » 1200 » 2050 » 2500 » 

Fours de PASTEUR, ronds, pour steriliser la verrerie a 1’air sec, double paroi metallique : 

15X26 24X46 42x63 cm. 

4803. — augaz. 170 » 255 » 450 » 

4804. — au petrole. 220 » 330 » 525 » 

Fours a flamber (fig- 2735) rectangulaires, tole noire, panier mobile sur rails, interieur calo- 

rifuge.. 27X24X40 35x26x50 40X30X60 40x30X70 cm. 

4805. au petrole . .. 565 » 805 » • 1600 » 1950 » 

4806. au gaz. 495 » 725 » 1325 » 1650 » 

4807. a Felectricite 110 volts ... 725 » 925 » 1650 » 2100 » 

4808. — 220 — ... 750 » 960 » 1775 » 2225 » 

4809. Thermometres pour etuves. 60° 200° 

10 » 14 » 

4810 . Regulateurs pour etuves . ..' Gaz Petrole Elect. 

150 » 160 » 140 » 



Fig. 2736 Fig. 2737 Fig. 2738 

4811. Centrifugeurs (fig. 2736), a main, 1 vitesse, a.. . 2 4 tubes. 

145 » 170 >> 

4812. — — — 2 vitesses, avec tete hematocrite. 230 » 260 » 

Centrifugeurs (fig. 2737), electriques 110 volts sur courant lumiere, moteur universel % H. P. 

pouvant atteindre 5000 tours par minute, rheostat de demarrage, a : 

2 1 , 8 10 12 tubes. 

4813. Protecteur t61e d’acier.815 » 835 » 960 » 990 » 1015 » 

4814. — fonte 1225 » 1245 » 1345 » 1395 » 1430 » 

4815. Supplement pour voltages divers.125 » 

Tul )es (fig. 2738), coniques. ... - ... .... unis gradues 

4816. — cristal... 1 25 4 50 

4817. — PYREX . 1 50 5 » 


Acido-butyrometres pour analyse du lait, d’apres la methode GERBER (Demander reneei- 
gnements et prix}. 
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Appareil (fig. 2739), pour production d’eau distillee, verre PYREX. 

Alambics (fig. 2740), non soumis aux droits de regie, production. 2 4 

Chauffage au gaz .... .. 525 » 675 » 1 

— au petrole.. . 550 » 825 » ll 

— a l’electricite.. 700 » 950 » II 

Alambic MABILLE (fig. 2741), au gaz 1 3/ 4 de litre a l’heure 

Microscope STIASSNIE (fig. 2742), CM2, platine ronde centrable, condensateur 

ABBE, diapbragme iris, Statif seul. 

1 D° C M 1. platine carree. Statif seul 

: Chariot mobile pour microscopes ci-dessus, a mouvement rectangulaire^et com- 

mande concentrique . .. 

I Combinaison G : revolver pour 2 objectifs : 3 et 7, oculaire N° 2 
Combinaison O : revolver pour 3 objectifs : 3, 6 et 1/15, oculaires N° s 4 et 5 
Combinaison B : revolver pour 4 objectifs : 3, 5, 8,'et 1/15 h immersion, oculaires 



Lampe (fig. 2743), electrique, pour eclairage des microscope: 
Platine chauffante (fig. 2744), longueur 23 cm., sans bruleur 
Petite platine a pieds. .. 


Cloctes a microscope . . 

Evier (fig. 2746), gres emaille, 60x40 c 


. 30X20 35x25 40 

55 » 125 » 131 

, avec bonde et consoles 


25X25 

30X30 

33X33 

12 » 

14 » 

16 » 

40X22 

45X25 

50X30 

130 » 

170 » 

320 » 



















3: 




[Xml * 1 


Fig. 2750 Fig. 2751 bl S- 2755 

Equipement universel (fig, 2750). Tour a fraiser silencieux a 4 vitesses, transmis¬ 
sion cable, piece a main. Seringue a air froid on cbaud, cautere, lampe endos- 
copique, pulverisateur et irrigateur par bouteilles rechauffees Turbine a air 
comprime. Laque blanc, pieces chromees, sur alternatif 110 ou 220 volts. . . 

Supplement pour plots de demurrage progressif.. 

— — compresseur diffuseur, 4 lampes a 3 allumages, 24x75 . . . 

— — projecteur .. 

— ventilateur.• 

— _ groupe projecteur a ventilateur. .. 

— — tablette ronde a tiioirs. 

Tour de cabinet (fig. 2751), pied avec bras, sans slip, ni piece a main .... 

_ _ demontable, avec bras, piece a main et angle droit . 

Bras (fig. 2752), sans slip, ni piece a. main ..- 

. Canule de VALDERRAMA (fig. 2753), pour pompe a salive, chromee . . . . 

_ _ (fig. 2754). 

. Piece a main CAMEE (fig. 2755), pour le nettoyage des dents, avec 4mst. chromes 















Crachoir colonne (fig. 2765), sans pompe, emaille noir ou acajou .... i 

— fontaine (fig. 2766), cuvette et porte verre opaline, attachement Emaille 
noir ou acajou, robinetterie UNIC et toutes garnitures chromees .... 14 

Crachoir fontaine (fig. 2767), evacuafion par la colonne du pied : 

a cuvette simple, cuvette cuivre nickele ou verre. ^ 

a double cuvette tournante. 

Gueridon (fig. 2768), 3 tablettes, cuivre nickele, tablettes opaline. ( 

Tablette (fig. 2769), cuivre nickele, plateau opaline. 50X15 50X20 

Support mural (fig. 2770), bras coulissant.° * 110 j 

Tablette (fig. 2771), cadre cuivre nickele, avec 2 tiroirs. " g 

— — — sans tiroirs. 4 

— avec pharmacie 6 flacons, gouttiere a instrum., porte-coton, porte dechets. 4 





































































Daviers (fig. 2779), chromes 
N° 19 pour dent de sag. du haut 
N° 21 pour molaires du bas 

N o 22 — — — 




Davier universel (fig. 2780), chrome 


4906. Langues de carpe (fig. 2782), chrome 

4907. Syndesmotomes (fig. 2783) ... 


Fig. 2781 

Elevateurs (fig. 2781), droit a cuiller, droit plein lisse, droit plein strie, strie pour le 

c6te gauche, strie pour le c6te droit, chrome ...... . 

Elevateur de ROY, a baionnette. . . 
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I. N° 31 pour racines du bas . 
i. N° 33 — — — . . 

. N° 51 a— — du haut. 

1. N° 79 — dents de sag. du bas 
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Fig. 2793 

4918. Curettes de CHOMPRET (fig. 2793), alveolaires. 
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Seringue ( fig . 2794), a eau, piston cuir, 2 canules . 


Fig. 2795 li 

4920. Seringue (fig. 2795), piston a ressort, 1 canule, chrome 




L _ 


4921. Poire (fig. 2796), balle cc. ronde. 

4922. — (fig. 2797), — ovale. 





Fig. 2805 Fig. 2806 







g. 2800 Fig. 2801 Fig. 2802 Fig. 2803 Fig. 2807 Fig. 2808 

Insufflateur (fig. 2798), a air chaud.N° 2 11 » N» 3 ±2 » 

Cuvette (fig. 2799), 6 compartiments, 145X118X28 mm. Verre depoli Opale Porcelaine 

r 7, „ Qnm 3 ~ 150XH0X15 mm. 9 50 10 50 28 >> 

‘ f ' Verre blanc ° U bleu 4 * Opale 5 » 

Vase (fig. 2801), a coton, verre bleu. 22 » 

Boite (fig. 2802), a coton, metal, 100x90 mm. couvercle a charniere NickeU Chrome 
ou demi-Iune . . . . . . . . —— 

Boite (fig. 2803), a coton neuf, 54X45 mm.. . 12 » 15 » 


Etageres (fig. 2805) , 


Flacons pour dito,30 cc., large ouverture, bouchon plat emeri, verre blanc 
Mortier (fig. 2806), porcelaine,. 35 mm., avec pilon ... 

Bloc (fig. 2807), cristal, pour melanges de ciment, avec plaque formant c 
Glace 13x8 cm., verre blafic, 1 face polie pour melanges. ... 

Bee Bunsen (fig. 2898),.av4c plaque. 


4939. Raccord (fig. 2809), pour rac- 

corder 2 tubes de diametre 
different .... 1 50 

4940. Ciseaux (fig. 2810), pour feuilles 

d’or, chrome . . 50 » 


























Fig. 281i Fig. 2812 Fig. 2813 


4941. Eclaireur (fig. 2811), a casque, rotule peimettant toutes positions. 

Reflecteur ne chauffant pas et ne genant pas la vision. Se branche 

directement sur Ies reseaux urbains ........ Sur 110 220 volts 

64 » 70 » 

4942. Ampoules de rechange pour dito.10 » 15 » 

4943. Eclaireur (fig. 2812), reflecteur a circulation d’air .... Sur 110 220 volts 

80 » 85 >x 

4944. Ampoules de rechange pour dito..10 » 12 » 

4945.. Photophore (fig. 2813), a bandeau souple, capuchon a lentille reglable .... 58 » 

4946. Ampoule de rechange pour dito.. 1 75 



Fig. 2814 Fig. 2815 


4947. 

4948. 

4949. 

4950. 

4951. 

4952. 

4953. 

4954. 


4955. 

4956. 

4957. 

4958. 
4969. 
4960. 


Miroir de GLAR (fig. 281^), diam. 10 cm. ampoule a anneaux ou a vis casque ressort. 90 > 

D° — — — avec glace non perforee, protegeant les 


yeux contre les projections de pus, mucosites, etc.. 95 ) 

Miroir de CLAR, reflecteur metal chrome . 95 i 

Boite aluminium pour dito ... 9 > 

Ampoules pour miroir de CLAR 4, 6, 8, 10 ou 12 volts ...... Nickel Platine 

— — — a anneaux.. . . . . 5 50 9 » 

— — —a vis, 3, 5 volts ........ 1 75 

— x_: _ — 6, 8, 10 ou 12 volts ..... 6 » 

Miroirs de CLAR, sur reseaux urbains (fig. 2815), sur ..... 110 220 volt 


— glace perforee. 

— — non perforee.. 

— reflecteur metal chrome. 

Ampoules de rechange pour dito, a vis 

Boite aluminium pour dito. 

Cordon pour miroir de CLAR, a petit voltage 


. . 120 » 125 » 

. . 125 » 130 » 

. . 125 » 130 » 

12 » 16 » 

. . 13 » 

1 m. 50 2 metres 2 m. 50 

13 » 16 » 19~T 

10 » 12 > 


4960 b 


sur reseaux 
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-4971. Lampe stylo (fig. 2821), 2 capuchon 


Pile de rechange pour dito. 

Lampe (fig. 2822), se montant sur les manches de cautere ou su 

chons, pour eclairage des sinus. 

Fil special pour dito. 

Lampe de BARATOUX (fig. 2823), 2 capuchons, avec cordon 
Ampoule a vis, 4 volts pour les lampes ci-dessus . . . . 


fil special, 2 capu- 


4977. Lampe (fig. 2824), manche metal avec 

interrupteur, 2 capuchons, cordon . 10 

4978. Ampoule de rechange pour dito. . 


4961. 


4962. 


4963. 

4964. 

4965. 

4966. 

4967. 

4968. 


ressort par un bandeau fibre (fig. 2816). 55 » 

(Ce bandeau peut aller avec tous les miroirs frontaux ). 


Supplement pour adjonction de porte-verre d’optique pour . 1 2 verres 

ITT 30 » 

Supplement pour casque ressort en acier inoxydable. 5 » 

Anneau (fig. 2817), cc., protecteur pour miroir de CLA.R .. 8 » 

Plaque (fig. 2818), cc., isolatrice pour plaques frontales.; 10 » 

Remplacement d’une glace de miroir de CLAR, perforee. 34 » 

— — — — non perforee . . 38 » 

— — — — metal chrome ...... 34 » 


4969. Miroir deSLOOG (fig. 2819), 

ampoule a anneaux ou a 
vis, a casque ressort . . 90 

4970. Lampe (fig. 2820), a 3 em- 

bouts auriculaires, abaisse 
langue et miroir laryngien, 

2 lentilles dont 1 amovible 
. pour laisser le passage du 
porte coton.175 
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4979. Pile de poche, qualite superieure . 3 50 

4980- Boitier, metal nickele pour dito, bomes a vis. £4 » 

4981. — — — bomes a ressort. 24 » 

4982. — (fig. 2825), — avec rheostat de reglage .. 52 s> 

4983. Batterie de piles, qualite superieure. 8 » 

4984. Boite noyer verni, pour dito, a poignee, bomes a vis .. 26 » 

4985. — (fig. 2826), avec easier pour miroir de CLAR. 98 » 

4986. Boitier (fig. 2827), metal nickele, pour batterie de piles ... ... . 42 » 

— — — — avec rheostat. 72 » 

4987. Transformateur (fig. 2828), pour la poche, 0 a 6 volts, rheostat, 110 220 volts 

bornes a ressort, sur alternatif. 105 » 105 » 

Reducteur (fig. 2829), sur alternatif et continu, Iampe de resistance : 


4988. En boite metal nickele ... 130 » 

4989. — — fabrication soignee.. 180 » 


Reducteur (fig. 2829), sur alternatif et continu, Iampe de resistance : 

4988. En boite metal nickele ... 130 » 

4989. — — fabrication soignee.. 180 » 



Fig. 2830 Fig. 2832 Fig. 2833 


4990. Reducteur (fig. 2830), sur alternatif et continu, 110 et 220 volts, 2 lampes bleues 

de resistance, rheostat .... 215 » 


4992. Reducteur de CHAVANON (fig. 2831), boite metal 15x10X3 cm. sur alternatif 

et continu, 110 volts . ... ..... 170 » 

4993. D° sur 110 et 220 volts, boite 20X11X3 cm ..215 » 

4994. Accumulateurs 4 vts 20 A H. .120 » 

4995. Boite noyer verni 14X12X20 cm. pour dito, rheostat exterieur, avec 1 batterie. . 240 » 

4996 . _ 20X19X20 cm. — — — 2 — . . 420 » 

4997. Transformateur sur alternatif, eii boite acajou verni, 110 220 volts 

14X12X13 cm., interrupteur, rheostat interieur . . . . . 225 » 230 » 


CAUT&RE 

4998. Manche, porte cautere galalith noire, intermpteur sur plat (fig. 2832), ou sur 

champ (fig. 2833) ... 25 

4999. D ' . avec verrou pour contact permanent ou intermittent. 29 

5000! Gordon a forte section, longueur 1 m. 75 pour dito, prise isolante a fiches . . . 30 



5001. Manche (fig. 2834), gros modele rectangulaire, ebonite, contact permanent ou 

intermittent. . 

D° enveloppe metal, ne chauffant pas, tete a trois directions. 

D° — a contact direct (modele recommande). 

5002. Cordon pour dito . 

5003. Manche (fig. 2835) sterilisable, metal dore . . ... . . . 

5004- Cordon pour dito. 


30 » 
50 » 
75 » 
27 » 
60 » 
30 » 
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5009. Manche de KUTTNER (fig. 2838). universel, pour anse galvanique.105 » 

5010. Guide fil droit pour dito, tubes maillechort poli, sterilisable. . . .... 11 » 

5011. Cordon pour dito. 30 » 

5012. Manche (fig. 2839), metal dore, sterilisable.. . .... 205 » 

5013. Guide fil dore, pour dito .. 14 » 

5014. Cordon pour dito. 30 » 




Fig. 2841 



Fig. 2842 



18 




51 



22 



Fig. 5840 



5015. 

5016. 

5017. 

5018. 

5019. 


Galvano-cauteres, longueur 10 cm (fig. 2840) . » N os courants 11. 15. 19, 21,22 


a double tige maillechort, isolement mica (fig. 2841) 20 » 25 » 

— — garnie fil — — (fig. 2842) 24 » 29 » 

gaine large doree (fig. 2843) . 25 » 39 » 

tube cuivre rouge malleable. 30 » 35 » 

torsade malleable (fig, 2844). 30 » 35 » 

(Touies longueurs de tige sur demande). 

Gros cauteres (fig. 2840, N os 23 ou 24) pom- ablations abdominales . . . Piece. 


20 


32 » 

36 » 

37 » 
42 » 
42 > 

195 » 


5020. 
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Fig. 2850 Kg- 2851 

5038. Batteries galvaniques (fig. 2851), ail bisulfate de mercure, coffret acajou verni avec gal- 

vanometre inverseur, interrupteur, connections soudees. Avec charge et accessoires 

k ’ 8 12 18 24 32 40 ele ments. 

Intens. sous 200 ohms: 50 milli.XlOvolfe 75X15 112x22 150x30 200x40 250X50 
285 » 315 » 370 » 440 » 495 » 590 » 

5039. Charge de rechange. 10 » 14 » 20 » 26 »• 36 » 46 » 

5040. Supplement pour remplacement du galvanometre par un milliamperemetre de precision a 

cadre mobile sur support inclinable 90 » 

5040 b. Supplement pour remplacement du collecteur par un reducteur de potentiel. - 32 » 

5041. Batteries galvanique au bisulfate, montage ordinaire : 8 _12_18_ 24 el ements 

210 » 225 » 265 » 300 » 

5041 b. Supplement pour milliamperemetre. 60 »- 


Batterie d’accumulateurs, 4 volts 20 AH . 
Boite noyer verni, 14x12x20 cm., pour dito, 
Transf ormateur sur alternatif, en boite 
interrupteur, rheostat interieur. Sur.- 


Fig. 

5025. 

5026. 

5027. 

5028. 


Boite (fig. 2845), noyer verni, 2 rheostats surune seule batterie. 

_ — — — sur deux batteries 

Batterie d’accumulateurs, 4 volts 20 AH, seule. 

Transf ormateur (fig. 2846), sur alternatif. 


5029. 

5030. 

5031. 

5032. 

5033. 

5034. 


5036. 

5037, 


.... 110 
190 >, 

Transf ormateur (fig. 2847), ovale, a poignee, joues bois noir, enve- 

loppe ajouree. Sur alternatif. . . HO 

reglage par manettes a plots. *. . . ... 

— plus precis par rheostats . . . .. 

Transf ormateur (fig. 2848), 14X17X7 cm., avec cordon, sur alter¬ 
natif. . .... - • ... 

Transformateurs (fig. 2849), pouvant servir comme tableau . . 

— — — sans lampe temoin . 

Boite (fig. 2850), transformateurs independants, interrupteurs, 

rheostats, plombs fusible. Sur alternatif .• • 

D°, avec rheostat et transformateur speeiaux pour cauteres 

abdominaux. ... . 

D°, sur continu et alternatif . . 

_ _ — 110 et 220 volts . . . - - 


195 

300 


220 

195 » 

220 
235 » 
250 » 

215 » 
310 » 
259 » 

410 » 

710 x 


.volts. 

volts. 
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Kg. 2852 . Fig. 2853 


5042. Reducteur de potentiel (fig. 2852), pour epilation, sur continu. Lampe de resistance, 

inverseur, milliamperemetre, sur . . . . . . . . . . . 110 220 volts 

5043. Appareil (fig. 28 d 3), sur alternatif, boite acajou 28xl8><24 cm., systeme transfoself conden- 

sateur valve redresseuse, fusibles, milliamperemetre 66 mm., gradue a la demande, rheos¬ 
tat de reglage, inverseur. Poids 10 kgs, avec accessoires . LlO ou 220 110 et 220 volts 

zcAA u i j r - T 975 » 995 » 

5044. Valve redresseuse biplaque, de rechange... 450 » 



Fig. 2854 



Fig. 2856 




5045. 

5046. 


5047. 

5048. 

5049. 

5050. 

5051. 

5052. 

5053. 

5054. 

5055. 

5056. 


5058. 

5059, 


12 

23 


Plaques etain, recouvert chamois, borne. 6X8 

— (fig. 2854), etain garni d’un coussin de f eutre recouvert chamois 16 * 

(Toutes dimensions de plaques sur demande). 

Cordons sans cc. embouts coniques, longueur 1 m. 50 

Aiguilles acier. droites ou coudees . . . T * j- 

— platine — X . . ' ,? lx 

Manche porte-aiguille (fig. 2855), pour epilation, h mandrin d; serrage; prise^de 
courant a serrage par bouton molete . s * 

D° avec interrupteur a poussoir 


5060. 

5061. 

5062. 


. Sonde de BOUDET (fig. 2856). gomme ame plomb, 36 cm., p r lavement eiectriaue 
. Bou gl es de BERGONIE (fig. 2857), electro!} diques, de 8 a 30. Charriere Piece 
Metronome interrupteur inverseur, avec cuve a 4 cellules et combinateur de HUET 

sur planchette acajou, 150X250 mm. 

9° avec sonnerie a l’inversion ....... 

Metronome interrupteur, 2 cuves cylindriques simples et commutateur permettant 
Cle de°cStRTA^C“lj;S“ tt Ta“ t jou“ ble ' S “ r P Ia “ hrtt ' mm. 

Diametre 60 mm., gradue 0,5, 0.10, 0,25, 0,50 ou 0,100 milliamperes 

...... ^0 — 0,50 ou 0,100 milliamperes. 

^dW^mmette' 6 ' avec ° U ^ ShUnt P ermettant plusieurs lectures par le’ depla- 


— 80 

— 100 — 


— 0,5, 0,50 ou 0,250 milliamper< 


18 

5 


y 12 

16 

24 


530 

540 


125 

190 


205 

240 

300 
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FARADISATION 



Fig. 2859 


Fig. 2860 b 


5064. 

5065. 


5068. 

5069. 


5070. 

5071. 


Trousse (fig. 2858), acajou verni, pile seche, 2 courants avec 1 paire de couducteurs 

1 paires de cylindres nickeles, pinceau metallique, excitateur olivaire, tampon 

metal recouvert chamois.. 

D» avec bobine plus forte. 

Appareil (fig. 2859), coffret acajou verni, interrupteur, 3 courants, avec 2 tampons 
metal recouvert chamois, 1 paire manches isolants avec cylindres nickeles, 
conducteurs souples, sur pile seche modele menage .... ..... 

D° bobine tres forte a joues carrees, interrupteur a ressort, 3 courants, avec 

2 tampons metal recouvert chamois, 1 paire de manches isolants, avec cylindres 

nickeles, conducteurs souples excitateur olivaire, pinceau metallique, sur pile 
seche modele Menage ... ... 

Appareil cubique, avec trembleur reglable, reglage de Pintensite par coulisseau, 

sur pile seche modele Menage. . . 

Piles de rechange pour les appareils ci-dessus . . Petite 3 50 Menage 

Appareil (fig. 2860), petit modele, sur planchette acajou, sur pile seche 4 volts, 

avec couvercle a poignee ... . ... 

D 3 grand modele ...... .. 

Bobines induites supplementaires pour dito Petit modele 55 .» Grand modele 


5071 b Appareil VIGORATOR (fig. 2860 b), auto-generateur, sans pile 
Galvano faradisation 

5072. Batterie galvanique au bisulfate de mercure, a 24 elements avec faradique a trem¬ 

bleur rapide sur pile seche. Accessoires .. 

5073. D° avec faradique a trembleur lent ou rapide . .. 

5074. Appareil (fig. 2861), sur alternatif, socle acajou 37X37 cm. appareil faradique 

modele n° 5069 avec pile seche, galvanique a valve redresseuse, reducteur circu- 
laire inverseur, milliamperemetre 80 mm. gradue 0,25, 0,50, ou 0,100 milli. Avec 
couvercle . . . . S'* ■" • .. 

5075. D° appareil faradique modele n° 5070 sur ebonite, sur pile, cle de Courtade 

milliamperemetre 100 mm. a 3 lectures. Avec couvercle . . . . . . . . 

Accessoires pour faradisation 

Cordons sous soie rouge et verte. 1 m, 

la paire. 6 » 

Manches isolants (fig. 2862), bois verni noir.la paire 

_ avec interrupteur . .la piece 

Cylindres nickeles (fig. 2863).la paire. 

Pinceau revulseur (fig. 2864) .-•••• - - 

Electrode olivaire (fig. 2865), recouverte peau, tige gamee gomme. 

Rouleau masseur (fig. 2866), metal nickele 25x45 mm. 

_ — 28X°0 mm.- . 


300 » 
9 » 


315 » 
480 » 
70 » 


790 

900 


5076. 

5077. 

5078. 

5079. 

5080. 

5081. 

5082. 

5083. 

5084. 

5085. 

5086. 
5086 b 


Rateau bipolaire . .. 

Tampons (fig. 2867), ronds metal reconvert chamois, diam. 


3 » 3 50 

_ (fig. 2868), cylindriques charbon recouvert chamois, diam. 25 mm 

— coniques, charbon recouvert chamois . . . . . diam. 27 


1 m. 50 
7 » 

3 » 

17 » 

4 50 
4 » 
3 50 

12 » 

18 » 
38 » 

40 mm. 


50 


5 » 
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TABLEAUX MARBRE SUR RESEAUX 

Lumiere 

5087. Tableau 22x30x9 cm., sur alternatif, transformateur, interrupteur, lampe temoin, cro¬ 
chets. Sur.110 volts, 42 a 50 periodes 220 volts ou 110 volts 25 periodes 


300 » 315 » 

Cautere 

5088. Tableau 22x30x9 cm., sur alternatif, transformateur, interrupteur, lampe temoin, cro¬ 
chets. Sur.110 volts, 42 a 50 periodes 220 volts ou 110 volts 25 periodes 

. .~. 345 » 


330 » 

Lumiere et Cautere 



5089. Tableau (fig. 2869), sur alternatif, rheostats rectilignes . . 

5090. Tableau (fig. 2870), sur alternatif, 2 transformateurs sur panneau 

marbre 30X40X9 cm., rheostats exterieurs.. 

5091. D°, avec transformateur pour cauteres abdominaux. . . 

5092. Tableau (fig. 2871), modele de I’Hopital des Enfants malades, sur 

alternatif, 2 transformateurs et 2 rheostats interieurs, interrup- 

teurs a poussoir, lampe hublot ... . 

5092 b Meme modele, plus Ieger. 

Galvano-faradique 

5093. Tableau marbre 45x35 cm., sur alternatif. Galvanique par valve 

redresseuse, rheostat circulaire, inverseur, interrupteur, milliam- 
peremetre de 83 mm. non shunte 0.50, 2 bornes d’Utilisations 
polarisees. Faradique alimente par pile seche, 2 bornes d’utilisa- 
tion. Galvano-faradique aux deux bornes polarisees medianes. 
Interrupteur general, lampe temoin, coupe circuit. 

5094. Tableau marbre 45X55 cm., avec metronome et combinateur de 

HUET. 


500 

1015 


825 

435 


Cautere, Lumiere, Galvanique, Galvano-faradique 

Tableau 40X50 cm., sur alternatif, cautere par transformateur, 
rheostat de reglage, lumiere par reducteur de reglage, galvanique 
par valve redresseuse, milliamperemetre 80 mm. 0.50 miTTi . _ H 


515 

1035 


2550 » 2575 » 


D°, 50X60 cm., cautere, lumiere, galvanique, galvano-fara¬ 
dique, par faradique sur pile seche. 

D°, cautere, lumiere, galvanique avec ele de COURTADE, 
faradique sur pile seche, galvano-faradique par combinateur de 
WATTEVILLE. 


1725 

2175 


1840 

2325 


.. 2475 > 2550 

Tons les tableaux peuvent etre monies sous forme de gueridons roulants. 
Prix sur demande pour toutes combinaisons. 
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Gudridons pour oto-rhino-laryngologie — Gueridons galvano-faradiques 



5098, Gueridon (fig. 2873), marbre 40x50 cm., pour oto-rhino-laryngologie, sur alternatif, cautere 
lumiere et air chaud, sans canule ni flexible, ni accessoires. . . 110 220 volts 


lumiere et air chaud, sans canule ni flexible, ni accessoires. . . 110 220 volts 


5099. D° (fig. 2874), a organes caches, dessus aluminium emaille 

noir. Interrupteur general, hublot temoin, fusible. 3000 » 3150 » 

5100. Gueridon (fig. 2875), galvanique, faradique et galvano-faradique. 

Combinateur de WATTEVILLE, metronome a 4 plongeurs, 

Combinateur de HUET. Cle de COURTADE. Galvanique par 

valves redresseuses .. 3300 » 3375 » 


Gueridons Universels 



Fig. 2876 Fig- 2877 Fig. 2878 


5101. Gueridon (fig. 2876), marbre 45X55 cm. Lumiere. Cautere. Galvanique par valve redresseuse 

Faradique. Galvano-faradique avec combinateur de WATTEVILLE. Lampe temoin. 
Interrupteur general sur alternatif •.* . 110 220 volts 

3225 » 3300 » 

5102. Supplement pour adjonction de sinusoidal. ....... .... 75 »• 

5103. Gueridon (fig. 2877), marbre 45X55 cm. Lumiere. Cautere. Galvanique par valve redres¬ 

seuse. Faradique a 2 bobines. Galvano-faradique avec combinateur de WATTEVILLE. 
Metronome a plongeurs, combinateur de HUET. Cle de COURTADE. 

Sur alternatif. 110 220 volts 

3900» 3975> 

5104. Supplement pour adjonction de sinusoidal. ... 75 » 

5105. Gueridon (fig. 2878), organes caches, caisson aluminium emaille noir. Cautere. Lumiere. 

Galvanique, Faradique a 2 bobines. Galvano-faradique par combinateur de WATTE¬ 
VILLE. Cle de COURTADE. Courant sinusoidal. 110 220 volts 


5550 * 5700 » 
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5106. 

5107. 

5108. 

5109. 

5110. 

5111. 

5112. 

5113. 

5114. 

5115. 

5116. 

5117. 

5118. 

5119. 


Fig. 2882 Fig. 2883 a 2888 

Pompe centrifuge (fig. 2879), a volets, pour compression ou aspiration . . 225 » 

- (fig. 2880), V plus forte ........... 240 » 

— (fig. 2881), pour massage vibratoire du tympan. 330 » 

Vibrateur (fig. 2882), roulement a billes, montant sur flexible. 145 » 

Manche vibrateur (fig. 2883), a intensite de vibrations reglable ’ ' 455 >y 

, — — — avec roulement a billes ... . . . 250 » 

Manche (fig. 2884), porte outil, sans debrayage. . . 475 » 

— (fig. 2885), — forme pistolet, debrayage instantane . . ' 240 » 

— (fig* 2886), porte stylet, pour massage intra nasal, 3 amplitudes. . . 225 » 

Stylet^ porte coton pour dito, nasal . .. 8 » 

— — — pour la gorge ......... . 8 » 

Manche (fig. 2887), porte scies, mouvement de va et vient, amplitudes reglables' 

debrayage instantane .. J 375 ^ 

Scies pour dito. droites ou ondulees.. 24 \ ^ 30 » 

Flexible (fig. 2888), fourni et monte sur le moteur, debrayage ....... 240 » 


5120. 

5121. 

5122. 


Appareil (fig. 2889), a trembleur, ecrin forme valise, reglage pa 
tube ebonite, avec pinces pour electrodes, sans electrodes. Sur. 

Tableau (fig. 2890), marbre 30x40 cm. interrupteur, hublot temoi 

Sur. 

Gueridon marbre 30X40 cm.Sur. 

Electrodes (Voir a diathermie ). 


Fig. 2890 


- rheostat 

resonUateur en 

110 

110 et 220 volts 

255 » 

285 » 

a, coupe circuit. 

110 

110 et 220 volts 

525 » 

555 » 

110 

110 et 220 volts 

“810 » 

840 » 



















5123. Concentrateur a main (fig. 2891), douille a cle, sans ampoule. 60 » 

5124. — (fig. 2891 b), sur tige, pied fonte pour poser sur une table . . . 100 » 

5125. Ampoules chauffantes, bleu ou rouge. . 110 220 volts. 

„ 18 » 22 » 

5126. C erceaux (fig. 2892), avec ampoules chauffantes... 225 » 

5127. Lampe pour bain de soleil. Support d’ampoule muni d’un systeme a pompe automatique 

permettant le reglage du foyer. Avec reflecteur. Sans ampoule. 270 » 

5128. Ampoule pour dito. ... 110 220 volts. 

125 » 160 > 

5128 b Lampes (fig. 2893), pour lumiere solaire, avec ampoule. 400 » 


5128 c — — — modele de parquet . . . 700 » 



RAYONS ULTRA-VIOLETS ET INFRA-ROUGES 


5129. Lampe ECLECSON (fig. 2893 b), emettrice de rayons ultra-violets et infra-rouges. Reglage 

facile. Avec lunettes et jeu de charbons. . . 110 220 volts. 

380 » 505 » 

5130. Boite de 3 charbons ultra-violets ou infra-rouges. 10 » 

5131. Appareil (fig. 2894) de plafond, pour rayons ultra-violets, sur alternatif, 110 volts 

ou 220 volts. Reflecteur 36 cm. ....... 2800 » 

5132. Appareil (fig. 2895) sur pied, modele normal. 3300 * 

5133. — — modele perfectionne .... . 4000 » 

5134. — (fig. 2896) transportable . . . 2700 » 

5135. — (fig. 2897) pour applications localisees, en surface ou en cavite. Bruleur special, 

sans localisateur. 450 » 
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Fig. 2898 Fig. 2899 Fig. 2900 Fig. 2901 


5136. Porte-baguettes localisatrices a rotule, pour baguettes de 8 et 11 mm. .... 

5137. Localisateur de DEJUST (fig. 2898), souple, interieur quartz, pour supporter les 


baguettes de 8 et 11 mm.. • 550 » 

5138. Baguettes localisatrices (fig. 2899), pour stomatologie . A B C D 

210 » 195 » 235 » 185 » 

5139. — — (fig. 2900), pour oto-rhino-laryngologie . E F Q 

210 » 235 » 150 » 

5140. Porte-baguettes a rotule pour baguettes de 17 et 20 mm. 200 » 

5141. Baguettes localisatrices (fig. 2901), pour gynecologie . . . . H I J 

500 » 500 » 550 » 



5142. Localisateur (fig. 2902), quartz, 35 mm., pour applications dermatologiques par 

compression . .. 500 » 

5143. Localisateur FIESCHI (fig. 2903), extensible pour stomatologie. 500 >> 

5144. Lunettes de protection (fig. 2904), a elastique. 20 » 

5144 b — — pour enfants.. 9 » 

5145. Generateur d’infra-rouges (fig. 2905), grille chauffante avec filtre produisant des 

radiations infra-rouges de grande longueur d’onde qui, apres filtrage sont de 
I’ordre de 3 a 5 [t.. 2500 » 

5146. Lampe L. T. H.,pour thermo-phototherapie, socle fonte. colonne verticale 1 m. 50, 

bras transversal 0 m. 90. Reflecteur 17 cm. Ampoule a filament de carbone teintee 

dans la masse ou ampoule noire, generatrice d’infra-rouge.' 425 » 

5146 b Ampoules filament carbone pour dito. 20 » 

5146 c — noires. 30 »- 

5147. Projecteur de ROCHU-MERY, thermo-phototherapique, emetteur d’infra-rouge : 

Complet. 295 > 
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>148. Douche (fig. 2907),fcharbons[non demontables, 300 watts. . . . 100 » 

5149. — (fig. 2908), — demontables.110 » 

5150. — (fig. 2909), — ' — h forte pression. . . . 130 » 

5151. — (fig. 2910), — — — avec porte 

thermometre.140 » 

5152. Socle cuivre nickele pour les modeles ci-dessus. ......... 




Douche (fig. 2911), sur socle . . . • • - • ; • •.» 

— (fig. 2912), — avec flexible, 60J watts ■ ’ 159 119 

— ffi| 2913), pliante, charbons non demontables. En ecnn . 140 » 150 » 

_ v s *... ' * _ _ demontables.150 » 160 » 

_ _ _ a forte pression.. 170 » 180 » 

Thermometre seul pour douches . . • • • • • • . ■L'r.i.' 

Toutes nos douches sont livrees avec fil rond 2 m et prise a broches 
Mettre une goutte d'huile de te mps en temps dan s les trous manages a cet effet. 

APPAREILS POUR MASSAGE VIBRATOIRE 





Fig. 2914 Fig. 2915 Fi S- 2916 

5160. Vibrateur (fig. 2914), charbons non demontables, avec 2 concus- HO 220 

seurs. ..100 » 110 » 

Vibrateur (fig. 2915), charbons demont., robuste, avec 2 concusseurs. 110 » 120 » 

Ecrin pour les modeles ci-dessus.. • • 

Vibrateur (fig. 2916), sur socle, bras flexible, 3 vitesses, 6 concus- HO 220 

seurs, avec reglage d’amplitude des vibrations. 600 » 660 » 
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5164. 

5165. 


Fig. 2917 

Concusseurs (fig. 2917), seuls, N« 1 

~ — N° 2, 3, 4 ou 5 . 


10 

7 


Cataplasmes 61ectriques 

10 minJ^Z’rT 3 ' d t a ™ le tan ° irata ’-e ne doivent pas rester conttnuellement branches. En 
10 minutes, ils atteignent 75°. Con per le courant et rebraucher quand il est nicessaire. 

to Les cataplasmes d 3 temperatures „e doivent pas rester au fort (3) pendant plus de X 
Romoner eusuite le rigulateur au moyen (2) on an fatble (3). p 

Les cataplasmes dlectriques s’emploient dans les affections abdominables, atonic gastro 
mtestmale, paralysie infantile, maladie du foie, etc... ‘names, * aslr ‘- 



R g- 2918 Fig. 2919 



Fig. 2920 


5166. 

5167. 

5168. 


5169. 

5170. 

5171. 

5172. 

5173. 


Cataplasme (fig. 2918), 26x34 cm. enveloppe Iaine, avec housse 

— a 1 temperature ...... 

— 3 


Cataplasme. 30x40 cm, 2 Iimiteurs de conrant regnlarisant automatiqnement la 
tanperatnre en conpant et en ritablissant le conrant sans intervention. 
Fusible de secunte. Housse. 

Fusible de rechange pour dito. 


Chauffe gorge (fig. 2919) ........ 

—■ oreille. 

Couverture (fig. 2920), 140 X 50 cm. consommation 60 watts. 
Housse blanche lavable pour dito . 


110 volts 
45 » 

55 » 

130 » 

4 » 

35 » 
80 » 
• 190 » 

32 » 



5174. 

5175. 

5176. 


ONDJBS COURTES 

Appareils (fig. 2921). permettant un 
effet therapeutique puissant sans 
electrode de surface, en chauffant les 
tissus par action sur la cellule. Zone 
allant jusqu’a 25 m. environ. 

Modele O G 3, 350 watts sous 11 a 14m. 
maximum, avec regulateur automa- 

’ * • • • • • nooo » 

Modele O C 2, 700 watts sous 15 a 16 m. 
maximum, avec regulateur automa- 

. 16000 * 

odele OCl; 1 kilowatt sous 16 a 
22 m. maximum. Avec regulateui 
automatique. 32000 
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DIATHERMIE ELECTRO-COAGULATION 
HAUTE FREQUENCE 







Appareil de BOULLITE (fig. 2922), portatif, 4 amperes. Electro-coagulation, 
etincelage, dessiccation, bistouri electrique. Avec 2 cables pour diathermie, 2 pinces 
de raccordement, 1 feuille en etain, et 1 fusible de branchement. En valise 

•36x46x20 cm. Poids : 20 kgs. .. 

Housse pour dito .. 

Table metallique pour dito .. . 

Appareil de BOULLITE (fig. 2923), diathermie 4 amperes, electro-coagulation, 
etincelage. Avec 2 cables pour diathermie, 2 pinces de raccordement, 2 electrodes 
en etain, 1 electrode a vide, 1 cable et 1 manche pour Peffluvation et 1’etincelage, 

1 fusible, 1 lampe temoin . 

D° (fig. 2924), sur meuble metallique. . 

Appareil de BOULLITE (fig. 2935), diathermie 6 amperes, electro-coagulation, 
bistouri electrique,|ondes amorties et ondes ientretenues. 400 watts efficaces . 


5183. Pedale de BOULLITE (fig. 2926), interruptrice.125 

5184. Minuterie (fig. 2927), forme reveil, avec signal d’alarme, laquee blanc, permettant 

de limiter les traitements de 1 a 60 minutes . . .. 75 

5185. Minuterie (fig. 2928), murale, boitier nickele, laquee blanc. . 139 

5186. Pyrometre (fig. 2929), indicateur de temperature, independant de la temperature 

ambiante ... .1800 

5187. Trousse de BOULLITE (fig. 2930), pour electro-coagulation avec, : 

1 manche porte electrodes, 2 electrodes aiguilles, 

3 electrodes boule, 2 — anse'iformes, 

2 — plateau, 1 — couteau, 

1 prolongateur, 1 cuneiforme, 

1 pince a epiler, 2 — pointes. 





















H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 




p o&t e (fi g . 2931), coffret metallique emaille blanc, eclateur au tungstene a 4 coupures 
A am Pf es ; ? ous 8 ohms i electro coagulation, efiluvation, milliamperemetre 
^STiSon^t pSai? 111116 ’ aV£C COrd ° n d arrivee ’ cordons d’utilisation, manche pour 
Avec dispositif pour bistouri electrique.. 3500 » 

(fig* 2932), sur meuble metallique emaiile blanc. * 3000 » 

Avec dispositif pour bistouri electrique._ ^ 

t nS _ — . 4000 » 

Accessoires et Electrodes 


£:}*£•' Pince (fig' 2933), cuivre nickele pour electrodes diathermioues 

tin?’ T-.,— (fig* 2934), isolee a sa partie inferieure. ... . 

5194. Plaque de contact (fig. 2935), avec borne bifilaire, se placant entre Pelectrode 

souple et la laniere de serrage en cc. . . 

5195. Raccord (fig. 2936), bifilaire ... * . 

•»}•£■• Interme^mres (fig. 2937). Prix suivant mode de connection. . 

5iy7. r'edale (fig. 2938) interruptrice. 

5198. — ronde. .. 

5199. Conducteur (fig. 2939), souple, 1*50 m.‘pour diathermie 1 





Fig 2940 Fig- 2942 Fig. 2943 pig. 2944 

5200 ' E *Epaissfur^'* ** r ° uIeaU; 50 X 60 cm *> P°y decoup^r des electrodes diathermiques. 

f201- Plomb en rouleau, 50X50 cm. . 7 » 12 50 17 50 38 * | 3 » 

g02. Dielectrique de BORDIER (fig. 2941), 125 X 65 cm . 20 * , 

5204 Ele ^ rode (fi|- 2942), d°rso-lombaire, Iaiton poli, 40 X 40 cm'. 

5205. _ (fig. 2944)’, dorsale, matelas 45X25 cm. reconvert toil'e metallique! .* - 
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Fig. 2945 Fig. 2946 Fig. 2947 Fig. 2948 Fig. 2949 


Fig. 2945 Fig. 2946 Fig. 2947 Fig. 2948 Fig. 2949 

5206. Electrode de ROUCAYROL (fig. 2945), articulee . ... . 250 » 

5207. — DEIMASURE (fig. 2946).. 265 » 

5208. Plaques ventrales (fig. 2947), plomb, bornes et poignees.la paire. 90 » 

5209 Electrodes poignees de MOREL-KAHN (fig. 2948). — 70 » 

5210 Electrode labile (fig. 2949), rouleau metallique reconvert'. . . ..58 » 



Instrumentation pour fulguration : 

5211. Manche (fig. 2950). 30 » 

5212. — (fig. 2951), a serrage par vis isolee. 35 » 

5213. Electrodes (2951 b), se fixant sur le manche ci-dessus, courbes a droite, a gauche, 

en avant, en arriere, en bout ou droite.piece. 15 » 

Instrumentation pour diathermo-coagulation en surface : 

5214. Manche (fig. 2952), a serrage concentrique.. 35 » 

5215. Jeu de 5 electrodes pour dito. ...... 12 » 

Instrumentation pour diathermo-coagulation en cavites : 

5216. Manche (fig.2953), pour diathermo-coagulation en cavites . . . . 22 » 

5217. Porte-electrodes pour dito, souple pour le larynx . . ........ 22 » 

5218. — — rigide, 18 cm ou 14 cm . .22 » 

5219. Jeu de 7 electrodes. 22 » 

Instrumentation pour diathermo-coagulation bipolaire (fig. 2954) : 

5220. Manche isolant. 

5221. Porte-electrodes 15, 10 ou 5 cm . . ... . .. 

5222. Electrodes aiguilles.. Ia paire. 6 » 

5223. — boules. — 6 » 

Instrumentation O. R. L. de CASTEX (fig. 2955) : 

5224. Manche isolant. 33 50 

5225. Electrode souple (A) pour queues de comet.28 » 

5226. — — (B) en crochet pour synechies nasales.28 » 

5227. — — (C) en couteau — .• . 28 » r 

5228. — — (D) en crochet pour polypes .. 28 » 

5229. — aiguille (E), droite.15 » 

5230. — — (F), coudee.15 * 


gg 
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Fig. 2956 Fig. 2957 


Instrumentation de BORDIER (fig. 2956), pour diathermo coagulation : 

5231. Instrumentation complete en bolte 

5232 - — - nue ;;;;;;;;;; ; ; 

5233. Manche isolant .. 

5234. Tige isolee droite, 55 ou 115 mm. 

5235. Couteau vissant sur les tiges ci-dessus . 

5236. Support annulaire avec 3 electrodes forme boule, et 3 electrodes forme disque 

vissant sur les tiges ci-dessus 

5237. Electrode en pointe, isolee, pour grosses coagulations . 

5238. — pour epilation. 

5239. Manche metallique pour drto. 

5240. Aiguille fine coudee pour epilation. 

5241. — isolee _ 

5242. Manche pour les aiguilles ci-dessus, non isole 


5243. 

5244. 

5245. 

5246. 

5247. 

5248. 

5249. 

5250. 

5251. 

5252. 

5253. 

5254. 


Instrumentation de STEFANI (fig. 2957), pour diathermo coagulation : 
Instrumentation complete en boite. 


Manche isolant .... 

Electrodes forme bistouri, 3 formes. 

— — serpette, 2 — 

— 1 — aiguille .../.. 

— — spatule . . . . 

— — lame. . . 

aiguille, coudees angle obtus ou droit 
Porte electrode droit, courbe, coude ou baionnette 
Ecarteurs. 

Jeu de 14 electrodes montant sur les porte electrodes ci-dessus 


2 


piece. 


les 4. 


Electrodes diathermiques pour les yeux et les oreilles 



5255.. Instrumentation de MONBRUN (fig. 2958) . 

5256. Casque (fig. 2959), iebonite, pour maintenir les electrodes infra auriculaires 

5257. Electrodes de LEROUX-ROBERT (fig. 2960), intra auriculaires . . Ia 

5258. — (fig 2961), peri-auriculaires en etain 

525». Electrodes auriculaires (fig. 2962), se maintenant par des Ianieres et une , 












































5260. Speculum (fig. 2963), verre 


— — ebonite.. * 

— (fig. 2964), ebonite, ecartement reglable. • • - 

Pince de POYET (fig. 2965), bipolaire pom synechies.. • • 

Serre-nceud (fig. 2966), a fil 3/10 mm .... ‘ ‘ I e rouleau. 

T7-JT pr nniir Hi to .. 


5265. Fil d’acier pour dito.• • • ’ 

5266. Pince de JOUFFRAY (fig. 2967), pour queues de cornet 


— de CASTEX (fig. 2968), pour prehension, isolee . . ••••.• 

_ de POYET (fig. 2969), bipolaire, pour synechies du voile du palais, avec 
2 paires d’electrodes. 

Electrodes poor les voies urinaires 



5269. Electrodes peniennes et testiculaires de BOULLITTE (fig. 2971), comprenantl pie 

mmm support, 2 bras reglables, 2 electrodes peniennes, 2 electrodes testiculaires . . 290 

5270. Electrode penienne de ROUCAYROL. • • • . • •.*.'• .. 

5271. Bougies (fig. 2972), droites, metalliques. (Voir voies urinaires). . . - • • • 


(fig. 2973), courb 



Sondes pour diathermie (fig. 2974)..- - xT • 

— de LEGUEU (1), indeformable, N° 10 PASTEAU .... 

_ de HEITZBOYER (2), electrode oblique, a partir du 17 PASTEAU. 

_ — (3), — laterale. . 

_ — (4). — en forme d’obus . . 

- - (5), — - -. 

_ — (6), courbe elastique. ■ 

_ de GAUTIER, pointe malleable, pour emploi avec uretroscope . . 

Cordon avec prise pour les sondes ci-dessus. 




























344 


H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 
Electrodes diathermiques gyn6cologiques et rectales 


Q , ^ Fig. 2980 Fig. 2981 

Speculum de JOLY (fig. 2975), longueur 18 cm. . . 

Ihermo diatherma-vaginal de CAMBIES (fig, 2976) ' 

Electrode de REGNARD, vaginale ^ S . 

— MARCEL — en V. 

Specutem de JOLY (fig 2977). pour Ie rectum, long. 8cm. ' 

Diathermanal de CAMBIES (fig 2978) s 

Th ermo -diathermanal (fig. 2979) ‘ ' ‘ 

- » 

Electrodes de BENSAUDE (fig. 2982) ' ' ' 



kaqj Instrumentation intra-pleurale (fig. 2983) : 

Marche porte-accessoire (5 electrodes) pour bistouri 
KOOO £ lst ?? el porte-pxnce pour coagulation 
Cautere special isole ..... 


Fig. 2984 ^ 

5294. Manth“X£ta P ? Ur . biSt °“ ri61e ° t ’: i ' 1 "' (flg - 298 ^ : 

£ or t e -curettes courts, moyens ou longs ! . ' ' ' ' ‘. 

I™. IStoSS da s c Saci courls - ” oyens “ 1o " S5 ■ 

Curettes de surface en acier . . .. 

~ „ — nic kel . . . 

5391 ~ de cavite en acier. ...... '■'••• • • 

; 

5303. Cordon avec perles en steatite, sterilisable.' '. 

































Instrumentation chirurgicale de de MARTEL (fig. 2985). 

5304. Pince hemostatique bipolaire courbe avec conducteurs perles et prise porcelaine . 250 

5305. D°, droite . ... . . . . . . . . .., . Y 200 

5306. Ecarteur formant electrode indifferente avec conducteur et prise. 50 

5306 b Porte bistouri ou anse avec tube en quartz. 400 

5306 c Bistouri supplementaire, acier inoxydable pour dito ........... 30 

5306 d Curette en nickel. 10 

5306 e — platine... 30 

5306 f — acier. 5 


Electrodes pour effluvation de surface, d’Arsonvalisation 



Fig. 2988 Fig. 2992 


5307. 

Electrode de surfac 

(fig. 2985), convexe . 


5308. 

—' ' — 

(fig- 

2987), concave . 


5309. 

._ _ 

(fig- 

2938), condensatrice . 


5310. 

— — 

(fig- 

29£9j, cylindrique . 


5311. 

— — 

(fig- 

2990), forme marteau. 


5312. 

— — 

(fig- 

29)1), forme boule. 


5313. 

— . — 

(fig- 

2992), forme spatule . 


5314. 

— — 

(fig- 

2993), frontale . 


5315. 

— — 

(fig- 

2994), exolaryngee. 




Fig. 2995 Fig. 2996 


5316. Electrode (fig. 2995), spinale. 

5317. —' (fig. 2996), pour d’Arsonvalisation 

5318. — (fig. 2997), — — 


Fig. 2994 
' • \ 



Fig. 2997 


10 

10 

45 

10 

12 

10 

12 

10 

10 


10 

16 

50 
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Electrodes fulguratrices 



5319. Electrode (fig. 2998), longae. 

5320. — (fig. 2999), courte. 

5321. — (fig. 3000), avec embout .... 

5322. — (fig. 3001). a boule, de BORDIER. 

5323. — (fig. 3302), a olivette maillechort . 

5324. g?gg (fig. 3003). de COTTENOT . . . 



Electrodes osmotiques 

5325. Electrode (fig. 3004), a vide. 

5226. — (fig. 3005), VIGNAL .. 

5327. — (fig. 3006) . 

5328. — de JOUFFRAY (fig. 3007), longue . . . 

5329. — — (fig. 3008), courte .... 

5330. — — (fig. 3009), droite .... 

5331. — de SQUILLANTE (fig. 3010), en T . . . 

5332. — — (fig. 3011), droite . . . 

5333. — — (fig. 3012), oblique 

5334. — — (fig. 3013), localisee . . 


Electrodes pour les yeux, Ies oreilles, le nez. le larynx 



5335. Electrode (fig. 3014), oculaire 
5337. (%• 3015), auriculaire 



5341. Electrode (fig. 3019), nasale, extremite seule active 

5342. — (fig. 3020), retro nasale. 

5343. — (fig- 3021), naso-pharyngee . . .- 

5344. — (fig. 3022), pour DiastoKsation . . . . 
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Fig. 3045 Fig. 3046 

5369. Electrode (fig. 3045), hemorroidale, de DOUMER, metallique . 35 

5370. — (fig. 3046), — de DELHERM, garni e verre. 50 

sBBcgi: 

Fig. 3047 Fig- 3048 

5371. Electrode (fig. 3047), prostatique... 12 » 

5372. — (fig. 3048), — extremite seule active ......... 18 » 

r~— < cj ^ - ^ 

Fig. 3049 Fig. 3051 Fig. 3053 


5373. 

5374. 

5375. 

5376. 


«-~~-O 

Fig. 3050 Fig. 3052 Fig. 3054 

Electrodes dentaires de BARRAIL : 

Electrodes (fig. 3049 et 3050), osmotique, droite ou oblique. 20 

— (fig. 3051 et3052), gingivale, — — 20 

— (fig. 3053), masseuse, — — 20 

— ( fig . 3054), alveolaire, — — 20 

a "'~- — a==3SSS ^ 

Fig. 3057 


Fig. 3055 Fig. 3056 Fig. 3058 

5377. Electrodes (fig. 3055), anesthesiques, droite ou oblique. 25 

537g —1 (fig. 3056), vestibulaires oblique ou rectiligne. 20 

5379 _ (fig. 3057), osmotique chirurgicale. 20 

5380. — (fig. 3058), condensante a vide. .. 20 

- ~ t? 

Fig. 3059 



Fig. 3060 Fig. 3061 

5382. Electrode (fig. 3059), jugale.. . . .. 15 

5383. — (fig. 3060), fulgurante. 20 

5381. Instrumentation de BARRAIL (fig. 3061), complete, en boite ..... 400 

— — — — nue.325 

Blanches pour electrodes : 




Fig. 3062 Fig. 3063 Fig. 3064 

5385. Manche isolant (fig. 3062), genre BISSERIE, en ebonite, avec spintermetre. . . 70 

5386. — (fig. 3063), sans spintermetre.. 40 

5387. Mandrin de serrage (fig. 3064), pour l’adaptation des electrodes sur Ies manches 

ci-dessus.. 30 



























7, Rue de la Pepiniere — PARIS 


349 



Fig. 3065 Fig- 3066 b 

RADIOGRAPHIE 


5388. Poste radiogene FOURNIER (fig. 3065), portatif, utilisable au cabinet et a 

domicile. Poids 16 kgs. Ampoule a gaz de 90 mm de diametre avec anticathode 
platine. Fonctionne sur courant continu8 a 12 volts sous 5 a 6 amperes. En boite 
ebenisterie de 39x16x40 cm avec tube, boite porte ampoule, transformateur 
rupteur, 4 chassis porte plaque 13x18 cm, 1 jeu de diaphragmes, 2 colonnettes 
porte ampoule pour malade couche, 1 ecran 120x400 mm fluorescent, 1 milli- 

amperemetre, 1 interrupteur a poire. 5200 » 

(Notice sur demande ) 

5389. Appareil PHILIPPS METALIX, transformateur avec poignee et housse pesant 

20 kgs environ, valise 16X36x50 cm pesant environ 15 kgs. Montage facile, se 
branche sur secteur a courant alternatif. Minuterie pour temps de pose, bobine 
de fil souple pour la prise de terre, 1 paire ecrans renforfateurs speciaux 

PHILIPPS, 1 caissette 18X24 cm.. .11750 » 

(Notice sur demande ) 

5390. Lunette (fig. 3066), anti X, monture nickel, verres de 44 mm.. . 42 » 

5391. — — — corne — . 48 » 

5392. Calotte d’AMIEUX, en etoffe, protection frontale. 60 » 

5393. — — — totale. 90 » 

5394. Masque d’AUCLAIR, recouvert et double de peau. Avec lunette d’accommodation, 

ventilation parfaite ... 425 » 

5395. Gants, protection totale sur le? deux faces, modele extra souple, reconverts de peau 


la paire. 215 » 

Gants, protection dorsale et palmaire, a larges manchettes : 

5396. grand modele long. 40 cm.- . ..Ia paire. 215 » 

5397. — modele moyen, long. 30 cm. — 195 » 

5398. — — petit, — 27 cm. — 160 » 

5399. Gants a protection dorsale, grand modele, long. 40 cm ...... — 180 » 

5400. — — petit — — 27 cm. — 145 » 

5401. Tabliers (fig. 3066 b), anti X, indechirables, entoiles des 50x60 50x90 55X100 cm 

deux cotes, courroies reglables.95 » 130 » 155 * 

5402. Porte-mine. 15 > 

5403. Etui de 6 mines de rechange. 7 » 
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II e PARTIE 


iiiiiiifiiiiniiiiiiii: 

Ceintures Medicates 


Bas a Varices 


Bandages Herniaires 


Orthopedie 


Prothese 


Caoutchouc 


Accessoires 


Les prix de la deuxieme partie etant etablis pour le public 
comportent une remise pour le Corps Medical. 
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CEINTURES 


GAINES 

Ik 



La ceinture en tissu elastique dont Ie port s’est beaucoup generalise est un excellent adjuvant 
des muscles abdominaux. Elle leur vient en aide pour supporter la masse intestinale qui, par son 
poids, tend a descendre dans Ie bassin. Elle Ies supplee momentanement quand par suite d’amai-. 
grissement le rein se deplace ou quand I’uterus prend une position anoimale. Elle Ies soutient apres 
une operation pour prevenir une eventration toujours possible. Elle pent egalement eviter la hernie 
en diminuant la pression viscerale et en renforgant la paroi abdominale. 

La sangle en tissu fort et Ies ceintures speciales sont Ie complement indispensable du regime 
indique pour Ies ptoses stomacales. ° 



MESURES a donner pour Ies ceintures ventrieres (fig. 3067) 

Hauteur.. 

Circonference. 


AB 

1 

2 

3 


MESURES a donner pour Ies ceintures gaines (fig. 3068) : 
Hauteur . .. 


Circonference 



Designer exactement le modele choisi en indiquant 1’affection a 
Noter la forme de l’abdomen (plat ou bombe) “ a soigner. 

Donner le sexe de la personne. 

, Indiquer Ie mode de fermeture : lacets' derriere lacets de rAte r j 

double tour s’attachant devant, agrafes, etc. T d 1 ’ bou ~ Ies dernere, busc, 

d ' sous-cuisses. Lm 


femme. 


Eviter le contact du tissu avec avec les 


teinture d’iode. Si 1’on ne s 


: SCrt P aS de Ia la Iaisser a la 

NETTOYAGE. — Laisser tremper une heure dans de l’eau de son tiede EWe a- j j 

dans cette eau. Rmcer convenablement au bout de vingt-quatre heures dlssoudre du savon 

Ne P ou du so?eil“ t0ldTC l ‘ • Faire S ' cher > la “-P-ture normal', k Pabri de la chaW 

L ' Pri" fe H l!™FJ TE . COn " en ‘ parfaitemeut pour le nettoyage des Hssus elast lq ues. 

r . .' . 3 50 

La maison se charge des nettoyages et des reparations. 

ta ■*■=*«« peuvent etre ,, it s suiv.ut 




















Fig. 3069 


Fig. 3070 


Fig. 3071 


5404. Ceinture (fig. 3069),.etroite, tres baleinee, devant non elastique, cotes elastiques, hauteur 

12, 14 ou 16 cm. Pour personnes se livrant a des travaux tres durs et ne voulant pas etre 
genees. Avec sous-cuisses .. Tissu fort Tissu tres fort 

100 » 120 » 

5405. Ceinture (fig. 3070), droite, 2 baleines biais, en tissu elastique ajoure souple, 

pour sujets minces ou sensibles. Avec sous-cuisses .......... 120 » 

5406. D°, en tissu a c6tes, plus ferme. ... 100 » 

5407. Ceinture (fig. 3071), tissu elastique ajoure r s’appliquant tres bien. Avec sous-cuisses . 140 » 



Fig. 3072 Fig. 3073 


5408. Ceinture (fig. 3072), tissu elastique, ayec goussets se moulant sur la Crete iliaque 

quand celle-ci est proeminente. Avec sous-cuisses.. 160 * 

5409. Ceinture (fig. 3073), devant non elastique, cotes elastiques, pour travailleurs ma- 

nuels ou personnes dont Pabdomen n’offre aucune sensibilite. 

Tissu fort Tissu tres fort 


Ceinture (fig. 3074), tissu elastique borde, maintenant bien la masse abdominale, volant 
sous pattes ou sous lacage. Avec sous-cuisses . . . Tissu fort Tissu tres fort 


Ceinture (fig. 3075), tissu elastique borde, avec double tour de maintien. Avec sous-cuisses. 

Tissu fort' Tissu tres fort 

110 > 130 » 

D°, tissu elastique, ajoure, souple, recommandee pour Ies personnes 

sensibles, nerveuses ou maigres, dont Ies organes doivent etre bien soutenus. 

Avec sous-cuisses. «/•« 
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5413. 

5414. 

5415. 


5416. 
5416 b 

5417. 

5418. 

5419. 


5420. 

5421. 

5422. 




Ceinture (fig. 3076), tissu elastique borde, echancree devant et sur les c6tes de 
fagon a ne pas gener dans les mouvements de flexion ou dans la position assise. 

Avec sous-cuisses.^Tissu fort Tissu tres fort 


Ceinture (fig. 3077), tissu elastique borde, avec patte hypogastique- et double tour 
de soutien. Modele convenant particulierement pour les abdomens tombants ou 
ptoses prononcees. Avec sous-cuisses. Tissu fort Tissii tres fort 


avec devant en tissu non elastique .Avec sous-cuisses. 


130 

150 


150 

180 





; / Fig* 3078 Fig. 3079 Fig, 3080 

Ceinture (fig. 3078), tissu elastique ajoure souple, busc devant : 

Completement fermee.. ^gg 

Avec Ia 9 age de reglage derriere. £g 0 

Game (fig. 3079), tissu elastique, plaque batiste interieure devant. Lacee derriere 
ou mi-lagages sur c6tes. Devant echancre. 4 jarretelles : 

Tissu ajoure souple .... 

.. 

— a c6tes, ferme ... ... 

.. . 140 

la?aS ' d ' r ' 8lag ' derri “ e> b “ C d "“‘ P” 10 "®' 

J 250 





3 ° 81) ’ ? 3Ut arrondi ’ devant echancre, Iagage derriere. En tissu a cotes 
ferme convenant pour personnes fortes, 4 jarretelles 

G d“ri£?' 3082> .’ t " COt ' Iaslique I<Une ’ euissards remplacant les jarretelles, lacee 
C 4‘Iametelies 30S3) : b.n maiatie, gftta.1 des orgaaes! 
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Ceintures pour ptose stomacale et intestinale 



Fig. 3084 * Fig. 3085 


5423. Sangle PTOSIA (fig. 3084), tissu elastique tres fort ne cedant pas sous le poids 
de la masse abdominale. Legerement echancree devant pour prendre un bon 
d’appui sur Ie pubis. Baleinage special relevant bien Ies visceres. Hauteur, 12, 


14, 16, ou 18 cm.100 

5424. D° (fig. 3085), avec ressort hypogastrique renforgant Paction de la sangle. . 120 



Fig. 3086 



5425. Ceinture (fig. 3086), tissu elastique tres fort echancree devant et sur les cotes, 

prenant bien le bas du ventre et ne genant pas dans Ies mouvements de flexion. 

Avec sous-cuisses... • • • • • • 430 

5425 b D° (fig. 3087), droite, tissu souple pour personnes minces, lacee ou bouclee. 

Hauteur, 12, 14,16 ou 18 cm.. 110 

5426. D° (fig. 3088), avec goussets en tissu ajoure pour personnes dont les handles 

sont tres saillantes. Avec sous-cuisses.160 


Fig. 3083 

Fig. 3093 b 


5427. Pelotes ENRIQUEZ (fig. 3089), a air feuffle anglaise forte, sur plaque aluminium, 

recouvertes de tissu. Largeur 16, 18 ou 20 cm. Sans insufflateur ...... 40 

5428. Pelotes (fig. 3090), a air, forme croissant, sur plaque aluminium, recouvertes de 

tissu. Largeur 16, 18 ou 20 cm. Sans insufflateur . . 40 

5429. Pelotes (fig. 3091), bilobees, sur plaque, recouvertes de tissu. Largeur 16, 18 ou 

20 cm. Sans insufflateur . 50 

5430. Pelotes (fig. 3092), en deux pieces, sur plaques, recouvertes de tissu. 2 tailles. Sans 

insufflateur .. 60 

5430 b Insufflateur pouriles pelotes ci-dessus, seul. 10 

5431. Coussin (fig. 3093), laine, tres rembourre du bas, longueur 16, 18 ou20 cm. . . 20 

5432. —- (fig 3093 b), laine, forme croissant, longueur 16, 18 ou 20 cm .... 16 



Fig. 3089 Fig. 3090 Fig. 3091 Fig. 3092 


Ces pelotes et coussins se piacent a tinterieur des sangles ou des ceintures 
dans les cas de ptose tres prononcee 
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Fig. 3094 Fig. 3094 b Fig. 3095 


5433. Ceinture (fig. 3094), a ressorts, pelote a engrenage permettant une inclinaison plus 

ou moins forte.. 200 » 

5434. Ceinture (fig. 3094 b), devant non elastique muni de ressorts a concavite reglable 

par un lagage. Ce dispositif peut remplacer la pelote a air. Avec sous-cuisses . 150 » 

5434 b. D° (fig. 3095), avec bandes et patte hypogastrique. Tres efficace .... 180 » 



5435. Gaine (fig, 3096), tissu elastique a forces degressives. Le haut et le bas sont souples 

pour gener le moins possible, une bande renforcee releve les visceres qui sOnt 
soutenus par.les bandes superieures, 4 jarretelles.160 » 

5436. Gaine (fig. 3097), tissu elastique, echancre devant, plaque et bandes de maintien, 

4 jarretelles ..Tissu ajoure Tissu k c6tes 

180 » 160 » 

5437. Gaine (fig. 3098), tissu elastique, echancree devant, avec plaque hypogastrique 

baleinee et point d’appui renal “ PSOSIA ”, jarretelles. Tissu ajoure Tissu a cotes 

220 » 200 » 

5438. Gaine (fig. 3099), tissu elastique, echancree devant, ressort hypogastrique relevant 

fortement Pintestin. Bande en tissu non elastique maintenant la masse soulevee. 

Point d’appui renal “PSOSIA”, 4 jarretelles . . . JTissu ajoure Tissu a cotes 

250 » 220 » 

5439. Gaine (fig. 3100), tissu elastique, echancree devant, munie de ressorts a concavite 

reglable par pattes non elastiques. Point d’appui renal “PTOSIA” 

Tissu ajoure Tissu a cotes 
320 » 290 » 

Le tissu ajoure est conseille pour les personnes de corpulence moyenne, nerveuses ou sensibles • 
renforce d’une patte ou d’un ressort hypogastrique, il convient dans la plupart des cas. 

Le tissu a cotes ne peut etre applique que sur les sujets forts et supportant facilement d’etre 
genes. 



Point d’appui r6nal “PTOSIA”. 

Le point d’appui renal “PTOSIA” est forme par des bandes de batiste partant 
du Ia9age dorsal et venant s’attacher aux bandes ou pattes hypogastriques. II 
constitue avec ceUes-ci une sangle non elastique de grand maintien et se supporte 
aisement. " 
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13 Fig. 3101 v Fig. 3102 

5440. Corset (fig. 3101), coutil, busc devant, Iacage de reglage derriere, sangle interieure 

s’attachant devant. Avec jarretelles . . 

5441. Sangle (fig. 3102), tissu elastique, 2 baleines en biais, completement fermee. Pour 

porter sous tous corsets ou ceintures. Hauteur 12, 14 ou 16. cm. 

Ceintures pour ptose renale 


■PUBS 

■MSB 



Fig. 3103 \ Fig. 3104 

5442. Ceinture (fig. 3103), droite, tissu fort, maintenant toute la masse abdominale. 

Hauteur 18 ou 20 cm. . ■ • - • • - • • • ‘ . 

5443. Ceinture (fig. 3104), tissu fort, echancre devant et stir Ies cotes. ...... 



Fig. 3105 Fig. 3106 Fig. 3107 

5444. Coussin (fig. 3105), laine, sur plaque, recouvert tissu.* ; • * 

5445. Pelote (fig. 3106), a air, feuiUe anglaise forte, stir plaque, recouverte tissu. Pour 

rein droit ou pour rein gauche. Sans insufflateur . . 

5446. Insufflateur pour dito.. • - - • - - ■ • • • .*. * 

5447. Ceinture (figf3107), devant non elastique, coussin maintenu par ressort. Pour 1 rein. 





Fig. 3108 . Fig. 3109 Fig. 3110 

5449 Gaine (fig. 3108), droite.. • • Tissu ajpure Tissu a cft te s _ 

140 » 120 » 

5449 b. Gaine (fig. 3109 ), droite, fermee au dos, busc devant . . . . . • 160 » 

5450 Gaine (fig. 3110), tissu elastique, echancree devant, Iacage dernere, 1 coussin maintenu par 

double tour, 4 jarretelles. Tissu ajoure Tissu a cdtes 


D°, avec 1 pelote a a 
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5452. 

5453. 


5454. 

5455. 


5456. 

5457. 

5458. 

5459. 

5460. 

5461. 


Ceintures pour affections ut6rines 



Fig- 3111 Fig. 3112 


Ceinture (fig. 3111), tissu elastique borde. . , . . . Tissu fort 

80 » 

Ceinture (fig. 3112), echancree devant et sur c6tes, relevant 

bien la masse abdominale .. Tissu fort 

120 » 


Tissu tres fort 
100 » 

Tissu tres fort 
140 » 



Fig. 3113 Fig. 3114 


Ceinture (fig. 3113), en tissu elastique ajoure pour malades de faible corpulence ou 
sensibles. ... 160 » 

D° (%• 3114), devant coutil, cotes elastiques, coussin Tissu fort Tissu tres fort 
maintenu par un double tour.. ^qq » Jin » 



Ceinture de GALLARD (fig. 3115), composee de bandes elastiques superpo; 
Releve Ies organes, Ies empeche de presser sur l’uterus et refoule celui-ci 

sa position normale. 

Coussin (fig. 3116), forme croissant, Iaine. 

Pelote (fig. 3117), a air, forme croissant, sur plaque. Sans insufflateur . 

Insufflateur pour dito. 

Game (fig. 3118), tissu elastique, echancree devant, coussin 
maintenu par un double tour, 4 jarretelles .... Tissu ajoure 

190 » 

D° avec pelote h air. 220 » 
















Fig. 3120 Fig. 3121 

5462. Ceinture (fig. 3119), droite, tissu elastique, Tissu a]pure 

sous-cuisses. .. 120 » 

5463. Ceinture (fig. 3120), e chancre e devant et sur les cotes . 


Tissu a cotes 
100 » 
Tissu fort 
120 » 


5463 b Gaine (fig. 3120 b), tissu elastique, plaque batiste. Lacee derriere en mi-Ia 9 ages cote. 

devant echancre . . . .. 

5464. Gaine (fig. 3121), busc devant ..- 

5464 b D° (fig. 3122), Iafage derriere, echancree devant.. • 

5465. Coussins plats (fig. 3123), Iaine, pour les ceintures ci'-dessus. . ■ 

Qlndiquer l’emplacement et les dimensions de la cicatrice ) 

Ceintures pour eventrations, relachement des tissus, obdsite 


Fig. 3123 
Tissu simili 
120 » ' 
Tissu tres fort 
140 » 




Fig. 3124 

5466. Ceinture (fig. 3124), tissu elastique, avec sous-cuisses . . 

5466 b Ceinture (fig. 3125), echancree devant et sur les cotes, 

maintenant parfaitement la masse abdominale 

5467. D->, avec devant tissu non elastique. ..... 



Fig. 3125 
Tissu fort 

80 ~T 

Tissu fort 
120 » 

140 » 


Tissu tres fort 
100 » 

Tissu tres fort 
140 » 

160 » 





Fig. 3126 Kg. 3127 

5463. Ceinture (fig. 3126), tissu ajoure souple pour hemie de la ligne blanche, coussin 

interieur, ferine e . - _■ .110 f. 

D°, lacee ou bouclee.. 130 s 

5469. Ceinture (fig. 3127), Jacee devant, pour hemie de la ligne Tissu fort Tissu tres fort 
blanche. Coussins de rapprochement. 140 * 160 » 
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Fig. 3128 Fig. 3129 


5470. Ceinture (fig. 3128), basse, pour faiblesse des anneaux inguinaux avec deux 

coussins ou deux pelotes ... . Tissu fort Tissu tr£s fort 

420 .» 140 » 

5471. D° (fig. 3129), pourhernies inguinales faibles ou pour suites de cure radicale. 

Avec sous-cuisses.. Tissu fort Tissu tres fort 

120 » 140 » 



5472. 

5473. 

5474. 


5475. 


5476. 


Ceinture (fig. 3130), tissu elastique, avec ressort et pelote pour hernie simple. 

Avec sous-cuisses .. . . Tissu fort Tissu tres fort 

Pour 1 hernie inguinale. 180 » 200 » 

— 1 — scrotale.. . 200 » 220 » 

Ceinture (fig. 3131), tissu elastique, pour hernie ombilicale. Avec pelote a bouton, 
pelote convexe, ou pelote concave. Sous-cuisses. . . Tissu fort Tissu tres fort 

100 » 120 » 



Ceinture (fig. 3132), tissu elastique, avec patte hypogastrique, et double tour de 
soutien. ... . Tissu fort Tissu tres fort 


130 » 

D° avec devant non elastique. ...... 150 » 

Ceinture (fig. 3133), tissu elastique, avec patte hypogastrique et bandes. 


150 » 
180 » 


Tissu fort Tissu tres fort 


5477. 

5478. 


Tout elastique . 
Devant non elastiqu< 


130 » 
150 » 


150 » 
180 » 
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Ceinture (fig. 3134), pour eventration, avec bande de soutien : 

5479. Tout tissu elastique.. 

5480. Devant non elastique . . 

Ceinture (fig. 3135), 2 bouclages lateraux permettant une compression methodiqu 

5481. Tout tissu elastique... 

5482. Devant non elastique . .. 




Ceinture (fig. 3136), pour eventration complete, bandes de soutien. 

5483. Tout tissu elastique... • 

5184. Devant non elastique. 

5485. Coussin (fig. 3137), Iaine, sur plaque, convexe, suivant dimensions . . 

5486. Plaque (fig. 3138), capitonnee, concave — — • • 

(Envoyer un patron en papier des coussins et plaques desires ) 


Ceintures de grossesse 




Ceinture (fig. 3139), elastique, mi-Iacages de detente, avec double tour de maintien. 80 
Gaine (fig. 3140), elastique, echancree devant, mi-Ia?ages de detente, lavage der- 

riere, 4 jarretelles.140 

Gaine (fig. 3141), elastique, echancree devant, mi-Ia?ages de detente, patte hypo- 

gastrique de soutien, point d’appui renal “ PTOSIA ” . 16 

Ceinture (fig. 3142), devant elastique, dossier large en coutil, jarretelles .... 120 





















Soutien-gorge. 

sixres d donner : Dormer la hauteur devant et derriere ainsi que les circonferences au-dessus, 
a niveau et au-dessous des seins. 




5 ^' Soutlon ' 8 ° r S e 3143 )> tissu elastique diminue an metier. so 

tissus'adipeux epigastri<pi« C k 3 ” 3 ? descendant sur la gaine et maintenant les 
®outien-gorge, haut dentelle, bande ^pigastrique, laci. dos on avec cocottes I ! U I 
m n n, Ut t ” C . ot non eIas tique, bande epigastrique elastique, dos batiste 

5495 o ( Modele recommande pour personnes d poitrine forte). -i 4fi „ 

S °toSt°e7 e <fig - 3144)1 *» Elastique pour poitrines' to^ /, ' ** * 

.. 110 » 

Ceintures de maintien pour homines 


aw ^ ^ 

Hauteur 20*cm Evailt . prenant bien 1'abdomen. Tissu elastique fantaisie. 

»usc devant' / / / -Tissu^oupte ' ' Tissu" ' 



Ceintures pour enfants 






C cu£s (fiS ' 3147) ’ droite ’ elastique ajoure souple, 2 baleines. Avec sous- 

^ sous-cuisses. 3148) t tissu elastique ferme, echancree devant et sur'cotes! Avec 

Ceinture (fig. 3149), en forme avec pelote ombilicale, tissu elastique ! ! ! ' ‘ 
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BAS POUR VARICES 

Bas VARICUR 

Les bas « VARICUR » en tissu elastique tres souple ont-ete etudies soigneusement pour com- 
primer moderement et regulierement la jambe afin de remedier a la distentioii veineuse, une pres- 
sion irreguliere ou trop forte apportant une gene a la circulation. 

Les bas a varices doivent etre mis au lit, la personne etant couchee sur Ie dos, la jambe levee 
verticalement. En cas de varices tres fortes, il faut decongestionner la jambe en la petrissant. 
Tourner Ie bas a I’envers et l’enfiler en Ie deroulant progressivement. Employer la poudre de talc 
si la peau est moite. 

Pour Pentretien et Ie nettoyage (voir page 352). 

Le tissu « ORDINAIRE » est en coton. II est de bon usage. 

Le tissu « ANGLAIS AIOURE » est assez souple et maintient bien. 

Le tissu « FORT » en fil gris ou ecru convient surtout aux personnes qui font un travail dur, 
II est tres resistant. 

Les tissus « VARICUR » sont souples et tres elastiques. IIs s’appliquent parfaitement et sont 
aisement supportes. Leur visibilite sous le^bas est nulle. 



Tissu « VARICUR » demi-fin Tissu « VARICUR » fin 


MANIERE DE PRENDRE LES MESURES 

Prendre les circonferences de la jambe aux differentes hauteurs 
indiquees sur Ie cliche ci-contre (fig. 3150). 

Noter les hauteurs : 

AD pour le bas jarret 
AB et BE pour le bas genou 
AB et BF pour Ie bas 1/2 cuisse 
AB et BC pour^Ie bas cuisse. 

Indiquer le genre de tissu et la teinte (ecru ou chair). 

Les bas au-dessus du genou sont toujours tisses sur mesure. 
Le delai de livraison varie de huit a quinze jours. 

En cas d’urgence, les bas jarret, genouilleres, chaussettes et 
mollets sont livres aux numeros de serie. 



CHAUSSETTE (fig. 3151). 

La chaussette est tres utile pour maintenir la cheville 
que les souliers bas laissent tout a fait libre. 


Ecru 

5501. Tissu ordinaire coton. 20 » 

5502. Tissu anglais ajoure fil. 27 » 

5503. Tissu fort. 38 » 

5504. Tissu «VARICUR » demi-fin. 40 » 

5505. — — fin. 49 » 

5506. — — fin soie. 98 » 
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BAS JARRET (fig. 3152) hauteur maximum 44 cm : 

Ecru 


Tissu ordinaire. 

— anglais ajoure . . . 

— fort . 

— « VARICUR », demi-fin 


5513. Tissu ordinaire 


anglais ajoure . 
fort . . . . 

« VARICUR », 


BAS A GENOU, hauteur maximum to tale 58 cm, hauteur 
maximum au-dessus du genou : 15 cm. : 




BAS DEMI-CUISSE (fig. 3153) hauteur maximum totale: 
68 cm, hauteur maximum au-dessus du genou : 25 cm. : 


Tissu ordinaire . . 

— anglais ajoure 

— fort. 

— « VARICUR », demi-fin 


BAS CUISSE, hauteur maximum totale : 
maximum au-dessus du genou : 35 cm. : 


Tissu ordinaire .... 

— anglais ajoure .... 

— fort ....... 

— « VARICUR », demi-fin. 


78 cm, hauteur 


MOLLET (fig. 3154), hauteur maximum 


Tissu ordinaire. 

— anglais ajoure .... 

— fort . ... . 

— « VARICUR », demi-fin. 


GENOUILLERE (fig, 3155), hauteur maxim um : 22 c 


Tissu ordinaire 

— anglais ajoure . 

— fort . 

— « VARICUR », 


CUISSARD, hauteur maximum : 22 cm. ; 


Tissu ordinaire. 

— anglais ajoure .... 

— fort . 

— « VARICUR », demi-fin 

— — fin . 
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Bas lavables, 61astiques en tous.sens 

5549. Bas “ VERTEX ”, tissu tres fin invisible, partie elastique montant jusqu’au jarret, 

cuissard tricot.Piece. 85 » 

5550. D° partie elastique montant au-dessus du genou . .... — 405 » 

5551. Bas similaires, tissu fort, partie elastique jusqu’au genou. 400 » 

5552. — — — — — — au-dessus du genou. 420 » 

Ces bas s’attachent avec le bas de ville. 


Bas “ Academic ” sans caoutchouc 

Les bas “ ACADEMIC ” sont tricotes en fil superieur a mailles extensibles. IIs sont tres resis- 
tants, lavables, invisibles sous les bas les plus Iegers. 

Les bas “ ACADEMIC ” sont les plus efficaces et les 
plus solides des bas sans caoutchouc. Le talon est renforce ; 
il reste bien en place, ne blesse aucunement et offre un 
bon point d’appui au bas. 

Bas court % cuissard cuissard 

5553. Qualite forte, ecru. 55 » 63 » 72 » 

5554. Qualite extra-fine, 

chair, invisible . 67 » 75 » 85 » 

5555. Qualite superieure 

renforcee, chair, 
pour personnes 
ayant des varices 

douloureuses.. . 82 » 90 » 95 » 

Mettre le bas dans la position couchee avant le lever. Rouler le bas en Tecartant fortement 
et entrer le pied. Le passage du talon se fera difficilement surtout la premiere fois et contrairement 
a un bas ordinaire, il ne faut pas le tirer trop fortement car la traction longitudmale augmentant 
la pression sur le pied, rendrait la chose impossible. Done tirer tres doucement en ecartant toujours 
le bas jusqu’au passage du talon afin que celui-ci prenne bien sa place. Derouler alors le bas le 
long de la iambe par petites secousses des deux mains afin d’exercer une forte pression sur les 
varices. Le bas bien tendu sera maintenu par les jarretelles fixees sur la ceinture ou le corset. Ces 
arretelles devant etre laissees dans leur longueur, le bouton sera place a hauteur convenable. 

Le bas est bien en place quand son adherence est parfaite et qu’il est impossible de le detacher 
de Pepiderme. Les varices sont aloxs bien contenues et il en resultera une impression de bien-etre 
et de soulagement. Dans le cas contraire, baisser le bas jusqu’au pied et le remonter par petites 
secousses en le tirant plus fortement. 

Recommandation. — Apres avoir quitte le bas, l’etendre en le tirant fortement dans le sens 
de la longueur. 

Laver avec le savon “ Chevrette ” sans potasse. 



Bas lac6s en peau de chien et en coutil 



Dans certains cas, il est bon d’employer des chaussettes, des genouil- 
leres ou des bas laces soit en coutil, soit en peau de chien. Le la9age se 
fait du c6te oppose a la plaie. 



(Indiquer la jambe et le 

cofe du lagage). 




Coutil 

Peau de chien 

5556. 

Chaussette. • 

40 » 

64 » 

5557. 

Mollet .. 

40 * 

64 » 

5558. 

Genouillere (fig. 3156) .... 

40 » 

64 * 

5559. 

Mollet demi-cuissard .... 

440 » 

450 » 

5560. 

Bas jarret. 

. . 54 » 

80 * 
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Bandes pour varices 


5562. 

5563. 

5564. 

5565. 



Fig. 3157 Fig. 3158 

Bande MARTIN (fig. 3157), feuille anglaise noire pure, avec liens, Iargeur 7 c 
Longueur. 2,50 3 3,50 


15 


18 


21 


La bande MARTIN est employee en cas d’ulceres variqueux. Elle doit etre 
avant le lever et etre serree juste assez pour ne pas glisser. 

Bande (fig. 3158), crepon elastique, fin, Iavable.Ie metre 

Bandes SOMOS, tissu souple sans cc., teinte chair, longueur 7 cm. . Ia bande 
Bandes VELPEAU, filet rouge, Iargeur 7 cm ........ — 

— imitation — — —. . 


24 » 

appliquee 

8 » 
7 » 
9 » 



5566. 

5567. 

5568. 

5569. 


5570. 

5571. 

5572. 


Fig. 3161 


Fig. 3159 Fig. 3160 

Bracelet de force — Coude 

Le bracelet est employe pour les foulures du poignet, pour garantm i ^ 

■cles dans les exercices de force, les ieux. etc. garantir et soulager les 


muscles dans les exercices de force, les jeux, etc. 
Bracelet (fig. 3159), peau souple, doublee, lace. 

— — — — boucle . 

— cuir lace, non double 

Coude, tissu elastique, pour maintenir l’articulation 


20 

4 


Kystes du poignet — Plaque pour trepanation 

Bracelet, peau souple doublee, lace, avec plaque interieure. 

Bandage (fig. 3160), ressort metallique. 

Plaqu ■' • ~ 


.. P°ur trepanation (fig. 3161), aluminium martele recouvert tissu 



BANDAGES HERNIA IRES 

Application. — Etant couche, les genonv - T 

minale relachee, le malade doit faire une • . ve ®» * a paroi abdo- 

chercher doucement a reduire avec la mai las P lra ** on profonde et 
en poussant pres du collet et non en an™ C Y°* ume de I’intestin 
tumeur. Entourer le corps avec le bandas? ^ atI * ® Ur t° n d de Ia 
iliaques. Embrasser I’anneau herniaire avec 1 au ‘ aessous des cretes 
courroie. Remonter un peu la partie dorsal 3 attac ^ er 

prendre son point d’appui trois travers de d ^ + “ anc ^ a g e qui doit 
fessiere. En toussant la hernie ne doit pas sortir au ‘ £ * essus de * a raie 
Mesures a donner. — (fig. 3162). Circonf^ 
niveau de la hernie, le malade etant debout erence du bassin au 
Indiquer si Ia hernie est inguinale, scrotale 
sa grosseur approximative. Dire le cote si elle e °' U - Crura * e » donner 


est double. 

forme poire conviennent pour pointe de hernie ou comme 
forme bee de corbin s’appliquent pour les hernies inguinal^ 
anatomiques peuvent seules maintenir les hernies scrotales * 


es t simple ; ou s 

Prevention. 


elle 
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Bandages pour enfants 



5573. 

5574. 


Bandages (fig. 3163), pour nOuveaux-nes, pour hemie ombilicale, pelote ronde ou 

rectangulaire. Longueur.30 a 45 45 a 50 55 et60 cm. 

D° Boutonnieres ordinaires. 

— — renforcees ... - 

Bandages (fig. 3164), cc, simples, pour hernies inguina 

Longueur... 30 ii 45 

Avec pelote a air. ... 

-— garnies cc. mousse, boutonnieres renforcees. 

Bandages cc., doubles, pour hernies inguinales : Longueur. 

Pelotes a air. 

— — boutonnieres renforcees (fig. 3165) . . . 

— garnies cc. mousse, boutonn. renforcees (fig. 3166) 

Pour prevenir l’odeur forte de Purine, savonner chaque jour, rincer avec de l’eau vinaigree 
ou javellisee et secher avec de la poudre d’amidon. Poudrer copieusement avant I application. 


5575. 

5576. 


5577. 

5578. 

5579. 


5 » 

6 » 

7 > 

8 » 

9 » 

10 » 

droite ou a gauche. 

30 a 45 

45 h 50 

55 et 60 cm. 

12 » 

14 » 

16 » 

16 » 

18 » 

20 » 

30 a 45 

45 a 50 

55 et 60 cm. 

14 » 

16 » 

20 » 

18 » 

20 » 

24 » 

20 » 

24 * 

30 » 



Fig. 3167 


5580.H Bandages a ressort (fig. 3167) 



5581. Supplement pour recouvrement en tissu caoutchoute . . . * * * ® f 

5582. Bandage pour ectopie testiculaire (fig. 3168), a cremaillere avec pelote en forme de fourche 

a deux branches entre lesquelles on saisit la partie supeneure du testicide pour lempe- 
cher de remonter. Garniture en tissu resistant. imp e _—ou—e 

50 » 70 » 


Bandages pour adultes 

Hernies inguinales 




solide. Pelote forme poire ou bee de corbin. . • ' 

5584. D° de fatigue, tres robustes ... • 

5585. Bandages (fig. 3170), courroie s’attachant sur crochet. . . • - ■ • • • • 

5586. Bandages simples, demi-fins, ressorts souples a cremaillere, pelotes amovibles 

forme poire ou bee de corbin. 


















3172 


Fig. 3173 

5587. Bandages (fig. 3171), imperceptibles, ressort etroit reconvert de basane, coussin 

de dos et pelotes garnis de tissu tres solide. Pelotes forme poire ou bee de corbin. 

5588. Bandages (fig. 3172), ressort, palette large au dos, rallonge mobile en tissu elas- 

tique de longueur reglable... 

5589. Bandages (fig. 3173), a systeme permettant d’incliner la pelote a volonte. 




Fig. 3175 b Fig. 3176 


5592. Bandages (fig. 3175 b), doubles brises, garnis tissu tres solide, pelotes forme poire 

ou bee de corbin.. * 

5593. D°, de fatigue, tres robustes ... .. 

5594. Bandages doubles, demi-fins, ressorts souples, pelotes amovibles a cremaillere. 

5595. — imperceptibles, coussins de dos. . 

5596. Bandages (fig. 3176), a glissiere reglable.. * 



Fig. 3177 


5597. Bandages (fig. 3177), coussin de dos 

5598. D°, de fatigue, tres robustes . 
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Fig. 3178 3179 

Bandages (fig. 3178), doubles, ceinture en tissu elastique, barrette : 

5599. Avec 2 pelotes forme poire en bee de corbin. 

ggQQ — 1 pelote bee de corbin et 1 pelote anatomique. 

5600 b Bandage (fig. 3179), double, ceinture elastique, barrette plate - • • • 


110 

80 







Bandages doubles NATTON 

' ui X/ NT ATT ON » se composent de deux ressorts lateraux sur lesquels^ s e 
Les bandages doubles << NAi V qu i souleve 1’extremite des ressorts lateraux, 

Hxent les pelotes et d un ' ‘ 8 ' f °” les '“in, Lcs pelotel sont montees k cremaillere pour ponvo.r 

des bandages est tatte k 

let 


5603. 

5604. 

5605. 


lue tout en Ctam -- 

Bandage (dg. 3181). double, pour hernies 

_. _ scro tales 


160 


150 

170 


Hernies scrotales 




Fig- 3182 

, u +~ m inrie<! fixes, recouvertes tissu tres solide . . 

5606. Bandages (fig. 3182), pelotes anatonnques fixes, . 

5607. — de fatigue, tres resistants. - - • • - 

IS: ^ — “—- 

travailleurs manuels. 


120 

13 
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5610. Bandages (fig. 3184), ressort me tallique, patte en tissu elastique de longueur reglable 

56H- Bandages (fig. 3185), ressort entre deux tissus elastiques 

5612. Bandages doubles, a ressort, plaques rivees. ! 


— a cremailleres . 


— mixtes, ressort entre deux tissus elastiques 

— a ceinture elastique pour la nuit . 


Sur demande les pelotes peuvent etre garnies de caoutchouc 


mousse au lieu de laine 


Hernies ombilicales et de la ligne blanche. 




5616. Bandage (fig. 3186), avec ressort, pelote a bouton 
3187), a ressorts et plaques dorsales 




5618. Bandage (fig. 3188), 2.ressorts lateraux it charniere, plaques dorsales. . 

5619. Bandage (fig. 3189), a ceinture elastique 

5620 ‘ Banda § e 3190 )> ceinture elastique, pelote 
rectangulaire a garniture souple 

5621 ' Ceinture ’elastique, avec peloteinterieure 

vi non 5622 ' ~~ devout coutil, cotes tissus elastique, 

V ~ F g ‘ 3190 avec pelote interieure 
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Hernies crur-ales 




Fig. 3191 Fig. 3192 

5623. Bandage (fig. 3191), pelote poire fixe . .. 40 » 

5624. — — demi-fin, pelote amovible .... .• iU » 

5625* Bandage NATTON (fig. 3192), pelote avec volet a ressort suivant Ies momrements 

de la cuisse.-.- ^0® » 

Hernies irreductibles, Cure radicale 

r 




Fig. 3194 Fig. 3195 

5626. Bandage (fig. 3193), avec pelote concave capitonnee fixe. 7® * 

5627. — — demi-fin — — amovible . . ..... *60 » 

5628. Bandage (fig. 3194), pour cure radicale.80 » 

5629. Suspensoir (fig. 3195), pour contention, ceinture elastique, poche demontable. 

Tissu Iavable Peau de chien 

. 80 » 120 » 

Bandages pour le bain 

5630. Bandage simple, pelote forme poire ou bee de corbin.- - 100 » 

5631. — double, — — .- - 160 » 

5632. — simple, pelote anatomique. 120 » 

Tons nos bandages peuvent elre munis de pelotes avec interieur caoutchouc mousse tres souple. 
Majoration : 10 fr. par pelote. 


5635. 

5636. 

5637. 

5638. 

5639. 

5640. 


SUSPENSOIRS 


Suspensoirs, ceinture toile, poche cellular 
tenant a la ceinture. Avec sous-cuisses : 

5633. N os 2 a 6. 3 50 

5634. — 7 a 10. 4 » 

/ 

Fig. 3195 b 

Suspensoirs (fig. 3195 b), ceinture independante : 90 a 100 105 a 120 cm. 

ceinture elastique seule, coton.. 6 » 7 50 

— — — soie. 11 » 14 » 

2 a 6 . 7 a 10 

poches a. coulisse, cellular. 3 50 4 » 

— — soie .. 12 » 15 » 

poches avec sous-cuisses, cellular. . . 4 » 5 » 

— — soie. 14 » 17 » 
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Fig. 3196 Fig. 3197 Fig. 3198 

Suspensoirs (fig. 3196), coton tricote a la main. Tres souples et ires solides : 

5641. Ceinture tricot seule : 90, 100, 110 a 120 mm.. 12 » 

Poches seules : N° s 3a6 7 a 11 12 a 16 17 a 20 21 a 23 

5642. Sans sous-cuisses ... 8 » 10 » It » 14 » 18 » 

5643. Avec sous-cuisses .... 10 » 12 » 13 » 16 » 20 » 

Suspensoirs NATTON (fig. 3197), ceinture independante : 

90 a 100 105 a 120 cm 

5644. Ceinture elastique seule.. 6 » 7 59 

5645. Poches triangulaires, sous-cuisses mi-elastiques . N° 2 a 6 8 » 

5646. Suspensoirs (fig. 3195 page 371), de contention, Tissu Iavable Peau de chien 

ceinture elastique, poche demontable. ... 80 » 120 » 

(Envoyer un patron en toile). 

Poches (fig. 3198), tricot main, a oreilles pour attacher a un bandage ou a une 

ceinture : 3 a 6 7 a 11 12 a 16 17 a 20 21 a 23 


5647. Sans sous-cuisses ....*. 8 » 10 » 11 » 14 » 18 

5648. Avec sous-cuisses ..... 19 » 12 » 13 » 16 » 20 



Fig. 31S9 Fig. 3200 


5648b. Suspensoirs “ HORAND ” (fig. 3199), pour orchite, avec coton carde, toile 


- caoutchoutee . .. 18 » 

5649. D° de Sport (fig. 3200), a bavette. 4 tailles. 10 » 

5649b. Slips “APOLLON”, jersey.. . .. 25 » 

5650. — tissu elastique Iavable. 32 » 

5650 b. — forme caIe9on cellular. 15 » 


5650c. Suspensoirs grande taille (fig. 3 95, page 371), ceinture elastique, poche demon¬ 
table : Tissu Iavable Peau de chien 


(Envoyer un patron en toile ) 


Tous modeles de bandages herniaires, suspensoirs, ceintures, a la demande. 
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ORTHOP^DIE 

Deviation du racliis, mauvaise attitude, dos vodte 

La mauvaise attitude est une position anormale prise facilement par les enfants. Les epaulieres 
mmenent les epaules en arriere et facilitent le developpement de la poitrine. 





Euaulieres (fig. 3201), s’attachant sur une ceinture elastique, ou sur indication spe- 

dale aux boutons du pantalon.. Enfant Adulte 

50 » 70 » 

Epaulieres (fig. 3202), croisees s’attachant devant.40 » 60 » 

Mesures d ehvoyer : (1) Circonference de I’epaule en passant par Ie sommet de 
Pacromion ; 

(2) Largeur du dos au niveau des omoplates ; 

(3) Circonference de la taille. 

Bretelles de maintien (fig. 3203), tres efficaces. Tuteur metallique souple de forme anato- 
mique, bretelles de traction elastiques reglables. La poitrine est completement degagee, les 
omoplates s’effacent, Ie rachis est etaye sans crainte de Ieser les vertebres meme tres sail- 
lantes. Cet appareil est invisible et nullement genant. II est tres eficace dans tous les cas de 
maintien defectueux (mauvaises positions scolaires, faiblesse musculaire et osseuse, sailhe 
des omoplates, scoliose Iegere) : 


Numeros .... 
Ages approximates. 

5653. Modele avec ceinture 

ordinaire 

5654. Modele avec ceinture 

de handles et jar- 
retelles pour jeu- 
nes filles. 


10 a 12 13 a 15 


Mesures necessaires : (1) Largeur du dos au niveau des omoplates ; 

(2) Tour de taille ; 

(3) Hauteur de la raie fessiere a la base du co 


Corsets LE JUVENIL (fig. 3204), pour fillettes et jeunes 
filles : soutiennent l’epine dorsale, renforcent les reins, redres- 
sent les epaules. La poitrine reste entierement fibre ce qui 
facilite Ie developpement de la cage thoracique. 

o 1 2 3 4 5 Grand modele 

Ans . . 6 a 7 8 9 10 12 14 13 a 15 16 a 20 

5655. Coutil . 42 » 45 » 49 » 54 » 59 » 65 » 74 » 79 » 

5656. Coutil 

satin . 50 » 53 » 57 » 62 » 67 » 73 » 84 » 89 » 

Mesures d donner : (1) Indiquer I’age ; 

(2) Contour du bassin ; 

(3) Taille du sujet. 

Pour le grand modele ajouter : 

(4) Circonference de la taille ; 

(5) — de la poitrine. 



Fig. 3204 
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Fig. 3205 


Corsets d’attitude, en coutil baleine : 

5657. Avec epaulieres (fig. 3205), coutil ecru ferme . . . . . 320 » 

5658. — — — — a pois. 350 » 

5699. Sans epaulieres — coutil ecru ferme. 270 » 

5700. — — — — a pois ■. 300 » 

Corset avec bequillons lateraux soulevant Ies epaules et 
soulageant ainsi la colonne vertebrate : 

5701. Avec epaulieres (fig. 3206), coutil ecru. 390 » 

5702. — — — — a pois .. 420 » 

5703. Sans epaulieres — coutil ecru.. . 340 » 

5704. — — — — a pois .. 370 » 


Corsets orthopediques 

• Mesures a donner (fig. 3206) : 

Circonference sous les aisselles C 

— de la taille B 

— du bassin au niveau des cretes iliaques A. 

Hauteur du bassin a la taille A B 

— de la taille, sous Ies aisselles B C. 

Age et sexe de la personne et, dans les cas de gibbosite, en indiquer 
Id volume et la position. 

Envoyer un moulage pour les corsets cuirasses en cuir moUle. 

Les corsets orthopediques sont toujours envoyes a V essay age 
avant d’etre termines. 

Dans tous les modeles, la ceinture en cuir mould est recommandee 
en raison de son point d’appui large evitant la fatigue et les excoria¬ 
tions. 



Scoliose 

Dans la scoliose , la deviation laterale de la Colonne verUbrale affecte une disposition plus 
ou moins prononcde. On pent se rendre compte de son degri de graviie d’apres le redressement 
obtenu en soulevant le malade sous les aisselles. 



Fig- 3207 Fig. 3208 



Fig. 3209 


5705. 

5706. 


5707. 

5708 


5709. 

5710. 


Corset (fig. 3^.07), pour scoliose legere, 2 tuteurs lateraux, 1 transversal 
Avec ceinture pelvienne. 

— — large, cuir moule. . . 

Corset (fig. 3208), avec 2 tuteurs lateraux, 1 transversal avec plaaue 

cnarniere.. ^ 

Avec ceinture pelvienne ..- 

— — large, cuir moule. 

Corset (fig. 3209), 2 tuteurs lateraux, 1 transversal, bande de rappel en 

cuir . .. 

Avec ceinture pelvienne. 

'— — large, cuir moule. 


Enfant 

Adulte 

450 >> 
550 » 

500 » 
600 » 

compressive h 
Enfant Adulte 

550 » 
675 » 

600 » 
725 » 

Enfant 

Adulte 

575 » 
700 » 

625 » 
750 » 
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Enfant Adulte 

5711. Corsets (fig. 3210), celluloid. 1000 » 1200 » 

5712. — — cuir moule.. 1000 ». 1200 » 

(Pour ces corsets le montage est indispensable ) 

Cyphose 

La cyphose est Vexageration de la courbure de la partie superieure du dos avec concavite 


de la poitrine. 

Corset (fig. 3211), avec plaques compressives agissant sur les omoplates : Enfant Adulte 

5713. avec ceinture pelvienne. 525 » 575 » 

5714. — — large, cuir moule. 650 » 700 » 

Corset (fig. 3212), tuteur dorsal et plaques compressives : 

5715. avec ceinture pelvienne. 550 » 600 > 

5716. — — large, cuir moule. 675 » 725 » 


Lordose 

La lordose est caracterisee par une incurvation de la partie inferieure du rachis 
avec proeminence du ventre. 

5717. Corsets tuteurs Iateraux articules pour operer le redressement, plastron Enfant Adulte 


passant en avant de I’abdomen, avec ceinture pelvienne. 600 » 650 » 

5718. Dito . ceinture cuir moule.. 725 » 775 » 


Deviation de la tete et du eou 

Le torlicolis provient de la contraction ou de la paralysie des muscles et se traduit par une 
inclinaison de la tete. 




Fi g . 3213 Fig. 3214 j kW IDM 

5719. Collier (fig. 3213), caoutchouc, se gonflant a volonte avec insuf- 

flateur, a . . . . . . . . 2 3 bourrelets. 

(Envoyez la circonference du cou). lOO 120 

5720. Collier (fig. 3214), cuir moule et ferre . . . Enfant Adulte \ ( 7 ^ 

(Le moulage est indispensable). 450 » 600 » Fig. 3215 

Mai de Pott 

Le mal de Pott provient de lesions diverses de la colonne vertebrate. 

Les vertebres s’affaissent les unes sur les autres et forment une gibbosity angulaire. 


Appareil MINERVE (fig. 3215), pour mal de POTT cervical, 2 tuteurs Iateraux, 

1 dorsal, partie superieure a mouvement spherique, serre-tete a courroies: Enfant Adulte 


5721. avec ceinture pelvienne. 900 » 4000 » 

5722. — — large, cuir moule. 4080 p 4200 » 

5723. Cuirasse cuir moule.. 4200 » 4500 » 

5724. —1 celluloid arme. 1200 » 1500 » 
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Fig. 3216 


Fig. 3217 


Fig. 3218 


5725. 
5725 b 


5726. 
5726 b 


5727. 

5728. 


5729. 

5730. 


Corset (fig. 3216), avec 2 tuteurs Iateraux, 1 transversal avec ceil. 

— ceinture cuir moule .. 

— — pelvienne. 

D° (fig- 3217), — 2 tuteurs Iateraux, 1 transversal avec ceil au milieu- 

— ceinture cuir moule. 

— — pelvienne. 

D° ( fi g- 3218), — 2 tuteurs Iateraux, 1 dorsal avec ceil, 1 transversal • 

— ceinture pelvienne. 

— — cuir moule ....... ' * ‘ 

(fig- 3219), 2^tuteurs Iateraux, 2 tuteurs dorsaux, 1 transver. avec ceil • 

— avec ceinture pelvienne. 

— —- — cuir moule. 

Luxation congdnitale du femur 



Enfant 

Adulte 

500 


550 

» 

625 

» 

675 

» 

500 

» 

550 


625 

>> 

675 

» 

575 


625 

» 

700 

» 

750 

» 

625 

» 

675 


750 

» 

800 

» 



Corset cuirasse 

5731. — _ 

5732. — _ 


(fig. 3220), celluloid. 

— cuir moule et ferre 1 


Enfant Adulte 
1000 » 1200 » 


1000 


1200 


Coxalgie 

-Le moulage est indispensable pour les corsets cuirasses. 

da 

avec cuissard en eatr JSuZgtZ S Cne^LZm, 
5733. Appareil de BOUVIER (fig. 3222), W ou boucle. 


Le moulage du bassln et de la cuisse est indispensable. 


Enfant Adulte 
1100 » 1200 » 
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5734. Appareil pour pseudaithrose coxofemo- 

rale congenitale, montants lateraux, cuis- 
sard et ceinture cuir moule, etrier fixe 
apres la chaussure : Enfant Adulte 

850 » 1000 » 

5735. Appareil (fig. 3223), double du sol aux 

aisselles, articulations facultatives aux 
genoux et coxos, ceintures et cuissards 
cuir moule, transversal avec pelotes : 

Enfant Adulte 
1800 » 2400 » 
Mesures a envoycr : 

Hauteur du sol a la cheville. 

— de la cheville au genou. 

— du genou a coxo. 

— de coxo aux aisselles. 

— du genou au perinee. 

— du sol aux aisselles. 

— du sol au perinee. 

Circonferences au bout du pied. 

— au bas de la jambe. 

— au j arret. 

— a mi-cuisse. 

— en haut de la cuisse. 

— au bassin. 

— a la taille. 

sous Ies aisselles. 

Pied plat douloureux 



Fig. 3224 



Fig. 3225 


Le pied plat est du a un affaissement de la voute plantaire sous le 
poids du corps. La personne marche avec peine et son pied devient 
douloureux. Pour y remedier, on place a Pinterieur de la chaussure 
une semelle en liege ou metal convexe au niveau du hord interne du 


pied. 

5736. Semelle liege garn; chamois, la paire.. 60 » 

5737. Semelles metal garni basane ...40 a 60 » 


(Envoyer une chaussure et le trace du pied ) 


Dans certains cas il est preferable de ramener les os dupied dans une position normale a 
I’aide d’un bracelet soit en tissu elastique, soit en tissu non elastique. 

5738. Bracelet elastique ... . 20 » 

5739. — non elastique, tres efficace. 45 » 


Pieds bots 

Le pied bot ne repose pas normalement sur le sol. II est varus lorsqu’il 
s'applique sur le sol par son bord externe, valgus s’il se pose sur le bord 
interne la pointe en dehors, equin lorsqu’il porte sur la pointe, talus si le 
point d’appui se fait par le talon. 




Fig. 3229 


5740. Appareil (fig. 3226), a plaque metallique, avec tuteur. Le pied est fixe sur la semelle 


au moyen de courroies quand il forme bien Tangle avec la jambe .... V 150 » 
5741. Appareil (fig. 3227), montants lateraux, etriers a marteau et vis de pression, etrier 

fixe sur la chaussure . ..Enfant Adulte 


. , T 275 » 350 » 

Appareil (fig. 3228), 1 montant lateral, fronde ramenant le pied . . . 300 » 375 » 

— (fig. 3229), montants lateranx jusqu’a mi-cuisse. 400 » 500 » 
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Mesures a envoyer : 

Hauteur du sol a la cheville. 

— de la cheville au genou. 

— du genou a I’entre jambe. 

— du genou a coxo. 

— de coxo a la ceinture. 

(Envoyer la chaussure). 


Circonference a la cheville. 

— au bas de jambe. 

— au mollet. 

— au genou. 

-— a mi-cuisse. 

— a la cuisse. 

— a la ceinture. 


La deviation de la cheville est due a une luxation de Varticulation tibio-tarsienne. Pour la 
redresser, on emploie des appareils a montants articules sur la chaussure au moyen d’un etrier ; 
une bande en cuir fixee du cote de la convexite vient se fixer au montant oppose. Montants a 
rallonge. 


5744. Appareil (fig. 3230), montants Iateraux, articulation lib-re, etrier fixe a la 

chaussure, bride en T pour rappeler la cheville... Enfant Adulte 

275 » 300 » 

La c ourbure due a la faiblesse du tibia se produit en dehors, en dedans ou en avant. 

5745. Appareil (fig. 3231), montants Iateraux, articulation libre, palette au 

genou, fronde cuir entre les deux embrasses pour ramener le tibia vers 

sa position normale, etrier fixe a la chaussure.Enfant Adulte 

300 » 325 » 

5746. Appareil montant au-dessus du genou, bande cuir detraction sur la courbure 500 » 600 » 

Le genou se devie tantdt en dedans : genu valgum, tantot en dehers ; genu varum. Ces devia¬ 
tions sont dues a la faiblesse des muscles et des ligaments 


5747 Appareil (fig. 3232), montants'.Iateraux, articulation libre, fronde de Enfant Adulte 
rappel, etrier fixe sur la chaussure. 500 » 600 » 

5748. D° avec un montant a palette s’arretant au genou. 450 » 550 » 

5749. Appareil (fig. 3233), montants Iateraux, palette interne au genou, fronde 

de rappel, etrier fixe sur la chaussure, ceinture. 500 » 600 » 

5749 b D° (fig. 3333 b), montants doubles jusqu’a mi-cuisse. 600 » 700 » 
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5750. Appareil (fig. 3231) a montants lateraux, articule au genou, immobilisation fa¬ 
cultative, articule aux chevilles et a coxo, etriers avec point d’arret, etrier fixe 



a la chaussure : 

Enfant 

Adulte 



600 » 

700 » 

5751. 

Appareil (fig. 3235) pour paralysae ou ankylose definitive 
moule, montants lateraux : 

de la cheville, cuir 
Enfant 

Adulte 


(Moulage indispensable). 

600 v> 

700 » 

5752. 

Appareil (fig. 3236) pour paralysie de la cheville, etrier avec 
tiere et chaussures en cuir moule : 

point d’arret, molle- 
Enfant 

Adulte 


(Moulage indispensable ). 

550 » 

700 » 


5753. Appareil (fig. 3237) pour paralysie et faiblesse musculaire, montants lateraux 

articules au genou et a la cheville, verrou bilateral au genou avec tracteur de 
rappel, genouillere, cuissard cuir moule, point d’appui ischiatique, etrier fixe a 
la cbaussure : Enfant Adulte 

(Envoyer les mesures et la chaussure). 1000 » 1200 » 

5754. D° montant a la ceinture, molletiere cuir moule , . . 1200 » 1400 » 



Fig. 3238 • 


Ankylose du genou 

5755. Genouillere (fig. 3238) en cuir moule, 

2 montants lateraux. . . Enfant Adulte 

500 » 600 » 

Appareil (fig. 3239) pour ankylose defini- 
nitive, montants lateraux, molletiere en 
cuir moule : Enfant Adulte 

5756. A 2 ferrures ...... 500 » 600 » 

5757. A 3 ferrures ...... 600 » 700 » 

Le moulage est indispensable 



Fig. 3239 
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5758. Appareil (fig. 3240), rigide au genou, articule a la cheville, mena- 

geant Particulation tibio-femorale ... 

5758b. Appareil (fig. 3240 b), genouillere cuir moule, rigide au genou ar¬ 
ticule a la cheville . .... 

5759. Appareil (fig. 3241), pour ankylose definitive du genou, ’ montants 

ngides, cuissard cuir moule, etrier fixe a la chaussure pilon 
nonr raormirpicspnipnt 5 * 


pour raccourcissement .. 

(Indiquer la hauteur du raccourcissement, s’il y a lieu et 


3241 


Enfant 

Adulte 

500 » 

650 » 

600 » 

850 » 

800 » 

4000 » 


envoyer la chaussure ). 


PROTHiQSE 

Membres superieurs 

(Tons les appareils sont envoyes d V essay age avant leur finition). 


Flg * 3242 Fi S- 3243 Fig. 3244 

57 6 °. Appareil (fig. 3242), pour ankylose du poignet, avant-bras cuir moule, cercle 
metallique garni avec tracteurs elastiques cercie 

5761b A PPf reiI ( fig -3243), pour pseudarthrose du poignet, moule', lace! ‘ i ! 

5762. Appareil (fig. 3244), pour paralysie des extenseurs de^main^. 111 ^ 1 ? 1116 \ 

( Moulage~ indispensable'). 





5763. A pP a areil^(fig. 3245), pour faiblesse musculaire, montants articules, traction 

5763 c AppareiI ^ fig ‘ 3246 )> P our ankylose’ du coude . 

5763 d Appareil (fig. 3247), pour luxation de repauletThar^^rdoubir^ticulation ’ 















7, Rue de la Pepiniere — PARIS 


381 


Amputation des doigts 

Les doigts artificiels se font en tilleul, bois Ieger et 
resistant, rigides ou; articules. On les fixe au moyen 
d’une^petite gaine en metal ou d’une mitaine en peau. 

Le~tout est disismule par un gant. 

5767, Doigt rigide ..100 » 

5768. — articule(fig. 3248). 200 » 

Appareil (fig. 3249), avec mitaine cuir moule pour 

l’amputation de tous les doigts. 

5769^ Avec doigts rigides. 500 » 

5770. — articules.1100 » 

(Le moulage est ^indispensable, joindre le trace et les mesures 
de la main saine). 

Amputation de l’avant-bras 

Mesures a envoyer (fig. 3250): 

C6te sain : 

Longueur de Pextremite des doigts au coude A C, 

— du coude a l’aisselle C D. 

Circonference au niveau du metacarpe, sans comprendre le 
pouce1. 

C6te ampute : 

Longueur de l’extremite du moignon au coude E F. 
Circonferences inferieure 3 et superieure 4 du moignon. 

— du coude 5. 

— au milieu du biceps 6. 

— au niveau de l’aisselle 7. 

Tracer le profil du moignon et de la main saine. 



Fig. 3250 




Fig. 3251 Fig. 3252 Fig. 3253 


5771. Bras (fig. 3251), pour amputation au tiers inferieur, gaines cuir moule. Huit en 

cuir pour 1’articulation. Avec anneau et crochet .. 450 » 

5772. Bras (fig. 3252), pour amputation au tiers inferieur, cercle concentrique au 

poignet, main pouce articule. 650 » 

5773. Couteau pour dito. 90 » 

5774. Fourchette —. 90 » 

5775. Cuffler —. 90 » 

5776. Bras (fig. 3253), pour amputation au tiers superieur, articulation metallique, main 

avec pouce articule. .. 1200 » 

5777. -r- avec main tous doigts articules. 1800 » 

5778. — cercle concentrique au poignet, avec main a pouce articule. 1300 » 

5779. — avec main tous doigts articules.. . . . . . . . 1900 » 

La main en bois peut etre remplacee par une main en feutre. 

Supplement . 70 » 
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Amputation du bras 






Mssures a envcyzr (fig. 3254) : 
C6te sain : 

Longueur de Pextremite des doigts an 
D. E. 

—- du poignet au coude E. F. 

— du coude a Paisselle. 

— — a 1’acromion F G. 


C6te ampute (indiquer Ie c6te) : 
Longueur de Pextremite du moignon a Pa 
selleAB. 

— de Pextremite du moignon a Paci 
mion AC. 

Circonferences au bout du moignon 1. 

—- au milieu du moignon. 

— au niveau de Paisselle 2. 

Tracer Ie profil du moignon et de la main sait 


5780. Bras (fig. 3255), de travail, anneau et crochet . 

^781- — (fig. 3256), — avec tige d’avant-bras, anneau et crochet. 

5782. — — a double articulation 


Fig. 32 d 7 Fig. 3258 Fig. 3259 

5783. Bras (fig. 3257),, articule au coude avec came, main avec pouce articule . . . 1000 » 

5784. — — _ — avec main tous doigts articules. 1600 » 

Bras (fig. 3258), pour amputation haute, bande tissu lace : 

5785. Avec main a pouce articule. 1600 » 

5786. — main tous doigts articules. 2200 


Disarticulation de l’epaule 

5787. Bras artificiel fig. 3259), plaque cuir moule emboitant Pepaule et une partie du thorax arti- 

cule au coude avec came, cercle concentrique au poignet, main rigide a pouce 
srticiilc *•*•••••••.».»» . 2 qoO ^ 

5788. Dito main tous doigts articules. 2500 » 

(Le moulage est indispensable ). 
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5789. 

5790. 

5791. 


Jambe (fig- 3260) pour desarticulation de Pavant-pied de CHOPART., molletiere 

en cuir mouIe, pied articule, traction elastique.. ' . 900 >■» 

Jambe (fig. 3261), molletiere cuir moule, semelle garnie d’une piece en liege pour 
compenser la partie amputee, montant externe ou interne articule a la cheville, 
bride en T ramenant le pied dans sa position normale et assurant une stability 
parfaite a la marche.. 603 » 

Pilon (fig. 3262) pour desarticulation tibio-tarsienne, molletiere cuir moule lacee, 

embase bois garni cuir ... 590 


{Pour les jambes envoyer la chaussure). 

(Pour le pilon le moulage est indispensable. Donner la hauteur du raceourcissement ). 



Amputation au tiers inferieur 


Mesures a donner (fig. 3263). 

Cote sain : 

Hauteur du sol au milieu de genou PL. 

— du milieu du genou a l’entre-jambe KA. 
(Les hauteurs doivent etre prises la jambe 
saine fetant chausseej. 


Cote ampute : 

Longueur du moignon IN. 
Circonferences du moignon M, J. 

^ du genou. 

— de la cuisse H, G. 

(Joindre le trace du moignon ). 


5792. Appareil (fig. 3264), molletiere et cuissard cuir moule, boucle ou lace, articulation 

du genou libre.. - • • • - - - .. 1000 * 

5793. Jambe (fig. 3265), molletiere et cuissard »mr moule, articulation du genou libre, 

pied articule . ... 1200 * 

5794. Jambe (fig. 3266), avec piece de hanche et cemture. 1400 » 
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Fig. 3267 


Amputation ou tiers sup^rieur 

Mesures a donner (fig. 3267). 

C6te sain : 

Hauteur du sol au milieu du genou A B. 

— du milieu du genou h I’entre-jambe. 

— du sol a COXO A C. 

— — a la ceinture A D. 

Circonference de la taille. 

C6te ampute : 

Longueur du moignon. 

Circonferences du bout du moignon 7. 

— du genou 3. 

— de la cuisse 4 et 5. 

Diametre traversal du genou, Ie moignon etant 
plie. 

Pour les pilous, prendre les mesures la jambe 
saine etant chaussee. 

Pour les jambes prendre les mesures la jambe 
saine non chaussee, envoyer la chaussure. 



5795. Pilon (fig. 3268), pour marcher sur le genou, fut bois verni, bout cc. avec ceinture 


a mortaises... 200 

5796. D° avec ceinture a boulon..220 

5796 b D° avec ceinture ef piece de hanche a double articulation.280 



5797. 

5798. 

5799. 

5800. 

5801. 
5832. 

5803. 

5804. 

5805. 

5806. 


Pilon (fig. 3269), a marcher sur Ie genou, cuissard cuir moule quillon fixe 


— — — - — quillon articule a verrou. 

Jambe (fig. 3270), pour marcher sur le genou, molletiere et cuissard, 'cuir moule, 

articulation du genou avec verrou, pied articule. 

D° avec piece de hanche et ceinture.. 

Pilon (fig, 3271), mollet bois parchemine, cuissard cuir moule 

~ de BEAUFORT (fig. 3272), montants bois verni ou acier forge. 

Jambe (fig. 3273), — — — , pied articule 

(fig. 3274), molletiere bois parchemine, cuissard cuir moule . ’. 


(fig- 3265 page 383), v mqlletiere et cuissard cuir 
— (fig. 3266 page 383),-point d’appui sous I’ischion, 


moule, pied articule 


piece de hanche et ceinture 


850 

1050 

1600 

1700 

1000 

600 

800 

1200 

1100 

1400 


















■Siml 

E 

ML 





Mesures & donner (fig. 3275). 

C6te sain : 

Hauteur du sol au milieu du genou A B. 

— du milieu du genou a Pentfe-jambe B G. 

— du sol a COXO A C. 

— — a la ceinture A D. 

Circonferences de la cheville 5. 


C6te ampute : 

Longueur du moignon F G. 
Circonferences du moignon 1. 2. 3. 

— de la ceinture 4. 

Joindre 1 trace du moignon. 


Pour les pilons, prendre les mesures, la jambe saine etant chaussee. 

Pour les jambes, prendre les mesures la jambe saine non chaussee et envoyer la chaussure. 

Pilons (fig. 3276), fut bois verni, garnis tissu tres solidei 
)7. — avec ceinture a mortaises. 220 » 


et piece de hanche a double articulation 


Pilon (fig. 3277), fut bois verni, garni tissu tres fort, articule au genou, plaque d< 

hanche a double articulation. 

Pilon (fig. 3278), fourche bois, Ieger, ceinture a boulon. . 

Pilon (fig. 3279), fourche bois, cuissard cuir lace ou boucle, plaque de hanche ; 
double articulation ( sans bretelle ). 


5814. Pilon (fig. 3280), modele Service de Sante, articule au genou, ceinture a boulon . 450 

5815. — bois, Ieger, articule, ceinture a boulon. 550 

5816. Pilon (fig. 3281), cuissard cuir moule, plaque de hanche a double articulation. . 800 

5817. — — — quillon articule. 1150 

5818. — — — — avec mollet et pied de parade. 1500 
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Bretelle simple pour jambe artificielle.30 

— double — — — .50 

Bouts de quillon (fig. 3287), cc. moule. N os 3 4 

; 7 » 

— — (fig. 3287 b), entoile ... ,. . . ±5 

Soulier (fig. 3288), cuir, pour quillon.20 

Bouts de Cannes (fig. 3288), 

diametre interieur 12 15 16 19 22 ci 

1 50 2 » 2 50 3 » 3 50 

Couvre-moignons (fig. 3290). 40X22 40X25 45X22 45X25 c 
14 » 15 » 15 » 17 .» 

) D° avec anneau, boutrenforce 15 » 17 » 17 » 49 > 

Couvre-moignons (fig. 3290). 60x20 60x25 75X20 75X25c 
17 » 19 » 20 » 24 » 

1 D° avec anneau, boutrenforce 19 » 21 » 22 » 26 » 

Couvre-moignons RASUREL, pour amputation de iamb 
N° 1 2 3 4 

22 » 24 » ~M 28 

a Couvre-moignons RASUREL, pour amputation de cuisse 

N° 1 2 3 4 ' 

16 » 17 » 18 » 20 » 

: Couvre-moignons RASUREL, pour amputation de bras. 


Accessoires divers 


12. » 
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Fig. 3291 Fig. 3292 Fig. 3293 Fig. 3294 Fig. 3295 Fig. 3296 Fig. 329: 

5833. Bequilles (fig. 3291), doubles batons vernis noirs, crosse moleskine, rondelle 


batons effiles plus Ieger.es. 


5835. Bequilles (fig. 3292) a rallonge, rondelles cc. 


(fi g. 3293), batons bambou. 

(fig. 3294), anneau tournant, rondelles cc . 


5838. Bequille soutien (fig. 3295). ..■ . Ia 

5839. Cannes poignee forme crosse, merisier ou chataignier, bout cc . 

5840. — (fig. 3296), vernis noir, poignee bois, bout cc. 


5843. Bequilles roulantes (fig. 3297), chassis tube d’acier, 2 galets directeurs. 

CHAUSSURES ORTHOPEDXQUES 




44. Chaussures (fig. 3298), pour petite deviation, avec semelle liege de 

redressement.. . ..... la paire. 

45. Chaussures (fig. 3299), pour fracture, avec raccourcissement de 

moins de 5 cm. . . la paire. 

46. D° avec raccourcissement de moins de 10 cm . — 

47. Chaussures (fig. 3300) pour paralysie sciatique, avec appareil 

de CHEVRIER.Ia paire. 

48. Chaussures (fig. 3301), pour coxalgie ou grand raccourcissement 

de moins de 10 cm.la paire. 

49. D° pour raccourcissement de moins de 15 cm — 

50. Botte de roue (fig. 3302), pour amputation. . . la piece. 

51. Chaussures pour amputation, cambrure acier, avec avant pied 

articule.la paire. 
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Fi S- 3302 b Fig. 3303 Fig. 3305 Fig. 3: 

5852. Chaussures (fig. 3302 b), pour fracture de cuisse ou resection du E 

genou avec ankylose, grand raccourcissement compense par — 
liege exteneur ... f f 

5853. Chaussures (fig. 3303), pour pied varus 'reductible, * tuteur acier 

dans la tige pour maintenir la deviation .... la paire. 

Chaussures pour dames 

5854. Souhe« (fig. 3304), pour deviation legdre, semelle liege compen- 

5855. Souliers (fig. 33*05), pour grand raccourcissement** avec P ?aIon 

5856. b «« ier > Ponr raccourcissement jusqu’a 5 cm. . I a pai re 

5857. A PpareiI (fig. 3306), pour coxalgie, compen^nt le raccom^isse- 

ment, se porte sous le bas et permet de porter des souliers bas. 

Chaussures pour enfants 

5858. Chaussures (fig 3307), pour deviation interne ou externe, avec 

tuteur, semelle reductrice . . . Ta n • 

i859. Chaussures pour paralysie, baleinees . .* .* ’ * a paire. . 

Le prix des chaussures orthopediques s'entend 
pour une chaussure speciale et une chaussure normale. 


CHAISES, FAUTEUILS, VOITURES 

pour malade3 et mutiles 


5861 _ wnm’w -f c:ier ’ P°? r appartement, repose-pieds s 

5862 — 3309 ^’ bols ’ siege canne, marche-pieds coulissant 

coro' /-.I • . siege et dossier Cannes . 

58fi4‘ F ha i SC ■? ll t nte /£ g ‘ 3310 )’ ^gere. Fermee 62X30X100 cm" 

5864. Fauteuil pliant (fig. 3311), roulements a billj . . ; ' 


— avec portoirs c 
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.tug. Fig 33^ 

Voiture (fig. 3321), pour coxalgique, chassis et tube d’acier, matelas moleskine sur fond 

iormant sommier, longueur 1 m. 80. Sans capote ni tablier. 1-100 » 

Supplement pour capote et tablier. ' ggg > 

Voiturette (fig. 3322), en osier verni, capitonnage interieur avec capote et tablier 

Longueur mterieure . . . 120 140 160 180 200 cm. 

. . , . J , 925 » 1025 » 1125 » ~1225 » 1325 » 

— enbois laque, panneau de tete 
ouvrant, gouttiere a tetiere 

regable ........ 1250 » 1375 »' 1500 » 1625 * 1750 » 
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CAOUTCHOUC MEDICAL 

Appareils pour anus artificiel (Voir page 149). 

— — fistule hypogastrique. (Voir page 178). 

— — fistule lombaire. (Voir page 183). 

— — cystotomie. (Voir page 178). 

— — lavages d’estomac. (Voir page 142). 


Ballons pour oxygene. (Voir page 293). 
Vessies a glace (Voir page 292). 



Fig. 3323 Fig. 3324 Fig. 3325 


5889. Appareil (fig. 3323), pour incontinence des matieres, feuille Enfant Cadet Adulte 

anglaise grise, boudhon aluminium.130 » 160 » 189 » 

5890. Bouillottes (fig. 3324), avecanse. ......... 14x21 17x24 18x30gcm. 

feuille anglaise grise forte.36 » 40 » 48 » 

5891. Bouillotte cc. moule sans soudure, qualite superieure, pouvant servir de^doucbe, 

avec tube 1 m. 50. . .. i i .*.... 46 » 

5892. Boucbons (fig. 3325), cc., N os . 1 a 3 4a 6 7 8 

pleins, a 1 ou 2 trous.1 » 2 » 4 » 6 » 



Fig. 3326 


5893. Canules (fig. 3326), pour lavement, 2 yeux Iateraux, long. 25 30 50 cm. 



Fig. 3327 


Fig. 3327 

5891. Canules (fig. 3327) pour injections vaginales, 20 cm. 5 ■ 16|i|trous 

6 » 8 » 

5894 b. Canules cc. pour injections vaginales a 45°, a double courant. 25 
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908. Matelas (fig. 3333), capitons creux, feuille anglaise tres epaisse : 

25X35 40X40 35X50 50x50 40x60 50x70 60x80 70x90 80x105 i 

130 » 160 » 190 » 270 » 250 » 340 » 440 » 580 » 790 » 

909. Souffle! special pour dito. .. 

910. Matelas DUNLOPILLO, cc. mousse LATEX, 190X80X10 cm. .. 

911. Housse pour dito, tissu caoutchoute... 


Poires (fig. 3334), tout c 


>913. Poires (fig. 3334 b), canules os, contenar 
914. Poires avec monture porcelaine a olive 



5915. Redresseur (fig. 3335), pour oreilles, feuille anglaise . 
5915 b Seins artificiels (d la demande). 

5916. Suspensoir (fig. 3336), feuille anglaise, avec ceinture 


Enfant Adulte 
14 » 18 » 


TJrinaux pour hommes 




5917. Urinal (fig. 3337), forme jambon, avec anse feuille anglai 

5918. — (fig. 3338), bouchon buis. 

5919. — (fig. 3339), cc. moule. 

5920. — (fig. 3340), avec crochet et tube d’ecoulement . 





















• 3241 Fig. 3342 Fig. 3343 Fig. 3344 

Urinal de jour (fig. 3341), sans ceinture, poche ronde ou longue, 3 tailles. 

—’ — avec ceinture — —= — _ 

D °’ ^fig. 3342), avec ceinture, suspensoir et sous-cuisses, poche Ionsue 
ou ronde .. e> 


Urinal de jour et de nuit (fig. 3343), a double suspensoir : 

— en feuille anglais e grise. 

~ — rouge, boutonnieres renforcees 

Urinal de MALBECK (fig. 3344), avec ceinture tissu elastique . 


Fig. 3347 

Urinal de nuit (fig. 3345), poche ronde et tube intermediate, 3 tailles 

D°, avec suspensoir. 

Urinal (fig. 3346), pour vieillards, poche a coulisse, 1 seule taille 
- de nuit NATTON (fig. 3347), modele depose, a double suspensoir et tub 
d ecoulement. Boutonnieres renforcees. 

Urinaux pour femmes 


Fig. 3348 pj 314Q 

= • J349 Fig. 3350 

- Urinal (fig. 3348), portatif, bouchon buis. 

• — ( fi g- 3349), ovale, carcasse fil de fer. 

— (fig- 3350), en caoutchouc monte 

~ — avec crochet et tube d’^coulement . 
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5980. Limes (fig. 3379), sur manche, pointe cure-ongle, manche. 

5981. Limes sans manche, pointe cure-ongle . . . Longueur. 

5982. Limes souples, bouts ronds. . . . Longueur. 


Fig. 3379 

Ebene Ivoire Metal 



5983. droits 

5984. courbes. 

5985. Ciseaux fins, pour envies, acier fin chrome, courbes 

Polissoirs (fig. 3381), peah demontable.Longueur. 14 



5986. 

5987. 


ebene .. • 10 

ivoire. 

Pince a epiler (fig. 3382), mors ronds ou carres . . . . 

Trousses pedicures et manucures. 


SUPPLEMENT 

Gants pour accoucheurs 

5988 b Gants'pour accoucheurs, manchette tres longue, point. 7,7 8 oa8Xi la paire, net. 32 
Seringues “ PYREX ” 


iunU i > Uliijl * 


~ ' ' 


5991. 

5992. 


Seringues PYREX pouvant se flamber : 
Contenance... 1 2 3 

Frott. median net. 6 » 7 » 7 75 

— lateral — 6 75 7 75 8 50 

Seringues PYREX a bouton plein : 
Contenance. 1 2 

Frott. median net. 7 75 8 50 

lateral — 8 50 9 50 

Seringues PYREX, piston et bouton plein : 
Contenance. 1 


5993. 

5994. 


5995. 

5996. 


5997. 

5998. 


5999. 

6000. 


Frott. median . 
— lateral 



net. 9 50 9 75 

■ — 10 25 10 75 

Plateaux metal 

Bassins haricot. 

metal nickele. ... ......... net. 

— chrome. 

Plateaux metal, modele simple 

Nickele . net 

Chrome ...... . . — 28 » 32 » 30 » 

Do modele soigne. 250X150x40 300X200X50 360x260X_ft 

Nickele . net. 38 » 59 » 76 » 

Chrome .— 49 » 76 » 100 » 

Toise pour nouveau-nes 

Toise pour nouveau-nes, curseur a glissiere, bois verni. ....... net. 11 


185X120X25 215X145X25 235xl60x25mm. 
22 » 25 » 28 » 
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TABLE DES AUTEURS 


A 

Abadie 

Curette pour les yeux ..... 94 

Ecarteur abdominal.143 

Pinces jumelees.. 148 

Releveur de paupiere. 89 

Alexandre 

Insolateur . 136 

Albarran 

Canule rectale.156 

Ecarteur.165 

— pour le rein .... 179-181 

Pince pour pedicule renal .... 182 

Seringue pour instillations .... .162 

— vesicale.171 

Albertin 

Tracteur pour fibrome . . . . . 208 
Alquier 

Bequillon pour fracture. . . . 240 

Attelles.243 

Amaddrdt 

Appareil pour pneumo-thorax. . . 53 

Amieux 

Calotte pour radiographie .... 349 

Anel 

Stylet pour les voies Iaerymales . . 93 

ASS Cm:ette uterine ; . . . . . . 194 

Aubaret 

Rugine . ... . . 95 

A.UBIN 

Seringue pour anesthesie .... 75 

Auclalr 

Masque pour radiographie .... 349 

Advard 

Canule vaginale . . . ... 196 

Curette uterine . . . 194 

Depresseur vaginal . . . . . . 187 

Dilatateur uterin ....... 192 

* Sonde uterine.194 

Valve vaginale a poids ..... 
Axenfeld 

Ecarteur des voies Iaerymales . . . 90 


Babinsky 

Marteau percuteur ...... 50 

Baillart 

Ophtalmo-dynamometre .... 88 

Tonometre.87 

Ballenger 

Couteau a bascule.116 

Bar 

Clamp pour cordon ombilical. . . 216 

Baratoijx 

Lampe pour sinus.. 120-326 

Pinces a anneaux.102 

Serre-nceud. ..105-114 

Trocart pour sinus.120 

Barcat 

Radiumtherapie.59 

Barnes 

Ballon dilatateur.154 

Barr ail 

Electrodes pour haute frequence . . 348 

Barth 

Ecarteur mastoidien.107 


Barthelemy 

Seringue pour huile grise .... 41 

Bassdet 

Pince a anneaux.. . 146 

BAYEUX 

Aiguille a prise de sang. . . . 41-43 

Oxygenateur. 55 

Bazzi-Biancchi 

Phonendoscope.48 

Becart 

Seringue pour transfusion .... 60 

Beckmann 

Ciseaux pour cornet. . . . . 114 

Beclere 

Hysteromanometre.197 

Sonde uterine. 197 

Beebe 

Loupe aplanetique. 82 

Beer 

Erigne pour iridectomie. . . . 91 

Belloc 

Sonde pour tamponnement. . . 117 

Benedict 

Appareil pour metabolisme ... 53 

Bensaude 

Anus cope.153 

Electrode pour diathemie .... 344 

Lancette. . 60 

Rectoscope..155 

Seringue pour heniorroides . . 155 

Beredska 

Perforateur pour osteosynthSse . . 231 

Berger 

Loupe pour les yeux. . . . 82 

Pince tire-Iangue.13-79 

Bergonie 

Bougies electrolytiques . .... 330 

Bernou 

Appareil pour oleothorax . . . ^ 54 

Bloch ^ 

Compresseur amygdalien .... 128 

Blot 

Perce-crane. . 215 

Boeckel 

Attelle pour bras . . . . . 241 

— — jambe ...... 244 

Boiffin 

Porte-aiguilles. . . . . . 23 

Boissard 

Serre-fines.216 

Bombard 

Drain pleural. . 62 

Bon ain 

Pince pour les amygdales .... 129 

— — la corticale.225 

— — les lames vertebrales. . 225 

Bonnaire 

Pince a faux germe ...... 216 

Bonnead 

Seringues uretrales . ... . . 162 

— vesicales.170 

Bonnet 

Gouttieres pour fractures .... 242 

Bordier 

Electrodes pour diathermie. 340-342-346 
Borgniet 

Pessaires sur plancher.210 

Bosviel 

Compresseur amygdalien .... 128 

14 
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BOS WORTH 

Scie pour la cloison.115 

Bottini 

Pinces hemostatiques. 11 

Bouchard 

Even fail ophtalmologique .... 84 

Boudet 

Sonde pour lavement electrique . . 330 

Bouilly 

Ciseaux uterins. 9 

Ctxrettes uterines.194 

Boulay 

Porte-coton pharyngien.123 

Bourgeois 

Pince pour amygdales.129 

Bouveret 

Speculum vaginal.185 

Bowmann 

Aiguilles opiitalmologiques ... 91 

Sondes ..93 

Stylet.93 

Boyer 

Gouttiere pour le genou ... . 244 

Bozemann 

Sonde uterine. . . ... . . 194 

Braun 

Canule uterine. 195 

Crochet obstetretical. . . . . . 215 

Seringue uterine . . . ... . 195 

Brawley 

Rapes pour sinus.121 

Broca 

Canule tracheale . 138 

Brocq 

Cuvette pour lupus ...... 80 

Brown Sequard 

Esthesiometre. 49 

Brunings 

Serre-nceud . . . . . . . 130 

Buch 

Dilatateur uterin. 192 

Budin 

Compas pelvimetre ...... 211 

Perce-membrane.212 

Sonde uterine. 194 

Sterilisateur. . 306 

Tire-lait..306 

Butlin 

Tracheotome. 137 


C 


Calot 

Aspirateurs. . . 45 

Embouts ..46 

Calve 

Trocarts . . . . . . . 46 

Cambies 

Electrodes pour diathermie . . 344 

Camus 

Curette. 42 

Masque pour anesthesie. . . . 75 

Cantonnet 

Galvanisation pour les yeux ... 88 

Canuyt 

Trocart pour sinus.120 

Carpenter 

Spatules pour amygdales .... 128 

Carrel 

Drains.61 

Casselbury 

Ciseaux pour comets.114 

Castex 

Electrodes pour diathermie . . . 341 

Chambon 

Lancette a vaccin.60 


Chafut 

Aiguilles a sutures.26 

Gants. 291 

Pinces a 2 griff es.12 

— a etales. 12-144 

Champetier de Ribes 

Ballon dilatateur.212 

Curette irrigatrice ..217 

Stethoscope.49-211 

Chassaignac 

Bistouri... . 

Erigne pour resection.221 

Trocart courbe .47 

Chancel 

Regulateur pour etuves . . . 285 

Chatellier 

Abaisse-langue.126 

Curette pour mastoide.109 

Pinces pour vegetations. . . . 125 

Speculum nasi.. 110 

Chavannes 

Curette obstetricale ..217 

Chavanon 

Reducteur de lumiere . . . . . 327 

C heron 

Pince uterine.189 

Chevalier Jackson 

Tracheo-broncho-cesophagoscopie. . 140 

Chip ault 

Ciseaux pour trepanation .... 238 

Cholewa 

Speculum nasi.Ill 

Chompret 

Curettes pour sinus , . . 109-122 

Citelli 

Pince emporte-piece ...... 109 

Clar 

Miroir electrique . . .... 99-325 

Claude 

Manometre rachidien .... 44-52 

Clover 

Bequille pour accouchement . , . 211 

Colies 

Radiumtherapie ....... 59 

Cooper 

Bistouri pour hernie. . . . 5-152 

Cornet 

Pince pour lamelles . . . . . . 312 

Coryllos 

Cadre abdominal.201 

Courcoux 

Sphygmotensiophone ..... 52 

CUNEO 

Clamp pour anus . 149 > 

Etrier pour fractures.'.227 

Cusco 

Pelvi support ........ 245 

Pince Iaryngienne . ... . . 136 

Speculum vaginal . . . . . 184 

Cuzzi 

Curettes uterines.217 

Chevassu 

fSonde prostatique . . . . . 175 

— pour ureterographie . . . 180 

Table pour voies urinaires .... 250 

D 

Dalgreen 


Darier 

Pince pour paupieres. 94 

Dartigues 

Ecarteur abdominal.143 

Hysterolabe.. . 207 

Laparostat. 202 

Porte-soleil.260 
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Daviel 

Couteau pour cataracte.91 

Curette — —.91 

Debrandt 

Pince pour lamelles.312 

Degrais 

Radiumtherapie.57-58 

Dejerine 

Marteau percuteur.50 

Delabarre 

Ouvre-bouche ..78 

Delageniere 

Desenclaveur.208 

Pince ab dominate.204 

— hemostatique. 11 

— pour rein .182 

Delassus 

Speculum vaginal.186 

Delbet 

Curette pour calculs.183 

Drain pleural.62 

— ondule ........ 61 

Delestre 

Ciseaux.10 

Delille 

Stethoscope ........ 48 

Delineau 

Pince a gaze.190 

Delore 

Crochet obstetrical.215 

Delstanche 

Anneau pour oreille.106 

Masseur du tympan.100 

Seringue pour lavage.104 

D EMELIN 

Forceps . . . ..213 

Demonchy 

Uretroscope.. . 160 

Denonvillers 

Tord-fil. .132 

Depierris 

Pipette nasale.119 

DeschXmps 

Aiguilles a sutures . . . . . 29-221 

Desjardins 

Curette a calculs.151 

Ecarteur abdominal.150 

Pince a calculs.151 

— pour rectum . . . . . 156 

Desmarets 

Masques au protoxyde d’azote . . 76 

Desmarres 

Pince pour paupiere.94 

Releveur.89 

Scarificateur.80-93 

Desnos 

Instillateurs.162 

Tubes pour sondes.169 

Devraigne 

Pince pour Ie cordon.216 

Dieulafoy 

Aspirateurs.45 

Doleris 

Curette uterine.194 

Dilatateur uterin.191 

Ecouvillon uterin.194 

Sonde uterine.195 

Donzelot 

Arteriotensiometre.51 

Don ay 

Appareil pour insufflation .... 197 

Curette pour biopsie. . 198 

Dowel 

Ciseaux a rotation.92 


Doyen 

Abaisse-langue.126 

Aiguilles a sutures . . . . 22-28 

Boite a eau sterile.283 

Ciseau pour trepanation .... 237 

Compresseur pour amygdale . . 128 

— — trepanation . 237 

Ecarteur abdominal . . . . . . 200 

Erigne ..208 

Gouge pour trepanation .... 237 

Ouvre-bouche.79 

Pince pour coprostase . 15-147 

— — compresses.19 

— emporte piece.237 

— hemostatique. 11 

— pour ligament large .... 204 

— — ongle incame .... 222 

— — ovaires.206 

— — pour polypes du nez . . Ii3 

— porte aiguilles. 11 

— tire Iangue ..79 

Porte aiguille a declenchement 23 

Rugine costale. ....... 224 

— costotome.225 

Scie pour trepanation . . . 236 

Tracteur pour fibrome.208 

Trepan.236 

Valve abdominale.201 

— vaginale. 199-187 

Dubois 

Ciseaux uterins . 214 

Dochastelet 

Aspirateur de graviers.175 

Urinal.168 

Ducroquet 

Gouge a main.. 108-226 

Duguet 

Siphon pour thoracentese .... 47 

Dujarrier 

Agrafes. 232 

Dumontpallier 

Pessaires. 209 

Duplay 

Speculum nasi. 110 

Pince pour polypes. 113 

Dupouy 

Aiguilles k ponction lombaire. . . 44 

Dupont 

Pinces a compresses.19 

Duval 

Ecarteur abdominal.201 

Pinces k coprostase . . . . 15-147 

— pour 1’intestin . . . 15-19-145 

— — Ie poumon. . . 15-19-146 

— — thermo cautere ... 64 


E 


. 142 

. 311 

91 

41 

28-216 

10 

. 172 

. 12.6 
. 131 

. 109 

. 134 

. 168 


Einhorn 

Appareil pour sue duodenal 
Saccharometre .... 
Elliott 

Trepan corneen .... 
Emmery 

Aiguilles intra-veineuses 
Emmet 

Aiguilles pour perineorraphie 

Ciseaux. 

Ertzbischoff 

Robinet pour sondes. 

Escat 

Abaisse-langue. 

Pince emporte piece. 

— gouge . 

Tube a poudre .... 
Urinal. 
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Eslander 

Cisailles costotomes.225 

Esmarck 

Appareil hemostatique.219 

Ettinger 

Dilatateur uterin.192 

F 

Farabeuf 

Bistouri pour resection.220 

Cisaille — 224 

Ciseaux — 223 

Couteaux — 219 

Daviers — ..... 221 

— pour phalange.222 

Ecarteurs. 143-202 

Pinces pour resection . . . . 222 

Rugines. 107-220 

Scie pour amputation.219 

Sonde cannelee . 20 

Farkas 

Pince pour sutures. 31 

Faucher 

Tube pour lavage d’estomac . . . 142 

Faure 

Aiguille a pedale ....... 27 

Ciseaux uterins ....... 9 

Ecarteur abdominal.200 

Pince pour Fartere uterine. ... 17 

— biopsie.198 

— compresses ..... 13 

— ligament large . . . 17-204 

— peritonisation .... 19 

Fauvel 

Pince laryngienne.136 

Fein 

Couteaux amygdaliens ..... 125 

Feidbauch 

Dilafateurs de narines . . # . . . Ill 

Feliki 

Masseur prostatique . . . . . 163 

Felizet 

Sonde cannelee. 20 

Tenotome . 6 

Fergusson 

Speculum vaginal.186 

Ferree Rand 

Perimetre . . . . 84 

Finochietto 

Etrier pour fracture . . . . . . 227 

Flandrin - 

Cystoscope.172 

Foerster 

Pince pour les yeux.92 

Follin 

Ophtalmoscope.82 

Forgues 

Stilligoutte rectal..157 

Foy 

Ampliometre . 52 

Fraenkel 

Laveur nasal. .119 

Pince laryngienne ...... 136 

Fremont 

Tube pour lavage d’estomac . . . 142 

Friedel 

Sphincteroscope- . . . . . . 153 

Rectoscope. 155 

Fro in 

Tubes pour intubation.138 

Frossard 

Pulsometre. 52 

Stethoscope.48 

Furet 

Diaphanoscope.120 


G 


Galezowski 

Blepharostat.89 

Couteau.93 

Dilatateur des voies Iacrymales . . 93 

Porte-aiguilles.24 

Sclerotome.91 

Seringue . 93 

Serpette. 91 

Stylets.93 

Galton 

Sifflet pour acoumetrie.101 

G ARIEL 

Pessaires.210 

Gasquet 

Emano-injecteur . •.55 

Gaudin 

Porte-aiguille ........ 26 

Gault 

Seringue a paraffine . . . . . . 117 

Gautier 

Bougies pour diastolisation. . 117-343 
Gelle 

Canule pour 1’entrum.104 

Tube pour insufflation.103 

Gerota 

Tube pour prostatectomie . . . 176 

Gibert 

Ecarteur pour mastoide. . . . 107 

Seringue pour septum.116 

Gigli 

Scie ..238 

Glatzel 

Miroir metallique. . . . . . m 

Gosset 

Aiguilles a sutures.25 

Boites a gants. 284 

— pour sterilisation. .... 285 

Clamp pour estomac. . . . . 147 

Ecarteurs. 143-144-202 

Ecraseur pour appendice . . . . 150 

Pinces pour compresses.19 

Gougenheim 

Pince laryngienne.136 

Goullioud 

Pinces pour hysterecfoihie .... 205 

Gourdet 

Curette uterine. 194 

Graefe 

Couteaux pour cataracte .... 91 

Crochet..gj 

Curette . 91 

Kystitome.. 

Panier cesophagien._ Igg 

Pince a fixer ..g 2 

' Gregoire 

' Pince a ressort •.48 

— traction.14-145 

Grim berg 

Aiguille a prise de sang. 43 

Pince a biopsie.jgg 

Gross 

Appareil pour lavage intestinal . . 156 

Etuves au formol.288 

Grunewald 

Pince emporte piece. 114 

Guelliot 

Speculum vaginal.187 

Guepin 

Canule uretrale. 163 

Guido Fischer 

Seringue pour anesthesie .... 75 

Guisez 

Oesophagoscopes. 140 

Radiumtherapie. 57 

Seringue tracheale.* 134 
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Guyon 

Aspirateur de graviers.175 

Bougies exploratrices.158 

Catheters.159-161 

— canneles.165-175 

— tranchants.165 

Crochets pour corps etrangers. . . 174 

Cuvette ovale ..172 

Explorateur vesical.174 

Instillateurs.162 

Masque pour anesthesie.75 

Mandrin pour sondes.166 

Meatometre.158 

Meatotome.158 

Olives uretrales.159 

Seringue pour instillations. . . . 162 

— vesicale. ...... 171 

Sonde cannelee ...... 165 

— evacuatrice.174 

Tenaculum.180 

Tube pour taille.. 176 

H 

Hajek 

Pince pour sinus . . . ... . 122 

Halle 

Dilatateur anal.153 

Hallopeau 

Attelle p. osteo-synthese .... 233 

Hazlstead 

Pinces hemostatiques.11 

Hartmann 

Aiguille pour vaisseaux .... 29-221 

Canule pour sinus.121 

Couteaux pour vegetations.... 125 

Diapason. 100 

Ecarteurs. 143-202 

Furonculotome ....... 105 

Pince a coprostase.147 

Pince emporte piece . . . . . 114 

— a eversion.14-145 

— intestinale. 145 

— pour le conduit. 110 

Porte coton uterin ..189 

Tenotome ..106 

Hautant 

Fauteuil pour laryngologie. . . 277 

Gouges .... S .... 108 

Speculum nasi. 110 

Hayem 

Stethoscope.48-211 

Hegar 

Mandrins.154-193 

Heister 

Ouvre bouche. 77 

Heitz-Boyer 

Electrode pour diathermie .... 343 

Pince pour sequestre. . . . . . 222 

Hennequin 

Ciseau pour resection.226 

Gouttiere . 243 

Poulie pour extension.242 

Henry 

Tire Iait. 306 

Herff 

Agrafes. 33 

Hess 

Viscosimetre ....... 53-311 

Hesselmann 

Levier pour platre.247 

Hedrxelodp 

Ventouse temporale. 97 

Higgijet 

Couteau pour amygdale .... 127 

Hodge 

Pessaires.209 


Hoggs 

Cartons ophtalmologiques . 


Holmes 

Stereoscope. 87 

Holmgreen 

Laines.87 

Houzel 

Ecarteur. 143 

Pinces a compresses.19 

Hurd 

Spatule pour amygdales.128 

I 

Iribarne 

Drain uterin ........ 211 

Itard 

Speculum auri. 101 

Sondes. 103 


Jaboulay 

Boutons anastomotiques 
Jaeger 

Plaque palpebrale 
Jalaguier 

Aiguille a sutures. 
Janbreau 

Laveur masseur . . 

Janet 

Canules uretrales. 

— uterines . 
Disque protecteur 
Etuves pour sondes . 
Seringues uretrales . 
Janssejt 

Ecarteur masto'idien . 
Pince pour septum . 

. Pince gouge . 

Jaubert 

Brassard .... 
Javal 

Ophtalmometre . 

Jayle 

Dilatateur .... 
Pinces a compresses . 
Speculum vaginal. 
Valve vaginal . 
Ventouse uterine . 
Jennings 

Ouvre-bouche . 

Jolly 

Mandrins . . 

Jones 

Appareil pour fractures 
Jouffray 

Electrodes . ... 

Pince pour diathermie 
Jube 

Seringue a transfusion 
Judd 

Pince pour sutures . 
JuiLLIARD 

Masque. 


. . 186 
187-188-199 


K 

Kabierski 

Lance-poudre . 134 

Kalt 

Canule pour les yeux.92 

Curette.94 

Pince a granulations.92 

Kehr 

Drains ..62 

Kelley 

Blepharostat.89 
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Kelly 

Clamp pour appendice . 
Killian 

Bistouri pour la cloison. 
Couteau. 

Gouge . 

Porte-coton laryngien . 

Rugine.• • 

Seringue pour anesthesie . 

Spatule. 

Speculum nasi. 

Kirmisson 

Crochet oesophagien. 

Poulie pour extension . 
Kirschner 

Etrier pour fractures. 

Kirstein 

Abaisse-langue. 

Knapp 

Iriditome. 

Pince a granulations. 

Kocher 

Bistouri . . . . . . 

Ciseaux. 

Pinces hemostatiques. 

Cercle pour anesthesie . 
Koenig 

Speculum auri. 

Kollmann 

Aspirateur uretral ... 

Dilatateurs. 

Pince pour corps etrangers. 
Korotkow 

Sphygmotensiophone 

Krause 

Bougie obstetricale . . . . 

Serre nceud. ..... 
Trocart pour sinus . . 

Kretschmann 

Curettes. 

Krishaber 

Canules tracheales 
Kuss 

Appareil pour pneumothorax 


150 

116 

116 

116 

133 

116 

116 

116 

111 

139 

242 

227 

126 

91 

94 

5 

9 

10 

259 

101 

160 

161 

164 

51 

212 

114 

120 

106 

138 

53 


L 


Labarraque 

Ecarteur mastoidien .... 
Labat 

Seringue pour anesthesie . 
Laborde 

Aiguilles a ponction Iombaire 
Dilatateur pour tracheotomie. 

Pince tire-langue. 

Laboure 

Aiguilles pour amygdales . 
Ladreit de Lacharriere 

Appareil pour insufflations. 

La Force 

Adenotomes. 

Lagrange 

Curettes herse. . . . 

Releveur des paupieres . 
Laillier 

Scarificateur. 

Lamboxte 

Attelles pour osteosynthese. 

Daviers. 

— pour tenir Tattelle. 

Perforateur.. 

Rugine. 

Tire-fond. 

Vis. 


107 

74 

44 

137 

79 

127 

104 

125 


94 

90 

80 


234 

2:9 


235 

231 

230 

230 

234 


Landolt 

Couteaux pour les yeux 
Perimetre ..... 
Porte-aiguilles. 

Lane 

Davier . 

Pinces jumelees 
Langenbeck 

Doigtier .. . 

Lannelongue 

Perforateur . 
Lapersonne 

Aspirateur. 

Larche 

Aspirateur . . . 

Lardennois 

Attelles pour fractures . 
Cadre gouttiere . 

Larrey 

Stylet. 

Scie 

Larroyenne 

Speculum vaginal 
LAUREN 90 

Pulverisateurs ... 
Laurens 

Abaisse-langue. . 

Ballon. 

Pince pour la cloison . 

— — sinus . . . 

— — turbinotome 
Laveran 

Boite pour lamelles . . 

Le Dentu 

Decolleur . . 

Rugine. 

Leduc 

Tube a poudre. 

Lefour 

Drains uterins .... 
Le Fur 

Sondes .. 

Legendre 

Appareil pour respiration 
Leghouest 

Gouge.. 

Legroux 

Ouvre-bouche .... 
Legued 

.Aiguilles pour anesthesie 
Bassin pour pansements. 
Crochet . . . 

Doigtiers a collerette. 

Ecarteur. 

Electrodes . . 

Pince a champs . 

— perineale 

— pour le pedicule . 

— — l’uretere . 

Valve. 

Lemaire 

Drains uterins .... 
Lemaitre 

Salpingos cop e'. 
Pharyngoscope ... 
Le Mee 

Abaisse-langue. 

Fauteuil. 

Lampe pour sinus. 
Manche pour cautere 
Lepage 

Sonde uterine .... 
Lerat 

Aiguilles. 

Leriche 

Rugine. 


. 91 

. 84 

. 24 

. 222 
. 148 

. 124 

. 231 

. 92 

. 45 

. 242 

243-271 

20-154 
. 219 

. 185 

. 98 

. 127 
. 117 

. 115 

. 122 
. 115 

. 312 

. 132 

. 132 

.. 134 

. 217 

. 178 

. 54 

108-226 

. 77 

. 176 

. 179 

. 183 

. 163 

. 179 

. 313 

. 181 
. 182 
. 182 
. 181 
. 177 

. 217 

. Ill 
. 123 

. 127 

. 278 

. 120 
. . 328 

. 217 

26 

. 221 
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Lermoyer 

Crochets pour amygdales 
Couteaux pour vegetations 
Drains pour sinus. 

Pince pour amygdale 

Septotome. 

Serre-noeud. . 

Speculum pour masto'ide 
Trocart pour sinus . 
Leroux Robert 

Electrodes. 

Lesieur 

Oxygett. 

Lichwitz 

Canute pour sinus 
Liebaud 

Trocart pour sinus . 
Liebrecht 

Pinces.. 

Lisfranc 

Couteau pour amputation 
Lister 

Pinces pour drains . 
Liston 

Cisailie . . . ... 

Pince. 

Lombard 

Canutes tracheales . 

Masse.. 

Pince-gouge .... 

Seringue. 

Lorenz 

Pelvi support .... 
Lubet-Barbon 

Drains pour sinus. 

Pinces pour le nez . 

— — les oreiltes . 

— — vegetations. 

Luc 

Curettes pour sinus . 
Ecarteur de joues. 

Pince pour cornets . 
Lucae 

Pince pour oreiltes . 

Luc a s • Ch ampionniere 

Aiguille a suture ‘. . . 

Ciseau pour resection 

Perforateur. 

Pince pour hernie. . 

— tire-langue . . . 

Pulverisateurs .... 

Ludwig 

Curettes. 

Luys 

Cystoscopes. 

Instrument pour 1’uretre. 
Separateur des urines . 
Uretroscope . . 


. 127 

. 124 

. 121 
. 131 

. 115 

105-114 
. 108 
. 120 

. 342 

.' 55 

. 120 

. 120 

. 92 

. 219 

14-62 

. 224 

. 223 

. 138 

. 108 
109-122 
. 105 


245 

131 

112 

102 

125 


122 

127 

113 


102 


25 

226 

231 

152 

79 

135 


106 


. .172 

. 160-163 
. . 174 

. . 160 


Mac Carthy 

Uretro-cystoscope. 
Mac Ewen 

Ciseaux gradues . 
Mahu 

Pince pour l’attique 
— turbinotome 
Maisonneuve 

Uretrotome. 

Malecot 

Sondes a demeure 
Malherbe 

Dilatateur anal 
Mallez 

Explorateurs . 


. . 173 

. . 225 

. . 109 

. . 115 

. . 164 

. 167-177 

. . 153 

. . 158 


Marc Andre 

Abaisse-langue. 


126 


Marfan 

Abaisse-langue. 

Seringue nasale. 

Marion 

Conducteur pour fil scie 

Clamp ureteral. 

Dilatateur ........ 

Drains.• . 

Etuves pour sondes. 

— — cystoscopes 

Pince pour tenir les sondes. 
Sondes. 

de Martel 

Appareil trepan. 

Conducteur pour fil scie 
Ecraseur pour gastrectomie 
Instrumentation diathermique. . . 
Pince hemostatique . . . . . 

— pour ccecum. 

Trepan .... . 


126 

119 


. 233 

. 381 

. 177 

. 177 

. 173 

. 173 

. 168 
167-175 


. 238 

. 238 

. 148 

. 345 

13-238 
. 150 

. 238 


Mascarenhas 

Ecarteur abdominal ..201 


Masmonteil 

Appareil pour fractures.241 

Mathers 

Tire-Iait. ..306 


May 

Ophtalmoscopes.83 

Mayo 

Ciseaux ... ..... 8-152 

Ecraseur stomacal.148 

Tube pour anesthesie.77 

Mendel 

Seringue tracheale.134 

Menard 

Pince gouge.224 

Michel 

Agrafes.31 

Pinces . 12-18-32 


Michon 

Porte-aiguille . 
Minet 

Speculum . 

Mohr 

Presse-tube . 

Monod 

Pince a biopsie 
Mon oyer 

Echelles.... 
Montbrun 

Electrodes oculaires 
Montprofit 

Aiguilles ... 
Valve .... 
Morax 

Blepharostat . 
Compte-gouttes . 
Trousses. 

Morestin 

Pince tire-langue . 
Moritz-Schmidt 

Releveur du voile 
Morizot 

CEillere galvanique 
Morton 

Ophtalmoscope 

Motais 

Pince palpebrale . 
Motz 

Disque protecteur 
Mouchotte 

Drains uterins . 


. . 26 

. . 159 

. . 163 

. . 198 

. . 84 

. 88-342 

. . 28 
. . 201 

. . 89 

. . 97 

. v 95 

. . 79 

. . 123 

. . 88 

. . 83 

. . 94 

.162 

. . 218 
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Moure 

Canute retro nasale . 

— pour oreille . 
CouteaU pour vegetations 
Curette pour ethmoide . 

— — sinus . 

Osteotome. 

Pince pour la cloison 
Speculum nasi 

Muller 

Ecarteur du sac Iacrymal 
Murphy 

Boutons anastomotiques 
Canutes rectales . 

Pinces a traction . 
Museux 

Pince a 4 griff es . 

— pour Puterus . 
Myles 

Pince- emporte-piece . 

H 

Nabias 

Radiumtherapie . 
Nageotte 

Cellule. 

Chaise poup scoliose . 
Pupitre — 

Nelaton 

Bistouri . . 

Perforateur .... 

Pessaire. 

Pince a phimosis . 

Sondes uretrales . 

— cannelees . 

Nicaise 

Dilatateur anal 
Nida 

Pince . 

Noguez ■ 

Etui pour sondes . 
Cysto-uretroscope 
Nora 

Uretroscope .... 


O’dwyer 

Ouvre-bouche .... 
Ollier 

Couteau pour resection . 

Daviers. 

Ecarteiirs. 

Rugines.’ 

Spatules 

Ombredanne 

Ciseaux pour resection 
Masque pour anesthesie. 
Pince pour amygdales 
— ecartante . 


Pachon 

Sphygmomanometre. 
Pajot 

Forceps . 

Stethoscope. 

Palmer 

Speculum nasi. 
Pamard 

Pique . 

Pa nas 

Blepharostat . 
Canute pour sinus 
Enterotome 
Pince. 


124 

104 

124 

122 

122 

115 

116 
110 

90 


. . 149 

157 
17-20-182 


. 12 
16-190 


114 


57 

311 

249 

249 


220 

231 

210 

157 

167 

20 


168 

172 

160 


• 79 

. 221 
221-222 
. 203 

. 220 
. 220 

. 226 
76 
. 129 

12 


51 


. 213 

48-211 


110 

91 


89 

121 

152 

92 


t 


Papin 

Cystoscope. 

Crochet. 

Ecarteur. .. 

Paquelin 

Thermo-cautere .... 
Parent 

Cadran . 

Ophtalmoscope .... 
Regie pour skiascopie 
Parham 

Etau.. . 

Lames .. 

Parineau 

Echelle opthtalmologique . 
Pasteau 

Aiguilles a sutures 
Bougies uretrales .... 

— ureterales 

Catheters . ... 

Explorateurs uretraux . 

— ureteraux . 

Speculum. 

Uretrotome. 

Pauchet 

Aiguilles intestinales. 

— pour Ie peritoine 

Appareil pour anus artificiel 
Clamp duodenal .... 
Constricteur stomacal . . 

Pince a compresses . 

— tenaille. 

Semelle protectrice . 
Seringues pour anesthesie . 
Paul 

Drains pour anus iliaque 
Pean 

Ecarteur. 

Pinces hemostatiques 
Tro carts a kystes .... 
Pellier 

Releveur palpebral . 

Percy 

Retracteur. 

Perret 

Compas. 

Perrier 

Tube double. 

Petersen 

Ballon cc. 

Pescher 

Spiroscope. 

Petit 

Drains uterins .... 
Petri 

Boites pour cultures . 

Pezzer 

Sondes a demeure 
Philipps 

Bougies uretrales .... 
Sondes vesicales 
Picot 

Daviers. 

PlNARD 

Perce membrane 
Stethoscope .. 

Plantefol 

Eudipmetre 

Pley 

Blepharostat . . 

Ophtalmoscope 

Pince . 

Poirier .' 

Decolle dure mere 
Polar 

Loupe . 


. 173 

. . 183 

. . 183 

. 63 

85 

. 82 
. 83 

. 233 

. 233 

. 85 

. 28 
158-180 

- 173 

. 159 

158-180 
. 173 

- 159 

. 164 

22 
. 29 

. 150 

. 147 

. 147 

13 

14-145 
. 147 

. 74 

. 149 

. 200 
. 10 

47- 208 

. 89 

. 220 

. 211 

. 176 

. 175 

. 52 

. 217 

. 312 

. 167 

. 159 

. 167 

. 229 

. 212 

48- 211 

. 53 

. 89 

. 83 

. 92 

. 237 

. 81 
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POLITZER 

Poire pour insufflations.103 

Speculum auri.101 

P OLOSSON 

Retracteur.203 

PORTMANN 

Sinusoscope.120 

Pot ain 

Aspirateur.44 

Poulard 

Bougies pour voies lacrymales . . 92 

P ODLIGUEN 

Appareil pour fracture du bras . . 240 

— — — de la jambe . 242 

Poupinel 

Etuves.- . 285 

POUSSON 

Sondes. 167 

POYET 

Pince diathermique . ..343 

Pozzi 

Aiguilles a sutures.28 

Canule. 135-305 

Curette.194 

Pince hemostatique.11 

— pour hemorroides . ... 155 

— uterine . ...... 16-190 

Porte aiguilles.23 

Valve vaginale.199 

Prince 

Pinces.94 

Proust 

Ecarteur bulbaire.179 

Pince.. 179 

Sonde a bequille .166 

Valve rectococcygienne.179 


0 

Quenu 

Pince a coprostase.15-147 

Quervain 

Pinces gouges. 223-225 

Queyrat 

Aiguille a prise de sang.43 

Quinquaud $ • 

Racloir.80 


R 

Rambaud 

Pinces a ressort ..... 
Redaed 

Aspirateur. 

Regnard 

Electrodes. 

Ureometre ....... 

Reliquet 

Canule rectale. 

Remy 

Diploscope. 

Restrepo 

Attelles pour fracture . 
Reuter 

Pulverisateur. 

Reverdin 

Aiguilles a sutures .... 
Appareils pour anus artificiel. 

Ouvre-bouche. 

Pince hemostatique .... 
— pour Pintestin. 
Ribemont 

Embryotome. 

Insufflateur. 

Ricart 

Ecarteur. 

IVJasque pour anesthesie. 


. 18 

. 92 

. 344 

. 312 

. 156 

. 87 

. 242 

. 118 

. 24 

. 149 

78 
11 
. 146 

. 215 

. 217 

144-202 
. 75 


Richardson 

Pulverisateurs .... 
Richelot 

Pinces uterines 

Valve. 

Richet 

Gouttieres. 

Ricord 

Speculum anal . 
Robin 

Masso-dilatateur . 
Robinson 

Ouvre-bouche . 

Ro chard 

Valve abdominale 
Roldet 

Rugine. 

Rosenwald 

Seringue tracheale . 
Roser-Koenig 

Ouvre-bouche .... 
Roubinowitch 

Oculo-compresseur . 
Rouvillois 

Cadre gouttiere . 

Roux 

Ecarteurs . . . . 

Seringues . 

Ruault 

Couteau pour pharynx . 
Crochet pour amygdales 

Faux. 

Pince laryngienne 

— pour polypes . 

— porte-tampon . 


S 

Sachs 

Lampe. 

Saint-germain 

Abaiss e-langue. 
Saint-Martin 

Coques pour cataracte . 
Salet 

Pissettes. 

Sands 

Porte-aiguilles.... 
Sattler 

Cartons. 

Sauphar 

Compresseur . . . . 

Sayre 

Appareil pour fractures. 

SCHAAF 

Pince ...... 

SCHIMMELBUSCH 

Boites pour sterilisation. 
Masque pour anesthesie. 
Schiotz 

Tonometre. 

SCHREBAUX 

Etuves. 

ScHULTZE 

Couteau obstetrical . 
Schuster 

Compte-gouttes . 
Schutz 

Adenotome. 

Schwartze 

Sonde tenotome . 

SCHWEIGGER 

Peiimetre. 

Scultet 

Attellesjconjuguees . 


. . 118 135 

16-17-190-203 
... 199 

. . . 241 

... 153 

. .162 

. . . 77 

. . . 201 

95 

. . . 134 

... 78 

. . . 88 

. . . 243 

. . . 143 

. . 42-137 

... 124 

. . . 127 

. . .127 

... 136 

... 113 

. . .124 

... 81 

. . . 126 

. . . 98 

. . .i 311 

. , . 24 

. . . 87 

... 41 

. . . 241 

... 90 

... 283 

... 75 

... 87 

... 317 

... 215 

... 97 

... 125 

... 106 

; . . . 84 

. . . 240-243 
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Sebileau 


Ajutage pour tracheotomie. 

. . 137 

Curettes pour sinus . 

. . 122 

Instruments pour resection. 

. . 116 

Pipe pour anesthesie. 

. . 77 

Trocart . 

. . 120 

Segond 

Aiguilles a sutures . . . . 

. . 27 

Pince uterine. 

. 17-205 

Tracteur pour fibrome . 

. . 208 

Valve. 

. . 199 

Semann-Seiffert 

Ouvre-bouche .. 

... 78 

Senorans 

Extracteur . .. 

. . 142 

Sexton 


Bistouris .... 

. . 106 

Synechotome .... 

. . 106 

S HERMANN 

Attelles. 

. . 233 

Tournevis. 

. . 234 

Vis. 

. . 233 

Shoemaker 

Pince pour suture .... 

. . 31 

Rugine costotome. 

. . 225 

SlCHEL 

Stylets .... . . 

. . 93. 

Pince pour ptosis.... 

. . 94 

Siegel 

Ventouse uterine . . . 

. . 196 

SlEGLE 

Speculum auri. ... 

. . 101 

Simon 

Curettes uterines . 

. . 193 

Valves . 

. . 199 

Simpson 

Forceps . 

. . 213 

Sims 

Bistouris. 

. 132 

Ciseaux. 


Curettes..... 


Dilatateur .... 

. . 192 

Hysterometre . 

. . 188 

Pessaire .... 


Valves . 

. . 187 

SlREDEY 

Dilatateur uterin . 

. . 192 

Sloog 

Miroir . 

. 100-326 

Sluder 

Amygdalotome 

. . 130 

Smellxe 

Perc e-crane. 

. . 215 

Snellen 

Aiguille pour les cils. 

. . 94 

Lame. 


Pinces . . . 

. . 94 

Southey 

Trocart. . 

. . 47 

Spencer Well 

Pince hemostatique . . . . 

Squillante 

- . 11 

Electrodes . 

. . 346 

Stacke 

Gouges et ciseaux . . . 

. - 107 

Protecteur . 

. . 108 

Stefani 

Electrodes . 

. . 342 

Stille 

Cisailles a platres. 

Stilling 

- . 246 

Couteau. 

• • . 93 

Struycken 

Pince turbinotome 

. . 115 

Suarez 

Canule . 

. - 163 


T 

TANTON 

Aiguilles.233 

Attelles.233 

Taptas 

Pince a suture.129 

Tarnier 

Ballon.212 

Basiotribe.214 

Cephalotribe.214 

Couveuse.307 

Ecarteur. . 212 

Embryotome.215 

Forceps.213 

Gaveuse.307 

Sonde.217 

Taylor 

Anneau.• . 91 

Temoin 

Pinces jumelees.148 

Tenon 

Canule .. 98 

Terrier 

Aiguilles a sutures ...... 29 

Ouvre-bouche.78 

Pince hemostatique.11-144 

— abdominale.203 

Terson 

Aspirateur injecteur ...... 92 

Blepharostat.89 

Canule. 

Pince kystitome . . •.92 

Releveur injecteur.90 

Thevens 

Instillateurs.162 

Thibaudet 

Tests optotypes.87 

Thibondeau 

Aiguille. 43 

Thomas 

Appareil pour fracture du bras . . 240 

— — — de la jambe. 242 

Attelle pour le bras. 240 

— — la jambe . . . . . 242 

Thompson 

Sonde resonnatrice . . . . . 174 

— evacuatrice. 174 

Toupet 

Boites pour sterilisation. . . . . 283 

Enterostat. 144-202 

Retracteur.203 

Toynbee 

Speculum auri.. 101 

Traube 

Marteau. 50 

Trelat 

Bistouri. 5 

Dilatateur . . . . . . . I 53 

Pince uterine . 16-190 

Redresseur uterin. 191 

Rugine.. . * 132 

Spatule. 95 

Treves 'sj 

Table orthopedique . . . . 245 

Tripels 

Cadre pour gymnastique .... 248 

Tripier 

Dilatateur.. . 62-152 

Troucellier 

Echelle orthopedique.249 

Trousseau 

Abaisse-langue.126 

Canule. 13 g 

Dilatateur oesophagie.n. 139 

Marteau percuteur." 50 

Regie skiascopique.83 
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Tuffier 

Aiguille pour ponction lombaire. . 43 

Bistouri.181 

Canule uretrale.162 

Drain uterin.217 

Ecarteur des cotes.224 

— du rein.181 

Instillateurs.162 

Lame. 181 

Masque a chloroforme.76 

Spatule ..181 


U 

Unna 

Tire comedon.81 


V 


Vacher 

Canule retro-nasale.124 

Ecarteur masto’idien ...... 107 

Emporte-piece.94 

Ouvre-bouche.77 

Pince. 92 

Pulverisateur.118 

R&pes.. . . . .121 

Serre-nceud. 130 

Speculum nasi ..110 

Vadin 

Attelle pour fracture.242 

Valleix 

Hysterometre.. . . 188 

Valube 

Releveur ..89 

Rugine.95 

Variot 

Plateau toise.307 

Vaquez 

Kymometre. . 51 

Sphygmotensiophone.52 

Vasquette 

Lubrificateur. 168 

Vaucaire 

Speculum.. . 186 

Veau 

Instruments pour staphylorraphie. . 132 

Velpeau 

Tricoise.224 

Verne s 

Aiguilles pour prise de sang ... 43 

Vernon 

Marteau percuteur.50 

Vezien 

Ciseaux.10 

Vidal 

Scarificateur. 80 


Vignat 

Cryocautere . . . . 

VlLBISS 

Lance-poudre . . . . 

Pulverisateur . 

Villard 

Canules.. 

Boutons anastomotiques 
Villaret 

Phlebiomanometre 

V OLTOL1NI 

Releveur. 


W 

Wallich 

Curettes. 

Pese-bebes .... 
Walther 

Stetho-marteau 

Weber 

Couteau. . . . 

Esthesiometre . 

Siphon. 

Stylet. 

W ECKER 

Aiguille ..... 
Ciseaux a rotation . 
Crochet. . . 

Curette. 

Fauteuil. 

Lance . 

Porte-aiguilles. 
Sclerotome. 

Serpette..... 
Sondes ..... 
Weill 

Seringue pour transfusb 
Wells 

Spatule. 

Whitehead 

Baillon ouvre-bouche 
William Wattson 

Rdpes ..... 
WoLKMANN 

Curettes. 

Ecarteur. 

— mastoidien . 
Pince coupante . 


Y 

Yacoel 

Sphymo-oscillometre 

Young 

Pince a ressort 

— tire-langue . 

— a traction . 

— uterine . 



217 

307 

48 

93 

49 
119 

93 

91 

92 

94 

94 
277 

91 
24 
91 
91 
. 93 

60 

95 
77 

121 

227 

203 

107 

223 


. 51 

. 20 
. 17 

17-182 
16-191 
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H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 


TABLE DES MATIERES 


A 

Abaisse-langue.126 

— poar vegetations .... 127 

Accessoires pour table d’operation .... 259 

Accouchements. .......... 211 

Accumulateurs.. 329 

Adenotomes. .... 125 

Agrafes pour sutures ......... 33 

— — — osseuses ...... 232 

Aiguilles pour amygdales ....... 127 

— — anesthesie. . 74 

— — aspiration... . 262 

— — les corps etrangers de i’ceil. . 90 

— — dermatologie.80 

— — dissection. 71 

— — electrolyse 330 

— — le foie. 151 

— — injections hypodermiques . . 34 . 

— — intra-veineuses....’" 41 

— — l’intestin.' 21-24 

— — iridectomie. 91 

— — paracentese ....!]. 106 

— — perineorraphie. 216 

— — ponctions lombaires .... 43 

— — prise de sang.43 

— — la prostate.’ 175 

— — serum. 41 

— — staphylorraphie. ..... 25 

— — sutures. ’ 21 

— tatouer.' ’ gj 

, — — vaisseaux. . . . . . 91-95 

— — les yeux . . 21 

Air-chaud.. 

Albuminimetre 344 

Ampliometre ...... . . ’ ‘ 52 

Ampoules pour goutte a goiitte . . . ' 157-300 

Ampoules a ouate .. 42 

Amputation *.! ’ . ] ‘ 219 

Amygdales. ....'' 127 

Amygdalotomes.' 13Q 

Analyse d’urines.! . . . 3ti 

Anastomose gastro-intestinale .... ’ 148 

Anatomie..' 74 

Angeiopter.! ! ! 92 

Ankylose du genou. ' 379 

— poignet.'. ‘ .' 38O 

Anneau pour sermgues . 37 

Anesthdsie. .. . 74-75 

Anse galvanique. 328 

Anus. 152 

Anuscopes..’ . ’ 455 

Apophyse mastoi'de . . 107 

Appareils acoustiques. 395 

— a air chaud. * 337 

— pour anesthesie ....’" 75 

— . — anus iliaque ...... 149 

— — la bile. . ...... 151 

— — cystotomie ....... 178 

— — diathermic . . ’ 339 

— — eclairage . . .' ! 260-296-325 

— elecinques ..325 

— faradiques. \ 334 

— pour fistule renale 183 

— — fractures ......’. 243 

— — haute frequence ..... 334 

— — hemostase^, ....'. J 219 

— — insufflation d’air . . . . 104 

— — incontinence. . . . .' 391-393 

— — lavage d’estomac ..... 142 

— — — d’intestin ..... 156 

— — lavement bismure ■ 143 

— — lubrifier les sondes .'' * 168 

— — massage vibratoire . 337 

— — mecanotherapie ■ ... . 247 

—. — oxygenothirapie ..... 55 

— — pneumothorax •-.... 53 

— — radiations infra rouges . . . 336 

— — rayons ultra violets .... 335 


Appareils pour reeducation des doigts . . 248 

— — reduction de fractures . . . 228 

— — serum.41 

— —• tension arterielle ..... 51 

Appendice... ." 150 

Appui bras.259 

Armoires.267 

Aspirateurs. 44-92 

— electriques.261 

— des graviers. 175 

— uretraux. 160 

Attelles pour fractures ...... 240 a 245 

— — osteo synthese ...... 233 

Auriscope. 101 

Auscultation. . 48 

Autoclaves..282 

B 

Baignoires pour bebes . . 276 

Baillon ouvre-bouche 77 

Bains de bras et de main : . . ’ . ‘ 299 

— de chaleur. . * 335 

— dejambe.299 

— de pieds .. ... 299 

Balances pese bebes. ... 307 

Ballon dilatateur pour accouchement . ! 212 

— pour epistaxis nasal....... 117 

pour oxygene. .... 293 

— pour prostatectomie. 175 

Bandages. * 294 

— herniaires ...... 1 . ’ 366 

Bandes de gaze.’ ’ . 294 

— hemostatiques 41-219 

— pour pansements. . . .... 294 

platrees. ’ ’■ . 246 

— pour varices .... ' 350 

Barils verre 267-309 

Barres de suspension ........ 249 

— paralleles. ‘ 249 

Bas pour varices ..... ! 363 

Bascules medicales ... . 393 ■ 

Basiotribes . . . \ 214 

Bassins pour malades. . . . . ' ' 394 

— — pansements. . . . . ’ " 479 

Batteries pour cautere et lumiere ‘ 329 

— galvaniques.‘ . 329 

Bees Bunsen. . . . . . ... . 315 

Beniques. ..! .' . .’ .' 159-161 

Bequilles ..245 

— pour accouchement . . . 211 

Bercelonnettes.‘ ‘ 275 

Biberons. ’ " ' ' ^ 306 

Bicyclettes pour mecanotherapie. 247 

Bidets. . 301 

Biopsie ..' 'i98 

Bistouris fixes et fermants . 5 

— pour hernie. " 452 

— pour le rein.181 

— pour resection.| 220 

— — — sous-muqueuse . . 116 

— — staphylorraphie .... 132 

— - I 160 

— — 1 uterus. 0 

— — les yeux .... 93 

Blepharostats.‘ 89 

Blouses 291 

Bocaux pour urines 304 

Bocaux pour coton ...... . 298 

Bock pour injections .!..!!!! 300-305 
Boites pour accouchement.218 

— — aiguilles ........ 22-25 

— — autoclave ........ 283 

— — aiguilles a sutures " , | 22 

— — aiguilles hypodermiques ... 35 

•— _■— autopsie. ....... 74 

— — bistouris 6 

— — bougies uretrales ..... 168 
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Boites pour brosses a ongles . 

— — compresses, colon 

— — dentistes .... 

— diagnostic .... 

— — a eau sterilisee . 

— d’essais ........ 

— pour etuves ..... 

— — faradisation 

— — forceps ..... 

— — galvanisation . 

— — lumiere et cautfcre 

Boites metal pour instruments . 

— — — seringues. 

— — — sondes. 

— de secours ...... 

— pour steriliser les gants 

— pour tracheotomie 

— de verres d’essai .... 

Bol a tetines. 

Bonnet a glace. .. 

Bouchons caoutchouc. 

Bougies pour anus ..... 

— electrolytiques .... 

— exploratrices .... 

— filiformes. 

— pour Pcesophage 

— — le rein ..... 

—— — Puretre .... 

— — la trompe d’Eustache 

— — les voies lacrymales 

Bouilleurs email ...... 

— electriques .... 

— pour instruments . . 

— pour pansements 

— pour seringues . 

Bouilloires email. 

Bouillottes caoutchouc .... 
Boutons anastomotiques. 

— optalmologie • • . . 

Bracelets de force. 

Brancards........ 

Bras artificiels . . . . . . 

Bretelles de maintien. 

Brise-pierre. 

Bureaux. 

Burins pour masto'ide . 

Burins pour resections .... 


C 


. 284 
283-294 
. 324 

. 134 

. 283 
• 86 
. 285 

. 331 
. 213 
. 329 
. 329 
. 70 

37-171 
. 168 
. 304 . 

. 281 
. 138 

. 86 
. 306 

. 292 
. 391 
. 154 

. 330 

. 158 

. 158 
. 139 

173-180 
. 158 
. 103 

. 92 

. 286 
. 287 
. 287 

. 285 

38-39 
. 298 

. 292 

. 149 

• 84 

. 366 
. 269 

. 381 
. 373 
. 174 

. 253 
, 107 

• 225 


Cache pansement auriculaire . 
Cadran pour astigmatisme . . 

Cadre abdominal ....... 

— pour fractures. 

— gouttiere. .. 

— pour gymnastique .... 
Caledon pour platres. ..... 

Calottes.. 

Camisoles de force. 

Cannes pour malades. 

Canules pour aspiration. 

— — goutte a'goutte rectal. 

— fines . . . 

— pour injections vaginales 

— — larynx. 

— — lavements. . . . . 

— —■ naso-pharynx 

— — nez . 

— — oedeme . 

— — oreilles . . 

— — plaies . 

— — rectum. 

— — sinus .. 

— — tracheotomie 

— — uretre. 

— — uterus...... 

— — le vagin ..... 

— — yeux. 

Caoutchouc medical . . ■ 

Capsules . „. 

Cartons pour ophtalmologie 
Cataplasme 61ectrique . 

Cataracte. 

Catgut. 

Catheters canneles. 

Catheters metalliqucs. 


. 110 
. 85 

. 201 
. 243 

. 243 

. 248 
. 246 
. 291 
. 304 

. 245 
. 262 
. 157 

. 46 

. 305 
. 134 

. 391 
. 124 

• 11? 
. 47 

. 104 
. 300 
. 156 

. 121 
. 138 

. 162 
. 195 

. 196 

93-98 
. 391 
. 315 

87 
. 338 

. 91 

. 30 

165-175 
159-161 


Catheters tranchants ...... 

Cautere. 

Ceintures medicates 

Centrifugeurs .. 

Cephalotribe ...... . . 

Cerceaux pour malades. .... 

Chaises.. 

— bidet ........ 

— pour laryngologie .... 

— longues . 

— pour maternites. 

— roulantes. 

— scoliose.. 

Chalazion ......... 

Charriot-brancard . ..... 

Charriot-lavabo ....... 

Chirurgie gastro-intestinale 

Chirurgie osseuse. 

Chaussettes en tissu elastiqne 

— pour extension. 
Chaussures orthopediques . 

Chirurgie esthetique.. 

Chronographe compteur . *. 
Cisailles pour les cotes . . 

— — platres . . . . . 

Cisailles pour resection. 

Ciseaax pour accouchement . 

— pour amygdales ..... 

— burins pour mastoide . 

— — — resection..... 

— pour cataracte . . . . . 

— — couper les pansements. 

— de couture ...... 

— pour dissection. 

— — enterotomie . . 

— — enucleation . 

— — fil de bronze . 

— — hernie . . ... 

— —• iridectomie .... 

— — le nez . . . 

— — Pobstetrique . 

— — les ongles. 

— — morcellement. 

—. — resection osseuse 

— — staphylorraphie . . 

— — strabisme. 

— — trepanation . . . . 

— — trousses . . 

— — Puterus . • 

Clamp pour Pappendiee . . . . . 

, — — le cordon . , 

— — le duodenum . 

— — l’uretere...... 

Classeurs . 

Clavicule.......... 

Cloche a savon liquide . . . . . 

Cloison nasale. 

Coffre a linge sale. 

Col de Oygne pour lit. 

Compas gyaecologique . . 

Compas pelvimetre ...... 

— porte-cuisses . . . . . 

— pour trepanation . 

Compresses electriques . . . . 

— sterilisees. 

— pour les yeux . . . . 

Compresseur pour amygdales. . . 


pour trepanation 

— uretral.. 

Compte-gouttes pour les yeux. 
Conducteur pour fil scie. 

— — bougies de Guyon. 
Constricteur stomacal .... 

Coques pour cataracte. 

Corbeilles pour maternites. 

Cordons pour appareils galvaniques. 

— — — faradiques . 

— — cautere . . 

— — lumiere. 

Corps etrangers de Poeil . . . 

— — de la vessie . 

Corsets d’attitude. 

— orthopediques. 

Costotome. 

Coton. 

Coupe-cors.. 


. 165 

328-332 
. 352 

. 317 
. 214 

. 293 

. 252 

. 266 
. 277 
254 
276 
. 388 
. 249 
. 94 

. 269 

. 266 
. 143 

. 220 
. 363 

. 245 

. 387 

; 49 

. 225 
. 246 
- 223 
212-214 
. 128 
. 107 
. 225 
. 92 

8 

. 398 
. 71 

. 73 

. 95 

. 31 

. 152 

. 92 

. 114 

212-214 
. 399 
. 214 
. 227 
. 132 

. 95 

. 237 
8 
9 

. 150 
. 216 
. 147 
. 181 
. 253 
. 241 
. 290 
. 116 
. 271 

. 274 

. 211 
. 211 
. 211 
. 236 

. 338 

. 293 
. 98 

. 128 
. 119 
. 237 
. 162 
97-98 
. 238 
. 161 
. 147 
. 98 

. 276 

. 330 

. 331 
. 328 

. 325 
. 90 

. 174 

. 373 

. 374 
. 225 
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Coussins pour malades.293 

— — tables d’examen.256 

— — — d’operation.258 

Couteaux pour amputation.219 

— — cataracte-iridectomie ... 91 

— — naso-pharynx.124 

— — platres.247 

— — resection sous muqueuse . 116 

— — voies lacrymales.93 

— — vegetations.121 

Couveuse.307 

Couvre ceil ..98 

Couvre moignon.386 

Coxalgie.376 

Crachoirs.. 295 

Cranioclaste. 215 

Crayons dermographiques . •.48 

Crins de Florence.30 

Crochets pour agrafes.32 

— — accouchement.215 

— — amygdales.127 

— —• cataracte-iridectomie. ... 91 

— — corps etrangers de la vessie . 174 

— — chalazion ..94 

— — corps etrangers de l’oreille. . 102 

— — 1’cesophage.139 

— — le rein.183 

— — staphylorraphie.132 

— — strabisme.94 

Cryocautere.193 

Cure radicale ..152 

Curettes pour accouchement ..217 

— — biopsie . •,.198 

— ;— calculs.183 

— — corps etrangers du nez . . . 113 

— — — — de 1’oeil. . . 90 

— — les dents. 324 

— — dermatologie. 80 

— — le foie.151 

— — lupus.80 

— — mastoide.109 

— — le nez.. . 113 

— — l’obstetrique.217 

— — les os.227 

— — le rein.181 

— — les sinus. 121-122 

— — l'uretre.160 

— — 1’uterus.193 

— — vegetations.124 

— — la vessie . 179 

— — les yeux.91-93-94 

Cure-ongles. 29b 

Cuvettes email.’ 299 

— — pour bebes.307 

_ — — — lavages vesicaux . . 172 

Cyphose.375 

Cystoscopes. .... 172 

Cystotomie 175 


Daviers dentaires.321 

— pour resection . 221 

.— — osteo-synthese.228 

Decolle dure mere. 237 

Decolleurs pour amygdales. .128 

^— . — staphylorraphie.132 

Deplace-lit.274 

Depresseur vaginal ......... 187 

Dermatologie. ......... 80 

Desarticulation de 1’epaule ....!.. 382 

Desenclaveurs 208 

Detroneation. 214 

Deviation de la cheville. 378 

— du genou 318 

— du rachis .... . . 376 

— de la tete .] 375 

Diapasons. 10 o 

Diaphanoscope ....... 120 

Diathermie 339 

Dilatateurs de l’anus 152 

— des narines..* m 

— de l’oesophage 139 

— pour prostatectomie.177 

— rectawx. 152 

— pour tracheotomie ...... 137 


Dilatateurs pour l’uretre.161 

— — l'uterus. 191-193 

— *— voies lacrynales.93 

Diphterie.137 

Diploscope. 87 

Disques protecteurs.. 162 

Dissection ..71 

Doigtiers caoutchouc.163 

— peau . 304 

— pour toucher .... ... 163 

metalliques.... .... 124 

Dossiers pour malades.274 

Douches a air chaud.337 

— email pour injections et lavements 300-305 

Drainage ......* .61 

Drains pour anus iliaque ....... 149 

— — fistule hypogastriquc .... 177 

— — le foie .. 62-151 

— — cystotomie.151 

— — pleuresie. 62 

— — prostatectomie.177 

— — sinus..121 

— — l’uterus.217 

— sterilises. 61 

Draps d’hopital. ..294 

Dynanom&tres .......... 49 


Ecarteurs abdominaux ........ 200 

— pour accouchement ..... 212 

— — le bulbe.179 

— des cotes. 224 

— pour le foie . 150 

— — les joues.127 

— — hysterectomie ...... 200 

— — laparatomie . . . . . 143 

— — mastoide . . . . . . 107 

— — l’obstetrique.212 

— — le rein. 181-183 

— — resection . . ... . . 224 

— — — sous-muqueuse . . 116 

— —- tracheotomie. . .. . . . 137 

— — la vessie ....... 179 

— — les yeux. 90 

Echelles pour ophtalmologie. .... 84 

Echelles orthopediques.249 

Eclairage . 260 

Ecouvillons uterins 194 

— pour sondes. .... . . . 178 

— — canules a tracheotomie . . 138 

Ecraseurs pour estomac ......_ 148 

— pour appendice.’ 150 

Ectopie testiculaire ... 1 .... * 367 

Electricite m6dicale.325 

Electro-aimaints . 90 

Electro-coagulation ........ | 339 

Electrodes pour diathermie. 340 

— pour haute frequence ..... 345 

Elevateurs dentaires. 322 

Emanotherapie..55 

Embouts pour aspirateur ....... 46 

— — seringues. 37 

— — sondes . . . . . . . ‘ 168 

— — sondes a instillations .... 162" 

— — trajets fistuleux.46 

— — uretre.162 

Embryotome.215 

Emporte-piece pour les amygdales .... 131 

— pour le sinus . . . . . 122 

— pour les yeux.94 

Enema.104-119-121 

Enervation du rein.183 

Enterostat .. 144-202 

Enterotomes.152 

Entonnoirs verre.308 

— pour sondes.168 

Enucleation de l’ceil.94 

Epaulieres orthopediques ....... 373 

— pour table d’opdration .... 259 

Epilation.330 

Epistaxis.117 

Eprouvettes verre.308 

— pour canules ....... 305 

— pour port e-coton ...... 101 
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Eprouvettes pour sondes. 

— pour thermometres . . ! 

Erigne pour dissection. 

— — iridectomie. 

— — resection. 

— — les yeux. 

Escabeaux. 

Esthesiometre. 

Estomac. 

Etageres porte-flacons. 

Etaux porte-cuisses. 

Etriers pour fractures. 

Etuis pour aiguilles hypodermiques . 

— — — a paracentese 

— — sondes. 

Etuves k air sec. 

— pour cystoscopes. 

— au formol. 

— pour sondes. 

Eventails pour ophtalmologie .... 

Examen des urines. 

Exenteration. 

Explorateur du foie ........ 

— du rein. 

— de I’uritre. 

— de la vessie.. 

Extracteur du sue duodenal .... 
Extrophie de la vessie . 

F 

Faradisation .. 

Fauteuils.. 

— garde-robe . 

— pour oto-rhino-laryngoiogie . 

v — roulants. 

— pour transporter les malades . 

Faux pour amygdales. 

Fecondation artificielle . . . . . . 

Feuilles de temperature .... 

Fichier.s de temperature. 

Fil d’acier pour serre-noeud .... 

— d’argent pour sutures. 

— de bronze pour sutures. 

— de lin pour sutures. 

— scie pour trepanation . . . . . 

Filieres pour sondes. 

Filtres papier. 

Fistule renale. . . . 

Fistule vesico-vaginale.' 

Fixateurs pour fractures 

Fixe-sondes. - 

Flacons bouches emeri. 

—‘ compte-gouttes. 

— —. pour les yeux . 

Foie .. • 

Forceps . 

Fosses nasales .. 

Fossets pour sondes.• 

— — — ureterales 

Fractures ........ 

Fraises pour trepanation. . • • . 

Furonculotome .. 

G 

Gaines pour les boites metal . 
Galvanisation . . . ... - 

Galvano-faradisation. 

Galvano-cautere ....... 

— pour le nez ... 

— pour le larynx. 

— pour les yeux • 

Gants.. 

— pour radiumtberapie . 

— pour radiologie. 

Gaveuse pour nouveau-nes. . . 

Gaze. 

Genouilleres en tissu elastique. . 

— orthopediques. . 

Glaces. .. 

Glandes de BARTOLIN-. .... 

Goniom6tres. 

Gouges pour corps etrangers de l’oeil 

— pour dermalologie .... 

— a main. 

—i pour mastoide. 


305 
65 
71 
. 91 

. 221 
. 101 
. 262 
. 49 

. 142 
. 309 

. 184 

. 227 

. 35 

. 106 
. 168 
. 285 
. 173 

. 288 
. 169 
. 84 

. 311 

. 94 

. 151 
173-180 
. 158 

. 174 

. 142 

. 178 

. 331 
. 252 
. 302 

. 277 
. 388 
. 269 
. 127 
. 211 
. 65 

. 253 
114-130 


237 

158 

312 

183 

208 

228 

167 

310 

310 

98 

150 

213 

110 

167 

180 

240 

236 

105 

70 
329 
331 
328 
113 
134 
88 
. 291 
89 
. 349 
. 307 

. 293 

. 364 

. 379 

. 290 

. 163 

. 49 

. 90 

80 

08-226 
. 107 


Gouges pour resection.225 

—■ — sous-muqueuse 116 

— pour trepanation.237 

Gouttieres pour fractures.240 

— pour lubrifier les sondes .... 168 

— pour l’oreille ........ 104 

— passe-fil. 20 

Goutte a goutte rectal. 157-300 

Grattoir pour dermatologie ...... 80 

Greffes osseuses 236 

Gueridons ..264 

— electriques. 333 

— pour maternites ....... 276 

— pour salles d’operations .... 264 

Gyn6cologie. 184 

H 

Haute frequence. 334-345 

Hernies. 152 

Hottes pour pansements. 271-272 

Hysterectomie . 199-200 

Hysterolabe. .... 207 

Hysterometres. . 188 

Incontinence d’urine ........ 393 

Incisions uterines. 196 

Inhalateurs ............ 117 

Injections hypodermiques. 34 

— intra veineuses. 41 

— uterines. 195 

— vaginales ......... 196 

Inso.ateur iaryngien ..136 

Installations de sterilisation. . . . . 278 

Instillations ..97-162 

Instruments denlaires. . 319 

Instruments pour les ongles.399 

— — pedicures. ...... 398 

— — tracheo-broncho-oesophago- 

copie.. 140 

— — trepanation.238 

— — trousses ..69 

InsufiQateur pour accouchement.217 

— — pessaires.210 

— — la poudre.118-119 

Intubation du larynx . 138 

Iridectomie.91 

Iriditome............. 81 

Irrigations vaginales. 196 

J 

Jambes arlificielles. 383-385 

Jersey pour appareils platres ..246 

K 

Kymometre . . ... . . 51 

Kystes.208 

Kystitome pour les yeux.91 

L 

Lames pour ophtalmologie.87 

Lames pour osteo-synthese ....... 233 

Lamelles pour microscopie. ...... 312 

Laminaires . . ... . . . . . . . 191 

Lampes a alcool verre. . 309 

— — mdtal.. 35 

. — chauffante.335 

— pour les sinus.120 

— pour lumiere ........ 184 

— — solaire.335 

— pour microscopie. 318 

— pour ophtalmologie.81 

— pour ventouses.64 

Lancc-poudre.118-119-134 

Lancettes... . 43-60 

Laparostat . . 202 

Laparatomie.200 

Larynx.132 

Lavabos roulants ..266 

Lavages d’estomac. ..142 

— de l’intestin.■. . . . 156 

— d’oreilles. 104 

— des sinus.121 
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Lavages uterins .194 

— vesicaux.170 

— des yeux. 92-97 

Laveur-masseur uretrai ..162 

Laveur roulant. 266 

Levier pour corps etrangers de 1’oreille . . 102 

— — modeler les atielles.234 

— — pour les os. 230-234 

— — — vis.230 

Liens hemostatiques 41-219 

Ligature ombilicale ........ 30-216 

— des vaisseaux.221 

Limes a ongles .. 290-399 


— a os 


Lits d’accouchemenl.274 

— mecaniques. 273 

— metalliques. . ■. 272 

Lithotritie. 174 

Loupes. 81 

Lumiere. 260-296 

— bleue ou rouge.. . 335 

Lunettes d’essai.86 

— pour rayons ultra-violets .... 336 

— — radiologie : ....... 349 

Luxation de l'epaule.380 

— du femur . 376 


Machine a godiller.. 

— k ramer.. 

Magasins a agrafes. 

Maillets . . ... . . . . . . 108- 

Maillots pour appareils platres. . 

Mai de POTT .......... i 

Manches pour abaisse-langue bois .... 

— — cautere. 

— porte-aiguille a epiler . . . . ! 

Mandrins dilatateurs.’ 178- 

— pour gants. 

— rectaux.. 

— pour sondes. 166-167- 

— uterins . . . . . . . 

Marteaux pour autopsie. 

: —• —- osteo-synthesc . 

— — mastoide.' 

— percuteurs. 

Masques pour anesthesie.’ 

Masticateurs. .. 

Massage muqueuse nasale." 

prostatiqne. 

du tympan. 

— de Puretre. 

— vibratoire.. . 

Masses. 108- 

Matelas pour malades ........ 

— — tables d’eaamen ...... 

— — — d’operation . . 257- 

Materiel chirurgical.. . . 

Meatometre. 

Meatotome.. 

Mdcanotherapie. . ‘ ] 

Meches pour pansements vaginaux .... 
Mensurateur pour bebes. 

— — prostatique. .... 

— — trepanation. ..... 

Metabolisme basal. . . 

Metronomes. . j 

Miroirs electriques. 

— dentaires. 

— frontaux.’ 

— laryngiens. 

— pharyngiens .. 

Mobilier cbirurgical........ 

— pour maternites . 

— — oto-rhino-laryngologie. 

Monocorde pour acuite auditive. 

Monture pour seringues. 

Morcelleurs amygdaliens. ....... 

Mortiers .. 

Moteurs pour osteo-synthese 

— — trepanation. 


Naso-pharynx. 

Necessaire pour analyse d’urines . 


Necessaire pour agrafes.33 

— — abces froids. 46 

— — tracheotomie.138 

— — vaccination.61 

Nez.. 110 


Obstetrique ............ 211 

Oculo-compresseur.88 

GEilleres ..97 

CEsopbage. 139 

Oleothorax. 54 

Olives pour uretre.159 

— — porte-aiguille ...... 42 

Ophtalmometre. ... 88 

Ophtalmologie ..81 

Ophtalmo-dynanometre........ 88 

Ophtalmoscopes. 82 

Oreilles.99 

Orthop6iie.373 

Oscillometre.. 51 

Osseiets.106 

Osteotome.115 

Ost6o-synth6se ..227 

Ouvre-bouche. 77 

O x yg^uotherapie .'. . 55 


Pansements ombilicaux.216 

— vaginaux.188 

— vulvaires. . . . . 216 

— pour les yeux ... 98 

Papier de tournesol.312 

Paracent&se du tympan. 106 

Paralysie infantile. 379 

— de la main ......... 380 

Paupiferes. 93 

Pelotes pour ptose. . 355 

— pour chute du rectum ..157 

— perineales. . ..• . 210 

Pelvi-supports.245 

Perce-crane ... . 215 

Perce-membrane. . 212 

Perce-oreille.’ . . ’ 107 

Percussion.! . ! " 48 

Perforateur pour les os.. . . 108 

— — osteo-synthese . . . . . 231 

— 7— trepanation .... . 108 

Perimetres. . 84 

Pese-albumine. ’ ' | 311 

Pese-bebe.' ’ ’ ’ 307 

Pessaires. 209 

Pharynx .. 123 

Phlebiomanometre.52 

Phimosis . . . . . . . . ’ ’ | ‘ 157 

Phonendoscope." ' 48 

Phonotensiometre.' *' ’ ’ 52 

Photophore . . . . . ... ’ ’ ’ 325 

Pieds bots. . 377 

Pieds plats.. 377 

Pierres pour aiguilles .35 

Piles .. 327-331 

Pilons. .. 384-385 

Pinces pour agrafes . . .12-32 

— — les amygdales. 128-131 

— — anastomose.148 

— a anneaux. 10 

— pour anus ........ [ 155-156 

— — Partere uterine.17 

— — l’artere prostatique . . . . ’ 179 

— — Pattique : 109 

— — biopsie. ) . 198 

— bois pour tubes a essais.309 

— pour broncho-oesophagoscopie . . . 140 

— — boutons anastomotiques. . ' ' 149 

— — caillots | 92 

—- — calculs.] 183 

— — chalazion .......! 94 

— — coecum ..150 

— clamps. 43 

— pour la cloison .. 116-117 

— en cceur ..12-146 

— a compresses.12-18 

— a coprostase.15-18-147 

— pour les cornets.115 

— — les corps etrangers du nez . . . 113 
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Pince* pour lea corps etrangers de l’oreille. . 102 

— — — de l’cesophage. 136 

— — — — de I’uretre. . 164 

— — de la vessie . 174 

— — la corticale.225 

— coupe-fil a polypes .... 105-114-130 

— pour le cuir chevelu.13-238 

— — cystique.151 

— — cystoscopie. ..172 

— a debris. 125 

— dentaires .......... 323 

— pour dilatation du prepuce . . .’ . 157 

— — diphterie. . . 137 

— — drains.. b2-148 

— a dissection ......... 17 

— emporte-piece pour amygdales. . . 131 

— — — biopsie .... 198 

— — — cloison.... 114 

— — — sinus.122 

— pour electrolyse. ....... 159 

— a epiler. 80 

— a esquilles. ..222 

— pour estomac. ........ 146 

— a eversion. ..145 

— a fausses membranes.137 

— a faux germes. ..216 

— pour gastro anastomose ..... 148 

4 — — le foie.. 151 

— — la gaze ..190 

— gouges.. 108-223 

— pour hernics. .... ... 152 

— hemostatiques. ....... 12-146 

— pour hemorragie..18 

— — hdmorroides ...... 15-155 

— — hysterectomie.203 

— intestinales.. 144-145 

— pour iridectomie. ....•!. 91 

— jumelees.. 148 

— pour larynx ......... 135 

— — ligament large... . . . . 205 

— — luxation des phalanges .... 222 

— a morceilement ........ 131 

— pour le nez . ..112 

— — Poesophage ..139 

— a ongles . ... 290 

— pour ongle incarne ....... 222 

— — ophtalmologie.91-92 

— — les oreilles ........ 18-102 

— — les os. ..223 

— — les ovaires ..206 

— — les pansements. ..13 

— — le pedicule renal-. ... . . . 182 

— — phimosis.. . 157 

— perce-oreilles. ..107 

— pour peritonisation. ..19 

— porte-aiguilles ........ 23 

— porte-attelles . ..'... 234 

— porte eponge.. 150-189 

— porte laminaire ....... 191 

— porte tampon. ........ 124 

— pour le perinee .. 82 

— pour plicotomie ....... ‘ 122 

— — prehension de la prostate . . . 176 

— — — de la vessie .... 176 

— — polypes du nez. ..113 

— — — du larynx ..... 136 

— — poser les agrafes.18 

— — prendre les instruments ... 288 

— — la prostate ....... 176-179 

— — la refection du conduit. . . . 110 

— — le rein • 182 

— — resection. . 222-223 

— a ressort . ... 

— revolver pour agrafes ..... 31 

— pom- saisir les amygdales129 

—« pom septum.. 

— a sdquestre. 222 

— pom seringues ........ 38 

— — sutures de l’estomac.149 

— tenettes..176 

— pom tenir les sondes.168 

— tire-balle. 15 

— pom tirer les fils.19 

— tire-langue. 13-79 

— pour tracheotomie. ....... 137 

— — tractions rythmees.79 

— — trepanation ....... 237 


Pinces triangulaires.. 12-146 

— pom tubes a essais .... . 309 

— — tumeurs. . 208 

— turbinotomes 444 

— ureterales . . . ’ 4^4 

— uretrales .......... 463 

— pour l’uterus 16-489-191 

— — les vegetations ...... 125 

— — la vessie. 179-180 

D . ~ ~ les yeux.94 

rupes pour anesthesie. 77 

Pipette nasale ..... . 449 

Pique pour opthalmologie . . 91 

Piqures . ' 34 

Pissettes. ' o 10 

Plancher perineal.210 

Planches orthopediques . . . . . . 249 

Plaques pour galvanisation . . . ' ’ ' 330 

— . palpebrales.90 

— pour trepanation.266 

Plateaux email.298 

— pour sondes.’ 468 

Platre pour moulages. . 246 

Plessimetre. 50 

Pneumo-dynanometre . * 52 

Pneumothorax artificiei ! ! V ' . ' 53 

Poches a ecoulement. . 392 

Poignets cuir.266 

—• pom extension 345 

Poires caoutchouc......... 393 

— dentaires.’ ] ’ 324 

— pour insufflations . ..!!.! 103 

— — lavages dentaires ...... 324 

— — — d’oreilles . . . ’ ’ . 104 

Polissoirs. 399 

Polypes du larynx.* ’ ’ 436 

— dunez. . . 113 

— des oreilles.405 

Ponctions lombaires.. 43 

Porte-aiguilles. 23' 

— pour les yeux.24 

Porte-boites. 263 

Porte-capsule. 263 

Porte-caustique. 69 

Porte-coton. 20 

— pour larynx . . . . . . . 433 

— — naso-pharynx. .... 123 

— — le nez.412 

— — les oreilles.401 

— — 1’metre.160 

— — PuterUs.188 

Porte-cuisses .. 184-259 

Porte-feuilles de temperature ...... 273 

Porte-flacons.263 

Porte-eponge. 189 

Porte-nitrate.69 

Porte-parapluie.253 

Porte-plateaux. 263 

Porte-tubes a essais ..309 

Poulies pom extension.. . 242 

Presse-tube . . . . . . . . . . 157-163 

Prise de sang.43 

Prostate .. 176 

Prostatectomie ......... 176-179 

Protecteurs pour lavages.162 

— — trepanation . ... . . 108 

Protege-lame de bistouri .. 5 

Prothese . . . ... . . ! . 380 

Pseudarthrose du poignet ....... 380 

Pulsometres.52 

Pulverisatems a cocaine.118 

% — a huile.118 

— laryngiens.135 

— pour Je nez. 117-118 

— pour le pharynx ..... 135 

— a vapeur.135 

— pom les yeux ...... 98 

Pupitre pour scoliose..249 

R 

Rabots pour la cloison.115 

Rachrtome. 73 

Raccords pom seringues.37 

— — sondes.168 

—; — — ureterales . . . . . 180 

Racloir pour dermatologie .. 80 
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H. BRODARD — Instruments de Chirurgie 


Radiations infra-rouges.336 

Radiographie 349 

Radiumtherapie. 55 

Radon.53 

Rapes pour canal naso-frontal.121 

Rasoirs.29 

— ponr coupes.• 71 

Rayons ultra-violets.335 

Rectoscopes.155 

Rectum.152 

Redresseurs de l’oreille.393 

— de l’uterus ........ 191 

Reducteurs pour lumiere.327 

Reduction des fractures.227 

Reflexe pupiliaire.56 

Regies pour skiascopie . 83 

Reins. 180 

Releveur des paupiercs ..89 

•— du voile du palais.123 

Resection. 220 

— sous-muqueust ....... 116 

— des cotes. 224 

Respiration artificielle.54 

Retinoscope. ...... 82 

REtracteur pour le foie . . 150 

— — les os.220 

— —. les ureteres ...... 203 

Robinet porte-aiguille.. . . 42 

— pour sondes . .... . . , . 172 

Roule-bandes ...294 

Rugine costale. 224 

costotome.. . . . . 225 

— pour mastoide.107 

— — osteo-syntese. 230 

— — resection ........ 220 

— — — sous-muqueuse . . . 116 

— — staphylorraphie .... . . 132 

— — les yeux ........ 95 


Sabliers. 216 

Sacs pour vegetations.125 

Saccharometre. . . ... . . . . . 311 

Salpingoscope ..Ill 

Scalpels.71 

Scariflcateurs ..64-65 

— pour amygdales.128 

— — dermatologie .... 80* 

— — paupieres ..... 93 

— — 1’uterus... . . . 196 

•Scies pour amputations.. . 219 

— — anatomie . 73 

— — cloison nasale. 115 

— — resection. 219 

— — trepanation . . ...... 237 

Sclerotomes .....'. .91 

Scoliose. 374 

Seaux hygieniques.. 302 

— pour pansements ..263 

— pour table gynecologique.256 

Seins artificiels . ... . 393 

Semelle protectrice. 147 

Separateur des urines ..174 

Septotome.115 

Serie d’olives graduees.159 

Seringnes pour anesthesie dentaire .... 321 

— — — locale .... 74-116 

— — — nasale ..... 116 

— — diphterie. 137 

— — hemorroides.155 

— — injections hypodermiques . . 36 

— — instillations..162 

— — insuline . 41 

— — larynx. 134 

— intra-trachea’e ....... 134 

— intra-utErine ........ 195 

— pour lavage d’oreilles . . ! 104 

— — — dentaires ..... 324 

— — — de vessie ..... 170 

— — lavements.156 

— — lipiodol. 42 

— — oreilles.‘ 105 

— Pyrex.399 

— a paraffine......... 117 

— Record ..’ 40 


Seringues pour serum. 42 

— — transfusion du sang .... 60 

— — tubereuline.41 

_ — l’uretre.162 

— — la vessie. 170 

— — les yeux.93 

Serpettes ophtalmologiques.91 

Serre-fines. 33 

Serre-ligatures.233 

Serre-nceud pour les amygdales.130 

— — le nez. ..114 

— — les oreilles ..105 

Sifflet pour 1’oreille . 101 

Sinuscopes.120 

Sinus Maxillaire .120 

Siphon pour thoracenthe. e.47 

— — lavages. ........ 119 

Skiascopie . 83 

Slips. 372 

Soie pour sutures. 30 

Sondes c.annelees . . 20 

— — pour trepanation .... 237 

— caoutchouc. . 167 

— dentaires , . . . 323 

— a demeure.. 167 

— pour femme. 70-165-172 

— en gomme.166 

— pour homme ... . . . 70-165-172 

— — instillations . .162 

— intra-uterines.194 

— pour lavements electriques . ... 330 

— cesophagiennes ........ 139 

— pour les oreilles..103 

— — prostateclomie .... 175-177 

— rectales.156 

— rEsonnatrices. . .... . . . 174 

— tenotomes.. 106 

— ureterales. .... 180 

— uretrales.165 

— vesicales .. . 166 

— voies Iacrymales. . 93 

Souffleries pour thermocautdre. . . • 64 

— — pulverisateur..... 118 

Souleve-malade.274 

Soutien-gorge.• . . 362 

Spatule abdominale ..203 

— pour amygdales . . . . .. . 128 

— — Enucleation. 95 

# — — le rein. ...... 181-183 

* — — resection sous-muqueuse. . • 116 

— — trousse.69 

— — yeux. 91 

Speculum pour I’anus. 152-153 

— — le nez. HO 

— — les oreilles.101 

■— — le rectum .. 153 

— — 1’uretre.159 

— — l’uterus... . . . . . 188 

— — le vagin.184 

— — vierges. 186 

Spheres perimetriques .. 84 

Sphero-eylindrometre.85 

Sphygmomanometres. 51* 

Sphygmotensiophones.51 

Spirometres... . 52 

Staphylorraphie.132 

Statif pour cystoscopes.173 

Stereoscopes. 87 

Sterilisateurs pour biberons . . . ! 306 

— electriques.286 

— a formol.288 

— pour seringues ...... 39 

— — sondes.169 

Sterilisation .. 278 

Stethoscopes. .... . 48-211 

Stilligoutte rectal .... 157 

Strabisme ..‘ 94 

Stylets. ..... 20 

— pour fistule anale . . 154 

— — ie nez 112 

— — l’oreille..101 

— — le pharynx. ’ 123 

— — sinus frontal.121 

— — sympathicotherapie..... 80 

— — les yeux.93 

Succi-pompe.306 

Support pour ampoules de serum, .... 157 
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Support pout bistouris. 5 

— — jambe.263 

— — rein. . 259 

— — seringues.37 

— — tubes a essais.309 

— —- tubes a sondes.' 169 

Suspensoirs. ...■••• 371 

— caoutchouc..393 

Sutures .. 21-95-232 

— des amygdales.129 

Sympathicotherapie. 80 

Synechotomes.- 16® 

Systolmetre.. 


Tableaux electriques.• • ^32 

— pour haute frequence . • • • • 

Tables. 252-265 

— comptoir . .".* • * 9S4 

— d examen . • . . “r* 

— gynecologiques.25“ 

— de nuit. 

— pour malades ..273 

— — massage. -254 

— — operations. 

— — l’orthopedie ..245 

— pliantes .......... 255-265 

— a pompe. . . • 257 

— 4 voies urinaires.25“ 

Tablettes glace.290 

Tabliers ....... 291 

Tabourets ..262 

Taffetas P our . la ^ gologi e S 

Taille hypogastrique. . 17® 

Talonnieres. 184-259 

Tambour pour aiguilles ..35 

tampons pour les yeux. 98 

Tarauds pour osteosynthese ..... 231-234 

Tarlatane .. 293 

Tasses pour malades ......... 298 

Tenaculum .. 132-180 

Tendeurs pour gants . . ...... 284 

Tenettes .. 176 

Tenotomes .. 6 

— pour osselets. 106 

Tests optotypes.. 87 

Teterelles. 241 

Tetieres pour orthopedic.249 

Tetines.306 

Thermo-eautere ..63 

Thermometres pour appartement . . . . 292 

- - etuves . . . . . .285 

— medicaux . 65 

Thermophtalme .......... 88 

Thoron.55 

Tige aimantee ..90 

Tire-comedon ........ . 80 

Tire-lait .. . 306 

Tire-langue .......... 13-79 

Toile caoutchoutee ..294 

Toise pour nouveau-Bes. 307 

— — adultes.303 

Tondeuse .. . 292 

Tonometre. 87 

Torticolis. 375 

Toucher rectal. 163 

Tournevis pour osteosynthese ..... 234-235 

Tracheotomie ..137 

Tracheo-broncho-oesophagoscopie . 140 

Tracteur pour fibromes ..208 

— pour fractures ........ 228 

Traction. 227 

Transformateurs .......... 329 

Transfusion du sang.60 

Trebuchets.315 

Trepanation.236 

Trepan corneen.91 

Tricoise 224 

Trioxymethylene. 169 


Trocarts. 44-46- 

— a kystes. 

— pour pneumothorax. 

— — sinus. 

— — vesicules seminales. 

Trousses pour accouchement. 

— — dissection. . . 

— — docteurs. 

— gainerie .6! 

— pour infirmieres. 

— — infirmieres d’etage. . . . 

— metalliques. 

— P. C. N. 

— pour sage-femme. 

Tubes pour albumine. 

— — anesthesie. 

— — bistouris. . . 

— — centrifugeur . . . 

— — chlorures urinaires . . . 

— distributeurs.. 

— fermeture canette.. 

—- a douche.. 

— a drain .. 

— a essais.. 

— pour insufflation.. 

— pour intubation du larynx... 

— jersey . . . .. 

— pour lavages d’estomac ... . . 

— otoscope. 

— pour prostatectomie. . . . 

— — sondes souillees. 

— — steriliser les seringues . 

— — steriliser les sondes .... 

— — — — ur6terales. 

— — tamponnement. ..... 

— temoin ... . . . 

Tunneloplast .. 

Tumeur de la vessie. 


Uranoplastie. ...... .5 >42$^ 

Ureom&tres.-A - • ^ 

Uretrocystoscope .... ;> . 

Urdtroscopes.> . . > 

Uretrotomes. . . . . . . . .\ . v 

Urinaux caoutchouc . . . • . . . 


246 
142 
100 
176 
169 
40 
• 169 - 
173 
180 
285 
246 
179 


312 

172 

160 

164 


— verre . 




Vaccination .... 

Valves pour gynecologie . . . . . 187- 

— — ^hysterectomie ....... 

— — ‘laparatomie. 

— — prostatectomie. . . . . . 177- 

— — rectum . .. 

— recto-coccygienne . . . 

— sus-pubiennes. 

— vaginales ..187- 

Varices. ... 

Vegetations adenoides ........ 

Ventouses . . . . . 

— uterines.. . 

— pour les yeux.. 

Verres a experiences. ... 

— a mesures . . . . . . . 

Vessie ... 

Vessies a glace .. 

— — pour les oreilles. 

— —■ pour les yeux ...... 

— pour masque a anesthesie. 

Vestiaires. .. 

Vibrateurs electriques. 

Vis pour osteo-synthese. 233- 

Viscosimetre. 

Vitrines... 

Voies lacrymales.. 

— urinaires.. 

Voiturettes pour coxalgiques. 

— -— malades. 

— — mutills. 389- 


mm.mmmmmimmmmimi 










































































































































